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1. Allgemeines

Dieser Ringversuch wurde sowohl fur die im gesetzlich geregelten Umweltbereich tatigen
Untersuchungsstellen (als 52. LURV), sowie auch fir zugelassene Untersuchungsstellen nach
Trinkwasserverordnung (als trinkwasser-Ringversuch O3) angeboten.

Fir den Umweltbereich waren im 52. Landeribergreifenden Ringversuch (LURV) die 15 PAK
Naphthalin, Acenaphthen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Fluoranthen, Pyren, Benzo(a)anthracen,
Chrysen, Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen, Benzo(a)pyren, Dibenz(ah)anthracen,
Benzo(ghi)perylen, Indeno(1,2,3-cd)pyren zu untersuchen.

Fur den Trinkwasserbereich waren die 5 PAK Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen,
Benzo(a)pyren, Benzo(ghi)perylen, Indeno(1,2,3-cd)pyren nach Trinkwasserverordnung zu
bestimmen.

Diese Auswertung enthélt alle abgegebenen Ergebnisse fiir beide Bereiche.

Im Zuge der Harmonisierungsbestrebungen fiir die Notifizierung von Laboratorien im gesetzlich gere-
gelten Umweltbereich wurde dieser Ringversuch landeriibergreifend organisiert und von der AQS
Baden-Wirttemberg und von dem Institut fir Hygiene und Umwelt der Behdrde fir Gesundheit und
Verbraucherschutz Hamburg ausgerichtet. Die Aufteilung der Teilnehmer auf die Ausrichter erfolgte
nach Bundeslandern:

Ausrichter Hamburg (Institut fir Hygiene und Umwelt)

Brandenburg, Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thiringen

Ausrichter Baden-Wirttemberg (AQS-BW)

Baden-Wirttemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westphalen, Ausland

2. Teilnehmerzahlen

Vom Institut fir Hygiene und Umwelt wurden 95 Teilnehmer mit Proben versorgt. 64 Labore haben

sich fiir den LURV und Trinkwasser-Ringversuch angemeldet, 21 Labore ausschlieBlich fir den LURV
und 9 Labore ausschlie3lich fur den Trinkwasser-Ringversuch angemeldet.

3. Ringversuchsdesign
Es wurden 3 Proben mit unterschiedlichen Konzentrationen an jedes Labor versandt. Jede Probe
bestand aus 2 Flaschen (1L Enghalsflaschen aus Braunglas) fiir eine Doppelbestimmung. Die

Konservierung der Proben erfolgte durch Kihlung. Insgesamt wurden 6 verschiedene Niveaus
hergestellt.

4. Proben

Zu untersuchende Parameter

Umweltbereich: Naphthalin, Acenaphthen, Fluoren, Phenanthren, Anthracen, Fluoranthen,
Pyren, Benzo(a)anthracen, Chrysen, Benzo(b)fluoranthen,
Benzo(k)fluoranthen, Benzo(a)pyren, Dibenz(ah)anthracen,
Benzo(ghi)perylen, Indeno(1,2,3-cd)pyren

Trinkwasserbereich: ~ Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen, Benzo(a)pyren, Benzo(ghi)perylen,
Indeno(1,2,3-cd)pyren

Matrix

Als Matrix wurde synthetisches Grundwasser eingesetzt. Dazu wurde entionisiertes Wasser mit
geeigneten Salzen aufgestockt.

Probenherstellung

Die Probenlésung wurde durch Zugabe eines alle Analyten enthaltenden Dotiermixes zu
synthetischem Grundwasser hergestellt. Nach angemessener Rihrdauer wurde ca. 1 L indie 1 L
Probenflaschen abgefullt.
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Alle Proben wurden vom Zeitpunkt der Abfiillung bis zur Abgabe an die Teilnehmerlabore
kontinuierlich bei ca. 4°C gekihilt.

5. Probenverteilung

Der Versand der Proben erfolgte mittels Paketdienst am 15. Mai 2019 mit einer garantierten Lieferung
bis 16. Mai 2019 um 12 Uhr.

6. Homogenitat und Stabilitat

Die Homogenitat der Proben wurde fur alle Niveaus direkt nach der Herstellung durch Entnahme

mehrerer Proben Uberprift. Die Stabilitat der Proben wurde begleitend Uiber einen Zeitraum von
insgesamt 4 Wochen ab dem Tag der Herstellung der Proben nachgewiesen.

7. Analysenverfahren

Fur notifizierte Laboratorien im Umweltbereich waren die folgenden Untersuchungsverfahren nach
Fachmodul Wasser vom 13.11.2015 zugelassen:

Parameter Methode \VVerfahren

PAK 1. GC/MS DIN 38407-F 39: 2011-09
(15 PAK nach EPA) (Fachmodul Wasser, Th. 6) DIN I1SO 28540: 2014-05 (F 40)

2. HPLC DIN EN ISO 17993: 2004-03 (F18)
(Fachmodul Wasser, Th. 7)

Andere Analysenverfahren waren nicht zugelassen und ihre Anwendung flihrte zu einer negativen
Bewertung. Die Wahl des Analysenverfahrens konnte ggf. durch landerspezifische Regelungen weiter
eingeschrankt sein (s. u.). Fur diesen Ringversuch galten die landerspezifischen Regelungen ab Seite
10.

Nach Trinkwasserverordnung war die Wahl des Analysenverfahrens zwar grundsatzlich freigestellt, es
sollte jedoch ein fur die Trinkwasseranalytik akkreditiertes Verfahren angewandt werden.

Alle abgegebenen Analysenergebnisse gingen, unabhangig von der Angabe des Analysenverfahrens,
in die statistische Berechnung ein, damit sich keine unterschiedlichen Toleranzgrenzen fur den
Trinkwasser- und den Umweltbereich ergaben.

8. Arbeitsbereich

Folgende unteren Grenzen der Arbeitsbereiche mussten im Ringversuch erreicht werden:

Parameter untere Grenze des
Arbeitsbereiches [ug/l]
Naphthalin 0,005
Acenaphthen 0,005
Fluoren 0,005
Phenanthren 0,005
Anthracen 0,005
Fluoranthen 0,005
Pyren 0,005
Benzo(a)anthracen 0,005
Chrysen 0,005
Benzo(b)fluoranthen* 0,005
Benzo(k)fluoranthen* 0,005
Benzo(a)pyren* 0,005
Dibenz(ah)anthracen 0,005
Benzo(ghi)perylen* 0,005
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 0,005

*: Parameter nach TrinkwV
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9. Ergebnisabgabe

Die Analytik musste bis zum 26.05.2019 abgeschlossen werden und die Ergebnisse der Analysen
mussten bis zum 05.06.2019 beim Veranstalter schriftlich vorliegen. Spater eingehende Werte
konnten nicht berticksichtigt werden.

10. Angabe des Ergebnisses

Die Proben waren jeweils zweifach Uber das Gesamtverfahren zu analysieren. Anzugeben war der
Mittelwert aus beiden Bestimmungen in pg/l mit drei signifikanten Stellen.

11. Statistische Auswertung

Die statistische Auswertung der Daten dieses Ringversuchs erfolgte nach DIN 38402 - A 45:2014

.Ringversuche zur Eignungsprifung von Laboratorien“ mit der Software PROLab Standard, Fa.
QuoData, Dresden.

Als zugewiesener Wert xpt wurde der Hampel-Schéatzer als robuster Gesamtmittelwert aus den
Teilnehmerwerten berechnet. Die Vergleichsstandardabweichung opt wurde nach der Q-Methode
berechnet. Aus der Vergleichsstandardabweichung opt wurden die Toleranzgrenzen bestimmt.

Aus zugewiesenem Wert xpt und Standardabweichung zur Eignungsbeurteilung opt wurde fir jeden
Messwert x nach folgender Formel ein z-Score berechnet:

(X_Xpt)

(o)

Z —Score =
pt

Dieser z-Score wird gemaf den Vorgaben der DIN 38402-45 : 2014-06 sowie des LAWA-Merkblatts
A-3 mittels Korrekturfaktoren zu zu-Scores modifiziert. Als Toleranzgrenze wird |zu| = 2,0 festgelegt.

12. Varianzfunktion

Um Ungerechtigkeiten bei der Bewertung unterschiedlicher Konzentrationsniveaus zu vermeiden,
wurde geprift, in wieweit dies mit der Anwendung der Varianzfunktion vermieden werden kann. Die
Entscheidung fur die Anwendung der Varianzfunktion erfolgte nach Vorlage aller Daten.

Die Varianzfunktion wurde nicht angewendet.

13. Limitierung der Standardabweichung

Zur Beurteilung wurde die Vergleichsstandardabweichung herangezogen, auf deren Grundlage die
Toleranzgrenzen ermittelt wurden. Damit diese weder zu weit noch zu eng berechnet wurden, galt
folgende Limitierung der relativen Vergleichsstandardabweichung opt:

Untergrenze: 5%, Obergrenze: 25%

Die untere Grenze wurde bei keiner Probe, die obere Grenze bei Probe 1 (Benzo(ghi)perylen,
Dibenz(ah)anthracen), Probe 2 (Benzo(ghi)perylen, Dibenz(ah)anthracen, Indeno(1,2,3-cd)pyren,
Naphthalin), Probe 3 (Dibenz(ah)anthracen, Naphthalin) und Probe 5 (Benzo(ghi)perylen,
Benzo(k)fluoranthen, Dibenz(ah)anthracen, Indeno(1,2,3-cd)pyren) angewendet.

14. Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung erfolgte parameterspezifisch. Ein Parameter wurde als erfolgreich bestimmt anerkannt,
wenn mindestens 2 von 3 Werten innerhalb der Toleranzgrenzen lagen.

Als nicht erfolgreich analysiert galten:

Werte, die nicht im Toleranzbereich lagen,

Nicht bestimmte Werte,

Werte, die mit ,kleiner (<) untere Grenze des Arbeitsbereichs" angegeben wurden,

Werte, die aus Untervergaben an ein Fremdlabor resultierten,

Werte, die mit einem von den vorgegebenen Analysenverfahren abweichenden Verfahren
ermittelt werden,

Werte, die nicht innerhalb des vorgegebenen Analysenzeitraumes ermittelt wurden und
Werte, die nicht innerhalb der festgesetzten Frist beim Veranstalter eintrafen.

arwNE

No

Seite 7 von 243



52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

15. Messunsicherheit des zugewiesenen Wertes
Die Messunsicherheit des mittels robuster Statistik berechneten Gesamtmittelwertes wurde nach DIN
ISO 13528:2009-01 folgendermaf3en abgeschatzt,

ux=1,25* opt / (pY?)

wobei opt die robuste Standardabweichung und p die Anzahl der zugelassenen Teilnehmer des Ring-
versuchs ist. Sie wird im Folgenden als MU zugewiesener Wert aufgefuhrt.

16. Ruckfuhrbarkeit
Da keine ausreichend ruckfiihrbaren Referenzwerte zur Verfligung standen, wurde als zugewiesener

Wert der mittels Hampel-Schétzer berechnete Gesamtmittelwert der Teilnehmerergebnisse genutzt.
Dieser ist auf die Werte des Teilnehmerkollektivs zurtickzufuhren.

17. Ergebnisse

Der Anteil der erfolgreich und nicht erfolgreich bestimmten Parameter:
Tab. 1:nach LURV

Anteil
Parameter Parameter erfolgreicher
Anzahl erfolgreich nicht erfolgreich  Bestimmungen
Labore bestimmt bestimmt [%]
Acenaphthen 78 74 4 95
Anthracen 79 72 7 91
Benzo(a)anthracen 78 70 8 90
Benzo(a)pyren* 86 79 7 92
Benzo(b)fluoranthen* 86 77 9 90
Benzo(ghi)perylen* 86 79 7 92
Benzo(k)fluoranthen* 86 78 8 91
Chrysen 78 73 5 94
Dibenz(ah)anthracen 79 72 7 91
Fluoranthen 79 74 5 94
Fluoren 78 74 4 95
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 86 79 7 92
Naphthalin 79 74 5 94
Phenanthren 78 74 4 95
Pyren 78 68 10 87
*Parameter auch nachTrinkwV
Tab. 2: Nach TrinkwV
Parameter Anteil
Parameter nicht erfolgreicher
Anzahl erfolgreich erfolgreich Bestimmungen
Labore bestimmt  bestimmt [%]
Benzo(a)pyren 89 82 7 92
Benzo(b)fluoranthen 89 80 9 90
Benzo(ghi)perylen 89 82 7 92
Benzo(k)fluoranthen 89 81 8 91
Indeno(1,2,3-cd)pyren 89 82 7 92
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18. Bemerkungen

Von einem Labor wurden die Ergebnisse verspatet abgegeben und von einem weiteren Labor wurde
der vorgegebene Analysenzeitraum Uberschritten. Die Ergebnisse der beiden Labore wurden als nicht
bestanden gewertet.

Anders als angekindigt fand der Probenversand nicht am 13.05.2019 statt, sondern musste aus
organisatorischen Griinden um 2 Tage auf den 15.05.2019 verschoben werden. Alle angemeldeten
Labore wurden vorab dartiber informiert. Die Ergebnisabgabe wurde ebenfalls um 2 Tage verschoben.

19. Verfugbarkeit des Berichts

Der Bericht ist im Internet verfugbar unter www.hamburg.de/bgv/ringversuche-auswertungen/.
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20. Landerspezifische Hinweise zum 52. Landertbergreifenden Ringversuch — PAK in Grund-
und Rohwasser

Die Ergebnisse dieses Ringversuches werden in allen Bundeslandern anerkannt. Somit entfallt fur die
Untersuchungsstellen eine unnétige Mehrfachbeteiligung an gleichen Ringversuchen in mehreren

Bundeslandern. Hierzu sind jedoch die ggf. vorhandenen landerspezifischen Regelungen zu
beachten.

Baden-Wirttemberg

Untersuchungsstellen, die nach der "Verordnung des Ministeriums fir Umwelt und Verkehr tiber
sachverstandige Stellen in der Wasserwirtschaft" vom 2. Mai 2001 fur die Untersuchung von
Polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen anerkannt sind, sind zur Teilnahme an diesem
Ringversuch verpflichtet. Es sind die in der Anlage zum Bescheid aufgefihrten Analysenverfahren
anzuwenden.

Bayern:

Untersuchungsstellen mit einer Zulassung fiir den Parameter nach LaborV (gilt auch fir Labore, die
PAK in den Matrizes Oberflachen- und Abwasser untersuchen) sowie VSU (Untersuchungsbereich 2,
Teilbereich 2.3) sind verpflichtet, an diesem Ringversuch teilzunehmen.

Berlin:

Keine

Brandenburg:

Untersuchungsstellen, die eine Zulassung fur Parameter dieses Ringversuchs nach der
Untersuchungsstellen-Zulassungsverordnung (UstZulV) vom 17.12.1997 (zuletzt geandert durch
Gesetz vom 19.12.2011) zur Untersuchung von Rohwasser gemalR 8§ 62 Absatz 1 des
Brandenburgischen Wassergesetzes in der Fassung vom 20. Dezember 2011 besitzen, sind zur
Teilnahme an diesem Ringversuch verpflichtet. Untersuchungsstellen, die eine solche Zulassung
beantragen wollen, wird die Teilnahme empfohlen.

Bremen:

Keine

Hamburg:

GemalR der "Verordnung tber Anforderungen an Wasser- und Abwasseruntersuchungsstellen und
deren Zulassung" vom 14.08.2001, zuletzt gedndert am 14.07.2015, werden alle Untersuchungsstellen,
die eine Zulassung fur den Teilbereich 6 und/oder 7 besitzen, verpflichtet, an diesem Ringversuch
teilzunehmen (gilt auch fir Labore, die PAK in der Matrix Abwasser untersuchen).

Hessen:

Dieser Ringversuch gilt als Nachweis der Eignung fiir Laboratorien, die nach § 10(1) 1. EKVO (vom 23.
Juli 2010 (GVBI. | S. 257), zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. November 2017
(GVBI. S. 383) in Hessen zugelassen sind. Im Rahmen des EKVO-Anerkennungsverfahrens in Hessen
haben Sie sich verpflichtet: "Regelmafig an den von der HLNUG veranlassten Ringversuchen bzw.
Vergleichsmessungen zwischen den Untersuchungsstellen teilzunehmen”. Eine Teilnahmepflicht
besteht bei diesem Ringversuch fir alle Parameter, fir die Sie anerkannt sind. Darliber hinaus ist eine
freiwillige Teilnahme mit nicht anerkannten Parametern mdoglich. Laboratorien, die sich im
Anerkennungsverfahren gem. EKVO befinden, wird die Teilnahme an diesem Ringversuch dringend
nahegelegt. Nach EKVO staatlich anerkannte Laboratorien missen die Analysenverfahren, fur die sie
zugelassen sind anwenden. Die Teilnahme mit abweichenden Verfahren kann nicht berlcksichtigt
werden.

Mecklenburg-Vorpommern:

Untersuchungsstellen, die mit der behdérdlichen Uberwachung von Abwassereinleitungen beauftragt
sind, sollen an dem Landerlbergreifenden Ringversuch teilnehmen, sofern sie hierfir Parameter dieses
Ringversuches bestimmen. Den Ubrigen Untersuchungsstellen, die eine Zulassung aufgrund der
Verordnung Uber die Anerkennung als sachverstandige Stelle fiir Abwasseruntersuchungen (AsSAVO)
vom 25. Mai 1994 (GVOBI. M-V S. 645), geandert durch Verordnung vom 11. Februar 2002 (GVOBI.
M-V S. 114) besitzen oder beantragen wollen, wird die Teilnahme empfohlen. Der erfolgreiche

Seite 10 von 243



52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Abschluss wird als Nachweis der externen Qualitatssicherung gemafl 8 8 Abs. 3 der Verordnung
anerkannt.

Niedersachsen:

Staatlich anerkannte Untersuchungsstellen der wasser- und abfallrechtlichen Uberwachung nach § 125
NWG und § 44 NADbfG sind verpflichtet an diesem Ringversuch teilzunehmen, sofern sie fir die in
diesem Ringversuch gepruften Parameter anerkannt sind. Die Verpflichtung besteht auch fir
Laboratorien, die PAK nur/auch in der Matrix Abwasser bestimmen.

Staatlich anerkannte Untersuchungsstellen missen hierbei das Verfahren anwenden, fur das die
Anerkennung erteilt wurde.

Das Bestehen des Ringversuchs ist fir Laboratorien, die sich im Anerkennungsverfahren befinden, noch
keine hinreichende Voraussetzung fir die Erlangung der Anerkennung.

Nordrhein-Westfalen:

Untersuchungsstellen mit einer Zulassung nach § 17 LBodSchG (Untersuchungsbereich 4) werden
verpflichtet, an diesem Ringversuch teilzunehmen. Dabei ist das im jeweiligen Zulassungsbescheid
angegebene Analysenverfahren anzuwenden. Untersuchungsstellen mit einer Zulassung nach § 25
LAbfG Teilbereich B-4 und Untersuchungsstellen die Rohwasser im Rahmen der Selbstiiberwachung
nach § 50 LWG untersuchen, wird empfohlen an diesem Ringversuch teilzunehmen.

Rheinland-Pfalz:

Laut Wassergesetz fur das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG) in der Fassung vom
14.Juli 2015 bendtigt der Beauftragte nach 8§ 52 ,Selbstiiberwachung” keine besondere Zulassung. Die
Eignungspriifung ist eine zivilrechtliche Angelegenheit zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.
Daher bietet sich an, dass die Laboratorien sich notifizieren / akkreditieren lassen, um beim
Vertragsabschlul? diese Unterlagen vorzuweisen.

Eine Notifizierung ist in Rheinland-Pfalz nicht vorgesehen.
Saarland:

Dieser Ringversuch gilt als Nachweis der externen analytischen Qualitatssicherung fiir Laboratorien,
die nach 8§ 5 der Eigenkontrollverordnung - EKVO des Saarlandes zugelassen sind. Fur Laboratorien
mit einer entsprechenden Zulassung besteht laut Zulassungsbestimmungen die Pflicht zur Teilnahme
am Ringversuch. Die Teilnahme wird nur berticksichtigt, wenn der gesamte Parameterumfang analysiert
wird bzw. alle mit dem Zulassungsbescheid Ubereinstimmenden Parameter analysiert werden.

Sachsen:

Auftragsanalytik fur behoérdliche Stellen nach § 112 SachsWG vom 12. Juli 2013 (SachsGVBI. S. 503),
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (S4chsGVBI. S. 287) geédndert worden ist,
setzt die erfolgreiche Ringversuchsteilnahme fiir die im Auftrag benannten Parameter voraus.

Sachsen-Anhalt:

Die Teilnahme am Ringversuch bewirkt keinerlei Zulassung oder Auftrag fir Wasseruntersuchungen
zur behordlichen Uberwachung in Sachsen-Anhalt.

Schleswig-Holstein:

Untersuchungsstellen (Laboratorien) mit einer Zulassung nach der Landesverordnung tber die
Zulassung von Wasseruntersuchungsstellen (ZWVO) fiir den entsprechenden Teilbereich bzw. fir die
entsprechenden Parameter, sind verpflichtet, sich an diesem Ringversuch zu beteiligen. Die
Ergebnisse des Landerubergreifenden Ringversuchs werden als wiederkehrende AQS-MalRnahme flr
die Zulassung nach ZWVO verwendet.

Thiringen:
Die erfolgreiche Teilnahme an diesem Landeribergreifenden Ringversuch ist Voraussetzung fir
folgende Zulassungen:

1. Thiringer Abwassereigenkontrollverordnung — ThirAbwEKVO vom 23.August 2004 i.V. mit
der Ersten Verordnung zur Anderung der Thiringer Abwassereigenkontrollverordnung vom
10. September 2009

2. Thiringer Deponieeigenkontrollverordnung — ThirDepEKVO vom 08. August 1994
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Zur erfolgreichen Teilnahme an diesem Ringversuch sind weiterhin alle Laboratorien verpflichtet, die
Auftragsanalytik im zu bewertenden Parameterspektrum fir die Thiringer Landesanstalt fur Umwelt
und Geologie durchfiihren bzw. sich daftr bewerben.

Fur Sie gelten die landerspezifischen Regelungen des Bundeslandes, in dem lhr Labor eine
Anerkennung (Zulassung) hat.

Seite 12 von 243



52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

21. Statistische Auswertung
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Probe 1
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Statistische Methode: DIN38402 A45; Bewertung: |Zu|<=2,0.

Statistische Kennwerte - Probe 1

Anzahl Sollwert  Soll-Stdabw.  Vergleich- Rel. Soll- Rel. unt. ob. MU
Ergebnisse Stdabw. Stdabw. Vergleich-  Toleranzgr.  Toleranzgr. zugewiesener

Stdabw. Wert

[Ho/L] [Ho/L] [Ho/L] [%] [%] [Ho/L] [Ho/L] [%]

Acenaphthen 44 0,056 0,009 0,010 17,04 17,04 0,039 0,077 3,57
Anthracen 44 0,029 0,004 0,004 14,43 14,43 0,021 0,038 3,45
Benzo(a)anthracen 44 0,085 0,011 0,010 11,19 11,19 0,064 0,109 2,35
Benzo(a)pyren 47 0,119 0,015 0,014 11,76 11,76 0,090 0,152 2,52
Benzo(b)fluoranthen 47 0,083 0,011 0,010 12,44 12,44 0,061 0,108 2,41
Benzo(ghi)perylen 47 0,094 0,023 0,032 25,00 34,32 0,050 0,150 6,38
Benzo(k)fluoranthen 47 0,146 0,018 0,018 12,4 12,4 0,111 0,186 2,05
Chrysen 44 0,110 0,013 0,009 8,48 8,48 0,084 0,139 1,82
Dibenz(ah)anthracen 44 0,111 0,028 0,036 25,00 32,39 0,059 0,176 6,31
Fluoranthen 44 0,084 0,012 0,011 13,41 13,41 0,062 0,110 2,38
Fluoren 44 0,028 0,004 0,004 13,55 13,55 0,021 0,037 3,57
Indeno(1,2,3-cd)pyren 47 0,120 0,026 0,024 20,18 20,18 0,072 0,180 3,33
Naphthalin 43 0,029 0,006 0,007 22,77 22,77 0,018 0,043 3,45
Phenanthren 43 0,058 0,010 0,007 12,65 12,65 0,040 0,080 1,72
Pyren 44 0,112 0,016 0,014 12,34 12,34 0,082 0,147 2,68
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Ubersicht zy-Scores - Probe 1

Scores fir PROBE_1
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Scores fir PROBE_1
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Abbildung 1: Mittelwerte + Stdabw. fiir PROBE_1, Acenaphthen

Probe: PROBE_1 Sollw ert: 0,056 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Acenaphthen  Rel. Soll-Stdabw . 16,13%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar
Anzahl Labore in Berechnung: 44 Toleranzbereich: 0,039 - 0,077 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
0,09+ ‘
0,08 ’
Toleranzgrenze

0,07- “‘ o &
/_

0,06 ‘ ! ,““‘“

Mo/l

$
4
:
$
$
¢
4

0,05+

0,04+ "‘ Toleranzgrenze
*

0,03

046+<——0,016

T ) ) T T T J T T T T T T T ) T T T T | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
St 00O M OO +d 0 O O S OO MWW MK 0o M O O © d O NM~MNNOMO ST ONNMMNMOSSHO N O I O
O ON M O d M O N N~ d M 4 N O © 10D 4 O O N O < a4 N OO O MO M O LW oMW © O d O
- 4 O 4 O O 4 OO0 1 O +d +d 4 O O 4 4 O 4 O O 4 O N 4 O O 4 O 1 OO0 «d 14 O 4 O O O O «dHA -

Labor

Seite 18 von 243



52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Probe:

Merkmal:
Statistische Methode:
Anzahl Labore in Berechnung: 44

Abbildung 2: Mittelwerte + Stdabw. fur PROBE_1, Anthracen

Sollw ert:
Rel. Soll-Stdabw .:

PROBE_1
Anthracen

Toleranzbereich:

0,029 pg/L (empirischer Wert)
13,57%

DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfugbar

0,021 - 0,038 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Mo/l

Abbildung 3: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_1, Benzo(a)anthracen

Probe: PROBE_1 Sollw ert: 0,085 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Benzo(a)anthracen Rel. Soll-Stdabw .: 12,84%

Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfigbar

Anzahl Labore in Berechnung: 44 Toleranzbereich: 0,064 - 0,109 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Abbildung 4: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_1, Benzo(a)pyren

Probe: PROBE_1 Sollw ert: 0,119 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Benzo(a)pyren Rel. Soll-Stdabw .: 12,57%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfugbar
Anzahl Labore in Berechnung: 47 Toleranzbereich: 0,090 - 0,152 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Mo/l

Abbildung 5: Mittelwerte + Stdabw. fur PROBE_1, Benzo(b)fluoranthen

Probe: PROBE_1 Sollw ert: 0,083 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Benzo(b)fluoranthen Rel. Soll-Stdabw .: 13,63%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar
Anzahl Labore in Berechnung: 47 Toleranzbereich: 0,061 - 0,108 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Mo/l

Abbildung 6: Mittelwerte + Stdabw. fur PROBE_1, Benzo(ghi)perylen

Probe: PROBE_1 Sollw ert: 0,094 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Benzo(ghi)perylen Rel. Soll-Stdabw . 25,00%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar
Anzahl Labore in Berechnung: 47 Toleranzbereich: 0,050 - 0,150 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Abbildung 7: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_1, Benzo(k)fluoranthen

Probe: PROBE_1 Sollw ert: 0,146 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Benzo(Kk)fluoranthen Rel. Soll-Stdabw .: 12,45%

Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar

Anzahl Labore in Berechnung: 47 Toleranzbereich: 0,111 - 0,186 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Mo/l
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Abbildung 8:

Probe:

Merkmal:

Statistische Methode:

Anzahl Labore in Berechnung:

PROBE 1
Chrysen

DIN 38402 A45
44

Mittelwerte + Stdabw. fur PROBE_1, Chrysen

Sollw ert: 0,110 pg/L (empirischer Wert)

Rel. Soll-Stdabw .: 12,28%

Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflugbar

Toleranzbereich: 0,084 - 0,139 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Mo/l

0,225

0,200

0,175

0,150

0,125

0,100

0,075

0,050

0,025

Abbildung 9: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_1, Dibenz(ah)anthracen

Probe: PROBE_1 Sollw ert: 0,111 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Dibenz(ah)anthracen Rel. Soll-Stdabw .: 25,00%

Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar

Anzahl Labore in Berechnung: 44 Toleranzbereich: 0,059 - 0,176 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Mo/l

Abbildung 10: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_1, Fluoranthen

Probe: PROBE_1 Sollw ert: 0,084 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Fluoranthen Rel. Soll-Stdabw .: 13,82%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfugbar
Anzahl Labore in Berechnung: 44 Toleranzbereich: 0,062 - 0,110 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Mo/l

Abbildung 11: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_1, Fluoren

Probe: PROBE_1 Sollw ert: 0,028 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Fluoren Rel. Soll-Stdabw .: 13,92%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfugbar
Anzahl Labore in Berechnung: 44 Toleranzbereich: 0,021 - 0,037 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Abbildung 12: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE _1, Indeno(1,2,3-cd)pyren

Probe: PROBE_1 Sollw ert: 0,120 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Indeno(1,2,3-cd)pyren Rel. Soll-Stdabw .: 21,51%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar
Anzahl Labore in Berechnung: 47 Toleranzbereich: 0,072 - 0,180 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Abbildung 13: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_1, Naphthalin

Probe: PROBE_1 Sollw ert: 0,029 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Naphthalin Rel. Soll-Stdabw .: 20,84%

Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 43 Toleranzbereich: 0,018 - 0,043 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Abbildung 14: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_1, Phenanthren

Probe: PROBE_1 Sollw ert: 0,058 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Phenanthren Rel. Soll-Stdabw .: 16,36%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfugbar
Anzahl Labore in Berechnung: 43 Toleranzbereich: 0,040 - 0,080 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Abbildung 15: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_1, Pyren

Probe: PROBE_1 Sollw ert: 0,112 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Pyren Rel. Soll-Stdabw .: 13,94%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfugbar
Anzahl Labore in Berechnung: 44 Toleranzbereich: 0,082 - 0,147 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

Anzahl Labore in Berechnung: 44

PROBE_1

Acenaphthen
DIN 38402 A45

Sollwert: 0,056 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 16,13%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,039 - 0,077 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,053 -0,4
006 0,078 2,2
007 0,062 0,6
011 0,048 -0,9
012 0,058 0,2
017 0,050 -0,8
018 0,055 -0,1
021 0,056 0,0
023 0,044 -1,5
024 0,049 -0,8
030 0,062 0,6
031 0,066 1,0
046 0,016 -4,8
050 0,067 11
054 0,065 0,9
062 0,067 11
070 0,059 0,2
075 0,054 -0,3
076 0,056 0,0
086 0,056 0,0
087 0,047 -11
090 0,049 -0,9
099 0,061 05
103 0,056 -0,1
104 0,035 -25
109 0,087 31
110 0,051 -0,6
115 0,086 3,0
125 0,052 -0,4
127 0,059 0,3
134 0,050 -0,7
137 0,063 0,7
138 0,049 -0,9
147 0,058 0,1
157 0,054 -0,3
165 0,054 -0,3
166 0,056 0,0
169 0,063 0,7
176 0,050 -0,8
179 0,044 -14
184 0,066 0,9
194 0,061 0,5
198 0,041 -1,8
206 0,057 0,1
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_1
Merkmal: Anthracen
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 44

Sollwert: 0,029 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,57%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,021 - 0,038 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,027 -0,6
006 0,038 2,2
007 0,033 0,9
011 0,029 0,0
012 0,029 0,1
017 0,028 -0,4
018 0,027 -0,6
021 0,030 0,4
023 0,022 -1,8
024 0,029 0,1
030 0,029 0,1
031 0,024 -1,4
046 0,011 -4,8
050 0,030 0,4
054 0,026 -0,8
062 0,034 11
070 0,033 0,8
075 0,029 0,0
076 0,030 0,2
086 0,028 -0,3
087 0,030 0,2
090 0,032 0,7
099 0,030 0,2
103 0,030 0,3
104 0,156 30,0
109 0,029 -0,1
110 0,026 -0,7
115 0,038 2,1
125 0,035 1,3
127 0,026 -0,8
134 0,027 -0,5
137 0,032 0,7
138 0,024 -1,2
147 0,027 -0,6
157 0,028 -0,3
165 0,029 0,1
166 0,027 -0,5
169 0,028 -0,2
176 0,026 -0,9
179 0,024 -1,3
184 0,033 0,8
194 0,033 0,9
198 0,015 -3,8
206 0,030 0,4
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_1 Sollwert: 0,085 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Benzo(a)anthracenRel. Soll-Stdabw .: 12,84%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar
Anzahl Labore in Berechnung: 44 Toleranzbereich: 0,064 - 0,109 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)
Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,083 -0,2
006 0,085 0,0
007 0,081 -0,4
011 0,089 0,3
012 0,084 -0,1
017 0,087 0,2
018 0,089 0,4
021 0,086 0,1
023 0,069 -1,6
024 0,080 -0,5
030 0,095 0,8
031 0,083 -0,2
046 0,049 -35
050 0,129 3,7
054 0,077 -0,8
062 0,096 0,9
070 0,092 0,6
075 0,078 -0,7
076 0,084 -0,1
086 0,086 0,1
087 0,088 0,3
090 0,077 -0,8
099 0,087 0,2
103 0,082 -0,3
104 0,046 -3,8
109 0,085 0,0
110 0,078 -0,7
115 0,110 2,1
125 0,081 -0,4
127 0,073 =150
134 0,086 0,1
137 0,099 12
138 0,073 -1,2
147 0,099 11
157 0,088 0,2
165 0,088 0,2
166 0,083 -0,2
169 0,093 0,6
176 0,087 0,2
179 0,076 -0,9
184 0,093 0,7
194 0,090 0,5
198 0,061 -2,3
206 0,095 0,8
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_1
Merkmal: Benzo(a)pyren
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 47

Sollwert: 0,119 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 12,57%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,090 - 0,152 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,128 0,5
006 0,116 -0,2
007 0,113 -0,4
011 0,117 -0,2
012 0,125 0,4
017 0,120 0,1
018 0,122 0,2
021 0,132 0,8
023 0,097 -1,6
024 0,120 0,0
030 0,136 1,0
031 0,117 -0,1
046 0,067 -3,7
050 0,130 0,7
054 0,105 -1,0
062 0,154 22
070 0,131 0,7
074 0,122 0,2
075 0,103 -1,1
076 0,136 1,0
086 0,114 -0,4
087 0,119 0,0
090 0,108 -0,8
099 0,122 0,2
103 0,112 -0,5
104 0,062 -4,0
109 0,114 -0,4
110 0,114 -0,4
115 0,140 1,3
125 0,121 0,1
127 0,122 0,2
134 0,106 -0,9
137 0,121 0,1
138 0,105 -1,0
145 0,046 -5,2
147 0,132 08
157 0,123 0,2
165 0,120 0,0
166 0,114 -0,4
169 0,122 0,2
176 0,126 0,4
179 0,109 -0,7
184 0,129 0,6
194 0,128 0,5
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

198 0,078 -2,9
199 0,130 0,7
206 0,103 -1,2
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_1 Sollwert: 0,083 pg/L (empirischer Wert)
Benzo(b)fluorantherRel. Soll-Stdabw .: 13,63%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 47

Toleranzbereich: 0,061 - 0,108 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,082 -0,1
006 0,083 0,0
007 0,082 -0,1
011 0,086 03
012 0,079 -0,4
017 0,085 0,2
018 0,090 0,6
021 0,096 1,0
023 0,069 -1,3
024 0,078 -0,4
030 0,099 1,3
031 0,100 1,4
046 0,045 -3,6
050 0,067 -15
054 0,076 -0,6
062 0,105 18
070 0,083 0,0
074 0,087 03
075 0,075 -0,7
076 0,099 1,3
086 0,086 0,2
087 0,086 0,2
090 0,076 -0,7
099 0,084 0,1
103 0,081 -0,2
104 0,050 -31
109 0,085 0,1
110 0,078 -0,5
115 0,089 0,5
125 0,083 0,0
127 0,077 -0,5
134 0,091 0,7
137 0,088 0,4
138 0,076 -0,6
145 0,044 -3,6
147 0,078 -0,5
157 0,087 0,3
165 0,081 -0,2
166 0,078 -0,4
169 0,093 08
176 0,084 0,1
179 0,078 -0,5
184 0,094 0,9
194 0,089 0,5
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

198 0,060 -2,2
199 0,091 0,6
206 0,063 -18
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_1 Sollwert: 0,094 pg/L (empirischer Wert)
Benzo(ghi)perylen Rel. Soll-Stdabw .: 25,00%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Anzahl Labore in Berechnung: 47

Toleranzbereich: 0,050 - 0,150 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,113 0,7
006 0,077 -0,8
007 0,117 0,9
011 0,108 05
012 0,134 1,5
017 0,092 -0,1
018 0,115 0,8
021 0,137 1,6
023 0,093 0,0
024 0,091 -0,1
030 0,134 1,5
031 0,106 0,4
046 0,022 -34
050 0,103 0,3
054 0,123 1,1
062 0,132 14
070 0,105 0,4
074 0,085 -0,4
075 0,054 -1,9
076 0,079 -0,7
086 0,096 0,1
087 0,091 -0,1
090 0,045 -2,3
099 0,101 0,3
103 0,061 -1,5
104 0,027 -3,2
109 0,089 -0,2
110 0,076 -0,8
115 0,118 0,9
125 0,094 0,0
127 0,095 0,1
134 0,054 -1,9
137 0,058 -1,7
138 0,075 -0,9
145 0,019 -3,5
147 0,087 -0,3
157 0,080 -0,7
165 0,106 0,4
166 0,104 0,4
169 0,117 0,9
176 0,144 1,8
179 0,104 0,4
184 0,114 0,7
194 0,153 2,2
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

198 0,045 -2,3
199 0,132 14
206 0,044 -2,3
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_1 Sollwert: 0,146 pg/L (empirischer Wert)
Benzo(k)fluorantherRel. Soll-Stdabw .: 12,45%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Anzahl Labore in Berechnung: 47

Toleranzbereich: 0,111 - 0,186 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,149 0,2
006 0,141 -0,3
007 0,150 0,2
011 0,146 0,0
012 0,157 0,6
017 0,149 0,2
018 0,154 0,4
021 0,163 0,9
023 0,121 -1,4
024 0,133 -0,8
030 0,171 1,3
031 0,153 0,4
046 0,094 -3,0
050 0,137 -0,5
054 0,125 -1,2
062 0,181 18
070 0,150 0,2
074 0,146 0,0
075 0,117 -1,7
076 0,174 1,4
086 0,144 -0,1
087 0,151 03
090 0,138 -0,5
099 0,135 -0,6
103 0,138 -0,5
104 0,076 -4,1
109 0,144 -0,1
110 0,141 -0,3
115 0,172 1,3
125 0,156 0,5
127 0,142 -0,2
134 0,152 0,3
137 0,134 -0,7
138 0,127 -1,1
145 0,060 -5,0
147 0,154 0,4
157 0,152 0,3
165 0,137 -0,5
166 0,157 0,6
169 0,152 0,3
176 0,163 0,9
179 0,136 -0,6
184 0,155 0,5
194 0,169 1,2
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

198 0,106 -2,3
199 0,161 0,8
206 0,111 -2,0
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_1
Merkmal: Chrysen
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 44

Sollwert: 0,110 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 12,28%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,084 - 0,139 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,108 -0,1
006 0,112 0,2
007 0,115 0,4
011 0,111 0,1
012 0,118 0,6
017 0,113 0,2
018 0,112 0,2
021 0,109 -0,1
023 0,088 -1,7
024 0,099 -0,8
030 0,121 0,8
031 0,104 -0,4
046 0,069 -3,2
050 0,113 0,2
054 0,102 -0,6
062 0,125 11
070 0,114 0,3
075 0,098 -0,9
076 0,116 0,4
086 0,116 0,4
087 0,112 0,2
090 0,082 -2,2
099 0,114 0,3
103 0,102 -0,6
104 0,067 -34
109 0,108 -0,2
110 0,106 -0,3
115 0,155 31
125 0,112 0,2
127 0,119 0,6
134 0,112 0,2
137 0,127 1,2
138 0,095 -1,2
147 0,122 0,8
157 0,112 0,2
165 0,115 0,4
166 0,110 0,0
169 0,110 0,0
176 0,111 0,1
179 0,097 -1,0
184 0,118 0,6
194 0,111 0,1
198 0,080 -24
206 0,096 -1,1
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_1 Sollwert: 0,111 pg/L (empirischer Wert)
Dibenz(ah)anthraceRel. Soll-Stdabw .: 25,00%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 44

Toleranzbereich: 0,059 - 0,176 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,131 0,6
006 0,084 -1,1
007 0,141 0,9
011 0,134 0,7
012 0,123 0,4
017 0,106 -0,2
018 0,140 0,9
021 0,107 -0,1
023 0,111 0,0
024 0,118 0,2
030 0,162 1,6
031 0,117 0,2
046 0,029 -3,3
050 0,127 0,5
054 0,140 0,9
062 0,160 15
070 0,102 -0,3
075 0,062 -1,9
076 0,087 -0,9
086 0,112 0,0
087 0,112 0,0
090 0,041 -2,8
099 0,116 0,2
103 0,072 -1,6
104 0,030 -3,2
109 0,106 -0,2
110 0,093 -0,7
115 0,207 3,0
125 0,116 0,2
127 0,141 0,9
134 0,089 -0,9
137 0,051 -2,4
138 0,089 -0,9
147 0,098 -0,5
157 0,108 -0,1
165 0,125 0,4
166 0,118 0,2
169 0,133 0,7
176 0,153 1,3
179 0,127 0,5
184 0,136 0,8
194 0,171 1,9
198 0,056 -2,2
206 0,053 -2,3

Seite 45 von 243



52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_1
Merkmal: Fluoranthen
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 44

Sollwert: 0,084 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,82%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Toleranzbereich: 0,062 - 0,110 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,080 -0,4
006 0,105 1,6
007 0,090 0,4
011 0,090 05
012 0,073 -1,1
017 0,086 0,1
018 0,086 0,1
021 0,091 0,5
023 0,068 -1,5
024 0,089 0,4
030 0,093 0,7
031 0,095 0,9
046 0,049 -3,3
050 0,112 2,2
054 0,085 0,0
062 0,108 19
070 0,089 0,4
075 0,084 -0,1
076 0,082 -0,3
086 0,081 -0,3
087 0,090 0,5
090 0,066 -1,7
099 0,092 0,6
103 0,090 0,4
104 0,053 -2,9
109 0,087 0,2
110 0,080 -0,4
115 0,109 19
125 0,087 0,2
127 0,080 -0,4
134 0,080 -0,4
137 0,096 0,9
138 0,070 -1,3
147 0,081 -0,3
157 0,089 0,4
165 0,090 05
166 0,088 0,3
169 0,073 -1,0
176 0,075 -0,9
179 0,075 -0,9
184 0,095 0,8
194 0,081 -0,3
198 0,059 -2,3
206 0,079 -0,5
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PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_1
Merkmal: Fluoren
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 44

Sollwert: 0,028 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,92%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,021 - 0,037 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,024 -1,1
006 0,040 2,6
007 0,034 1,3
011 0,025 -0,8
012 0,029 0,1
017 0,027 -0,3
018 0,029 0,1
021 0,029 0,2
023 0,021 -2,1
024 0,030 0,5
030 0,031 0,7
031 0,027 -0,4
046 0,017 -3,0
050 0,041 2,9
054 0,028 -0,1
062 0,034 14
070 0,031 0,6
075 0,028 -0,1
076 0,026 -0,6
086 0,028 -0,2
087 0,026 -0,6
090 0,045 39
099 0,030 0,4
103 0,029 0,2
104 0,018 -2,9
109 0,028 -0,1
110 0,028 0,0
115 0,049 4,9
125 0,029 0,2
127 0,029 0,2
134 0,027 -0,3
137 0,032 0,9
138 0,026 -0,7
147 0,026 -0,7
157 0,028 -0,1
165 0,029 0,2
166 0,029 0,1
169 0,025 -0,9
176 0,027 -0,5
179 0,025 -0,9
184 0,032 0,9
194 0,029 0,2
198 0,011 -4,8
206 0,031 0,6
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PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_1 Sollwert: 0,120 pg/L (empirischer Wert)
Indeno(1,2,3-cd)pyrRel. Soll-Stdabw .: 21,51%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 47

Toleranzbereich: 0,072 - 0,180 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,137 0,6
006 0,114 -0,3
007 0,138 0,6
011 0,127 0,2
012 0,123 0,1
017 0,123 0,1
018 0,137 0,6
021 0,100 -0,9
023 0,107 -0,6
024 0,130 0,3
030 0,133 0,4
031 0,133 0,4
046 0,065 -2,4
050 0,120 0,0
054 0,112 -0,4
062 0,159 13
070 0,118 -0,1
074 0,099 -0,9
075 0,099 -0,9
076 0,171 1,7
086 0,113 -0,3
087 0,123 0,1
090 0,069 -2,2
099 0,121 0,0
103 0,107 -0,6
104 0,057 -2,7
109 0,118 -0,1
110 0,114 -0,3
115 0,149 1,0
125 0,135 0,5
127 0,125 0,2
134 0,114 -0,3
137 0,085 -1,5
138 0,092 -1,2
145 0,064 -2,4
147 0,136 0,5
157 0,124 0,1
165 0,126 0,2
166 0,129 0,3
169 0,134 0,5
176 0,145 0,8
179 0,122 0,1
184 0,158 1,3
194 0,160 1,4
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PAKin Grund- und Rohwasser

198 0,095 -1,1
199 0,146 0,9
206 0,043 -3,3
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PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_1
Merkmal: Naphthalin
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 43

Sollwert: 0,029 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 20,84%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,018 - 0,043 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,025 -0,7
006 0,044 23
007 0,032 0,4
011 0,020 -1,6
012 0,046 2,6
018 0,039 15
021 0,028 -0,2
023 0,020 -1,7
024 0,026 -0,6
030 0,029 0,0
031 0,024 -1,0
046 0,107 115
050 0,031 0,3
054 0,034 0,8
062 0,030 0,2
070 0,029 0,0
075 0,032 0,5
076 0,033 0,7
086 0,028 -0,1
087 0,021 -1,4
090 0,034 0,8
099 0,029 0,0
103 0,029 0,0
104 0,019 -1,8
109 0,029 0,0
110 0,033 0,6
115 0,144 17,0
125 0,025 -0,7
127 0,031 0,3
134 0,025 -0,7
137 0,031 0,3
138 0,022 -1,2
147 0,030 0,1
157 0,026 -0,5
165 0,027 -0,3
166 0,032 05
169 0,037 1,2
176 0,024 -0,9
179 0,023 -1,1
184 0,029 0,0
194 0,040 1,6
198 0,021 -1,5
206 0,032 0,4
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PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_1
Merkmal: Phenanthren
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 43

Sollwert: 0,058 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 16,36%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,040 - 0,080 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,056 -0,3
006 0,073 1,4
007 0,059 0,1
011 0,062 0,4
012 0,054 -0,5
018 0,060 0,2
021 0,059 0,1
023 0,044 -1,6
024 0,049 -1,0
030 0,063 0,5
031 0,056 -0,2
046 0,029 -3,3
050 0,059 0,1
054 0,054 -0,5
062 0,067 0,9
070 0,063 0,4
075 0,058 -0,1
076 0,057 -0,2
086 0,058 0,0
087 0,064 0,5
090 0,104 4,4
099 0,064 0,5
103 0,073 1,4
104 0,036 -2,5
109 0,059 0,1
110 0,059 0,0
115 0,059 0,1
125 0,062 03
127 0,059 0,0
134 0,057 -0,1
137 0,063 0,4
138 0,051 -0,9
147 0,059 0,1
157 0,057 -0,2
165 0,059 0,1
166 0,054 -0,5
169 0,069 1,0
176 0,048 -1,1
179 0,054 -0,5
184 0,068 0,9
194 0,063 0,5
198 0,039 -2,2
206 0,054 -0,5
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PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_1
Merkmal: Pyren
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 44

Sollwert: 0,112 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,94%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,082 - 0,147 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,106 -0,4
006 0,139 1,6
007 0,115 0,2
011 0,120 05
012 0,112 0,0
017 0,117 0,2
018 0,110 -0,2
021 0,123 0,6
023 0,091 -1,4
024 0,120 0,5
030 0,121 0,5
031 0,120 0,5
046 0,069 -2,9
050 0,144 1,9
054 0,107 -0,4
062 0,137 15
070 0,122 0,6
075 0,112 0,0
076 0,110 -0,2
086 0,123 0,6
087 0,124 0,7
090 0,118 03
099 0,122 0,6
103 0,116 0,2
104 0,075 -2,5
109 0,112 0,0
110 0,108 -0,3
115 0,255 84
125 0,116 0,2
127 0,101 -0,8
134 0,106 -0,4
137 0,130 1,0
138 0,094 -1,3
147 0,107 -0,4
157 0,117 0,3
165 0,122 0,6
166 0,109 -0,2
169 0,094 -1,2
176 0,095 -1,2
179 0,101 -0,8
184 0,122 0,6
194 0,110 -0,2
198 0,074 -2,6
206 0,101 -0,8
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Probe 2
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Statistische Kennwerte - Probe 2

Statistische Methode: DIN38402 A45; Bewertung: |Zu|<=2,0.

Anzahl Sollwert Soll- Vergleich-  Rel. Soll- Rel. unt. ob. MU
Ergebnisse Stdabw. Stdabw. Stdabw.  Vergleich- Toleranzgr. Toleranzgr. zugewiesener
Stdabw. Wert
[ug/L] [ug/L] [ug/L] [%] [%] [Lg/L] [ug/L] [%]

Acenaphthen 37 0,027 0,004 0,005 20,51 20,51 0,019 0,036 3,70
Anthracen 38 0,054 0,007 0,007 13,02 13,02 0,040 0,070 1,85
Benzo(a)anthracen 37 0,107 0,014 0,012 11,19 11,19 0,081 0,138 1,87
Benzo(a)pyren 44 0,146 0,018 0,024 16,21 16,21 0,110 0,186 2,74
Benzo(b)fluoranthen 44 0,103 0,014 0,015 14,32 14,32 0,076 0,135 2,91
Benzo(ghi)perylen 44 0,113 0,028 0,040 25,00 35,47 0,060 0,180 7,08
Benzo(k)fluoranthen 44 0,130 0,017 0,021 16,32 16,32 0,098 0,168 3,08
Chrysen 37 0,083 0,011 0,012 14,5 14,5 0,062 0,108 2,41
Dibenz(ah)anthracen 38 0,096 0,024 0,034 25,00 35,67 0,051 0,153 7,29
Fluoranthen 39 0,111 0,015 0,015 13,4 13,4 0,081 0,145 2,70
Fluoren 37 0,053 0,007 0,008 14,93 14,93 0,039 0,069 3,77
Indeno(1,2,3-cd)pyren 44 0,106 0,023 0,033 25,00 31,33 0,063 0,159 5,66
Naphthalin 38 0,055 0,011 0,014 25,00 25,41 0,033 0,081 5,45
Phenanthren 37 0,029 0,006 0,007 22,74 22,74 0,018 0,042 3,45
Pyren 37 0,082 0,011 0,012 14,74 14,74 0,060 0,107 2,44

Seite 54 von 243



52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Ubersicht zy-Scores - Probe 2

Scores fir PROBE_2
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Scores fir PROBE_2
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Abbildung 166: Mittelwerte + Stdabw. fiir PROBE_2, Acenaphthen

Probe: PROBE_2 Sollw ert: 0,027 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Acenaphthen  Rel. Soll-Stdabw .: 16,13%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfugbar
Anzahl Labore in Berechnung: 37 Toleranzbereich: 0,019 - 0,036 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Abbildungl17: Mittelwerte + Stdabw. fiur PROBE_2, Anthracen

Probe: PROBE_2 Sollw ert: 0,054 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Anthracen Rel. Soll-Stdabw .: 13,57%

Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 38 Toleranzbereich: 0,040 - 0,070 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Mo/l

Probe:

Abbildung 18: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_2, Benzo(a)anthracen

Merkmal:
Statistische Methode:
Anzahl Labore in Berechnung:

PROBE 2
Benzo(a)anthracen
DIN 38402 A45

37

Sollw ert: 0,107 pg/L (empirischer Wert)

Rel. Soll-Stdabw .: 12,84%

Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfigbar

Toleranzbereich: 0,081 - 0,138 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Mo/l

Probe:

Merkmal:

Abbildung 19: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_2, Benzo(a)pyren

Statistische Methode:

Anzahl Labore in Berechnung: 44

PROBE 2

Benzo(a)pyren
DIN 38402 A45

Sollw ert: 0,146 pg/L (empirischer Wert)

Rel. Soll-Stdabw .: 12,57%

Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar

Toleranzbereich: 0,110 - 0,186 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Mo/l

0,16
0,15

0,14

Abbildung 20: Mittelwerte + Stdabw. fur PROBE_2, Benzo(b)fluoranthen

Probe:

Merkmal:

Statistische Methode:

Anzahl Labore in Berechnung: 44

PROBE 2
Benzo(b)fluoranthen

DIN 38402 A45

Sollw ert:

Rel. Soll-Stdabw .:

Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar
Toleranzbereich:

0,103 pg/L (empirischer Wert)

13,63%

0,076 - 0,135 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Mo/l
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Probe:

Merkmal:

Abbildung 21: Mittelwerte + Stdabw. fur PROBE_2, Benzo(ghi)perylen

Statistische Methode:

Anzahl Labore in Berechnung: 44

PROBE 2

Benzo(ghi)perylen
DIN 38402 A45

0,113 pg/L (empirischer Wert)

Sollw ert:
Rel. Soll-Stdabw .: 25,00%
Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfugbar

Toleranzbereich:

0,060 - 0,180 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Mo/l

Anzahl Labore in Berechnung: 44

Abbildung 22: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_2, Benzo(k)fluoranthen

Probe: PROBE 2 Sollw ert: 0,130 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Benzo(Kk)fluoranthen Rel. Soll-Stdabw .: 12,98%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,098 - 0,168 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Mo/l

0,13

0,12 ‘

Abbildung23: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_2, Chrysen

Probe: PROBE 2 Sollw ert: 0,083 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Chrysen Rel. Soll-Stdabw .: 13,20%

Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar

Anzahl Labore in Berechnung: 37 Toleranzbereich: 0,062 - 0,108 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Probe:

Abbildung 24: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_2, Dibenz(ah)anthracen

Merkmal:
Statistische Methode:
Anzahl Labore in Berechnung: 38

PROBE 2
Dibenz(ah)anthracen

DIN 38402 A45

Sollw ert:
Rel. Soll-Stdabw .:
Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar
Toleranzbereich:

0,096 pg/L (empirischer Wert)

25,00%

0,051 - 0,153 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Probe:

Merkmal:
Statistische Methode:

Abbildung 25: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_2, Fluoranthen

PROBE 2

Fluoranthen
DIN 38402 A45
Anzahl Labore in Berechnung: 39

Sollw ert: 0,111 pg/L (empirischer Wert)

Rel. Soll-Stdabw .: 13,82%

Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar

Toleranzbereich: 0,081 - 0,145 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Probe:

Merkmal:
Statistische Methode:
Anzahl Labore in Berechnung: 37

Abbildung 26: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_2, Fluoren

PROBE 2
Fluoren
DIN 38402 A45

Soliw ert:
Rel. Soll-Stdabw .:

0,053 pg/L (empirischer Wert)
13,92%

Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflugbar
0,039 - 0,069 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)

Toleranzbereich:
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Abbildung 27: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_2, Indeno(1,2,3-cd)pyren

Probe: PROBE_2 Sollw ert: 0,106 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Indeno(1,2,3-cd)pyren Rel. Soll-Stdabw .: 21,51%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar
Anzahl Labore in Berechnung: 44 Toleranzbereich: 0,063 - 0,159 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Abbildung 28: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_2, Naphthalin

Probe: PROBE 2 Sollw ert: 0,055 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Naphthalin Rel. Soll-Stdabw .: 20,84%

Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar

Anzahl Labore in Berechnung: 38 Toleranzbereich: 0,033 - 0,081 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Abbildung 29: Mittelwerte + Stdabw. fur PROBE_2, Phenanthren

Probe: PROBE_2 Sollw ert: 0,029 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Phenanthren Rel. Soll-Stdabw .: 19,31%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfugbar
Anzahl Labore in Berechnung: 37 Toleranzbereich: 0,018 - 0,042 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Abbildung 30: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_2, Pyren

Probe: PROBE_2 Sollw ert: 0,082 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Pyren Rel. Soll-Stdabw .: 13,94%

Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar

Anzahl Labore in Berechnung: 37 Toleranzbereich: 0,060 - 0,107 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_2
Merkmal: Acenaphthen
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 37

Sollwert: 0,027 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 16,13%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,019 - 0,036 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,027 0,0
008 0,024 -0,7
009 0,022 -1,1
014 0,024 -0,8
027 0,029 0,4
028 0,019 -1,9
042 0,025 -0,4
048 0,024 -0,6
049 0,024 -0,7
051 0,021 -15
053 0,031 0,9
055 0,025 -0,5
057 0,030 0,7
058 0,030 0,7
059 0,028 0,1
064 0,026 -0,2
066 0,020 -1,7
071 0,019 -2,0
073 0,027 0,1
088 0,029 0,5
091 0,025 -0,4
096 0,031 1,0
117 0,033 13
120 0,026 -0,1
146 0,032 1,0
148 0,034 1,6
149 0,037 2,2
150 0,029 0,4
153 0,034 1,4
154 0,021 -1,3
155 0,028 0,3
167 0,022 -1,2
171 0,030 0,7
178 0,029 0,4
182 0,031 0,9
205 0,054 57
209 0,021 -1,5
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_2
Merkmal: Anthracen
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 38

Sollwert: 0,054 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,57%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Toleranzbereich: 0,040 - 0,070 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,048 -0,9
008 0,056 0,3
009 0,045 -1,2
014 0,049 -0,7
027 0,055 0,1
028 0,044 -14
042 0,058 0,5
048 0,053 -0,2
049 0,047 -1,0
051 0,044 -1,4
053 0,060 0,8
055 0,052 -0,2
057 0,052 -0,3
058 0,031 -33
059 0,057 0,4
064 0,057 0,4
066 0,047 -1,0
071 0,044 -1,4
073 0,056 0,2
088 0,058 0,5
091 0,053 -0,1
096 0,056 0,2
108 0,057 0,4
117 0,053 -0,1
120 0,059 0,7
146 0,069 19
148 0,061 0,9
149 0,054 0,0
150 0,059 0,7
153 0,057 0,3
154 0,065 1,5
155 0,068 18
167 0,036 -2,6
171 0,060 0,8
178 0,057 0,4
182 0,057 0,4
205 0,117 8,0
209 0,045 -1,3
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_2 Sollwert: 0,107 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Benzo(a)anthracenRel. Soll-Stdabw .: 12,84%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar
Anzahl Labore in Berechnung: 37 Toleranzbereich: 0,081 - 0,138 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)
Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,104 -0,3
008 0,111 0,3
009 0,085 -7
014 0,112 0,3
027 0,115 0,5
028 0,110 0,2
042 0,107 0,0
048 0,107 0,0
049 0,086 -1,6
051 0,097 -0,8
053 0,111 0,2
055 0,113 04
057 0,112 0,3
058 0,102 -0,4
059 0,118 0,7
064 0,105 -0,2
066 0,089 -1,4
071 0,110 0,2
073 0,133 1,7
088 0,101 -0,5
091 0,114 0,4
096 0,097 -0,8
117 0,108 0,0
120 0,116 0,6
146 0,116 0,6
148 0,110 0,2
149 0,084 -1,8
150 0,108 0,0
153 0,099 -0,6
154 0,127 1,3
155 0,117 0,7
167 0,071 -2,8
171 0,123 11
178 0,113 04
182 0,121 0,9
205 0,257 10,1
209 0,091 -1,3
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_2
Merkmal: Benzo(a)pyren
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 44

Sollwert: 0,146 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 12,57%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Toleranzbereich: 0,110 - 0,186 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,140 -0,3
008 0,165 1,0
009 0,120 -1,5
014 0,149 0,2
016 0,140 -0,3
019 0,090 -3,2
027 0,158 0,6
028 0,151 0,3
035 0,119 -1,5
042 0,136 -0,6
048 0,131 -0,8
049 0,173 1,4
051 0,126 -1,1
053 0,144 -0,1
055 0,152 0,3
057 0,137 -0,5
058 0,126 -1,1
059 0,163 0,9
064 0,142 -0,2
066 0,134 -0,7
071 0,116 -1,7
073 0,195 25
088 0,149 0,2
091 0,155 0,5
096 0,146 0,0
097 0,162 0,8
108 0,101 -2,6
111 0,373 11,6
117 0,155 0,5
120 0,151 0,3
135 0,147 0,1
146 0,138 -0,4
148 0,154 0,4
149 0,131 -0,8
150 0,149 0,2
153 0,157 0,6
154 0,182 1,9
155 0,164 0,9
167 0,128 -1,0
171 0,179 1,7
178 0,233 45
182 0,157 0,6
205 0,365 11,2
209 0,122 -1,4
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_2 Sollwert: 0,103 pg/L (empirischer Wert)
Benzo(b)fluorantherRel. Soll-Stdabw .: 13,63%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 44

Toleranzbereich: 0,076 - 0,135 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,104 0,0
008 0,109 0,4
009 0,113 0,6
014 0,120 11
016 0,101 -0,2
019 0,061 -3,2
027 0,113 0,6
028 0,109 0,4
035 0,093 -0,8
042 0,103 0,0
048 0,100 -0,3
049 0,070 -25
051 0,092 -0,8
053 0,100 -0,3
055 0,109 0,4
057 0,096 -0,6
058 0,072 -2,4
059 0,113 0,6
064 0,084 -1,4
066 0,090 -1,0
071 0,095 -0,6
073 0,130 1,8
088 0,098 -0,4
091 0,105 0,1
096 0,106 0,2
097 0,115 0,8
108 0,102 -0,1
111 0,301 13,0
117 0,107 0,2
120 0,112 0,6
135 0,110 0,4
146 0,111 0,5
148 0,100 -0,2
149 0,094 -0,7
150 0,114 0,7
153 0,108 03
154 0,111 0,5
155 0,117 0,9
167 0,090 -1,0
171 0,127 1,6
178 0,202 6,5
182 0,110 0,4
205 0,235 87
209 0,089 -1,1
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_2 Sollwert: 0,113 pg/L (empirischer Wert)
Benzo(ghi)perylen Rel. Soll-Stdabw .: 25,00%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 44

Toleranzbereich: 0,060 - 0,180 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,126 0,4
008 0,143 0,9
009 0,066 -1,8
014 0,079 -1,3
016 0,111 -0,1
019 0,066 -1,8
027 0,132 0,6
028 0,109 -0,1
035 0,118 0,2
042 0,146 1,0
048 0,102 -0,4
049 0,082 -1,2
051 0,079 -1,3
053 0,089 -0,9
055 0,084 -1,1
057 0,061 -2,0
058 0,054 -2,3
059 0,113 0,0
064 0,089 -0,9
066 0,116 0,1
071 0,121 0,3
073 0,158 14
088 0,136 0,7
091 0,147 1,1
096 0,120 0,2
097 0,139 0,8
108 0,096 -0,7
111 0,306 59
117 0,103 -0,4
120 0,086 -1,0
135 0,064 -1,9
146 0,058 -2,2
148 0,188 2,3
149 0,119 0,2
150 0,141 0,9
153 0,150 1,1
154 0,092 -0,8
155 0,147 11
167 0,142 0,9
171 0,133 0,6
178 0,220 33
182 0,117 0,1
205 0,185 2,2
209 0,091 -0,8
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_2 Sollwert: 0,130 pg/L (empirischer Wert)
Benzo(k)fluorantherRel. Soll-Stdabw .: 12,98%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 44

Toleranzbereich: 0,098 - 0,168 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,133 0,1
008 0,149 1,0
009 0,116 -0,9
014 0,138 0,4
016 0,121 -0,6
019 0,079 -3,3
027 0,139 05
028 0,109 -1,3
035 0,121 -0,6
042 0,122 -0,5
048 0,118 -0,8
049 0,089 -2,6
051 0,119 -0,7
053 0,128 -0,2
055 0,134 0,2
057 0,129 -0,1
058 0,064 -4,2
059 0,141 0,6
064 0,153 13
066 0,118 -0,8
071 0,110 -1,3
073 0,148 1,0
088 0,123 -0,5
091 0,140 0,5
096 0,126 -0,3
097 0,145 0,8
108 0,121 -0,6
111 0,184 2,9
117 0,133 0,1
120 0,141 0,6
135 0,138 0,4
146 0,116 -0,9
148 0,169 2,1
149 0,114 -1,0
150 0,151 1,1
153 0,144 0,7
154 0,138 0,4
155 0,143 0,7
167 0,126 -0,3
171 0,161 1,7
178 0,207 4,2
182 0,121 -0,6
205 0,294 9,0
209 0,110 -1,3
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_2
Merkmal: Chrysen
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 37

Sollwert: 0,083 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,20%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,062 - 0,108 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,078 -0,6
008 0,077 -0,6
009 0,060 -2,2
014 0,082 -0,2
027 0,087 0,3
028 0,068 -15
042 0,080 -0,3
048 0,081 -0,2
049 0,064 -1,9
051 0,081 -0,2
053 0,082 -0,1
055 0,096 1,1
057 0,087 0,3
058 0,066 -1,7
059 0,091 0,6
064 0,091 0,6
066 0,074 -0,9
071 0,083 -0,1
073 0,079 -0,5
088 0,079 -0,4
091 0,088 0,4
096 0,081 -0,2
117 0,083 -0,1
120 0,089 0,5
146 0,085 0,1
148 0,119 3,0
149 0,106 1,9
150 0,090 0,6
153 0,095 1,0
154 0,107 2,0
155 0,089 0,5
167 0,078 -0,5
171 0,095 1,0
178 0,088 0,4
182 0,075 -0,8
205 0,200 9,8
209 0,071 -1,2
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_2 Sollwert: 0,096 pg/L (empirischer Wert)
Dibenz(ah)anthraceRel. Soll-Stdabw .: 25,00%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 38

Toleranzbereich: 0,051 - 0,153 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,109 0,5
008 0,126 11
009 0,049 -2,2
014 0,061 -1,6
027 0,112 0,6
028 0,076 -0,9
042 0,125 1,1
048 0,085 -0,5
049 0,133 1,3
051 0,063 -1,5
053 0,071 -1,1
055 0,065 -1,4
057 0,053 -2,0
058 0,048 -2,2
059 0,102 0,2
064 0,067 -1,3
066 0,097 0,1
071 0,104 03
073 0,128 1,2
088 0,102 0,2
091 0,104 0,3
096 0,097 0,0
108 0,084 -0,5
117 0,093 -0,1
120 0,076 -0,9
146 0,052 -2,0
148 0,238 51
149 0,092 -0,2
150 0,119 0,8
153 0,129 1,2
154 0,071 -1,1
155 0,146 1,8
167 0,111 0,6
171 0,105 03
178 0,161 2,3
182 0,103 03
205 0,143 1,7
209 0,084 -0,6
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PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_2
Merkmal: Fluoranthen
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 39

Sollwert: 0,111 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,82%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,081 - 0,145 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,112 0,1
008 0,095 -1,1
009 0,112 0,1
014 0,113 0,1
016 0,093 -1,3
027 0,119 0,5
028 0,103 -0,6
042 0,102 -0,6
048 0,112 0,1
049 0,083 -1,9
051 0,104 -0,5
053 0,117 0,4
055 0,113 0,1
057 0,111 0,0
058 0,093 -1,2
059 0,111 0,0
064 0,113 0,1
066 0,089 -1,5
071 0,107 -0,3
073 0,113 0,1
088 0,120 0,5
091 0,126 0,9
096 0,103 -0,6
108 0,117 0,4
117 0,107 -0,3
120 0,136 15
146 0,126 0,9
148 0,142 19
149 0,115 0,2
150 0,119 0,5
153 0,118 0,4
154 0,132 1,3
155 0,118 0,4
167 0,088 -1,6
171 0,123 0,7
178 0,066 =31
182 0,143 1,9
205 0,256 8.8
209 0,095 -1,1
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PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE 2

Fluoren

DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 37

Sollwert: 0,053 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,92%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,039 - 0,069 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,049 -0,5
008 0,052 -0,1
009 0,042 -1,6
014 0,048 -0,8
027 0,059 0,7
028 0,042 -1,6
042 0,045 -1,2
048 0,051 -0,2
049 0,044 -1,3
051 0,043 -1,4
053 0,063 1,3
055 0,051 -0,3
057 0,055 0,2
058 0,061 1,0
059 0,055 0,2
064 0,055 0,3
066 0,042 -1,5
071 0,044 -1,3
073 0,063 13
088 0,055 0,3
091 0,056 0,4
096 0,060 08
117 0,049 -0,6
120 0,058 0,6
146 0,058 0,6
148 0,053 0,0
149 0,047 -0,9
150 0,055 0,2
153 0,061 1,0
154 0,059 0,8
155 0,056 0,4
167 0,043 -1,4
171 0,064 1,4
178 0,060 0,9
182 0,063 1,2
205 0,111 73
209 0,046 -0,9
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PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_2 Sollwert: 0,106 pg/L (empirischer Wert)
Indeno(1,2,3-cd)pyrRel. Soll-Stdabw .: 21,51%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 44

Toleranzbereich: 0,063 - 0,159 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,115 0,3
008 0,128 0,8
009 0,082 -1,1
014 0,118 05
016 0,092 -0,7
019 0,075 -1,5
027 0,126 0,8
028 0,102 -0,2
035 0,103 -0,2
042 0,118 0,5
048 0,083 -1,1
049 0,151 1,7
051 0,085 -1,0
053 0,102 -0,2
055 0,109 0,1
057 0,064 -2,0
058 0,057 -2,4
059 0,128 08
064 0,085 -1,0
066 0,110 0,1
071 0,060 -2,2
073 0,151 1,7
088 0,100 -0,3
091 0,118 0,5
096 0,105 -0,1
097 0,130 0,9
108 0,080 -1,3
111 0,279 6,7
117 0,109 0,1
120 0,115 0,3
135 0,087 -0,9
146 0,074 -1,5
148 0,266 6,2
149 0,065 -2,0
150 0,131 1,0
153 0,125 0,7
154 0,131 1,0
155 0,133 1,0
167 0,107 0,0
171 0,120 0,5
178 0,207 39
182 0,131 1,0
205 0,237 5,0
209 0,080 -1,3
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PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_2
Merkmal: Naphthalin
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 38

Sollwert: 0,055 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 20,84%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,033 - 0,081 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,060 0,4
008 0,050 -0,4
009 0,035 -1,9
014 0,050 -0,5
027 0,060 0,4
028 0,063 0,7
042 0,054 -0,1
048 0,032 -2,2
049 0,066 0,9
051 0,036 -1,8
053 0,057 0,2
055 0,047 -0,7
057 0,053 -0,2
058 0,054 -0,1
059 0,057 0,1
064 0,076 1,6
066 0,029 -2,5
071 0,040 -1,4
073 0,055 0,1
088 0,070 1,1
091 0,054 -0,1
096 0,068 1,0
108 0,046 -0,8
117 0,055 0,0
120 0,066 0,9
146 0,063 0,6
148 0,259 15,9
149 0,129 58
150 0,061 0,5
153 0,070 1,2
154 0,037 -1,6
155 0,064 0,7
167 0,049 -0,5
171 0,057 0,2
178 0,054 0,0
182 0,055 0,0
205 0,098 3,4
209 0,045 -1,0
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PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_2
Merkmal: Phenanthren
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 37

Sollwert: 0,029 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 19,31%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,018 - 0,042 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,025 -0,7
008 0,018 -2,0
009 0,022 -1,3
014 0,026 -0,5
027 0,030 0,2
028 0,020 -1,8
042 0,022 -1,3
048 0,027 -0,4
049 0,032 0,5
051 0,024 -0,9
053 0,027 -0,4
055 0,033 0,6
057 0,029 0,0
058 0,053 3,9
059 0,031 0,3
064 0,032 0,6
066 0,025 -0,8
071 0,025 -0,7
073 0,028 -0,2
088 0,032 0,6
091 0,033 0,6
096 0,028 -0,1
117 0,029 0,0
120 0,033 0,7
146 0,032 0,5
148 0,040 18
149 0,013 -3,1
150 0,033 0,6
153 0,027 -0,3
154 0,035 1,1
155 0,032 0,5
167 0,022 -1,3
171 0,035 0,9
178 0,039 1,6
182 0,034 0,9
205 0,064 5,6
209 0,025 -0,7
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PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_2
Merkmal: Pyren
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 37

Sollwert: 0,082 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,94%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,060 - 0,107 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,074 -0,7
008 0,070 -1,1
009 0,076 -0,5
014 0,084 0,2
027 0,089 0,6
028 0,074 -0,7
042 0,081 -0,1
048 0,080 -0,1
049 0,059 -2,1
051 0,076 -0,5
053 0,089 0,6
055 0,086 0,4
057 0,087 0,4
058 0,063 -1,7
059 0,081 -0,1
064 0,083 0,1
066 0,068 -1,2
071 0,083 0,1
073 0,080 -0,1
088 0,079 -0,2
091 0,142 49
096 0,079 -0,2
117 0,076 -0,5
120 0,089 0,6
146 0,094 1,0
148 0,116 2,8
149 0,081 -0,1
150 0,087 0,4
153 0,086 0,4
154 0,100 1,5
155 0,090 0,7
167 0,077 -0,4
171 0,091 0,8
178 0,053 -2,7
182 0,100 15
205 0,201 9,7
209 0,073 -0,8
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Probe 3
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Statistische Kennwerte - Probe 3

Statistische Methode: DIN38402 A45; Bewertung: |Zu|<=2,0.

Anzahl Sollwert Soll- Vergleich-  Rel. Soll- Rel. unt. ob. MU
Ergebnisse Stdabw. Stdabw. Stdabw.  Vergleich- Toleranzgr. Toleranzgr. zugewiesener
Stdabw. Wert
[Lg/L] [ug/L] [ug/L] [%] [%] [Lg/L] [Lg/L] [%]

Acenaphthen 41 0,134 0,022 0,026 19,2 19,2 0,092 0,182 3,73
Anthracen 42 0,162 0,022 0,028 17,29 17,29 0,120 0,211 3,09
Benzo(a)anthracen 41 0,029 0,004 0,005 17,66 17,66 0,022 0,037 3,45
Benzo(a)pyren 46 0,103 0,013 0,013 12,52 12,52 0,078 0,132 1,94
Benzo(b)fluoranthen 46 0,033 0,004 0,005 14,68 14,68 0,024 0,043 3,03
Benzo(ghi)perylen 46 0,085 0,021 0,020 23,35 23,35 0,046 0,136 4,71
Benzo(k)fluoranthen 46 0,085 0,013 0,009 11,05 11,05 0,060 0,114 2,35
Chrysen 41 0,054 0,008 0,009 16,94 16,94 0,039 0,072 3,70
Dibenz(ah)anthracen 42 0,060 0,015 0,016 25,00 27,36 0,032 0,095 5,00
Fluoranthen 43 0,030 0,004 0,005 16,51 16,51 0,022 0,039 3,33
Fluoren 41 0,166 0,023 0,024 14,22 14,22 0,122 0,218 3,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren 46 0,071 0,015 0,013 17,86 17,86 0,043 0,107 2,82
Naphthalin 42 0,164 0,034 0,042 25,00 25,52 0,100 0,242 4,88
Phenanthren 41 0,137 0,018 0,019 13,96 13,96 0,101 0,177 2,92
Pyren 41 0,054 0,008 0,010 17,71 17,71 0,040 0,071 3,70
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Ubersicht zy-Scores - Probe 3

Scores fir PROBE_3
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Scores fir PROBE_3
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Abbildung 317: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_3, Acenaphthen

Probe: PROBE_3 Sollw ert: 0,134 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Acenaphthen  Rel. Soll-Stdabw .: 16,13%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar
Anzahl Labore in Berechnung: 41 Toleranzbereich: 0,092 - 0,182 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Abbildung 318: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_3, Anthracen

Probe:
Merkmal:
Statistische Methode:

Anzahl Labore in Berechnung: 42

0,24

0,22

PROBE_3 Sollw ert: 0,162 pg/L (empirischer Wert)
Anthracen Rel. Soll-Stdabw .: 13,57%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar

Toleranzbereich: 0,120 - 0,211 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l
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Abbildung 319: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_3, Benzo(a)anthracen

Probe: PROBE_3 Sollw ert: 0,029 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Benzo(a)anthracen Rel. Soll-Stdabw .: 12,84%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar

Anzahl Labore in Berechnung: 41 Toleranzbereich:

0,022 - 0,037 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Abbildung 320: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_3, Benzo(a)pyren

Probe: PROBE_3 Sollw ert: 0,103 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Benzo(a)pyren Rel. Soll-Stdabw . 12,57%

Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar

Anzahl Labore in Berechnung: 46 Toleranzbereich: 0,078 - 0,132 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Mo/l

Abbildung 321: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_3, Benzo(b)fluoranthen

Probe: PROBE 3 Sollw ert:
Merkmal: Benzo(b)fluoranthen Rel. Soll-Stdabw .: 13,63%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar

Anzahl Labore in Berechnung: 46
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Mo/l

Abbildung 322: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_3, Benzo(ghi)perylen

Probe:

Merkmal:

Statistische Methode:
Anzahl Labore in Berechnung: 46

PROBE 3

Benzo(ghi)perylen
DIN 38402 A45

Sollw ert:

Rel. Soll-Stdabw .:
Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar
Toleranzbereich:

0,085 ug/L (empirischer Wert)
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0,046 - 0,136 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Abbildung 323: Mittelwerte + Stdabw. fiir PROBE_3, Benzo(k)fluoranthen

Probe:
Merkmal:
Statistische Methode:

PROBE 3
Benzo(k)fluoranthen

DIN 38402 A45

Sollw ert:

Rel. Soll-Stdabw .:
Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar

0,085 pg/L (empirischer Wert)

15,23%

Anzahl Labore in Berechnung: 46 Toleranzbereich: 0,060 - 0,114 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Probe:

Merkmal:

Statistische Methode:
Anzahl Labore in Berechnung: 41

Abbildung 324: Mittelwerte + Stdabw. fiur PROBE_3, Chrysen

Soliw ert:
Rel. Soll-Stdabw .:

PROBE 3
Chrysen

Toleranzbereich:

0,054 pg/L (empirischer Wert)
14,78%

DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar

0,039 - 0,072 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Abbildung 325: Mittelwerte + Stdabw. fiur PROBE_3, Dibenz(ah)anthracen

Probe:

Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE 3
Dibenz(ah)anthracen

DIN 38402 A45

Sollw ert:
Rel. Soll-Stdabw .:

Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar

0,060 pg/L (empirischer Wert)

25,00%

Anzahl Labore in Berechnung: 42 Toleranzbereich: 0,032 - 0,095 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Abbildung 26: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_3, Fluoranthen

Probe: PROBE_3 Sollw ert: 0,030 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Fluoranthen Rel. Soll-Stdabw .: 13,82%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 43 Toleranzbereich:

0,022 - 0,039 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Abbildung 27: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_3, Fluoren

Probe: PROBE 3 Sollw ert: 0,166 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Fluoren Rel. Soll-Stdabw .: 13,92%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar
Anzahl Labore in Berechnung: 41 Toleranzbereich: 0,122 - 0,218 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Abbildung 42: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_3, Indeno(1,2,3-cd)pyren

Probe: PROBE_3 Sollw ert: 0,071 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Indeno(1,2,3-cd)pyren Rel. Soll-Stdabw .: 21,51%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar
Anzahl Labore in Berechnung: 46 Toleranzbereich: 0,043 - 0,107 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Abbildung 28: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_3, Naphthalin

Probe: PROBE_3 Sollw ert: 0,164 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Naphthalin Rel. Soll-Stdabw .: 20,84%

Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 42 Toleranzbereich: 0,100 - 0,242 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Abbildung 29: Mittelwerte + Stdabw. fur PROBE_3, Phenanthren

Probe: PROBE_3 Sollw ert: 0,137 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Phenanthren Rel. Soll-Stdabw .: 13,39%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfugbar
Anzahl Labore in Berechnung: 41 Toleranzbereich: 0,101 - 0,177 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Probe:
Merkmal:
Statistische Methode:

Abbildung 30: Mittelwerte + Stdabw. fur PROBE_3, Pyren

PROBE_3
Pyren
DIN 38402 A45

Sollw ert: 0,054 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,94%
Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 41 Toleranzbereich: 0,040 - 0,071 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_3
Merkmal: Acenaphthen
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 41

Sollwert: 0,134 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 16,13%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Toleranzbereich: 0,092 - 0,182 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
006 0,205 3,0
008 0,138 0,2
009 0,125 -0,4
011 0,061 -3,6
012 0,143 0,4
014 0,145 0,5
017 0,123 -0,5
023 0,119 -0,7
027 0,136 0,1
028 0,137 0,1
030 0,153 0,8
031 0,163 1,3
046 0,075 -2,9
051 0,114 -1,0
053 0,163 1,2
058 0,138 0,2
064 0,137 0,1
066 0,109 -1,2
070 0,143 0,4
086 0,137 0,1
088 0,144 0,4
090 0,097 -1,8
091 0,121 -0,6
096 0,149 0,7
103 0,129 -0,2
109 1,333 50,8
110 0,126 -0,4
115 0,141 03
117 0,161 1,2
120 0,137 0,1
127 0,152 0,8
134 0,122 -0,6
137 0,153 0,8
138 0,122 -0,6
149 0,139 0,2
157 0,114 -1,0
165 0,142 0,4
198 0,090 -2,1
205 0,286 6,5
206 0,165 1,3
209 0,118 -0,8
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_3
Merkmal: Anthracen
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 42

Sollwert: 0,162 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,57%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,120 - 0,211 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
006 0,236 31
008 0,223 2,6
009 0,147 -0,7
011 0,100 -3,0
012 0,161 -0,1
014 0,181 08
017 0,168 0,2
023 0,139 -1,1
027 0,160 -0,1
028 0,149 -0,6
030 0,181 0,8
031 0,135 -1,3
046 0,126 -1,7
051 0,146 -0,8
053 0,184 0,9
058 0,058 -5,0
064 0,174 0,5
066 0,148 -0,7
070 0,178 0,7
086 0,163 0,0
088 0,173 0,5
090 0,117 -2,2
091 0,162 0,0
096 0,162 0,0
103 0,175 0,5
108 0,198 15
109 1,653 62,9
110 0,154 -0,4
115 0,192 1,3
117 0,175 0,5
120 0,177 0,6
127 0,167 0,2
134 0,157 -0,3
137 0,188 11
138 0,146 -0,8
149 0,168 0,2
157 0,157 -0,3
165 0,167 0,2
198 0,127 -1,7
205 0,357 82
206 0,166 0,2
209 0,149 -0,6
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_3 Sollwert: 0,029 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Benzo(a)anthracenRel. Soll-Stdabw .: 12,84%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar
Anzahl Labore in Berechnung: 41 Toleranzbereich: 0,022 - 0,037 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)
Laborcode Labormittelwert Zu-Score
006 0,030 0,2
008 0,033 0,8
009 0,022 -2,0
011 0,021 -2,2
012 0,033 1,0
014 0,032 0,6
017 0,032 0,8
023 0,022 -2,0
027 0,028 -0,4
028 0,028 -0,4
030 0,033 0,8
031 0,030 0,1
046 0,017 -33
051 0,025 -11
053 0,032 0,7
058 0,031 04
064 0,031 0,5
066 0,028 -0,3
070 0,035 14
086 0,031 04
088 0,027 -0,5
090 0,015 -4,0
091 0,031 0,3
096 0,025 -1,3
103 0,029 -0,2
109 0,321 72,6
110 0,029 0,0
115 0,051 55
117 0,037 1,9
120 0,032 0,8
127 0,026 -0,9
134 0,032 0,6
137 0,036 1,7
138 0,027 -0,5
149 0,056 6,7
157 0,031 0,4
165 0,030 0,3
198 0,027 -0,7
205 0,069 9,9
206 0,033 0,9
209 0,028 -0,2
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_3
Merkmal: Benzo(a)pyren
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 46

Sollwert: 0,103 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 12,57%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,078 - 0,132 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
006 0,106 0,2
008 0,118 11
009 0,085 -1,5
011 0,075 -2,3
012 0,101 -0,2
014 0,106 0,2
016 0,104 0,1
017 0,108 0,4
023 0,089 -1,2
027 0,102 -0,1
028 0,113 0,7
030 0,115 0,9
031 0,105 0,1
046 0,074 -2,4
051 0,093 -0,8
053 0,116 0,9
058 0,112 0,6
064 0,095 -0,6
066 0,094 -0,7
070 0,119 1,1
074 0,111 0,6
086 0,101 -0,2
088 0,109 0,4
090 0,061 -34
091 0,094 -0,7
096 0,112 0,6
103 0,102 -0,1
108 0,090 -1,0
109 1,088 71,0
110 0,098 -0,4
111 0,237 9,7
115 0,136 24
117 0,110 0,5
120 0,106 0,2
127 0,106 0,2
134 0,096 -0,6
135 0,108 0,4
137 0,121 13
138 0,095 -0,6
149 0,098 -0,4
157 0,106 0,2
165 0,107 0,3
198 0,103 0,0
205 0,256 11,0
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

206 0,107 0,3
209 0,091 -0,9
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_3 Sollwert: 0,033 pg/L (empirischer Wert)
Benzo(b)fluorantherRel. Soll-Stdabw .: 13,63%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 46

Toleranzbereich: 0,024 - 0,043 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
006 0,034 0,1
008 0,037 0,8
009 0,033 -0,1
011 0,036 0,7
012 0,037 0,8
014 0,035 0,4
016 0,032 -0,1
017 0,038 1,0
023 0,027 -1,5
027 0,034 0,2
028 0,029 -1,1
030 0,039 1,3
031 0,042 1,8
046 0,020 -3,0
051 0,029 -0,8
053 0,030 -0,7
058 0,022 -2,6
064 0,026 -1,6
066 0,032 -0,2
070 0,035 0,3
074 0,037 0,9
086 0,035 0,4
088 0,030 -0,8
090 0,017 -3,8
091 0,033 0,1
096 0,032 -0,3
103 0,034 0,1
108 0,036 0,6
109 0,376 70,9
110 0,032 -0,3
111 0,031 -0,5
115 0,034 0,3
117 0,035 0,5
120 0,036 0,6
127 0,032 -0,3
134 0,040 1,4
135 0,032 -0,2
137 0,038 1,0
138 0,031 -0,4
149 0,028 -1,2
157 0,035 0,4
165 0,033 0,1
198 0,036 0,6
205 0,075 8,6
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

206 0,029 -0,8
209 0,031 -0,4
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_3 Sollwert: 0,085 pg/L (empirischer Wert)
Benzo(ghi)perylen Rel. Soll-Stdabw .: 25,00%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 46

Toleranzbereich: 0,046 - 0,136 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
006 0,095 0,4
008 0,104 0,8
009 0,066 -1,0
011 0,083 -0,1
012 0,098 0,5
014 0,089 0,1
016 0,096 0,5
017 0,110 1,0
023 0,084 -0,1
027 0,096 0,4
028 0,102 0,7
030 0,116 1,3
031 0,100 0,6
046 0,046 -2,0
051 0,079 -0,3
053 0,090 0,2
058 0,069 -0,8
064 0,069 -0,8
066 0,073 -0,6
070 0,103 0,7
074 0,093 0,3
086 0,100 0,6
088 0,092 0,3
090 0,050 -1,8
091 0,092 0,3
096 0,084 0,0
103 0,078 -0,4
108 0,067 -0,9
109 0,995 36,9
110 0,086 0,0
111 0,191 43
115 0,133 1,9
117 0,088 0,1
120 0,079 -0,3
127 0,093 0,3
134 0,056 -1,5
135 0,050 -1,8
137 0,055 -1,6
138 0,081 -0,2
149 0,078 -0,4
157 0,091 0,2
165 0,097 0,5
198 0,081 -0,2
205 0,193 4,4
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

206 0,078 -0,4
209 0,087 0,1
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_3 Sollwert: 0,085 pg/L (empirischer Wert)
Benzo(k)fluorantherRel. Soll-Stdabw .: 15,23%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 46

Toleranzbereich: 0,060 - 0,114 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
006 0,089 0,3
008 0,097 0,9
009 0,080 -0,4
011 0,064 -1,8
012 0,086 0,1
014 0,080 -0,4
016 0,085 0,0
017 0,096 0,8
023 0,069 -1,3
027 0,080 -0,4
028 0,056 -2,4
030 0,098 0,9
031 0,096 0,8
046 0,061 -2,0
051 0,077 -0,6
053 0,081 -0,3
058 0,076 -0,7
064 0,092 0,5
066 0,080 -0,4
070 0,090 0,4
074 0,091 0,4
086 0,089 03
088 0,084 -0,1
090 0,050 -2,9
091 0,092 0,5
096 0,081 -0,3
103 0,088 0,2
108 0,089 03
109 0,925 59,7
110 0,086 0,1
111 0,086 0,1
115 0,113 2,0
117 0,083 -0,2
120 0,093 0,5
127 0,089 0,3
134 0,085 0,0
135 0,087 0,2
137 0,090 0,4
138 0,078 -0,5
149 0,081 -0,3
157 0,089 0,3
165 0,083 -0,2
198 0,090 0,4
205 0,192 7,6
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

206 0,081 -0,3
209 0,079 -0,5
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_3
Merkmal: Chrysen
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 41

Sollwert: 0,054 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 14,78%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Toleranzbereich: 0,039 - 0,072 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
006 0,060 0,6
008 0,054 0,0
009 0,040 -1,9
011 0,043 -1,5
012 0,058 0,4
014 0,051 -0,5
017 0,063 1,0
023 0,044 -1,4
027 0,053 -0,2
028 0,043 -1,6
030 0,062 0,9
031 0,055 0,1
046 0,040 -2,0
051 0,052 -0,3
053 0,053 -0,2
058 0,065 1,2
064 0,060 0,7
066 0,052 -0,3
070 0,062 0,8
086 0,060 0,6
088 0,057 0,2
090 0,020 -4,6
091 0,056 0,2
096 0,055 0,1
103 0,052 -0,3
109 0,606 63,1
110 0,055 0,0
115 0,089 3.9
117 0,059 0,6
120 0,062 0,8
127 0,064 1,1
134 0,058 0,4
137 0,068 1,6
138 0,051 -0,5
149 0,026 -3,8
157 0,058 0,4
165 0,061 0,7
198 0,052 -0,3
205 0,134 9,1
206 0,035 -2,6
209 0,054 0,0
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_3 Sollwert: 0,060 pg/L (empirischer Wert)
Dibenz(ah)anthraceRel. Soll-Stdabw .: 25,00%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 42

Toleranzbereich: 0,032 - 0,095 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
006 0,069 0,5
008 0,082 1,3
009 0,035 -1,8
011 0,057 -0,2
012 0,070 0,6
014 0,040 -1,4
017 0,080 11
023 0,058 -0,2
027 0,071 0,6
028 0,051 -0,7
030 0,086 1,5
031 0,061 0,1
046 0,028 -2,4
051 0,049 -0,8
053 0,055 -0,4
058 0,058 -0,1
064 0,049 -0,8
066 0,057 -0,2
070 0,066 0,3
086 0,071 0,6
088 0,060 0,0
090 0,017 -3,2
091 0,064 0,2
096 0,064 0,2
103 0,053 -0,5
108 0,049 -0,8
109 0,708 37,4
110 0,062 0,1
115 0,163 59
117 0,071 0,6
120 0,051 -0,6
127 0,085 15
134 0,053 -0,5
137 0,036 -1,8
138 0,056 -0,3
149 0,058 -0,1
157 0,065 0,3
165 0,068 0,5
198 0,050 -0,7
205 0,103 25
206 0,071 0,6
209 0,061 0,1
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_3
Merkmal: Fluoranthen
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 43

Sollwert: 0,030 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,82%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,022 - 0,039 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
006 0,042 2,7
008 0,031 0,2
009 0,028 -0,6
011 0,022 -2,1
012 0,029 -0,1
014 0,037 1,5
016 0,028 -0,5
017 0,032 0,5
023 0,023 -1,9
027 0,029 -0,2
028 0,021 -2,3
030 0,033 0,6
031 0,034 1,0
046 0,021 -2,3
051 0,028 -0,5
053 0,032 0,5
058 0,031 0,2
064 0,033 0,6
066 0,028 -0,4
070 0,031 0,2
086 0,029 -0,3
088 0,030 -0,1
090 0,015 -3,8
091 0,032 0,4
096 0,034 0,9
103 0,035 1,2
108 0,032 0,5
109 0,315 63,8
110 0,029 -0,2
115 0,044 3,2
117 0,032 0,5
120 0,053 51
127 0,028 -0,4
134 0,029 -0,3
137 0,035 11
138 0,025 -1,3
149 0,027 -0,8
157 0,031 0,2
165 0,032 0,4
198 0,027 -0,8
205 0,068 8,6
206 0,031 0,2
209 0,030 0,0
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_3
Merkmal: Fluoren
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 41

Sollwert: 0,166 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,92%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,122 - 0,218 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
006 0,259 37
008 0,171 0,2
009 0,142 -1,1
011 0,080 -39
012 0,162 -0,2
014 0,184 0,7
017 0,185 0,7
023 0,142 -1,1
027 0,165 -0,1
028 0,162 -0,2
030 0,187 0,8
031 0,146 -0,9
046 0,151 -0,7
051 0,140 -1,2
053 0,198 1,3
058 0,209 1,7
064 0,168 0,1
066 0,137 -1,3
070 0,184 0,7
086 0,166 0,0
088 0,171 0,2
090 0,135 -14
091 0,174 0,3
096 0,166 0,0
103 0,163 -0,2
109 1,652 59,4
110 0,156 -0,5
115 0,178 0,5
117 0,162 -0,2
120 0,178 0,5
127 0,187 0,8
134 0,157 -0,4
137 0,192 1,0
138 0,175 03
149 0,177 0,4
157 0,150 -0,8
165 0,178 0,5
198 0,143 -1,0
205 0,340 6,9
206 0,174 0,3
209 0,154 -0,6
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_3 Sollwert: 0,071 pg/L (empirischer Wert)
Indeno(1,2,3-cd)pyrRel. Soll-Stdabw .: 21,51%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 46

Toleranzbereich: 0,043 - 0,107 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
006 0,078 0,4
008 0,091 11
009 0,064 -0,5
011 0,061 -0,7
012 0,077 0,3
014 0,078 0,4
016 0,074 0,2
017 0,088 1,0
023 0,064 -0,5
027 0,079 0,4
028 0,074 0,2
030 0,080 0,5
031 0,083 0,7
046 0,046 -1,8
051 0,065 -0,5
053 0,076 0,3
058 0,055 -1,2
064 0,055 -1,2
066 0,067 -0,3
070 0,073 0,1
074 0,073 0,1
086 0,076 03
088 0,074 0,2
090 0,029 -3,0
091 0,083 0,7
096 0,067 -0,3
103 0,080 0,5
108 0,064 -0,6
109 0,826 43,4
110 0,079 0,4
111 0,161 52
115 0,222 8,7
117 0,075 0,2
120 0,080 0,5
127 0,083 0,6
134 0,074 0,2
135 0,055 -1,1
137 0,077 03
138 0,063 -0,6
149 0,052 -1,4
157 0,080 0,5
165 0,074 0,2
198 0,073 0,1
205 0,167 515
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

206 0,053 -1,3
209 0,067 -0,3
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_3
Merkmal: Naphthalin
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 42

Sollwert: 0,164 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 20,84%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Toleranzbereich: 0,100 - 0,242 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
006 0,253 23
008 0,165 0,0
009 0,124 -1,3
011 0,063 -3,2
012 0,163 0,0
014 0,183 0,5
017 0,173 0,3
023 0,155 -0,3
027 0,167 0,1
028 0,190 0,7
030 0,170 0,2
031 0,133 -1,0
046 0,195 0,8
051 0,126 -1,2
053 0,199 0,9
058 0,176 0,3
064 0,239 2,0
066 0,105 -1,9
070 0,160 -0,1
086 0,153 -0,3
088 0,192 0,7
090 0,038 -4,0
091 0,160 -0,1
096 0,205 11
103 0,139 -0,8
108 0,154 -0,3
109 1,492 34,5
110 0,148 -0,5
115 0,155 -0,3
117 0,174 0,3
120 0,185 0,6
127 0,180 0,4
134 0,145 -0,6
137 0,191 0,7
138 0,128 -1,1
149 0,220 15
157 0,109 -1,7
165 0,166 0,1
198 0,115 -1,6
205 0,304 37
206 0,190 0,7
209 0,147 -0,5
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_3
Merkmal: Phenanthren
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 41

Sollwert: 0,137 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,39%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,101 - 0,177 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
006 0,197 3,1
008 0,138 0,1
009 0,119 -1,0
011 0,093 -2,6
012 0,128 -0,5
014 0,146 0,5
017 0,149 0,6
023 0,115 -1,3
027 0,143 0,3
028 0,137 0,0
030 0,156 1,0
031 0,129 -0,5
046 0,105 -1,8
051 0,124 -0,7
053 0,157 1,0
058 0,140 0,2
064 0,150 0,7
066 0,116 -1,2
070 0,152 0,8
086 0,137 0,0
088 0,147 0,5
090 0,105 -1,8
091 0,145 0,4
096 0,128 -0,5
103 0,153 0,8
109 1,415 64,8
110 0,129 -0,5
115 0,149 0,6
117 0,143 0,3
120 0,152 0,8
127 0,144 0,4
134 0,128 -0,5
137 0,156 1,0
138 0,128 -0,5
149 0,113 -1,4
157 0,133 -0,2
165 0,152 0,8
198 0,134 -0,2
205 0,294 8,0
206 0,147 0,5
209 0,132 -0,3
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_3
Merkmal: Pyren
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 41

Sollwert: 0,054 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,94%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Toleranzbereich: 0,040 - 0,071 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
006 0,075 2,6
008 0,044 -14
009 0,049 -0,7
011 0,045 -1,2
012 0,056 0,2
014 0,068 1,6
017 0,061 0,8
023 0,043 -1,5
027 0,055 0,1
028 0,047 -1,1
030 0,059 0,6
031 0,060 0,7
046 0,040 -2,0
051 0,052 -0,3
053 0,058 0,5
058 0,049 -0,7
064 0,058 0,4
066 0,051 -0,5
070 0,059 0,7
086 0,060 0,7
088 0,053 -0,1
090 0,038 -2,3
091 0,112 7,1
096 0,053 -0,1
103 0,050 -0,7
109 0,571 63,3
110 0,054 -0,1
115 0,113 72
117 0,056 0,2
120 0,076 2,6
127 0,051 -0,5
134 0,053 -0,2
137 0,064 1,2
138 0,050 -0,6
149 0,055 0,1
157 0,056 0,2
165 0,061 0,8
198 0,051 -0,5
205 0,134 9,8
206 0,055 0,1
209 0,054 0,0
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Probe 4
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Statistische Kennwerte - Probe 4

Statistische Methode: DIN38402 A45; Bewertung: |Zu|<=2,0.

Anzahl Sollwert Soll- Vergleich-  Rel. Soll- Rel. unt. ob. MU
Ergebnisse Stdabw. Stdabw. Stdabw.  Vergleich- Toleranzgr. Toleranzgr. zugewiesener

Stdabw. Wert

[Ho/L] [Ho/L] [Ho/L] [%] [%] [Ho/L] [Ho/L] [%]

Acenaphthen 40 0,159 0,026 0,020 12,39 12,39 0,110 0,217 2,5
Anthracen 40 0,136 0,018 0,015 11,25 11,25 0,100 0,177 2,2
Benzo(a)anthracen 40 0,055 0,007 0,006 11,61 11,61 0,041 0,070 1,8
Benzo(a)pyren 45 0,080 0,010 0,008 9,79 9,79 0,061 0,102 1,3
Benzo(b)fluoranthen 45 0,052 0,007 0,007 12,74 12,74 0,039 0,068 1,9
Benzo(ghi)perylen 45 0,074 0,018 0,013 17,7 17,7 0,039 0,117 2,7
Benzo(k)fluoranthen 45 0,101 0,014 0,016 16,19 16,19 0,073 0,132 3,0
Chrysen 40 0,030 0,005 0,005 16,58 16,58 0,020 0,042 33
Dibenz(ah)anthracen 40 0,084 0,021 0,020 23,87 23,87 0,045 0,134 4.8
Fluoranthen 40 0,056 0,008 0,008 14,48 14,48 0,041 0,073 3,6
Fluoren 40 0,137 0,019 0,020 14,51 14,51 0,100 0,179 2,9
Indeno(1,2,3-cd)pyren 45 0,094 0,020 0,018 18,71 18,71 0,056 0,141 3,2
Naphthalin 40 0,128 0,027 0,020 15,92 15,92 0,078 0,190 31
Phenanthren 40 0,163 0,021 0,023 13,99 13,99 0,122 0,209 31
Pyren 40 0,029 0,004 0,004 15,05 15,05 0,021 0,038 3.4
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Ubersicht zy-Scores - Probe 4

Scores fir PROBE_4
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Scores fir PROBE_4
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Abbildung 46: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_4, Acenaphthen

Probe: PROBE_4 Sollw ert: 0,159 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Acenaphthen  Rel. Soll-Stdabw .: 16,13%

Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 0,110 - 0,217 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Probe:

Merkmal:

Statistische Methode:
Anzahl Labore in Berechnung: 40

Abbildung 47: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_4, Anthracen

PROBE_4
Anthracen
DIN 38402 A45

Soliw ert:

Rel. Soll-Stdabw .:
Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar
Toleranzbereich:
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Probe:

Abbildung 48: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_4, Benzo(a)anthracen

Merkmal:
Statistische Methode:

Anzahl Labore in Berechnung:

0,08+

PROBE 4

Benzo(a)anthracen
DIN 38402 A45

40

Sollw ert: 0,055 pg/L (empirischer Wert)

Rel. Soll-Stdabw .: 12,84%

Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfigbar

Toleranzbereich: 0,041 - 0,070 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Abbildung 49: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_4, Benzo(a)pyren

Probe: PROBE_4 Sollw ert: 0,080 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Benzo(a)pyren Rel. Soll-Stdabw . 12,57%

Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar

Anzahl Labore in Berechnung: 45 Toleranzbereich: 0,061 - 0,102 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Abbildung 310: Mittelwerte + Stdabw. fiir PROBE_4, Benzo(b)fluoranthen

Probe: PROBE_4 Sollw ert: 0,052 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Benzo(b)fluoranthen Rel. Soll-Stdabw .: 13,63%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar
Anzahl Labore in Berechnung: 45 Toleranzbereich: 0,039 - 0,068 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Probe:
Merkmal:

Abbildung 51: Mittelwerte + Stdabw. fur PROBE_4, Benzo(ghi)perylen

Statistische Methode:

Anzahl Labore in Berechnung:

0,16

0,14

0,12

PROBE 4

Benzo(ghi)perylen
DIN 38402 A45

45

Sollw ert: 0,074 pg/L (empirischer Wert)

Rel. Soll-Stdabw .: 25,00%

Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar

Toleranzbereich: 0,039 - 0,117 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Abbildung 52: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_4, Benzo(k)fluoranthen

Probe:
Merkmal:
Statistische Methode:

PROBE 4 Sollw ert: 0,101 pg/L (empirischer Wert)
Benzo(k)fluoranthen Rel. Soll-Stdabw .: 14,30%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar

Anzahl Labore in Berechnung: 45 Toleranzbereich: 0,073 - 0,132 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

0,050

0,045

0,040—

0,035—

Abbildung 53:

Probe: PROBE 4
Merkmal: Chrysen
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 40

Mittelwerte + Stdabw. fur PROBE_4, Chrysen

Sollw ert: 0,030 pg/L (empirischer Wert)

Rel. Soll-Stdabw .: 17,28%

Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfigbar

Toleranzbereich: 0,020 - 0,042 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Abbildung 54: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_4, Dibenz(ah)anthracen

Probe:
Merkmal:
Statistische Methode:

Anzahl Labore in Berechnung: 40

PROBE_4 Sollw ert: 0,084 pg/L (empirischer Wert)
Dibenz(ah)anthracen Rel. Soll-Stdabw .: 25,00%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,045 - 0,134 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Abbildung 32: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_4, Fluoranthen

Probe: PROBE 4 Sollw ert: 0,056 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Fluoranthen Rel. Soll-Stdabw .: 13,82%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar
Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 0,041 - 0,073 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

0,22

0,20

0,18

Abbildung 56: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_4, Fluoren

Probe: PROBE_4 Sollw ert: 0,137 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Fluoren Rel. Soll-Stdabw .: 13,92%

Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 0,100 - 0,179 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)

0,16

0,14

Toleranzgrenze ‘

0,12

0,10

Toleranzgrenze

0,08

Seite 141 von 243



52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Abbildung 57: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_4, Indeno(1,2,3-cd)pyren

Probe: PROBE_4 Sollw ert: 0,094 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Indeno(1,2,3-cd)pyren Rel. Soll-Stdabw .: 21,51%

Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar

Anzahl Labore in Berechnung: 45 Toleranzbereich: 0,056 - 0,141 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Abbildung 58: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_4, Naphthalin

Probe:
Merkmal:
Statistische Methode:

PROBE 4
Naphthalin
DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 40

0,250

0,225

0,200

Sollw ert:
Rel. Soll-Stdabw .: 20,84%

Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfigbar
Toleranzbereich:

0,128 pg/L (empirischer Wert)

0,078 - 0,190 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Probe:

Merkmal:
Statistische Methode:

Abbildung 59: Mittelwerte + Stdabw. fur PROBE_4, Phenanthren

PROBE_4
Phenanthren

DIN 38402 A45
Anzahl Labore in Berechnung: 40

Sollw ert: 0,163 pg/L (empirischer Wert)

Rel. Soll-Stdabw .: 12,85%

Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiugbar

Toleranzbereich: 0,122 - 0,209 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Abbildung 60: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_4, Pyren

Probe: PROBE_4 Sollw ert: 0,029 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Pyren Rel. Soll-Stdabw .: 13,94%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfugbar
Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 0,021 - 0,038 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_4
Merkmal: Anthracen
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 40

Sollwert: 0,136 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,57%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,100 - 0,177 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,104 -1,8
003 0,133 -0,2
007 0,134 -0,1
018 0,130 -0,3
021 0,143 0,4
024 0,145 0,5
042 0,128 -0,5
048 0,133 -0,2
049 0,121 -0,9
050 0,152 0,8
054 0,101 -2,0
055 0,139 0,2
057 0,141 0,3
059 0,129 -0,4
062 0,176 2,0
071 0,109 -1,6
073 0,144 0,4
075 0,137 0,1
076 0,135 -0,1
087 0,126 -0,6
099 0,145 0,5
104 0,094 -24
125 0,140 0,2
146 0,182 23
147 0,140 0,2
148 0,152 0,8
150 0,142 0,3
153 0,136 0,0
154 0,157 1,1
155 0,152 0,8
166 0,111 -1,4
167 0,115 -1,2
169 0,140 0,2
171 0,145 0,5
176 0,119 -1,0
178 0,140 0,2
179 0,126 -0,6
182 0,136 0,0
184 0,147 0,6
194 0,154 0,9
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_4 Sollwert: 0,055 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Benzo(a)anthracenRel. Soll-Stdabw .: 12,84%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar
Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 0,041 - 0,070 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)
Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,039 -2,4
003 0,053 -0,2
007 0,052 -0,4
018 0,058 04
021 0,054 -0,1
024 0,052 -0,4
042 0,056 0,2
048 0,053 -0,3
049 0,047 -1,2
050 0,074 2,6
054 0,047 -1,1
055 0,058 04
057 0,053 -0,3
059 0,044 -1,6
062 0,072 23
071 0,048 -1,0
073 0,066 15
075 0,053 -0,3
076 0,053 -0,2
087 0,052 -0,5
099 0,058 0,4
104 0,034 -3,2
125 0,058 0,5
146 0,057 0,3
147 0,059 0,6
148 0,057 0,3
150 0,055 0,0
153 0,052 -0,4
154 0,062 0,9
155 0,058 0,4
166 0,052 -0,4
167 0,029 -38
169 0,060 0,7
171 0,059 0,6
176 0,057 0,2
178 0,055 0,0
179 0,052 -0,4
182 0,060 0,7
184 0,059 0,6
194 0,050 -0,8
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_4
Merkmal: Benzo(a)pyren
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 45

Sollwert: 0,080 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 12,57%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,061 - 0,102 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,053 -2,8
003 0,081 0,1
007 0,077 -0,3
018 0,082 0,2
019 0,045 -3,6
021 0,083 03
024 0,082 0,2
035 0,070 -1,1
042 0,079 -0,1
048 0,078 -0,2
049 0,096 1,5
050 0,084 0,4
054 0,067 -1,4
055 0,088 0,7
057 0,076 -0,4
059 0,082 0,2
062 0,104 2,2
071 0,068 -1,3
073 0,110 2,8
075 0,070 -1,0
076 0,088 0,8
087 0,074 -0,6
097 0,085 0,5
099 0,083 0,3
104 0,048 -34
125 0,082 0,2
145 0,063 -1,8
146 0,083 03
147 0,082 0,2
148 0,085 0,5
150 0,079 -0,1
153 0,078 -0,2
154 0,070 -1,1
155 0,085 0,5
166 0,082 0,2
167 0,083 03
169 0,083 0,3
171 0,092 1,2
176 0,074 -0,7
178 0,064 -1,6
179 0,080 0,0
182 0,083 0,2
184 0,087 0,7
194 0,081 0,1
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

199 0,079 -0,1
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_4 Sollwert: 0,052 pg/L (empirischer Wert)
Benzo(b)fluorantherRel. Soll-Stdabw .: 13,63%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Anzahl Labore in Berechnung: 45

Toleranzbereich: 0,039 - 0,068 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,040 -1,9
003 0,054 0,2
007 0,050 -0,3
018 0,059 08
019 0,030 -3,4
021 0,053 0,1
024 0,051 -0,3
035 0,050 -0,3
042 0,054 0,2
048 0,052 0,0
049 0,041 -1,7
050 0,054 0,2
054 0,046 -0,9
055 0,057 0,6
057 0,050 -0,4
059 0,053 0,1
062 0,068 2,1
071 0,047 -0,7
073 0,067 19
075 0,048 -0,7
076 0,057 0,7
087 0,051 -0,3
097 0,058 0,7
099 0,055 0,3
104 0,034 -2,8
125 0,051 -0,1
145 0,053 0,1
146 0,057 0,6
147 0,041 -1,7
148 0,050 -0,4
150 0,056 0,4
153 0,048 -0,7
154 0,047 -0,8
155 0,058 0,7
166 0,049 -0,5
167 0,058 0,7
169 0,059 0,9
171 0,063 13
176 0,053 0,0
178 0,040 -1,8
179 0,054 0,2
182 0,054 0,3
184 0,060 1,0
194 0,053 0,1
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

199 0,054 0,2
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PAKin Grund- und Rohwasser

199 0,054 0,2
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_4 Sollwert: 0,074 pg/L (empirischer Wert)
Benzo(ghi)perylen Rel. Soll-Stdabw .: 25,00%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Anzahl Labore in Berechnung: 45

Toleranzbereich: 0,039 - 0,117 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,053 -1,2
003 0,075 0,1
007 0,080 0,3
018 0,080 03
019 0,041 -2,0
021 0,091 08
024 0,076 0,1
035 0,066 -0,4
042 0,091 0,8
048 0,075 0,1
049 0,073 0,0
050 0,063 -0,6
054 0,079 0,3
055 0,079 0,2
057 0,043 -1,8
059 0,079 0,3
062 0,098 1,1
071 0,045 -1,7
073 0,088 0,7
075 0,059 -0,8
076 0,093 0,9
087 0,070 -0,2
097 0,081 0,3
099 0,073 0,0
104 0,029 -2,7
125 0,078 0,2
145 0,039 -2,1
146 0,047 -1,6
147 0,067 -0,4
148 0,157 39
150 0,081 0,4
153 0,077 0,2
154 0,042 -1,9
155 0,075 0,1
166 0,078 0,2
167 0,094 1,0
169 0,082 0,4
171 0,088 0,7
176 0,075 0,1
178 0,063 -0,7
179 0,076 0,1
182 0,066 -0,5
184 0,078 0,2
194 0,081 0,4
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

199 0,074 0,0
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_4 Sollwert: 0,101 pg/L (empirischer Wert)
Benzo(k)fluorantherRel. Soll-Stdabw .: 14,30%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Anzahl Labore in Berechnung: 45

Toleranzbereich: 0,073 - 0,132 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,078 -1,7
003 0,101 0,0
007 0,104 0,2
018 0,109 05
019 0,059 -3,1
021 0,109 0,5
024 0,096 -0,3
035 0,097 -0,3
042 0,104 0,2
048 0,098 -0,2
049 0,077 -1,7
050 0,091 -0,7
054 0,085 -1,2
055 0,109 0,5
057 0,093 -0,6
059 0,100 -0,1
062 0,129 1,8
071 0,071 -2,2
073 0,115 0,9
075 0,083 -1,3
076 0,122 1,4
087 0,098 -0,2
097 0,110 0,6
099 0,094 -0,5
104 0,068 -2,4
125 0,111 0,7
145 0,088 -1,0
146 0,099 -0,1
147 0,093 -0,5
148 0,131 1,9
150 0,116 1,0
153 0,106 0,4
154 0,079 -1,6
155 0,108 0,5
166 0,118 1,1
167 0,116 1,0
169 0,107 0,4
171 0,121 13
176 0,103 0,2
178 0,069 -2,3
179 0,105 0,3
182 0,094 -0,5
184 0,112 0,7
194 0,118 1,1

Seite 155 von 243
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PAKin Grund- und Rohwasser

199 0,103 0,2
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_4
Merkmal: Chrysen
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 40

Sollwert: 0,030 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 17,28%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,020 - 0,042 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,021 -1,9
003 0,029 -0,2
007 0,036 1,0
018 0,031 0,2
021 0,027 -0,6
024 0,028 -0,5
042 0,022 -1,7
048 0,027 -0,6
049 0,024 -1,3
050 0,031 0,2
054 0,026 -0,8
055 0,034 0,7
057 0,036 1,0
059 0,028 -0,5
062 0,040 1,8
071 0,026 -0,7
073 0,024 -1,2
075 0,031 0,2
076 0,031 0,2
087 0,028 -0,5
099 0,033 0,5
104 0,020 -2,1
125 0,029 -0,3
146 0,031 0,2
147 0,032 0,3
148 0,044 2,4
150 0,030 -0,1
153 0,030 0,0
154 0,049 34
155 0,029 -0,2
166 0,030 0,1
167 0,045 2,6
169 0,032 0,3
171 0,032 03
176 0,035 0,9
178 0,031 0,1
179 0,027 -0,6
182 0,027 -0,7
184 0,035 0,8
194 0,030 0,0
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_4 Sollwert: 0,084 pg/L (empirischer Wert)
Dibenz(ah)anthraceRel. Soll-Stdabw .: 25,00%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Anzahl Labore in Berechnung: 40

Toleranzbereich: 0,045 - 0,134 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,069 -0,8
003 0,084 0,0
007 0,101 0,7
018 0,091 03
021 0,069 -0,8
024 0,082 -0,1
042 0,120 15
048 0,090 0,3
049 0,102 0,7
050 0,074 -0,5
054 0,086 0,1
055 0,061 -1,2
057 0,035 -2,6
059 0,093 0,4
062 0,120 1,5
071 0,063 -1,1
073 0,100 0,7
075 0,056 -1,5
076 0,095 0,5
087 0,074 -0,5
099 0,089 0,2
104 0,027 -3,0
125 0,086 0,1
146 0,052 -1,7
147 0,067 -0,9
148 0,203 4,9
150 0,098 0,6
153 0,099 0,6
154 0,060 -1,3
155 0,099 0,6
166 0,083 -0,1
167 0,111 1,1
169 0,088 0,2
171 0,104 0,8
176 0,098 0,6
178 0,050 -1,8
179 0,091 0,3
182 0,090 0,2
184 0,085 0,1
194 0,092 0,3
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_4
Merkmal: Fluoranthen
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 40

Sollwert: 0,056 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,82%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,041 - 0,073 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,046 -1,4
003 0,051 -0,8
007 0,054 -0,2
018 0,065 11
021 0,058 0,3
024 0,059 03
042 0,057 0,1
048 0,055 -0,2
049 0,045 -1,5
050 0,070 1,6
054 0,051 -0,7
055 0,058 0,2
057 0,054 -0,3
059 0,053 -0,5
062 0,072 1,8
071 0,051 -0,8
073 0,066 1,1
075 0,055 -0,2
076 0,051 -0,7
087 0,056 0,0
099 0,060 0,5
104 0,040 -2,2
125 0,060 0,5
146 0,062 0,7
147 0,055 -0,2
148 0,072 1,9
150 0,061 0,6
153 0,053 -0,4
154 0,069 15
155 0,056 0,0
166 0,050 -0,8
167 0,050 -0,8
169 0,043 -1,8
171 0,059 0,4
176 0,051 -0,7
178 0,045 -1,5
179 0,053 -0,4
182 0,057 0,0
184 0,064 1,0
194 0,065 1,0
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_4
Merkmal: Fluoren
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 40

Sollwert: 0,137 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,92%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,100 - 0,179 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,109 -1,6
003 0,134 -0,2
007 0,145 0,4
018 0,140 0,1
021 0,137 0,0
024 0,154 08
042 0,134 -0,2
048 0,128 -0,5
049 0,107 -1,7
050 0,177 1,9
054 0,111 -1,5
055 0,132 -0,3
057 0,136 -0,1
059 0,116 -1,2
062 0,194 2,8
071 0,105 -1,8
073 0,164 1,3
075 0,139 0,1
076 0,133 -0,2
087 0,116 -1,2
099 0,151 0,7
104 0,107 -1,7
125 0,164 1,3
146 0,270 6,5
147 0,130 -0,4
148 0,156 0,9
150 0,145 0,4
153 0,140 0,1
154 0,151 0,7
155 0,146 0,4
166 0,127 -0,6
167 0,119 -1,0
169 0,137 0,0
171 0,154 0,8
176 0,121 -0,9
178 0,148 0,6
179 0,128 -0,5
182 0,148 0,5
184 0,149 0,6
194 0,144 0,3
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_4 Sollwert: 0,094 pg/L (empirischer Wert)
Indeno(1,2,3-cd)pyrRel. Soll-Stdabw .: 21,51%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Anzahl Labore in Berechnung: 45

Toleranzbereich: 0,056 - 0,141 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,078 -0,9
003 0,096 0,1
007 0,100 0,3
018 0,100 03
019 0,061 -1,8
021 0,078 -0,9
024 0,095 0,0
035 0,087 -0,4
042 0,110 0,7
048 0,094 0,0
049 0,114 0,9
050 0,080 -0,8
054 0,077 -0,9
055 0,104 0,4
057 0,063 -1,7
059 0,100 0,3
062 0,131 1,6
071 0,063 -1,7
073 0,130 1,6
075 0,078 -0,9
076 0,120 1,1
087 0,088 -0,3
097 0,103 0,4
099 0,093 -0,1
104 0,050 -2,4
125 0,092 -0,1
145 0,084 -0,5
146 0,088 -0,3
147 0,084 -0,5
148 0,155 2,7
150 0,106 0,5
153 0,099 0,2
154 0,068 -1,4
155 0,103 0,4
166 0,105 0,5
167 0,099 0,2
169 0,100 0,2
171 0,102 0,4
176 0,094 0,0
178 0,075 -1,0
179 0,101 0,3
182 0,110 0,7
184 0,112 0,8
194 0,097 0,1
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

199 0,091 -0,2
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_4
Merkmal: Naphthalin
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 40

Sollwert: 0,128 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 20,84%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,078 - 0,190 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,123 -0,2
003 0,118 -0,4
007 0,141 0,4
018 0,118 -0,4
021 0,135 0,2
024 0,118 -0,4
042 0,126 -0,1
048 0,103 -1,0
049 0,125 -0,1
050 0,139 0,3
054 0,135 0,2
055 0,123 -0,2
057 0,129 0,0
059 0,127 0,0
062 0,144 0,5
071 0,079 -2,0
073 0,141 0,4
075 0,131 0,1
076 0,149 0,7
087 0,092 -1,5
099 0,144 0,5
104 0,107 -0,9
125 0,107 -0,9
146 0,146 0,6
147 0,138 0,3
148 0,359 7,7
150 0,153 0,8
153 0,129 0,0
154 0,099 -1,2
155 0,163 1,2
166 0,124 -0,2
167 0,119 -0,4
169 0,164 1,2
171 0,129 0,0
176 0,107 -0,9
178 0,130 0,0
179 0,102 -1,1
182 0,138 03
184 0,130 0,1
194 0,161 1,1
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_4
Merkmal: Phenanthren
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 40

Sollwert: 0,163 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 12,85%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,122 - 0,209 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,129 -1,7
003 0,163 0,0
007 0,163 0,0
018 0,172 0,4
021 0,167 0,2
024 0,156 -0,3
042 0,169 0,3
048 0,156 -0,3
049 0,119 -2,2
050 0,182 0,9
054 0,141 -1,1
055 0,174 0,5
057 0,174 0,5
059 0,139 -1,2
062 0,218 25
071 0,134 -1,5
073 0,146 -0,9
075 0,170 03
076 0,169 0,3
087 0,157 -0,3
099 0,184 0,9
104 0,128 -1,8
125 0,175 0,5
146 0,275 5,0
147 0,176 0,6
148 0,217 2,4
150 0,195 1,4
153 0,176 0,6
154 0,182 0,9
155 0,140 -1,2
166 0,134 -1,5
167 0,153 -0,5
169 0,182 0,9
171 0,179 0,7
176 0,141 -1,1
178 0,127 -1,8
179 0,163 0,0
182 0,166 0,1
184 0,185 1,0
194 0,179 0,7
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_4 Sollwert: 0,029 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Pyren Rel. Soll-Stdabw .: 13,94%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar
Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 0,021 - 0,038 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)
Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,020 -2,5
003 0,027 -0,6
007 0,026 -0,8
018 0,033 0,8
021 0,029 -0,1
024 0,031 04
042 0,029 -0,1
048 0,027 =05
049 0,022 -1,9
050 0,034 11
054 0,029 -0,1
055 0,029 0,0
057 0,029 -0,1
059 0,027 -0,6
062 0,037 1.8
071 0,030 0,2
073 0,034 1,0
075 0,029 -0,2
076 0,025 -1,1
087 0,030 0,1
099 0,029 -0,1
104 0,021 -2,2
125 0,028 -0,3
146 0,036 1,6
147 0,028 -0,4
148 0,046 38
150 0,030 0,2
153 0,025 -1,2
154 0,039 2,2
155 0,030 0,2
166 0,026 -0,8
167 0,039 21
169 0,021 -2,2
171 0,030 0,1
176 0,025 -1,1
178 0,039 2,3
179 0,028 -0,3
182 0,029 -0,1
184 0,033 0,9
194 331,000 75195,0
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Probe 5
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Statistische Kennwerte - Probe 5

Statistische Methode: DIN38402 A45; Bewertung: |Zu|<=2,0.

Anzahl Sollwert Soll- Vergleich-  Rel. Soll- Rel. unt. ob. MU
Ergebnisse Stdabw. Stdabw. Stdabw.  Vergleich- Toleranzgr. Toleranzgr. zugewiesener
Stdabw. Wert
[ug/L] [ug/L] [ug/L] (%] (%] [ug/L] [ug/L] [%]

Acenaphthen 44 0,105 0,017 0,017 16,18 16,18 0,073 0,143 2,86
Anthracen 44 0,080 0,011 0,011 13,93 13,93 0,059 0,104 2,50
Benzo(a)anthracen 44 0,156 0,020 0,022 14,19 14,19 0,117 0,200 2,56
Benzo(a)pyren 46 0,045 0,006 0,006 14,32 14,32 0,034 0,057 2,22
Benzo(b)fluoranthen 46 0,147 0,020 0,022 14,83 14,83 0,108 0,191 2,72
Benzo(ghi)perylen 46 0,038 0,008 0,011 25,00 27,86 0,023 0,057 5,26
Benzo(k)fluoranthen 46 0,030 0,007 0,008 25,00 26,05 0,018 0,046 3,33
Chrysen 44 0,135 0,016 0,017 12,77 12,77 0,105 0,170 2,22
Dibenz(ah)anthracen 44 0,021 0,005 0,006 25,00 28,76 0,011 0,034 4,76
Fluoranthen 44 0,168 0,023 0,020 12,13 12,13 0,124 0,220 2,38
Fluoren 44 0,080 0,011 0,012 14,99 14,99 0,058 0,104 2,50
Indeno(1,2,3-cd)pyren 46 0,021 0,005 0,006 25,00 26,40 0,013 0,032 4,76
Naphthalin 44 0,068 0,014 0,013 18,98 18,98 0,042 0,101 2,94
Phenanthren 44 0,110 0,015 0,015 13,59 13,59 0,080 0,144 2,73
Pyren 44 0,137 0,019 0,015 11,16 11,16 0,100 0,180 2,19
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Ubersicht zy-Scores - Probe 5
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5
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Abbildung 633: Mittelwerte + Stdabw. fiir PROBE_5, Acenaphthen

Probe: PROBE 5 Sollw ert: 0,105 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Acenaphthen  Rel. Soll-Stdabw .: 16,13%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar
Anzahl Labore in Berechnung: 44 Toleranzbereich: 0,073 - 0,143 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

0,12

0,11

Probe:

Merkmal:

Abbildung 634: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_5, Anthracen

Statistische Methode:

Anzahl Labore in Berechnung: 44

0,080 pg/L (empirischer Wert)

PROBE_5 Sollw ert:
Anthracen Rel. Soll-Stdabw .: 13,57%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar

Toleranzbereich:

0,059 - 0,104 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Probe:

Merkmal:

Abbildung 635: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_5, Benzo(a)anthracen

Statistische Methode:

Anzahl Labore in Berechnung: 44

PROBE 5

Benzo(a)anthracen
DIN 38402 A45

Sollw ert:

Rel. Soll-Stdabw .:

Toleranzbereich:

0,156 pg/L (empirischer Wert)
12,84%
Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfigbar

0,117 - 0,200 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Probe:

Merkmal:

Abbildung 636: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_5, Benzo(a)pyren

Statistische Methode:
Anzahl Labore in Berechnung: 46

0,065—

0,060

PROBE 5

Benzo(a)pyren
DIN 38402 A45

Sollw ert:

Rel. Soll-Stdabw .:
Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiugbar

0,034 - 0,057 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)

Toleranzbereich:

0,045 pg/L (empirischer Wert)

12,57%
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Toleranzgrenze

0,040-
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Abbildung 637: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_5, Benzo(b)fluoranthen

Probe: PROBE_5 Sollw ert: 0,147 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Benzo(b)fluoranthen Rel. Soll-Stdabw .: 13,63%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar
Anzahl Labore in Berechnung: 46 Toleranzbereich: 0,108 - 0,191 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Abbildung 638: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_5, Benzo(ghi)perylen

Probe: PROBE 5 Sollw ert: 0,038 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Benzo(ghi)perylen Rel. Soll-Stdabw .: 21,07%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar
Anzahl Labore in Berechnung: 46 Toleranzbereich: 0,023 - 0,057 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Abbildung 639: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_5, Benzo(k)fluoranthen

Probe: PROBE_5 Sollw ert: 0,030 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Benzo(k)fluoranthen Rel. Soll-Stdabw .: 22,34%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar
Anzahl Labore in Berechnung: 46 Toleranzbereich: 0,018 - 0,046 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Probe:

Merkmal:

Abbildung640: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_5, Chrysen

Statistische Methode:

Anzahl Labore in Berechnung: 44

PROBE 5

Chrysen
DIN 38402 A45

0,135 pg/L (empirischer Wert)

Sollw ert:
Rel. Soll-Stdabw .: 11,62%
Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar

Toleranzbereich:

0,105 - 0,170 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Anzahl Labore in Berechnung: 44

0,045

0,040

0,035

Abbildung 641: Mittelwerte + Stdabw. fur PROBE_5, Dibenz(ah)anthracen

Probe:

Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE 5
Dibenz(ah)anthracen

DIN 38402 A45

Sollw ert: 0,021 pg/L (empirischer Wert)

Rel. Soll-Stdabw .: 25,00%

Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,011 - 0,034 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:
Anzahl Labore in Berechnung: 44

0,26

0,24

Abbildung 42: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_5, Fluoranthen

PROBE_5
Fluoranthen

DIN 38402 A45

Sollw ert: 0,168 pg/L (empirischer Wert)

Rel. Soll-Stdabw .: 13,82%

Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflugbar

Toleranzbereich: 0,124 - 0,220 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Abbildung 43: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_5, Fluoren

Probe: PROBE 5
Merkmal: Fluoren
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 44

0,12+

0,11

Soliw ert:
Rel. Soll-Stdabw .:

0,080 pg/L (empirischer Wert)
13,92%

Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflugbar

Toleranzbereich:

0,058 - 0,104 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Abbildung 44: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_5, Indeno(1,2,3-cd)pyren

Probe: PROBE_5 Sollw ert: 0,021 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Indeno(1,2,3-cd)pyren Rel. Soll-Stdabw .: 21,51%

Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar

Anzahl Labore in Berechnung: 46 Toleranzbereich: 0,013 - 0,032 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Abbildung 45: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_5, Naphthalin

Probe: PROBE 5
Merkmal: Naphthalin
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Soliw ert:
Rel. Soll-Stdabw .:

0,068 pg/L (empirischer Wert)
20,84%

Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar

Mo/l

Anzahl Labore in Berechnung: 44

Toleranzbereich:

0,042 - 0,101 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Abbildung 46: Mittelwerte + Stdabw. fur PROBE_5, Phenanthren

Probe:
Merkmal:
Statistische Methode:

Mo/l

Anzahl Labore in Berechnung: 44

0,17
0,16

0,15

PROBE 5
Phenanthren
DIN 38402 A45

Sollw ert: 0,110 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 14,10%
Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflugbar

Toleranzbereich: 0,080 - 0,144 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Probe:
Merkmal:
Statistische Methode:

Abbildung 47: Mittelwerte + Stdabw. fur PROBE_5, Pyren

PROBE 5

Py
DIN 38402 A45

ren

Soliw ert:

Rel. Soll-Stdabw .:

0,137 pg/L (empirischer Wert)

13,94%

Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 44 Toleranzbereich: 0,100 - 0,180 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_5
Merkmal: Acenaphthen
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 44

Sollwert: 0,105 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 16,13%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,073 - 0,143 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,105 0,0
007 0,116 0,6
008 0,112 0,4
011 0,073 -2,0
012 0,114 0,5
014 0,085 -1,3
017 0,098 -0,4
021 0,106 0,0
027 0,114 0,5
028 0,102 -0,2
031 0,133 1,5
042 0,093 -0,8
054 0,118 0,7
057 0,107 0,1
058 0,114 0,5
064 0,113 0,4
066 0,094 -0,7
070 0,108 0,2
071 0,078 -1,7
073 0,115 0,5
075 0,112 0,4
087 0,094 -0,7
091 0,112 0,4
099 0,122 0,9
104 0,104 -0,1
117 0,130 13
120 0,110 0,3
127 0,120 0,8
134 0,099 -0,4
137 0,129 1,3
147 0,114 0,5
153 0,092 -0,8
154 0,097 -0,5
157 0,102 -0,2
167 0,089 -1,0
171 0,123 1,0
176 0,094 -0,7
178 0,095 -0,6
179 0,085 -1,3
184 0,129 1,3
198 0,078 -1,7
205 0,239 7,2
206 0,094 -0,7
209 0,091 -0,9
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_5
Merkmal: Anthracen
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 44

Sollwert: 0,080 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,57%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,059 - 0,104 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,068 -1,2
007 0,085 0,5
008 0,094 1,2
011 0,081 0,1
012 0,082 0,2
014 0,065 -1,5
017 0,081 0,1
021 0,083 0,2
027 0,084 0,4
028 0,071 -0,9
031 0,071 -0,8
042 0,075 -0,5
054 0,076 -0,4
057 0,086 0,5
058 0,043 -3,6
064 0,089 0,8
066 0,078 -0,2
070 0,084 03
071 0,065 -1,5
073 0,090 0,8
075 0,089 0,8
087 0,079 -0,1
091 0,076 -0,4
099 0,088 0,7
104 0,079 -0,1
117 0,085 0,4
120 0,089 0,8
127 0,079 -0,1
134 0,078 -0,2
137 0,093 1,1
147 0,082 0,2
153 0,086 0,6
154 0,102 1,9
157 0,083 03
167 0,066 -14
171 0,091 0,9
176 0,070 -0,9
178 0,067 -1,2
179 0,068 -1,2
184 0,090 0,9
198 0,055 -2,4
205 0,181 8,7
206 0,082 0,2
209 0,705 53,5

Seite 186 von 243



52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_5 Sollwert: 0,156 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Benzo(a)anthracenRel. Soll-Stdabw .: 12,84%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar
Anzahl Labore in Berechnung: 44 Toleranzbereich: 0,117 - 0,200 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)
Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,140 -0,9
007 0,155 -0,1
008 0,167 0,5
011 0,162 0,3
012 0,153 -0,2
014 0,135 -1,1
017 0,167 0,5
021 0,157 0,0
027 0,158 0,1
028 0,136 -11
031 0,157 0,0
042 0,144 -0,6
054 0,145 -0,6
057 0,169 0,6
058 0,161 0,2
064 0,155 -0,1
066 0,149 -0,4
070 0,157 0,0
071 0,146 -0,5
073 0,196 1,9
075 0,166 0,5
087 0,155 -0,1
091 0,156 0,0
099 0,179 11
104 0,128 -15
117 0,176 0,9
120 0,172 0,7
127 0,141 -0,8
134 0,173 0,8
137 0,190 1,6
147 0,174 0,8
153 0,150 -0,3
154 0,211 2,6
157 0,169 0,6
167 0,123 -1,8
171 0,181 12
176 0,123 -1,8
178 0,125 -1,7
179 0,140 -0,9
184 0,172 0,7
198 0,120 -1,9
205 0,384 10,6
206 0,165 04
209 0,142 -0,7
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_5
Merkmal: Benzo(a)pyren
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 46

Sollwert: 0,045 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 12,57%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Toleranzbereich: 0,034 - 0,057 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,035 -1,8
007 0,042 -0,5
008 0,050 0,9
011 0,044 -0,2
012 0,042 -0,5
014 0,031 -2,6
017 0,047 0,4
021 0,045 0,1
027 0,046 0,2
028 0,038 -1,3
031 0,047 0,4
042 0,034 -2,0
054 0,042 -0,6
057 0,048 0,6
058 0,069 4,1
064 0,041 -0,6
066 0,050 1,0
070 0,046 0,2
071 0,034 -2,1
073 0,057 2,0
075 0,045 0,0
087 0,044 -0,1
091 0,047 0,3
099 0,051 11
104 0,033 -2,2
117 0,048 0,5
120 0,047 0,4
127 0,044 0,0
134 0,041 -0,6
137 0,046 0,2
145 0,041 -0,6
147 0,045 0,1
153 0,048 0,5
154 0,055 1,7
157 0,049 0,7
167 0,046 03
171 0,054 15
176 0,041 -0,7
178 0,045 0,0
179 0,041 -0,7
184 0,053 14
198 0,037 -1,5
199 0,045 0,1
205 0,111 11,1
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

206 0,040 -0,8
209 0,049 0,7
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_5 Sollwert: 0,147 pg/L (empirischer Wert)
Benzo(b)fluorantherRel. Soll-Stdabw .: 13,63%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Anzahl Labore in Berechnung: 46

Toleranzbereich: 0,108 - 0,191 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,134 -0,7
007 0,138 -0,4
008 0,156 0,4
011 0,145 -0,1
012 0,147 0,0
014 0,161 0,7
017 0,150 0,2
021 0,140 -0,4
027 0,146 0,0
028 0,124 -1,2
031 0,178 1,4
042 0,129 -0,9
054 0,125 -1,2
057 0,163 0,8
058 0,141 -0,3
064 0,124 -1,2
066 0,135 -0,6
070 0,141 -0,3
071 0,157 0,5
073 0,190 2,0
075 0,151 0,2
087 0,143 -0,2
091 0,139 -0,4
099 0,159 0,6
104 0,124 -1,2
117 0,146 0,0
120 0,159 0,6
127 0,137 -0,5
134 0,224 3,6
137 0,177 1,4
145 0,183 1,7
147 0,119 -1,5
153 0,154 0,3
154 0,155 0,4
157 0,155 0,4
167 0,161 0,7
171 0,172 1,2
176 0,104 -2,3
178 0,427 13,0
179 0,132 -0,8
184 0,160 0,6
198 0,122 -1,3
199 0,137 -0,5
205 0,325 83
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

206 0,145 -0,1
209 0,134 -0,7
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_5 Sollwert: 0,038 pg/L (empirischer Wert)
Benzo(ghi)perylen Rel. Soll-Stdabw .: 21,07%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 46

Toleranzbereich: 0,023 - 0,057 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,032 -0,8
007 0,047 0,9
008 0,044 0,6
011 0,037 -0,2
012 0,048 1,1
014 0,028 -14
017 0,042 0,4
021 0,018 2,7
027 0,043 0,5
028 0,027 -15
031 0,041 0,2
042 0,042 0,4
054 0,048 1,1
057 0,043 0,5
058 0,035 -0,5
064 0,029 -1,2
066 0,038 0,0
070 0,042 0,4
071 0,031 -0,9
073 0,049 1,1
075 0,034 -0,6
087 0,040 0,2
091 0,018 -2,8
099 0,043 0,5
104 0,029 -1,3
117 0,035 -0,4
120 0,042 0,4
127 0,036 -0,4
134 0,033 -0,7
137 0,032 -0,9
145 0,027 -1,5
147 0,033 -0,7
153 0,048 1,0
154 0,048 11
157 0,043 0,5
167 0,056 19
171 0,050 1,3
176 0,038 0,0
178 0,134 10,4
179 0,037 -0,2
184 0,049 1,2
198 0,034 -0,6
199 0,039 0,0
205 0,088 55
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

206 0,023 -2,1
209 0,049 12
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_5 Sollwert: 0,030 pg/L (empirischer Wert)
Benzo(k)fluorantherRel. Soll-Stdabw .: 22,34%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 46

Toleranzbereich: 0,018 - 0,046 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,022 -1,3
007 0,036 0,7
008 0,025 -0,9
011 0,026 -0,7
012 0,030 0,0
014 0,035 0,7
017 0,025 -0,8
021 0,025 -0,9
027 0,043 1,6
028 0,025 -0,9
031 0,028 -0,3
042 0,024 -1,0
054 0,023 -1,2
057 0,051 2,7
058 0,035 0,6
064 0,052 2,8
066 0,026 -0,7
070 0,022 -1,3
071 0,023 -1,2
073 0,047 2,1
075 0,034 0,5
087 0,024 -1,0
091 0,024 -1,0
099 0,052 2,8
104 0,116 11,1
117 0,028 -0,5
120 0,027 -0,6
127 0,029 -0,2
134 0,051 2,6
137 0,034 0,5
145 0,064 4,4
147 0,037 0,8
153 0,022 -1,4
154 0,028 -0,4
157 0,026 -0,7
167 0,047 22
171 0,029 -0,3
176 0,038 1,0
178 0,075 58
179 0,022 -1,3
184 0,031 0,0
198 0,020 -1,7
199 0,024 -1,0
205 0,053 29
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

206 0,035 0,5
209 0,025 -0,9
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_5
Merkmal: Chrysen
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 44

Sollwert: 0,135 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 11,62%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,105 - 0,170 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,122 -0,9
007 0,148 0,8
008 0,134 -0,1
011 0,133 -0,2
012 0,152 1,0
014 0,110 -1,7
017 0,143 05
021 0,130 -0,4
027 0,135 0,0
028 0,114 -1,4
031 0,131 -0,3
042 0,120 -1,0
054 0,122 -0,9
057 0,140 0,3
058 0,114 -1,4
064 0,149 0,8
066 0,129 -0,4
070 0,138 0,2
071 0,110 -1,7
073 0,126 -0,6
075 0,143 0,5
087 0,132 -0,2
091 0,133 -0,2
099 0,154 1,1
104 0,118 -1,2
117 0,133 -0,2
120 0,146 0,6
127 0,147 0,7
134 0,150 0,9
137 0,164 1,7
147 0,144 0,5
153 0,139 0,2
154 0,169 2,0
157 0,141 03
167 0,140 0,3
171 0,156 1,2
176 0,143 0,5
178 0,110 -1,7
179 0,121 -1,0
184 0,147 0,7
198 0,121 -1,0
205 0,333 11,8
206 0,154 1,1
209 0,125 -0,7
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_5 Sollwert: 0,021 pg/L (empirischer Wert)
Dibenz(ah)anthraceRel. Soll-Stdabw .: 25,00%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 44

Toleranzbereich: 0,011 - 0,034 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,017 -0,8
007 0,026 0,9
008 0,025 0,6
011 0,021 -0,1
012 0,038 29
014 0,011 -2,2
017 0,021 0,0
021 0,018 -0,6
027 0,022 0,1
028 0,009 -2,5
031 0,016 -1,1
042 0,021 0,0
054 0,026 0,9
057 0,022 0,2
058 0,020 -0,2
064 0,015 -1,3
066 0,020 -0,2
070 0,016 -1,0
071 0,014 -1,5
073 0,023 0,3
075 0,019 -0,5
087 0,020 -0,2
091 0,057 59
099 0,024 0,5
104 0,015 -1,4
117 0,020 -0,3
120 0,023 0,3
127 0,023 03
134 0,022 0,1
137 0,017 -0,8
147 0,017 -0,9
153 0,024 0,4
154 0,040 3,0
157 0,023 03
167 0,026 0,8
171 0,024 0,5
176 0,018 -0,7
178 0,051 5,0
179 0,018 -0,6
184 0,028 1,2
198 0,017 -0,9
205 0,042 35
206 0,032 1,8
209 0,023 0,4
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_5
Merkmal: Fluoranthen
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 44

Sollwert: 0,168 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,82%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,124 - 0,220 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,160 -0,4
007 0,176 0,3
008 0,170 0,0
011 0,172 0,1
012 0,161 -0,3
014 0,173 0,2
017 0,175 0,3
021 0,173 0,2
027 0,175 0,3
028 0,015 -7,0
031 0,189 0,8
042 0,140 -1,3
054 0,167 -0,1
057 0,170 0,1
058 0,160 -0,4
064 0,174 0,2
066 0,150 -0,8
070 0,168 0,0
071 0,145 -1,1
073 0,164 -0,2
075 0,174 0,2
087 0,161 -0,3
091 0,182 0,5
099 0,191 0,9
104 0,153 -0,7
117 0,164 -0,2
120 0,196 1,1
127 0,164 -0,2
134 0,165 -0,2
137 0,200 1,3
147 0,169 0,0
153 0,186 0,7
154 0,207 1,5
157 0,179 0,4
167 0,142 -1,2
171 0,187 0,7
176 0,130 -1,8
178 0,073 -4,4
179 0,145 -1,1
184 0,187 0,7
198 0,128 -1,8
205 0,398 9,1
206 0,172 0,1
209 0,155 -0,6
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_5
Merkmal: Fluoren
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 44

Sollwert: 0,080 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,92%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,058 - 0,104 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,072 -0,7
007 0,090 0,8
008 0,084 0,3
011 0,069 -1,0
012 0,093 1,1
014 0,061 -1,8
017 0,083 0,2
021 0,082 0,2
027 0,083 0,3
028 0,071 -0,8
031 0,074 -0,6
042 0,060 -1,9
054 0,084 0,4
057 0,082 0,2
058 0,087 0,6
064 0,083 0,3
066 0,070 -0,9
070 0,084 0,4
071 0,064 -1,5
073 0,096 1,4
075 0,089 0,8
087 0,071 -0,8
091 0,092 1,0
099 0,090 0,9
104 0,079 -0,1
117 0,074 -0,5
120 0,088 0,7
127 0,087 0,6
134 0,078 -0,2
137 0,094 1,2
147 0,076 -0,4
153 0,091 1,0
154 0,087 0,6
157 0,080 0,0
167 0,064 -1,5
171 0,096 1,3
176 0,073 -0,6
178 0,071 -0,8
179 0,068 -1,1
184 0,093 11
198 0,051 -2,7
205 0,170 75
206 0,080 0,0
209 0,073 -0,7
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_5 Sollwert: 0,021 pg/L (empirischer Wert)
Indeno(1,2,3-cd)pyrRel. Soll-Stdabw .: 21,51%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 46

Toleranzbereich: 0,013 - 0,032 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,017 -1,1
007 0,024 0,6
008 0,032 2,1
011 0,019 -0,5
012 0,038 3,2
014 0,016 -1,3
017 0,021 0,0
021 0,038 33
027 0,021 -0,2
028 0,012 -2,1
031 0,020 -0,2
042 0,023 0,3
054 0,022 0,1
057 0,021 -0,1
058 0,020 -0,3
064 0,014 -1,8
066 0,022 0,2
070 0,018 -0,9
071 0,014 -1,6
073 0,027 1,2
075 0,019 -0,6
087 0,021 -0,2
091 0,020 -0,3
099 0,022 0,1
104 0,013 -1,9
117 0,020 -0,3
120 0,024 0,6
127 0,019 -0,6
134 0,024 0,6
137 0,016 -1,3
145 0,016 -1,3
147 0,015 -1,5
153 0,023 0,3
154 0,027 11
157 0,023 0,3
167 0,025 0,6
171 0,025 0,6
176 0,021 -0,2
178 0,103 15,7
179 0,018 -0,8
184 0,031 19
198 0,017 -1,1
199 0,021 0,1
205 0,041 38
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

206 0,025 0,7
209 0,027 11
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_5
Merkmal: Naphthalin
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 44

Sollwert: 0,068 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 20,84%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,042 - 0,101 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,071 0,2
007 0,077 0,6
008 0,071 0,2
011 0,030 -2,9
012 0,087 1,2
014 0,059 -0,7
017 0,070 0,1
021 0,071 0,2
027 0,076 0,5
028 0,086 11
031 0,057 -0,9
042 0,055 -1,0
054 0,074 0,3
057 0,074 0,4
058 0,077 0,5
064 0,167 6,2
066 0,051 -1,3
070 0,070 0,1
071 0,044 -1,8
073 0,076 0,5
075 0,077 0,6
087 0,059 -0,7
091 0,075 0,4
099 0,078 0,6
104 0,070 0,1
117 0,077 0,6
120 0,084 1,0
127 0,075 0,4
134 0,063 -0,4
137 0,078 0,6
147 0,076 0,5
153 0,065 -0,2
154 0,049 -1,5
157 0,061 -0,6
167 0,061 -0,6
171 0,078 0,6
176 0,056 -1,0
178 0,061 -0,5
179 0,047 -1,6
184 0,073 0,3
198 0,053 -1,2
205 0,140 45
206 0,083 0,9
209 0,064 -0,3
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_5
Merkmal: Phenanthren
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 44

Sollwert: 0,110 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 14,10%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,080 - 0,144 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,104 -0,4
007 0,108 -0,1
008 0,109 0,0
011 0,109 0,0
012 0,104 -0,4
014 0,088 -15
017 0,113 0,2
021 0,108 -0,1
027 0,115 0,3
028 0,104 -0,4
031 0,107 -0,2
042 0,094 -1,1
054 0,106 -0,3
057 0,116 0,4
058 0,128 1,1
064 0,124 0,8
066 0,093 -1,1
070 0,114 03
071 0,091 -1,3
073 0,103 -0,5
075 0,124 0,9
087 0,109 0,0
091 0,120 0,6
099 0,125 0,9
104 0,103 -0,5
117 0,114 0,3
120 0,125 0,9
127 0,113 0,2
134 0,102 -0,5
137 0,129 1,2
147 0,120 0,6
153 0,123 0,8
154 0,132 1,3
157 0,111 0,1
167 0,093 -1,2
171 0,123 08
176 0,097 -0,8
178 0,076 -2,3
179 0,095 -1,0
184 0,130 1,2
198 0,080 -2,0
205 0,245 8,1
206 0,110 0,0
209 0,102 -0,5
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_5
Merkmal: Pyren
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 44

Sollwert: 0,137 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,94%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,100 - 0,180 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
001 0,118 -1,1
007 0,137 0,0
008 0,138 0,0
011 0,144 03
012 0,148 0,5
014 0,139 0,1
017 0,146 0,4
021 0,140 0,1
027 0,143 0,3
028 0,124 -0,7
031 0,150 0,6
042 0,123 -0,8
054 0,130 -0,4
057 0,147 0,5
058 0,128 -0,5
064 0,149 0,6
066 0,129 -0,5
070 0,140 0,1
071 0,129 -0,5
073 0,124 -0,7
075 0,145 0,4
087 0,135 -0,1
091 0,220 4,0
099 0,155 0,9
104 0,128 -0,5
117 0,133 -0,2
120 0,151 0,7
127 0,123 -0,8
134 0,130 -0,4
137 0,163 1,2
147 0,138 0,0
153 0,142 0,2
154 0,167 1,4
157 0,143 03
167 0,134 -0,2
171 0,154 0,8
176 0,105 -1,8
178 0,057 -4,4
179 0,122 -0,9
184 0,151 0,7
198 0,098 -2,2
205 0,348 10,2
206 0,142 0,2
209 0,131 -0,4
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Probe 6
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Statistische Kennwerte - Probe 6

Statistische Methode: DIN38402 A45; Bewertung: |Zu|<=2,0.

Anzahl Sollwert Soll- Vergleich-  Rel. Soll- Rel. unt. ob. MU
Ergebnisse Stdabw. Stdabw. Stdabw.  Vergleich- Toleranzgr. Toleranzgr. zugewiesener
Stdabw. Wert
[Lg/L] [Lg/L] [mg/L] [%] [%] [Mg/L] [Lg/L] [%]

Acenaphthen 37 0,070 0,011 0,009 13,01 13,01 0,048 0,095 0,002
Anthracen 38 0,112 0,015 0,013 11,9 11,9 0,083 0,145 0,003
Benzo(a)anthracen 37 0,138 0,018 0,017 12,06 12,06 0,104 0,177 0,003
Benzo(a)pyren 45 0,033 0,004 0,004 11,84 11,84 0,025 0,042 0,001
Benzo(b)fluoranthen 45 0,131 0,018 0,017 12,99 12,99 0,096 0,170 0,003
Benzo(ghi)perylen 45 0,033 0,007 0,006 18,01 18,01 0,021 0,049 0,001
Benzo(k)fluoranthen 45 0,065 0,011 0,009 14,21 14,21 0,044 0,089 0,002
Chrysen 37 0,162 0,018 0,020 12,63 12,63 0,127 0,201 0,004
Dibenz(ah)anthracen 38 0,049 0,012 0,012 24,38 24,38 0,026 0,078 0,002
Fluoranthen 39 0,142 0,020 0,019 13,4 13,4 0,104 0,185 0,004
Fluoren 37 0,111 0,015 0,013 11,48 11,48 0,081 0,145 0,003
Indeno(1,2,3-cd)pyren 45 0,057 0,012 0,010 17,95 17,95 0,034 0,086 0,002
Naphthalin 38 0,109 0,023 0,020 18,31 18,31 0,066 0,162 0,004
Phenanthren 37 0,073 0,011 0,012 16,2 16,2 0,051 0,098 0,002
Pyren 37 0,169 0,024 0,024 14,02 14,02 0,124 0,222 0,005
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Ubersicht zy-Scores - Probe 6

Scores fir PROBE_6
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Scores fiir PROBE_8
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Mo/l

Probe:

Abbildung 76: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_6, Acenaphthen

Merkmal:
Statistische Methode:
Anzahl Labore in Berechnung: 37

PROBE _6
Acenaphthen
DIN 38402 A45

Sollw ert: 0,070 pg/L (empirischer Wert)

Rel. Soll-Stdabw .: 16,13%

Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflugbar

Toleranzbereich: 0,048 - 0,095 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Mo/l

Probe:

Merkmal:
Statistische Methode:
Anzahl Labore in Berechnung: 38

Abbildung 77: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_6, Anthracen

PROBE_6
Anthracen
DIN 38402 A45

Sollw ert: 0,112 pg/L (empirischer Wert)

Rel. Soll-Stdabw .: 13,57%

Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflugbar

Toleranzbereich: 0,083 - 0,145 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Abbildung 78: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_6, Benzo(a)anthracen

Probe: PROBE_6 Sollw ert: 0,138 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Benzo(a)anthracen Rel. Soll-Stdabw .: 12,84%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar
Anzahl Labore in Berechnung: 37 Toleranzbereich: 0,104 - 0,177 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Abbildung 79: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_6, Benzo(a)pyren

Probe: PROBE_6 Sollw ert: 0,033 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Benzo(a)pyren Rel. Soll-Stdabw .: 12,57%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar
Anzahl Labore in Berechnung: 45 Toleranzbereich: 0,025 - 0,042 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Mo/l

Abbildung 80: Mittelwerte + Stdabw. fur PROBE_6, Benzo(b)fluoranthen

Probe:
Merkmal:
Statistische Methode:

PROBE 6

Benzo(b)fluoranthen

DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 45

Sollw ert: 0,131 pg/L (empirischer Wert)

Rel. Soll-Stdabw .: 13,63%

Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,096 - 0,170 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Abbildung 81: Mittelwerte + Stdabw. fur PROBE_6, Benzo(ghi)perylen

Probe:

Merkmal:

Statistische Methode:

Anzahl Labore in Berechnung:

PROBE _6
Benzo(ghi)perylen
DIN 38402 A45

45

Sollw ert: 0,033 pg/L (empirischer Wert)

Rel. Soll-Stdabw .: 20,13%

Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar

Toleranzbereich: 0,021 - 0,049 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Abbildung 82: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_6, Benzo(k)fluoranthen

Probe: PROBE_6 Sollw ert: 0,065 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Benzo(Kk)fluoranthen Rel. Soll-Stdabw .: 16,87%

Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar

Anzahl Labore in Berechnung: 45 Toleranzbereich: 0,044 - 0,089 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Abbildung 483: Mittelwerte + Stdabw. fiur PROBE_6, Chrysen

Probe: PROBE_6 Sollw ert: 0,162 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Chrysen Rel. Soll-Stdabw .: 11,09%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfugbar
Anzahl Labore in Berechnung: 37 Toleranzbereich: 0,127 - 0,201 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Mo/l

Probe:

Abbildung 84: Mittelwerte + Stdabw. fur PROBE_6, Dibenz(ah)anthracen

Merkmal:
Statistische Methode:
Anzahl Labore in Berechnung: 38

PROBE_6

Dibenz(ah)anthracen

DIN 38402 A45

Sollw ert: 0,049 pg/L (empirischer Wert)

Rel. Soll-Stdabw .: 25,00%

Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,026 - 0,078 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Abbildung 85: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_6, Fluoranthen

Probe: PROBE_6 Sollw ert: 0,142 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Fluoranthen Rel. Soll-Stdabw .: 13,82%

Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar

Anzahl Labore in Berechnung: 39 Toleranzbereich: 0,104 - 0,185 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Mo/l

Probe:

Merkmal:
Statistische Methode:
Anzahl Labore in Berechnung: 37

Abbildung 86: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_6, Fluoren

PROBE 6

Fluoren

DIN 38402 A45

Sollw ert: 0,111 pg/L (empirischer Wert)

Rel. Soll-Stdabw .: 13,92%

Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar

Toleranzbereich: 0,081 - 0,145 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Mo/l

Abbildung 87: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_6, Indeno(1,2,3-cd)pyren

Probe: PROBE_6 Sollw ert: 0,057 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Indeno(1,2,3-cd)pyren Rel. Soll-Stdabw .: 21,51%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verfiigbar
Anzahl Labore in Berechnung: 45 Toleranzbereich: 0,034 - 0,086 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Mo/l

Abbildung 88: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_6, Naphthalin

Probe: PROBE _6 Sollw ert: 0,109 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Naphthalin Rel. Soll-Stdabw .: 20,84%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar
Anzahl Labore in Berechnung: 38 Toleranzbereich: 0,066 - 0,162 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Abbildung 89: Mittelwerte + Stdabw. fur PROBE_6, Phenanthren

Probe: PROBE _6 Sollw ert: 0,073 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Phenanthren Rel. Soll-Stdabw .: 15,54%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflugbar
Anzahl Labore in Berechnung: 37 Toleranzbereich: 0,051 - 0,098 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

Mo/l

Probe:
Merkmal:
Statistische Methode:
Anzahl Labore in Berechnung: 37

Abbildung 90: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_6, Pyren

PROBE 6

ren

Py
DIN 38402 A45

Sollw ert: 0,169 pg/L (empirischer Wert)

Rel. Soll-Stdabw .: 13,94%

Rel. Wiederhol-Stdabw . (Vr): nicht verflgbar

Toleranzbereich: 0,124 - 0,222 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_6
Merkmal: Acenaphthen
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 37

Sollwert: 0,070 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 16,13%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,048 - 0,095 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,068 -0,2
006 0,105 2,8
009 0,036 -3,2
018 0,066 -0,4
023 0,066 -0,4
024 0,077 0,6
030 0,077 0,6
046 0,055 -1,5
048 0,067 -0,3
049 0,056 -1,3
050 0,076 0,5
051 0,057 -1,2
053 0,066 -0,4
055 0,070 0,0
059 0,068 -0,2
062 0,088 15
076 0,072 0,2
086 0,071 0,0
088 0,076 0,5
090 0,030 -3,8
096 0,075 0,4
103 0,072 0,1
109 0,070 0,0
110 0,063 -0,7
115 0,063 -0,6
125 0,073 0,3
138 0,060 -0,9
146 0,071 0,1
148 0,077 0,6
149 0,076 0,5
150 0,075 0,4
155 0,073 0,2
165 0,066 -0,4
166 0,065 -0,5
169 0,084 11
182 0,072 0,2
194 0,077 0,5
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_6
Merkmal: Anthracen
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 38

Sollwert: 0,112 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,57%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,083 - 0,145 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,103 -0,6
006 0,169 35
009 0,100 -0,9
018 0,107 -0,3
023 0,106 -0,4
024 0,114 0,1
030 0,114 0,1
046 0,082 2,1
048 0,108 -0,3
049 0,094 -1,3
050 0,120 0,5
051 0,095 -1,2
053 0,109 -0,2
055 0,111 -0,1
059 0,113 0,1
062 0,138 1,6
076 0,110 -0,1
086 0,110 -0,1
088 0,114 0,1
090 0,060 -3,6
096 0,111 -0,1
103 0,121 0,6
108 0,130 11
109 0,113 0,1
110 0,103 -0,6
115 0,125 0,8
125 0,109 -0,2
138 0,097 -1,0
146 0,142 1,8
148 0,125 0,8
149 0,113 0,1
150 0,117 0,3
155 0,145 2,0
165 0,103 -0,6
166 0,096 -1,1
169 0,116 03
182 0,112 0,0
194 0,127 0,9
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_6 Sollwert: 0,138 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Benzo(a)anthracenRel. Soll-Stdabw .: 12,84%
Statistische Methode: DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar
Anzahl Labore in Berechnung: 37 Toleranzbereich: 0,104 - 0,177 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,134 -0,2
006 0,138 0,0
009 0,113 -15
018 0,149 0,6
023 0,120 -1,1
024 0,133 -0,3
030 0,147 0,5
046 0,105 -2,0
048 0,137 -0,1
049 0,105 -2,0
050 0,184 24
051 0,116 =il 5}
053 0,129 -0,5
055 0,142 0,2
059 0,135 -0,2
062 0,160 12
076 0,142 0,2
086 0,140 0,1
088 0,136 -0,1
090 0,056 -4,9
096 0,120 -1,1
103 0,134 -0,2
109 0,141 0,2
110 0,123 -0,9
115 0,154 0,8
125 0,140 0,1
138 0,118 -1,2
146 0,148 0,5
148 0,141 0,1
149 0,177 2,0
150 0,140 0,1
155 0,149 0,6
165 0,134 -0,2
166 0,137 -0,1
169 0,163 13
182 0,153 0,8
194 0,153 08
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_6
Merkmal: Benzo(a)pyren
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 45

Sollwert: 0,033 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 12,57%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,025 - 0,042 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,035 0,4
006 0,033 0,0
009 0,031 -0,6
016 0,032 -0,4
018 0,035 0,4
019 0,019 -35
023 0,032 -0,3
024 0,032 -0,3
030 0,035 0,5
035 0,027 -15
046 0,020 -3,3
048 0,031 -0,4
049 0,039 1,3
050 0,030 -0,8
051 0,028 -1,4
053 0,030 -0,8
055 0,038 1,1
059 0,036 0,7
062 0,041 1,7
074 0,036 0,7
076 0,035 0,3
086 0,033 0,0
088 0,039 1,4
090 0,009 -6,1
096 0,031 -0,4
097 0,035 0,5
103 0,032 -0,2
108 0,028 -1,3
109 0,033 0,1
110 0,034 0,3
111 0,055 4,9
115 0,035 0,4
125 0,034 0,2
135 0,034 0,1
138 0,029 -1,0
146 0,036 0,6
148 0,035 0,4
149 0,029 -1,0
150 0,030 -0,7
155 0,034 0,2
165 0,034 0,1
166 0,033 -0,1
169 0,336 68,1
182 0,036 0,6
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

194 0,034 0,3
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_6 Sollwert: 0,131 pg/L (empirischer Wert)
Benzo(b)fluorantherRel. Soll-Stdabw .: 13,63%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 45

Toleranzbereich: 0,096 - 0,170 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,126 -0,3
006 0,134 0,2
009 0,148 0,9
016 0,128 -0,2
018 0,145 0,7
019 0,072 -35
023 0,113 -1,1
024 0,123 -0,5
030 0,143 0,6
035 0,112 -1,1
046 0,098 -2,0
048 0,126 -0,3
049 0,087 -2,6
050 0,119 -0,7
051 0,121 -0,6
053 0,108 -1,4
055 0,133 0,1
059 0,138 0,4
062 0,157 1,4
074 0,134 0,2
076 0,156 1,3
086 0,135 0,2
088 0,131 0,0
090 0,049 -4,9
096 0,129 -0,1
097 0,137 0,3
103 0,129 -0,1
108 0,133 0,1
109 0,137 0,3
110 0,118 -0,8
111 0,289 82
115 0,128 -0,2
125 0,140 0,5
135 0,140 0,5
138 0,119 -0,7
146 0,148 0,9
148 0,122 -0,5
149 0,133 0,1
150 0,136 0,3
155 0,140 0,5
165 0,124 -0,4
166 0,125 -0,3
169 0,165 1,8
182 0,130 0,0
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

194 0,149 0,9
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_6 Sollwert: 0,033 pg/L (empirischer Wert)
Benzo(ghi)perylen Rel. Soll-Stdabw .: 20,13%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 45

Toleranzbereich: 0,021 - 0,049 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,037 0,5
006 0,031 -0,4
009 0,035 0,3
016 0,034 0,0
018 0,040 0,9
019 0,020 -2,2
023 0,029 -0,6
024 0,032 -0,2
030 0,042 1,2
035 0,037 0,5
046 0,022 -1,9
048 0,035 0,2
049 0,039 0,8
050 0,025 -1,3
051 0,027 -1,0
053 0,028 -0,9
055 0,038 0,6
059 0,037 0,5
062 0,039 0,7
074 0,027 -1,0
076 0,035 0,2
086 0,035 0,2
088 0,034 0,1
090 0,008 -4,1
096 0,030 -0,5
097 0,035 0,2
103 0,031 -0,3
108 0,029 -0,7
109 0,036 0,4
110 0,031 -0,3
111 0,089 7.4
115 0,053 2,6
125 0,030 -0,5
135 0,033 -0,1
138 0,030 -0,5
146 0,046 1,6
148 0,096 8,3
149 0,028 -0,9
150 0,035 0,2
155 0,036 0,4
165 0,033 0,0
166 0,034 0,1
169 0,036 0,3
182 0,029 -0,7
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

194 0,036 0,4
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_6 Sollwert: 0,065 pg/L (empirischer Wert)
Benzo(k)fluorantherRel. Soll-Stdabw .: 16,87%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 45

Toleranzbereich: 0,044 - 0,089 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,065 0,0
006 0,064 -0,1
009 0,057 -0,7
016 0,062 -0,3
018 0,070 0,4
019 0,036 -2,8
023 0,053 -1,1
024 0,062 -0,3
030 0,072 0,6
035 0,055 -0,9
046 0,045 -1,9
048 0,058 -0,6
049 0,042 -2,2
050 0,058 -0,6
051 0,072 0,7
053 0,061 -0,3
055 0,068 0,3
059 0,066 0,1
062 0,082 1,4
074 0,066 0,1
076 0,083 1,6
086 0,065 0,1
088 0,065 0,0
090 0,020 -4,4
096 0,055 -1,0
097 0,068 0,3
103 0,064 0,0
108 0,062 -0,2
109 0,067 0,2
110 0,054 -1,0
111 0,102 31
115 0,071 0,5
125 0,067 0,2
135 0,067 0,2
138 0,057 -0,7
146 0,061 -0,3
148 0,079 1,2
149 0,061 -0,3
150 0,068 0,3
155 0,067 0,2
165 0,071 0,5
166 0,069 0,3
169 0,078 1,1
182 0,058 -0,7
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

194 0,091 2,2
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_6
Merkmal: Chrysen
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 37

Sollwert: 0,162 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 11,09%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,127 - 0,201 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,161 -0,1
006 0,172 0,5
009 0,126 -2,1
018 0,018 -8,5
023 0,141 -1,2
024 0,154 -0,5
030 0,177 0,8
046 0,128 -2,0
048 0,158 -0,2
049 0,121 -2,4
050 0,158 -0,2
051 0,155 -0,4
053 0,136 -1,5
055 0,191 15
059 0,163 0,1
062 0,190 15
076 0,176 0,7
086 0,172 0,5
088 0,172 0,5
090 0,063 -5,8
096 0,160 -0,1
103 0,157 -0,3
109 0,166 0,2
110 0,157 -0,3
115 0,220 31
125 0,168 0,3
138 0,142 -1,2
146 0,163 0,1
148 0,229 35
149 0,139 -1,3
150 0,176 0,7
155 0,174 0,6
165 0,168 0,3
166 0,169 0,4
169 0,165 0,2
182 0,147 -0,9
194 0,166 0,2
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_6 Sollwert: 0,049 pg/L (empirischer Wert)
Dibenz(ah)anthraceRel. Soll-Stdabw .: 25,00%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Anzahl Labore in Berechnung: 38

Toleranzbereich: 0,026 - 0,078 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,055 0,4
006 0,038 -1,0
009 0,026 -2,1
018 0,062 0,9
023 0,048 -0,1
024 0,046 -0,3
030 0,068 13
046 0,028 -1,9
048 0,051 0,1
049 0,064 1,0
050 0,040 -0,8
051 0,037 -1,1
053 0,036 -1,2
055 0,043 -0,6
059 0,052 0,2
062 0,066 1,2
076 0,047 -0,2
086 0,057 0,5
088 0,044 -0,5
090 0,008 -3,7
096 0,051 0,2
103 0,045 -0,3
108 0,040 -0,9
109 0,053 0,2
110 0,048 -0,1
115 0,112 4.4
125 0,053 0,3
138 0,047 -0,2
146 0,041 -0,8
148 0,143 6,6
149 0,050 0,1
150 0,055 0,4
155 0,066 1,2
165 0,050 0,0
166 0,051 0,1
169 0,056 05
182 0,053 0,3
194 0,058 0,6
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_6
Merkmal: Fluoranthen
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 39

Sollwert: 0,142 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,82%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,104 - 0,185 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,134 -0,4
006 0,194 25
009 0,133 -0,5
016 0,133 -0,5
018 0,149 0,3
023 0,123 -1,0
024 0,146 0,2
030 0,151 0,4
046 0,105 -2,0
048 0,139 -0,2
049 0,106 -2,0
050 0,183 1,9
051 0,134 -0,4
053 0,136 -0,3
055 0,145 0,1
059 0,142 0,0
062 0,175 1,6
076 0,014 -6,9
086 0,129 -0,7
088 0,146 0,2
090 0,060 -4,4
096 0,141 -0,1
103 0,149 0,3
108 0,149 0,3
109 0,144 0,1
110 0,135 -0,4
115 0,154 0,6
125 0,148 03
138 0,111 -1,7
146 0,163 1,0
148 0,171 1,4
149 0,153 0,5
150 0,151 0,4
155 0,153 0,5
165 0,145 0,1
166 0,131 -0,6
169 0,119 -1,2
182 0,141 -0,1
194 0,119 -1,2
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_6
Merkmal: Fluoren
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 37

Sollwert: 0,111 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,92%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,081 - 0,145 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,104 -0,5
006 0,171 3,6
009 0,062 -3,3
018 0,116 03
023 0,102 -0,6
024 0,123 0,7
030 0,120 0,6
046 0,086 -1,7
048 0,103 -0,5
049 0,088 -1,6
050 0,139 1,7
051 0,091 -1,4
053 0,108 -0,2
055 0,104 -0,5
059 0,111 0,0
062 0,140 18
076 0,107 -0,2
086 0,111 0,0
088 0,121 0,6
090 0,078 -2,3
096 0,116 0,3
103 0,109 -0,1
109 0,110 0,0
110 0,100 -0,7
115 0,108 -0,2
125 0,126 0,9
138 0,110 0,0
146 0,127 1,0
148 0,118 0,5
149 0,116 0,3
150 0,110 0,0
155 0,116 0,3
165 0,108 -0,2
166 0,107 -0,2
169 0,105 -0,4
182 0,120 0,6
194 0,118 0,4
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52. Landerubergreifender Ringversuch/Trinkwasserringversuch O3 — PAK in Trinkwasser, 05/2019, Abschlussbericht Vs. 0

PAKin Grund- und Rohwasser

Einzeldarstellung Tabelle

Probe:
Merkmal:

Statistische Methode:

PROBE_6 Sollwert: 0,057 pg/L (empirischer Wert)
Indeno(1,2,3-cd)pyrRel. Soll-Stdabw .: 21,51%
DIN 38402 A45 Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfugbar

Anzahl Labore in Berechnung: 45

Toleranzbereich: 0,034 - 0,086 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,060 0,2
006 0,053 -0,4
009 0,040 -1,5
016 0,056 -0,1
018 0,071 1,0
019 0,037 -1,8
023 0,048 -0,8
024 0,052 -0,4
030 0,056 -0,1
035 0,052 -0,4
046 0,042 -1,3
048 0,055 -0,2
049 0,083 19
050 0,045 -1,0
051 0,047 -0,9
053 0,048 -0,8
055 0,057 0,0
059 0,063 0,5
062 0,069 0,9
074 0,062 0,4
076 0,064 0,5
086 0,056 -0,1
088 0,052 -0,4
090 0,007 -4,5
096 0,056 -0,1
097 0,060 0,2
103 0,061 0,3
108 0,051 -0,5
109 0,063 0,4
110 0,058 0,0
111 0,054 -0,3
115 0,113 4,0
125 0,063 0,5
135 0,055 -0,1
138 0,048 -0,8
146 0,066 0,7
148 0,076 1,4
149 0,047 -0,9
150 0,063 0,4
155 0,064 0,5
165 0,053 -0,3
166 0,067 0,7
169 0,061 0,3
182 0,065 0,5
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194 0,060 0,2
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Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_6
Merkmal: Naphthalin
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 38

Sollwert: 0,109 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 20,84%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,066 - 0,162 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,092 -0,8
006 0,165 2,2
009 0,084 -1,2
018 0,105 -0,2
023 0,108 -0,1
024 0,094 -0,7
030 0,109 0,0
046 0,133 0,9
048 0,090 -0,9
049 0,106 -0,2
050 0,113 0,1
051 0,081 -1,4
053 0,104 -0,2
055 0,096 -0,6
059 0,103 -0,3
062 0,116 0,3
076 0,121 0,5
086 0,104 -0,2
088 0,124 0,6
090 0,024 -4,1
096 0,139 1,2
103 0,108 -0,1
108 0,095 -0,7
109 0,102 -0,4
110 0,097 -0,6
115 0,136 1,0
125 0,094 -0,7
138 0,080 -14
146 0,102 -0,3
148 0,311 79
149 0,156 1,8
150 0,117 0,3
155 0,132 0,9
165 0,101 -0,4
166 0,102 -0,3
169 0,131 0,9
182 0,110 0,0
194 0,130 08
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Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_6
Merkmal: Phenanthren
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 37

Sollwert: 0,073 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 15,54%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,051 - 0,098 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,067 -0,6
006 0,104 25
009 0,053 -1,8
018 0,077 0,4
023 0,064 -0,8
024 0,064 -0,8
030 0,077 0,4
046 0,051 -2,0
048 0,069 -0,3
049 0,059 -1,3
050 0,075 0,2
051 0,063 -0,9
053 0,064 -0,8
055 0,076 0,3
059 0,072 -0,1
062 0,092 1,6
076 0,072 -0,1
086 0,073 0,1
088 0,076 0,3
090 0,042 -2,9
096 0,072 0,0
103 0,090 14
109 0,076 0,2
110 0,073 0,1
115 0,080 0,6
125 0,065 -0,7
138 0,065 -0,8
146 0,106 2,7
148 0,093 1,7
149 0,054 -1,8
150 0,082 0,8
155 0,076 0,3
165 0,072 -0,1
166 0,062 -1,0
169 0,088 13
182 0,074 0,1
194 0,081 0,7
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Einzeldarstellung Tabelle

Probe: PROBE_6
Merkmal: Pyren
Statistische Methode: DIN 38402 A45

Anzahl Labore in Berechnung: 37

Sollwert: 0,169 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw .: 13,94%
Rel. Wiederhol-Stdabw. (Vr): nicht verfiigbar

Toleranzbereich: 0,124 - 0,222 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Zu-Score
003 0,162 -0,3
006 0,234 25
009 0,150 -0,9
018 0,173 0,1
023 0,150 -0,9
024 0,177 03
030 0,181 05
046 0,134 -1,6
048 0,163 -0,3
049 0,121 -2,2
050 0,211 1,6
051 0,160 -0,4
053 0,158 -0,5
055 0,183 0,5
059 0,168 -0,1
062 0,213 1,7
076 0,167 -0,1
086 0,183 0,5
088 0,174 0,2
090 0,088 -3,7
096 0,162 -0,3
103 0,172 0,1
109 0,170 0,0
110 0,164 -0,2
115 0,299 51
125 0,178 0,3
138 0,142 -1,2
146 0,193 0,9
148 0,224 2,2
149 0,166 -0,2
150 0,182 0,5
155 0,193 0,9
165 0,177 0,3
166 0,163 -0,3
169 0,138 -1,4
182 0,170 0,0
194 0,148 -1,0
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