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1. Allgemeines

Im Zuge der Harmonisierungsbestrebungen fir die Notifizierung von Laboratorien im gesetzlich gere-

gelten Umweltbereich wurde dieser Ringversuch landeriibergreifend organisiert und von der AQS Ba-

den-Wirttemberg und dem Institut fir Hygiene und Umwelt der Behorde fiir Gesundheit und Verbrau-
cherschutz Hamburg ausgerichtet. Die Aufteilung der Teilnehmer auf die Ausrichter erfolgte nach Bun-
deslandern:

AQS Baden-Wiirttemberg
Baden-Wurttemberg, Bayern, Brandenburg. Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Thiringen, Schweiz
Institut fir Hygiene und Umwelt

Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saar-
land, Sachsen-Anhalt

Die Art und Weise der Durchflihrung und der Aus- und Bewertung wurde, nach den Richtlinien des
LAWA-Merkblatts A-31, in einer Arbeitsgruppe der LAWA verbindlich festgelegt. Alle Bundeslander ha-
ben die Anerkennung der Ergebnisse dieses Ringversuchs zugesagt.

2. Teilnehmerzahlen

87 Labore erhielten Proben vom Institut fir Hygiene und Umwelt. 1 Teilnehmer gab keine Ergebnisse
ab.

3. Ringversuchsdesign

Jeder Teilnehmer erhielt 3 x 2 Proben fir eine Doppelbestimmung der unten genannten Parameter in
250 mL Braunglasflaschen mit Schiliffstopfen. Die Proben wurden durch Kihlung und durch Zugabe
von H2S0a4 (pH 2,1) konserviert. Es wurden 6 Konzentrationsniveaus hergestellt. Die Verteilung der
Niveaus auf die Teilnehmer erfolgte zufallig.

4. Proben

Zu untersuchende Parameter:

Benzol

Ethylbenzol
m-Xylol

o-Xylol
1,1,1-Trichlorethan
Tetrachlorethen
Toluol
Trichlorethen
Dichlormethan

Matrix

Von der AQS Baden-W rttemberg zur Verfigung gestelltes kommunales Abwasser wurde, um samtli-
che Partikel zu entfernen, Gber 5 ym und 1 pm Filterkartuschen filtriert, und zur Verminderung etwai-
ger Keimbelastungen bei 80°C in einem Edelstahltank tiber Nacht pasteurisiert.

Probenherstellung

Zur Herstellung der Proben wurde der pH-Wert der Matrix mit Schwefelsaure auf einen pH-Wert von
ca. 2,1 eingestellt. AnschlieBend wurde die Matrix mit Standardldsungen, deren Konzentrationen ge-
nau bekannt waren, aufgestockt. Die mit den Analyten aufgestockten Proben deckten abwasserrele-
vante Konzentrationsbereiche ab. Fir jedes Niveau wurde ein Ansatz hergestellt und luftblasenfrei in
Flaschen abgefullt. Alle Proben wurden vom Zeitpunkt der Abfillung bis zur Abgabe an die Teilneh-
merlabore kontinuierlich bei ca. 4°C gekuhlt.

! Landerarbeitsgemeinschaft Wasser (Hrsg.): AQS-Merkblatter fiir die Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung, Erich
Schmidt Verlag, Berlin.
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5. Probenverteilung
Der Versand der gekihlten Proben erfolgte mittels Paketdienst am 3. Februar 2020 mit einer garan-
tierten Lieferung bis 4. Februar 2020 um 12 Uhr.

6. Homogenitat und Stabilitat
Die Homogenitat der Proben wurde fir alle Niveaus und Parameter direkt nach der Herstellung durch

begleitende Analytik mehrerer Proben nachgewiesen. Die Stabilitdt der Proben wurde durch Messun-
gen bis zum Ende des Analysenzeitraumes bestéatigt.

7. Analysenverfahren
Die zugelassenen Methoden richteten sich nach dem ,FACHMODUL WASSER zur Verwaltungsver-
einbarung der Lander tiber den Kompetenznachweis und die Notifizierung von Priflaboratorien und

Messstellen im gesetzlich geregelten Umweltbereich* der Landerarbeitsgemeinschaft Wasser vom
13.11.2015.

Zugelassene Analysenverfahren

Parameter Verfahren

LHKW DIN EN ISO 10301: 1997-08 (F 4)* - GC-ECD

DIN 38407-F43: 2014-10 — HS-GC-MS

DIN EN ISO 15680: 2004-04 (F 19) — GC-Purge & Trap-MS
BTXE DIN 38407-F 9: 1991-05* - GC-FID

DIN 38407-F43: 2014-10 — HS-GC-MS

DIN EN ISO 15680: 2004-04 (F 19) — GC-Purge & Trap-MS

*eine massenspektrometrische Detektion ist zugelassen

Im Rahmen dieses Ringversuches durften nur die aufgefiihrten Analysenverfahren angewandt wer-
den. Andere Analysenverfahren waren nicht zugelassen und ihre Anwendung fuhrte zu einer negati-
ven Bewertung. Die Wahl des Analysenverfahrens konnte ggf. durch landerspezifische Regelungen
weiter eingeschrénkt sein. Fur diesen Ringversuch galten die landerspezifischen Regelungen ab Seite
9.

8. Arbeitsbereich

Folgende unteren Grenzen der Arbeitsbereiche mussten im Ringversuch erreicht werden:

Parameter untere Grenze des Ar-
beitsbereiches [ug/l]

Benzol

Ethylbenzol

m-Xylol

o-Xylol

1,1,1-Trichlorethan
Tetrachlorethen
Toluol
Trichlorethen
Dichlormethan

Booonoooown

9. Ergebnisabgabe

Die teilnehmenden Labore wurden darauf hingewiesen, spatestens am Tag nach Erhalt der Proben
mit der Analytik zu beginnen. Die Analytik sollte bis zum 14. Februar 2020 abgeschlossen worden
sein.

Die Ergebnisse der Analysen mussten bis zum 2 Marz 2020 beim Veranstalter schriftlich vorliegen.
Spater eingehende Werte wurden nicht beriicksichtigt.
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10. Angabe des Ergebnisses

Die Proben waren jeweils zweifach Uber das Gesamtverfahren zu analysieren. Anzugeben war der
Mittelwert aus beiden Bestimmungen in ug/L mit drei signifikanten Stellen.

11. Statistische Auswertung

Die statistische Auswertung der Daten dieses Ringversuchs erfolgte nach DIN 38402 - A 45:2014-06
.Ringversuche zur Eignungsprifung von Laboratorien mit der Software PROLab Standard, Fa. Quo-
Data, Dresden.

Als zugewiesener Wert xpt wurde der Hampel-Schéatzer als robuster Gesamtmittelwert aus den Teil-
nehmerwerten berechnet. Die Vergleichsstandardabweichung opt wurde nach der Q-Methode berech-
net. Aus der Vergleichsstandardabweichung opt wurden die Toleranzgrenzen bestimmt.

Aus zugewiesenem Wert xpt und Standardabweichung zur Eignungsbeurteilung opt wurde flr jeden
Messwert x nach folgender Formel ein z-Score berechnet:

( _Xpt)

O

Z — Score =
pt

Dieser z-Score wurde gemaf den Vorgaben des LAWA-Merkblatts A-3 mittels Korrekturfaktoren zu
zu-Scores modifiziert. Als Toleranzgrenze wurde |zu| = 2,0 festgelegt.

12. Varianzfunktion
Um Ungerechtigkeiten bei der Bewertung unterschiedlicher Konzentrationsniveaus zu vermeiden,

wurde geprift, in wieweit dies mit der Anwendung der Varianzfunktion vermieden werden kann. Die
Entscheidung fur die Anwendung der Varianzfunktion erfolgte nach Vorlage aller Daten.

Die Varianzfunktion wurde nicht angewendet.
13. Limitierung der Standardabweichung
Zur Beurteilung wurde die Vergleichsstandardabweichung herangezogen, auf deren Grundlage die

Toleranzgrenzen ermittelt wurden. Damit diese weder zu weit noch zu eng berechnet wurden, galt fol-
gende Limitierung der relativen Vergleichsstandardabweichung oyt

Untergrenze: 5%, Obergrenze: 25%
Die untere oder obere Grenze wurde bei keinem Parameter angewandt.

14. Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung erfolgte parameterspezifisch. Ein Parameter wurde als erfolgreich bestimmt anerkannt,
wenn mindestens 50% der Werte innerhalb der Toleranzgrenzen lagen.

Als nicht erfolgreich analysiert galten:

Nicht bestimmte Werte,

Werte, die mit ,kleiner (<) untere Grenze des Arbeitsbereichs" angegeben wurden,

Werte, die aus Untervergaben an ein Fremdlabor resultierten,

Werte, die mit einem von den vorgegebenen Analysenverfahren abweichenden Verfahren
ermittelt wurden,

e Werte, die nicht innerhalb des vorgegebenen Analysenzeitraumes ermittelt wurden und

e Werte, die nicht innerhalb der festgesetzten Frist beim Veranstalter eintrafen.

15. Messunsicherheit des zugewiesenen Wertes

Die Messunsicherheit des mittels robuster Statistik berechneten Gesamtmittelwertes wurde nach DIN
ISO 13528:2009-01 folgendermallen abgeschatzt,
UX = 1,25 * Upt/ (pl/Z)

wobei opt die robuste Standardabweichung und p die Anzahl der Teilnehmer des Ringversuchs ist.
Sie wird im Folgenden als MU zugewiesener Wert aufgefihrt.
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16. Ruckfuhrbarkeit

Da keine ausreichend rickfiihrbaren Referenzwerte zur Verfligung standen, wurde als zugewiesener
Wert der mittels Hampel-Schatzer berechnete Gesamtmittelwert der Teilnehmerergebnisse genutzt.
Dieser ist auf die Werte des Teilnehmerkollektivs zurtickzufuihren.

17. Ergebnisse

86 Labore haben Ergebnisse zu diesem Ringversuch abgegeben, davon haben 75 Labore alle Para-

meter bestimmt.

Tabelle: Anzahl Labore mit Ergebnisabgabe, sowie erfolgreicher und nicht erfolgreicher Labore je Pa-

rameter.
nicht Anteil

Anzahl erfolgreiche erfolgreiche erfolgreiche
Parameter Labore Labore Labore Labore [%]
Benzol 84 79 5 94
Ethylbenzol 84 75 9 89
m-Xylol 82 73 9 89
o-Xylol 84 78 6 93
1,1,1-Trichlorethan 80 71 9 89
Tetrachlorethen 81 74 7 91
Toluol 84 78 6 93
Trichlorethen 81 73 8 90
Dichlormethan 80 75 5 94

Grafik: Anzahl erfolgreicher und nicht erfolgreicher Labore je Parameter:
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H erfolgreiche Labore

18. Verfligbarkeit des Berichts

M nicht erfolgreiche Labore

Der Bericht ist im Internet verfiigbar unter www.hamburg.de/bgv/ringversuche-auswertungen/.
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19. Landerspezifische Hinweise zum 56. Landerubergreifenden Ringversuch BTXE/LHKW in
Abwasser
Die Ergebnisse dieses Ringversuchs werden in allen Bundeslandern anerkannt. Somit entféllt fir die Untersu-

chungsstellen eine unnétige Mehrfachbeteiligung an gleichen Ringversuchen in mehreren Bundeslandern. Hierzu
sind jedoch die ggf. vorhandenen landerspezifischen Regelungen zu beachten.

Baden-Wiirttemberg

Untersuchungsstellen, die nach der "Verordnung des Ministeriums fiir Umwelt und Verkehr Uber sachverstandige

Stellen in der Wasserwirtschaft" vom 2. Mai 2001 anerkannt sind, sind zur Teilnahme an diesem Ringversuch ent-
sprechend ihrem Anerkennungsumfang verpflichtet. Es sind die in der Anlage zum Bescheid aufgefuihrten Analy-

senverfahren anzuwenden.

Bayern

Untersuchungsstellen mit einer entsprechenden Zulassung nach LaborV und VSU (Untersuchungsbereich 2, Teil-
bereich 2.3) sind verpflichtet, an diesem Ringversuch teilzunehmen.

Berlin

LDieser Ringversuch gilt als Nachweis der Eignung fur Akkreditierungen/Zulassungen nach der Berliner IndV und
fur Abwasseruntersuchungen nach § 68 Abs. 1 BWG.“

Brandenburg

Untersuchungsstellen, die eine Zulassung fir Parameter dieses Ringversuches nach der Untersuchungsstellen-
Zulassungsverordnung (UstZulV) vom 17.12.1997 (zuletzt gedndert durch Gesetz vom 19.12. 2011) zur Untersu-
chung von Abwasser gemaf 8 73 Abs. 1 des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG), zur Untersuchung
von Indirekteinleitungen geman § 74 Satz 1 letzter Halbsatz BbgWG oder zur Untersuchung fur die amtliche
Uberwachung von Abwassereinleitungen gemaR § 110 des BbgWG besitzen, sind zur Teilnahme an diesem
Ringversuch verpflichtet. Untersuchungsstellen, die eine solche Zulassung beantragen wollen, wird die Teilnahme
empfohlen.

Bremen
- keine -
Hamburg

Gemalf der "Verordnung Uber Anforderungen an Wasser- und Abwasseruntersuchungsstellen und deren Zulas-
sung" vom 14.08.2001, zuletzt ge&ndert am 14.07.2015, werden alle Untersuchungsstellen, die eine Zulassung
fur den Teilbereich 6 besitzen, verpflichtet, an diesem Ringversuch teilzunehmen.

Hessen

Dieser Ringversuch gilt als Nachweis der Eignung fur Laboratorien, die nach § 10(1) 1. EKVO (vom 23. Juli 2010
(GVBI. | S. 257), zuletzt gedndert durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. November 2017 (GVBI. S. 383) in Hes-
sen zugelassen sind. Im Rahmen des EKVO-Anerkennungsverfahrens in Hessen haben Sie sich verpflichtet:
"Regelmafig an den von der HLNUG veranlassten Ringversuchen bzw. Vergleichsmessungen zwischen den Un-
tersuchungsstellen teilzunehmen". Eine Teilnahmepflicht besteht bei diesem Ringversuch fir alle Parameter, fur
die Sie anerkannt sind. Dartber hinaus ist eine freiwillige Teilnahme mit nicht anerkannten Parametern mdglich.
Laboratorien, die sich im Anerkennungsverfahren gem. EKVO befinden, wird die Teilnahme an diesem Ringver-
such dringend nahegelegt. Nach EKVO staatlich anerkannte Laboratorien missen die Analysenverfahren, fiir die
sie zugelassen sind anwenden. Die Teilnahme mit abweichenden Verfahren kann nicht berlicksichtigt werden.

Mecklenburg-Vorpommern:

Untersuchungsstellen, die mit der behérdlichen Uberwachung von Abwassereinleitungen beauftragt sind, sollen,
sofern sie hierfir Parameter dieses Ringversuches bestimmen, an dem Landerlbergreifenden Ringversuch teil-
nehmen. Den ubrigen Untersuchungsstellen, die eine Zulassung aufgrund der Verordnung uber die Anerkennung
als sachverstandige Stelle fiir Abwasseruntersuchungen (AsSAVO) besitzen oder beantragen wollen, wird die
Teilnahme empfohlen. Der erfolgreiche Abschluss wird als Nachweis der externen Qualitatssicherung anerkannt.

Niedersachsen:

Staatlich anerkannte Untersuchungsstellen der wasser- und abfallrechtlichen Uberwachung nach § 125 NWG und
§ 44 NADbfG sind verpflichtet an diesem Ringversuch teilzunehmen, sofern sie fur die in diesem Ringversuch ge-
pruften Parameter anerkannt sind. Staatlich anerkannte Untersuchungsstellen miissen hierbei grundsatzlich das
Verfahren anwenden, fiir das die Anerkennung erteilt wurde. Das Bestehen des Ringversuchs ist fur Laborato-
rien, die sich im Anerkennungsverfahren befinden, noch keine hinreichende Voraussetzung fur die Erlangung der
Anerkennung.

Nordrhein-Westfalen

Seite 9 von 149



LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Untersuchungsstellen mit einer Zulassung nach § 25 LAbfG NRW (Teilbereich 3 oder B-4) sowie nach § 17
LBodSchG (Untersuchungsbereich 4) werden verpflichtet, an diesem Ringversuch teilzunehmen.

Rheinland-Pfalz

Laut Wassergesetz fir das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG) in der Fassung vom 14.Juli 2015
bendotigt der Beauftragte nach 8§ 63 ,Selbstiberwachung bei Abwassereinleitung und Abwasseranlagen” keine
besondere Zulassung. Die Eignungsprufung ist eine zivilrechtliche Angelegenheit zwischen Auftraggeber und Auf-
tragnehmer. Daher bietet sich an, dass die Laboratorien sich notifizieren / akkreditieren lassen, um beim Ver-
tragsabschluss diese Unterlagen vorzuweisen.

Eine Notifizierung ist in Rheinland-Pfalz nicht vorgesehen.
Saarland:

Dieser Ringversuch gilt als Nachweis der externen analytischen Qualitatssicherung fur Laboratorien, die nach § 5
der Eigenkontrollverordnung - EKVO des Saarlandes zugelassen sind. Fir Laboratorien mit einer entsprechen-
den Zulassung besteht laut Zulassungsbestimmungen die Pflicht zur Teilnahme am Ringversuch. Die Teilnahme
wird nur berlcksichtigt, wenn der gesamte Parameterumfang analysiert wird bzw. alle mit dem Zulassungsbe-
scheid Ubereinstimmenden Parameter analysiert werden.

Sachsen

Auftragsanalytik fir behordliche Stellen nach § 112 SachsWG vom 12. Juli 2013 (S&chsGVBI. S. 503), das zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (SachsGVBI. S. 287) geandert worden ist, setzt die erfolgreiche
Ringversuchsteilnahme fiir die im Auftrag benannten Parameter voraus.

Sachsen-Anhalt

Die Teilnahme am Ringversuch bewirkt keinerlei Zulassung oder Auftrag fir Wasseruntersuchungen zur behordli-
chen Uberwachung in Sachsen-Anhalt.

Schleswig-Holstein

Untersuchungsstellen (Laboratorien) mit einer Zulassung nach der Landesverordnung tber die Zulassung von
Wasseruntersuchungsstellen (ZWVO) fur den entsprechenden Teilbereich bzw. fir die entsprechenden Parame-
ter, sind verpflichtet, sich an diesem Ringversuch zu beteiligen. Die Ergebnisse des Landeriibergreifenden Ring-
versuchs werden als wiederkehrende AQS-MalRRnahme fiir die Zulassung nach ZWVO verwendet.

Thiringen

Die erfolgreiche Teilnahme an diesem Landeriibergreifenden Ringversuch ist Voraussetzung fir folgende Zulas-
sungen:

1. Thiringer Abwassereigenkontrollverordnung — ThirAbwEKVO vom 23.August 2004 i.V. mit der Ersten
Verordnung zur Anderung der Thiiringer Abwassereigenkontrollverordnung vom 10. September 2009

2. Thiringer Deponieeigenkontrollverordnung — ThirDepEKVO vom 08. August 1994, zuletzt geandert
durch Artikel 19 der Verordnung vom 18. Dezember 2018, GVBI. S. 731, 746)

Zur erfolgreichen Teilnahme an diesem Ringversuch sind weiterhin alle Laboratorien verpflichtet, die Auftragsana-
Iytik im zu bewertenden Parameterspektrum fur das Thiringer Landesamt fiir Umwelt, Bergbau und Naturschutz
durchfuihren bzw. sich dafir bewerben.

Fur Sie gelten die landerspezifischen Regelungen des Bundeslandes, in dem lhr Labor eine Anerkennung
(Zulassung) hat.
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Statistische Auswertung
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Probe 1
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Kennwerte — Probe 1

Tabelle: Kennwerte LURV56, Probe 1

; S —
8 = . ® o _ %
o : = g S c c D 0
o c — 2 n = D o o = 2
7 O o ! 2 —= o o 2 =
0 3 S < S = o N N o o
© Put
=S =3 n — o — 3 o = O 8 — 8 — S _ =2
g9 = g 5 2 > 8 so<2 S5d 2 N o
o ° o S o 5 O = T3 25O = 8D o0
Probe 1 I 0 R =2 A= 23 & g & S22 L= nh = ==
Benzol 42 50,637 7,062 7,062 13,95 % 13,95 % 37,035 66,272 1,362 2,69 %
Ethylbenzol 42 87,109 13,958 13,958 16,02 % 16,02 % 60,440 118,407 2,692 3,09 %
m-Xylol 42 68,621 11,912 11,912 17,36 % 17,36 % 45,973 95,554 2,298 3,35%
o-Xylol 42 18,366 3,269 3,269 17,80 % 17,80 % 12,161 25,778 0,631 3,43 %
1,1,1-Trichlorethan 40 144,266 19,585 19,585 13,58 % 13,58 % 106,487 187,531 3,871 2,68 %
Tetrachlorethen 40 115,557 23,903 23,903 20,68 % 20,68 % 70,645 170,772 4,724 4,09 %
Toluol 42 31,483 4,869 4,869 15,47 % 15,47 % 22,159 42,364 0,939 2,98 %
Trichlorethen 40 102,152 16,430 16,430 16,08 % 16,08 % 70,766 139,006 3,247 3,18%
Dichlormethan 40 189,185 28,073 28,073 14,84 % 14,84 % 135,301 251,677 5,548 2,93 %
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Ubersicht zu-Scores

Scores fir PROBE_1
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Scores fur PROBE_1

Merkmal
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Einzeldarstellung der Parameter

Grafik und Tabelle
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 1: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_1, Benzol

Probe: PROBE_1 Sollwert: 50,637 pug/L (empirischer Wert)

Merkmal: Benzol Rel. Soll-Stdabw.: 13,95% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 42 Toleranzbereich: 37,035 - 66,272 pg/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 2: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_1, Ethylbenzol

Probe: PROBE_1 Sollwert: 87,109 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Ethylbenzol Rel. Soll-Stdabw.: 16,02% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 42 Toleranzbereich: 60,440 - 118,407 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 3: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_1, meta-Xylol

Probe: PROBE_1 Sollwert: 68,621 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: meta-Xylol Rel. Soll-Stdabw.: 17,36% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 42 Toleranzbereich: 45,973 - 95,554 ug/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
.
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Hg/L

LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 4: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_1, ortho-Xylol

Probe: PROBE_1 Sollwert: 18,366 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: ortho-Xylol Rel. Soll-Stdabw.: 17,80% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 42 Toleranzbereich: 12,161 - 25,778 pg/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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Hg/L

LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 5: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_1, 1,1,1-Trichlorethan

Probe: PROBE_1 Sollwert: 144,266 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: 1,1,1-Trichlorethan Rel. Soll-Stdabw.: 13,58% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 106,487 - 187,531 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Hg/L

LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 6: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_1, Tetrachlorethen

Probe: PROBE_1 Sollwert: 115,557 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Tetrachlorethen Rel. Soll-Stdabw.: 20,68% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 70,645 - 170,772 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 7: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_1, Toluol

Probe: PROBE_1 Sollwert: 31,483 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Toluol
Anzahl Labore in Berechnung: 42

Rel. Soll-Stdabw.: 15,47% (Limited)
Toleranzbereich: 22,159 - 42,364 pg/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 8: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_1, Trichlorethen

Probe: PROBE_1  Sollwert: 102,152 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Trichlorethen Rel. Soll-Stdabw.: 16,08% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 70,766 - 139,006 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Hg/L

LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 9: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_1, Dichlormethan

Probe: PROBE_1 Sollwert: 189,185 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Dichlormethan Rel. Soll-Stdabw.: 14,84% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 135,301 - 251,677 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXELHKW in Abwasser PROBE_1, Benzol
. VAN
Einzeldarstellung Tabelle W
Probe: PROBE_1 Sollwert: 50,637 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Benzol Rel. Soll-Stdabw .: 13,95% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 42 Toleranzbereich: 37,035 - 66,272 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
001 52,600 0,3 52,600
003 31,000 -3,0 31,000
006 45,100 -0,8 45,100
013 54,300 05 54,300
021 53,000 0,3 53,000
023 49,200 -0,2 49,200
029 60,900 1,3 60,900
044 50,900 0,0 50,900
045 44,700 -0,9 44,700
048 62,284 15 62,284
054 41,200 -1,4 41,200
058 48,487 -0,3 48,487
064 45,300 -0,8 45,300
067 47,200 -0,5 47,200
083 57,100 0,8 57,100
087 52,000 0,2 52,000
089 44,800 -0,9 44,800
095 106,000 7,3 106,000
099 47,330 -0,5 47,330
100 49,000 -0,2 49,000
101 60,800 1,3 60,800
109 58,500 1,0 58,500
119 52,100 0,2 52,100
124 51,800 0,2 51,800
130 54,600 0,5 54,600
135 44,800 -0,9 44,800
136 53,200 0,3 53,200
144 48,100 -0,4 48,100
148 48,400 -0,3 48,400
154 60,790 13 60,790
155 47,360 -0,5 47,360
158 45,800 -0,7 45,800
168 46,500 -0,6 46,500
170 27,320 -35 27,320
173 53,000 0,3 53,000
174 36,000 -2,2 36,000
175 72,800 2,9 72,800
177 54,000 0,4 54,000
179 51,400 0,1 51,400
182 53,300 0,3 53,300
184 51,500 0,1 51,500
191 53,300 0,3 53,300
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab

FHHBGV
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXELHKW in Abwasser PROBE_1, Ethylbenzol

Probe: PROBE_1 Sollwert: 87,109 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Ethylbenzol Rel. Soll-Stdabw .: 16,02% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 42 Toleranzbereich: 60,440 - 118,407 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 95,300 0,5 95,300

003 72,100 -1,2 72,100

006 59,500 -2,1 59,500

013 87,800 0,0 87,800

021 92,200 0,3 92,200

023 88,900 0,1 88,900

029 96,300 0,6 96,300

044 103,000 1,0 103,000

045 84,600 -0,2 84,600

048 127,406 2,6 127,406

054 72,000 -1,2 72,000

058 93,475 0,4 93,475

064 92,500 0,4 92,500

067 79,600 -0,6 79,600

083 72,800 -1,1 72,800

087 80,200 -0,5 80,200

089 60,300 -2,1 60,300

095 183,000 6,3 183,000

099 91,230 0,3 91,230

100 82,200 -0,4 82,200

101 122,100 2,3 122,100

109 94,800 0,5 94,800

119 85,400 -0,1 85,400

124 96,600 0,6 96,600

130 90,500 0,2 90,500

135 102,000 1,0 102,000

136 96,600 0,6 96,600

144 81,900 -0,4 81,900

148 79,500 -0,6 79,500

154 97,480 0,7 97,480

155 83,720 -0,3 83,720

158 78,900 -0,6 78,900

168 78,000 -0,7 78,000

170 54,890 -25 54,890

173 91,800 0,3 91,800

174 66,100 -1,6 66,100

175 86,900 0,0 86,900

177 101,000 0,9 101,000

179 92,400 0,3 92,400

182 103,000 1,0 103,000

184 84,900 -0,2 84,900

191 81,100 -0,5 81,100
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab

FHHBGV
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXELHKW in Abwasser PROBE_1, meta-Xylol

Probe: PROBE_1 Sollwert: 68,621 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: meta-Xylol Rel. Soll-Stdabw .: 17,36% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 42 Toleranzbereich: 45,973 - 95,554 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 74,600 0,5 74,600

003 61,100 -0,7 61,100

006 70,600 0,2 70,600

013 71,900 0,2 71,900

021 80,200 0,9 80,200

023 70,900 0,2 70,900

029 73,600 0,4 73,600

044 76,100 0,6 76,100

045 68,100 0,0 68,100

048 98,156 2,2 98,156

054 52,200 -15 52,200

058 72,874 0,3 72,874

064 69,400 0,1 69,400

067 60,100 -0,8 60,100

083 32,100 -3,3 32,100

087 61,500 -0,6 61,500

089 46,000 -2,0 46,000

095 133,000 4,9 133,000

099 68,080 0,0 68,080

100 60,500 -0,7 60,500

101 91,700 18 91,700

109 71,600 0,2 71,600

119 70,500 0,1 70,500

124 71,700 0,2 71,700

130 69,200 0,0 69,200

135 76,200 0,6 76,200

136 74,100 0,4 74,100

144 61,200 -0,7 61,200

148 32,000 -3,3 32,000

154 79,970 0,9 79,970

155 63,020 -0,5 63,020

158 60,000 -0,8 60,000

168 62,200 -0,6 62,200

170 43,130 -2,3 43,130

173 70,200 0,1 70,200

174 45,800 -2,1 45,800

175 90,100 1,6 90,100

177 80,200 0,9 80,200

179 73,600 0,4 73,600

182 78,300 0,7 78,300

184 69,000 0,0 69,000

191 75,800 0,5 75,800
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab

FHHBGV
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXELHKW in Abwasser PROBE_1, ortho-Xylol

Probe: PROBE_1 Sollwert: 18,366 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: ortho-Xylol Rel. Soll-Stdabw .: 17,80% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 42 Toleranzbereich: 12,161 - 25,778 pug/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 22,000 1,0 22,000

003 14,900 -11 14,900

006 15,800 -0,8 15,800

013 20,500 0,6 20,500

021 27,000 2,4 27,000

023 20,800 0,7 20,800

029 17,800 -0,2 17,800

044 19,300 0,3 19,300

045 16,300 -0,7 16,300

048 24,853 18 24,853

054 14,000 -1,4 14,000

058 16,927 -0,5 16,927

064 18,800 0,1 18,800

067 18,100 -0,1 18,100

083 16,000 -0,8 16,000

087 16,700 -0,6 16,700

089 14,000 -1,4 14,000

095 36,000 4,9 36,000

099 17,440 -0,3 17,440

100 17,900 -0,2 17,900

101 27,200 2,4 27,200

109 21,200 0,8 21,200

119 20,600 0,6 20,600

124 19,700 0,4 19,700

130 18,700 0,1 18,700

135 15,100 -1,1 15,100

136 19,300 0,3 19,300

144 18,400 0,0 18,400

148 18,900 0,1 18,900

154 19,760 0,4 19,760

155 16,980 -0,5 16,980

158 16,700 -0,6 16,700

168 15,900 -0,8 15,900

170 12,120 -2,1 12,120

173 20,000 0,5 20,000

174 10,700 =235 10,700

175 23,400 14 23,400

177 20,800 0,7 20,800

179 19,200 0,2 19,200

182 19,900 0,4 19,900

184 17,500 -0,3 17,500

191 17,100 -0,4 17,100
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab

FHHBGV
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXELHKW in Abwasser PROBE 1, 1,1,1-Trichlorethan

Probe: PROBE_1 Sollwert: 144,266 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: 1,1,1-Trichlorethan Rel. Soll-Stdabw .: 13,58% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 106,487 - 187,531 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 158,200 0,7 158,200

003 91,300 -2,9 91,300

006 136,000 -0,4 136,000

013 161,000 0,8 161,000

021 152,000 0,4 152,000

023 148,000 0,2 148,000

044 139,000 -0,3 139,000

045 139,000 -0,3 139,000

048 147,527 0,2 147,527

054 115,000 -1,6 115,000

058 133,675 -0,6 133,675

064 138,000 -0,3 138,000

067 184,000 19 184,000

083 85,500 -3,2 85,500

087 141,000 -0,2 141,000

089 145,000 0,0 145,000

099 136,270 -0,4 136,270

100 150,000 0,3 150,000

101 153,500 0,4 153,500

109 231,000 4,1 231,000

119 149,000 0,2 149,000

124 144,000 0,0 144,000

130 151,000 0,3 151,000

135 136,000 -0,4 136,000

136 179,000 1,6 179,000

144 148,000 0,2 148,000

148 114,000 -1,6 114,000

154 166,830 11 166,830

155 130,600 -0,7 130,600

158 132,000 -0,7 132,000

168 117,000 -15 117,000

170 75,680 -3,7 75,680

173 135,000 -0,5 135,000

174 143,000 -0,1 143,000

175 168,400 11 168,400

177 174,000 14 174,000

179 155,000 0,5 155,000

182 192,000 23 192,000

184 145,000 0,0 145,000

191 147,000 0,1 147,000
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab

FHHBGV
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXELHKW in Abwasser PROBE_1, Tetrachlorethen

Probe: PROBE_1 Sollwert: 115,557 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Tetrachlorethen Rel. Soll-Stdabw.: 20,68% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 70,645 - 170,772 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 114,000 -0,1 114,000

003 48,400 -31 48,400

006 101,000 -0,7 101,000

013 123,000 0,3 123,000

021 110,000 -0,3 110,000

023 117,000 0,1 117,000

044 110,000 -0,3 110,000

045 102,000 -0,6 102,000

048 222,906 4,0 222,906

054 98,800 -0,8 98,800

058 114,414 -0,1 114,414

064 127,000 04 127,000

067 141,000 0,9 141,000

083 67,300 -2,2 67,300

087 103,000 -0,6 103,000

089 86,300 -1,3 86,300

099 110,650 -0,2 110,650

100 123,000 0,3 123,000

101 123,600 0,3 123,600

109 164,000 18 164,000

119 120,000 0,2 120,000

124 127,000 0,4 127,000

130 125,000 0,4 125,000

135 84,300 -1,4 84,300

136 134,000 0,7 134,000

144 125,000 0,4 125,000

148 97,100 -0,8 97,100

154 140,500 0,9 140,500

155 108,100 -0,3 108,100

158 112,000 -0,2 112,000

168 97,400 -0,8 97,400

170 70,820 -2,0 70,820

173 127,000 0,4 127,000

174 113,000 -0,1 113,000

175 141,400 1,0 141,400

177 152,000 14 152,000

179 130,000 0,5 130,000

182 150,000 13 150,000

184 122,000 0,2 122,000

191 106,000 -0,4 106,000
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXELHKW in Abwasser PROBE_1, Toluol

Probe: PROBE_1 Sollwert: 31,483 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Toluol Rel. Soll-Stdabw .: 15,47% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 42 Toleranzbereich: 22,159 - 42,364 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 34,000 0,5 34,000

003 22,800 -1,9 22,800

006 29,300 -0,5 29,300

013 34,700 0,6 34,700

021 36,800 1,0 36,800

023 31,900 0,1 31,900

029 35,600 0,8 35,600

044 30,600 -0,2 30,600

045 27,700 -0,8 27,700

048 39,027 14 39,027

054 26,200 -1,2 26,200

058 33,663 0,4 33,663

064 30,800 -0,2 30,800

067 29,400 -0,5 29,400

083 25,400 -1,3 25,400

087 28,900 -0,6 28,900

089 27,600 -0,9 27,600

095 67,000 6,7 67,000

099 28,070 -0,8 28,070

100 30,100 -0,3 30,100

101 41,000 18 41,000

109 35,900 0,8 35,900

119 32,700 0,2 32,700

124 32,300 0,2 32,300

130 31,600 0,0 31,600

135 26,100 -1,2 26,100

136 33,400 0,4 33,400

144 30,400 -0,2 30,400

148 31,300 0,0 31,300

154 37,970 12 37,970

155 30,110 -0,3 30,110

158 28,600 -0,6 28,600

168 33,400 0,4 33,400

170 20,220 -25 20,220

173 32,600 0,2 32,600

174 19,100 -2,7 19,100

175 42,000 2,0 42,000

177 36,200 0,9 36,200

179 32,500 0,2 32,500

182 32,600 0,2 32,600

184 34,000 0,5 34,000

191 29,500 -0,4 29,500
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXELHKW in Abwasser PROBE_1, Trichlorethen

Probe: PROBE_1 Sollwert: 102,152 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Trichlorethen Rel. Soll-Stdabw .: 16,08% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 70,766 - 139,006 pug/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 93,300 -0,6 93,300

003 53,600 -3,2 53,600

006 91,900 -0,7 91,900

013 116,000 0,8 116,000

021 103,000 0,0 103,000

023 103,000 0,0 103,000

044 90,000 -0,8 90,000

045 91,500 -0,7 91,500

048 124,649 13 124,649

054 88,600 -0,9 88,600

058 99,303 -0,2 99,303

064 107,000 0,3 107,000

067 126,000 13 126,000

083 61,800 -2,6 61,800

087 105,000 0,2 105,000

089 94,100 -0,5 94,100

099 94,460 -0,5 94,460

100 107,000 0,3 107,000

101 97,600 -0,3 97,600

109 125,000 13 125,000

119 91,800 -0,7 91,800

124 111,000 0,5 111,000

130 113,000 0,6 113,000

135 86,000 -1,1 86,000

136 128,000 14 128,000

144 108,000 0,3 108,000

148 90,400 -0,8 90,400

154 123,380 12 123,380

155 96,560 -0,4 96,560

158 78,700 -15 78,700

168 91,100 -0,7 91,100

170 56,930 -3,0 56,930

173 112,000 0,5 112,000

174 89,300 -0,8 89,300

175 118,100 0,9 118,100

177 123,000 12 123,000

179 102,000 0,0 102,000

182 123,000 12 123,000

184 106,000 0,2 106,000

191 106,000 0,2 106,000
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab

FHHBGV
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXELHKW in Abwasser PROBE_1, Dichlormethan

Probe: PROBE_1 Sollwert: 189,185 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Dichlormethan Rel. Soll-Stdabw.: 14,84% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 135,301 - 251,677 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 205,400 0,5 205,400

003 137,000 -2,0 137,000

006 170,000 -0,7 170,000

007 184,000 -0,2 184,000

013 212,000 0,7 212,000

021 184,000 -0,2 184,000

023 184,000 -0,2 184,000

044 194,000 0,2 194,000

045 173,000 -0,6 173,000

048 235,140 15 235,140

054 172,000 -0,7 172,000

058 200,784 04 200,784

064 157,000 -1,2 157,000

067 179,000 -0,4 179,000

083 166,000 -0,9 166,000

087 205,000 05 205,000

089 195,000 0,2 195,000

099 177,560 -0,4 177,560

100 160,000 -1,1 160,000

101 198,000 0,3 198,000

109 232,000 14 232,000

119 205,000 0,5 205,000

124 215,000 0,8 215,000

130 222,000 11 222,000

135 191,000 0,1 191,000

136 237,000 1,6 237,000

144 184,000 -0,2 184,000

148 146,000 -1,6 146,000

154 201,460 0,4 201,460

155 169,000 -0,8 169,000

158 185,000 -0,2 185,000

168 174,000 -0,6 174,000

173 187,000 -0,1 187,000

174 153,000 -1,4 153,000

175 228,100 1,3 228,100

177 197,000 0,3 197,000

179 204,000 0,5 204,000

182 219,000 1,0 219,000

184 181,000 -0,3 181,000

191 125,000 -24 125,000
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab

FHHBGV
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Probe 2
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Kennwerte — Probe 2

Tabelle: Kennwerte LURV 56, Probe 2

; - —
2 = , © o c
— ) % - N N ‘G_) ()
() - S S I3} c c = )
o c = N = D o o = 2
7 o a ' 0 = > o 2 =
» 0n < © < - o N N o (3]
— 'c Lo S 2 o) T = c c = o))
< 5 s =2 n — L — (?) g E O ® — o 8 — < _ 5
S9 o« L B : i ts2 5o = =
2 o ° 2 o 2 Ko 28 0o 2 52 8 o 20
Probe 2 < 1 R = B2 S22 4 2 & S = L= n = s =
Benzol 42 32,565 4,610 4,610 14,16 % 14,16 % 23,692 42,785 0,889 2,73 %
Ethylbenzol 42 66,659 10,116 10,116 15,18 % 15,18 % 47,268 89,222 1,951 2,93 %
m-Xylol 40 106,805 16,904 16,904 15,83 % 15,83 % 74,481 144,664 3,341 3,13 %
o-Xylol 42 49,196 7,900 7,900 16,06 % 16,06 % 34,103 66,913 1,524 3,10 %
1,1,1-Trichlorethan 40 180,408 32,118 32,118 17,80 % 17,80 % 119,442 253,234 6,348 3,52 %
Tetrachlorethen 41 149,046 20,770 20,770 13,94 % 13,94 % 109,040 195,027 4,055 2,72 %
Toluol 42 17,541 2,645 2,645 15,08 % 15,08 % 12,469 23,436 0,510 2,91 %
Trichlorethen 41 89,233 11,932 11,932 13,37 % 13,37 % 66,199 115,558 2,329 2,61 %
Dichlormethan 40 136,705 17,608 17,608 12,88 % 12,88 % 102,646 175,440 3,480 2,55 %
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Ubersicht zu-Scores

Scores fiir PROBE_2

Merkmal
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Scores fiir PROBE_2

Merkmal
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Einzeldarstellung der Parameter

Grafik und Tabelle
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 10: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_2, Benzol

Probe: PROBE_2 Sollwert: 32,565 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Benzol Rel. Soll-Stdabw.: 14,16% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 42 Toleranzbereich: 23,692 - 42,785 pg/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 11: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_2, Ethylbenzol

Probe: PROBE_2 Sollwert: 66,659 ug/L (empirischer Wert)
Merkmal: Ethylbenzol Rel. Soll-Stdabw.: 15,18% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 42 Toleranzbereich: 47,268 - 89,222 ug/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 12: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_2, meta-Xylol

140+
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Probe: PROBE_2 Sollwert: 106,805 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: meta-Xylol Rel. Soll-Stdabw.: 15,83% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 74,481 - 144,664 ug/L (|Zu-Score| <= 2,0)
Toleranzgrenze ‘
4
R 'R 2 2 X 4
ot ®?
PR 2 &4
et00000?

Toleranzgrenze

PROLab Plus

Seite 42 von 149



Ho/L

LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 13: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_2, ortho-Xylol

Probe: PROBE_2 Sollwert: 49,196 ng/L (empirischer Wert)
Merkmal: ortho-Xylol Rel. Soll-Stdabw.: 16,06% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 42 Toleranzbereich: 34,103 - 66,913 pg/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 14: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_2, 1,1,1-Trichlorethan

Probe: PROBE_2 Sollwert: 180,408 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: 1,1,1-Trichlorethan Rel. Soll-Stdabw.: 17,80% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 119,442 - 253,234 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 15: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_2, Tetrachlorethen

Probe: PROBE_2 Sollwert: 149,046 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Tetrachlorethen Rel. Soll-Stdabw.: 13,94% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 41 Toleranzbereich: 109,040 - 195,027 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 16: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_2, Toluol

Probe: PROBE_2 Sollwert: 17,541 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Toluol Rel. Soll-Stdabw.: 15,08% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 42 Toleranzbereich: 12,469 - 23,436 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 17: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_2, Trichlorethen

Probe: PROBE_2  Sollwert: 89,233 ug/L (empirischer Wert)
Merkmal: Trichlorethen Rel. Soll-Stdabw.: 13,37% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 41 Toleranzbereich: 66,199 - 115,558 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 18: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_2, Dichlormethan

Probe: PROBE 2 Sollwert;
Merkmal:

. 136,705 pg/L (empirischer Wert)
Dichlormethan Rel. Soll-Stdabw.: 12,88% (Limited
Anzahl Labore in Berechnung: 40

Toleranzbereich: 102,646 - 175,440 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_2, Benzol

Probe: PROBE_2 Sollwert: 32,565 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Benzol Rel. Soll-Stdabw .: 14,16% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 42 Toleranzbereich: 23,692 - 42,785 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

012 29,600 -0,7 29,600

016 33,200 0,1 33,200

038 33,500 0,2 33,500

042 31,400 -0,3 31,400

049 38,900 13 38,900

052 28,680 -0,9 28,680

053 30,100 -0,6 30,100

063 34,400 0,4 34,400

069 36,000 0,7 36,000

070 42,100 1,9 42,100

074 39,500 1,4 39,500

079 31,200 -0,3 31,200

080 35,700 0,6 35,700

081 35,500 0,6 35,500

082 27,600 -1,1 27,600

085 31,900 -0,2 31,900

092 34,000 0,3 34,000

093 34,400 0,4 34,400

094 26,500 -1,4 26,500

103 31,080 -0,3 31,080

107 28,700 -0,9 28,700

110 38,800 13 38,800

111 31,900 -0,2 31,900

116 119,000 17,3 119,000

121 31,500 -0,2 31,500

122 29,300 -0,8 29,300

123 33,900 0,3 33,900

131 32,600 0,0 32,600

134 31,800 -0,2 31,800

139 28,500 -0,9 28,500

142 36,800 0,8 36,800

149 26,900 -1,3 26,900

150 33,020 0,1 33,020

152 37,200 0,9 37,200

163 26,900 -1,3 26,900

165 39,900 15 39,900

166 30,990 -0,4 30,990

172 32,890 0,1 32,890

185 27,100 -1,3 27,100

189 32,900 0,1 32,900

192 28,800 -0,9 28,800

193 100,740 13,7 100,740
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab

FHHBGV
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_2, Ethylbenzol

Probe: PROBE_2 Sollwert: 66,659 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Ethylbenzol Rel. Soll-Stdabw .: 15,18% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 42 Toleranzbereich: 47,268 - 89,222 nug/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

012 68,000 0,1 68,000

016 76,100 0,9 76,100

038 79,400 1,2 79,400

042 62,500 -0,4 62,500

049 72,800 0,6 72,800

052 53,070 -1,4 53,070

053 59,700 -0,7 59,700

063 70,900 0,4 70,900

069 76,900 0,9 76,900

070 91,700 23 91,700

074 67,600 0,1 67,600

079 61,900 -0,5 61,900

080 73,000 0,6 73,000

081 76,500 0,9 76,500

082 57,100 -1,0 57,100

085 56,200 -1,1 56,200

092 70,300 0,3 70,300

093 70,000 0,3 70,000

094 58,000 -0,9 58,000

103 66,900 0,0 66,900

107 57,700 -0,9 57,700

110 65,200 -0,2 65,200

111 61,300 -0,6 61,300

116 71,200 04 71,200

121 68,600 0,2 68,600

122 67,000 0,0 67,000

123 74,000 0,7 74,000

131 74,100 0,7 74,100

134 63,000 -0,4 63,000

139 46,600 -21 46,600

142 65,700 -0,1 65,700

149 60,400 -0,7 60,400

150 64,600 -0,2 64,600

152 71,800 0,5 71,800

163 57,200 -1,0 57,200

165 83,800 1,6 83,800

166 67,350 0,1 67,350

172 96,570 2,7 96,570

185 55,300 -1,2 55,300

189 57,300 -1,0 57,300

192 57,400 -1,0 57,400

193 127,365 55 127,365
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab

FHHBGV

Seite 50 von 149



LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_2, meta-Xylol

Probe: PROBE_2 Sollwert: 106,805 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: meta-Xylol Rel. Soll-Stdabw .: 15,83% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 74,481 - 144,664 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

012 104,000 -0,2 104,000

016 130,000 1,3 130,000

038 105,000 -0,1 105,000

042 103,000 -0,2 103,000

049 117,000 0,6 117,000

052 93,520 -0,8 93,520

053 97,500 -0,6 97,500

063 112,000 0,3 112,000

069 123,000 0,9 123,000

070 145,000 2,1 145,000

074 111,000 0,2 111,000

079 97,200 -0,6 97,200

080 124,000 0,9 124,000

081 124,000 0,9 124,000

082 87,800 -1,2 87,800

085 89,200 -11 89,200

092 121,000 0,8 121,000

094 94,200 -0,8 94,200

103 107,000 0,0 107,000

107 84,600 -1,4 84,600

110 89,600 -11 89,600

111 95,900 -0,7 95,900

116 120,000 0,7 120,000

121 106,000 -0,1 106,000

122 105,000 -0,1 105,000

123 120,000 0,7 120,000

131 124,000 0,9 124,000

134 94,900 -0,8 94,900

139 89,800 -11 89,800

142 111,000 0,2 111,000

149 96,900 -0,6 96,900

150 114,200 0,4 114,200

152 103,000 -0,2 103,000

163 89,300 -11 89,300

165 141,000 1,9 141,000

166 104,200 -0,2 104,200

185 90,000 -11 90,000

189 148,000 2,2 148,000

192 90,100 -11 90,100

193 192,192 4,6 192,192
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_2, ortho-Xylol

Probe: PROBE_2 Sollwert: 49,196 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: ortho-Xylol Rel. Soll-Stdabw .: 16,06% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 42 Toleranzbereich: 34,103 - 66,913 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

012 50,200 0,1 50,200

016 48,600 -0,1 48,600

038 55,400 0,7 55,400

042 46,400 -0,4 46,400

049 57,400 0,9 57,400

052 40,520 -1,2 40,520

053 46,900 -0,3 46,900

063 52,800 0,4 52,800

069 55,300 0,7 55,300

070 65,400 1,9 65,400

074 52,200 0,3 52,200

079 47,500 -0,2 47,500

080 60,000 1,3 60,000

081 55,000 0,7 55,000

082 45,100 -0,6 45,100

085 37,500 -1,6 37,500

092 51,700 0,3 51,700

093 51,000 0,2 51,000

094 36,500 -1,7 36,500

103 48,900 0,0 48,900

107 43,500 -0,8 43,500

110 39,400 -1,3 39,400

111 47,400 -0,2 47,400

116 57,200 0,9 57,200

121 51,200 0,2 51,200

122 51,000 0,2 51,000

123 53,500 0,5 53,500

131 54,800 0,6 54,800

134 45,000 -0,6 45,000

139 41,600 -1,0 41,600

142 48,700 -0,1 48,700

149 45,600 -0,5 45,600

150 46,420 -0,4 46,420

152 54,700 0,6 54,700

163 42,800 -0,9 42,800

165 64,900 18 64,900

166 52,250 0,4 52,250

172 88,970 4,6 88,970

185 45,300 -0,5 45,300

189 45,500 -0,5 45,500

192 40,100 -1,2 40,100

193 84,816 41 84,816
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_2, 1,1,1-Trichlorethan

Probe: PROBE_2 Sollwert: 180,408 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: 1,1,1-Trichlorethan Rel. Soll-Stdabw .: 17,80% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 119,442 - 253,234 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

012 201,000 0,6 201,000

016 169,000 -0,4 169,000

038 193,000 0,4 193,000

042 160,000 -0,7 160,000

049 192,000 0,3 192,000

052 234,600 15 234,600

053 333,000 4,3 333,000

063 191,000 0,3 191,000

069 211,000 0,9 211,000

070 276,000 2,7 276,000

074 186,000 0,2 186,000

075 162,400 -0,6 162,400

079 153,000 -0,9 153,000

080 192,000 0,3 192,000

081 137,100 -15 137,100

082 177,000 -0,1 177,000

092 212,000 0,9 212,000

093 191,000 0,3 191,000

094 185,000 0,1 185,000

103 171,000 -0,3 171,000

110 154,000 -0,9 154,000

111 180,000 0,0 180,000

116 138,000 -1,4 138,000

121 184,000 0,1 184,000

122 166,000 -0,5 166,000

123 209,000 0,8 209,000

131 197,000 0,5 197,000

134 178,000 -0,1 178,000

139 182,000 0,0 182,000

142 125,000 -1,9 125,000

149 120,000 -2,0 120,000

150 191,300 0,3 191,300

152 196,000 0,4 196,000

163 146,000 -1,2 146,000

165 274,000 2,6 274,000

166 163,800 -0,6 163,800

172 134,500 -15 134,500

185 172,000 -0,3 172,000

189 245,000 1,8 245,000

192 182,000 0,0 182,000
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_2, Tetrachlorethen

Probe: PROBE_2 Sollwert: 149,046 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Tetrachlorethen Rel. Soll-Stdabw.: 13,94% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 41 Toleranzbereich: 109,040 - 195,027 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

012 148,000 -0,1 148,000

016 156,000 0,3 156,000

038 172,000 1,0 172,000

042 134,000 -0,8 134,000

049 156,000 0,3 156,000

052 176,600 1,2 176,600

053 112,000 -1,9 112,000

063 165,000 0,7 165,000

069 180,000 1,4 180,000

070 231,000 37 231,000

074 158,000 0,4 158,000

075 144,300 -0,2 144,300

079 146,000 -0,2 146,000

080 150,000 0,0 150,000

081 168,900 0,9 168,900

082 142,900 -0,3 142,900

085 139,000 -0,5 139,000

092 163,000 0,6 163,000

093 158,000 0,4 158,000

094 137,000 -0,6 137,000

103 150,000 0,0 150,000

110 140,000 -0,5 140,000

111 147,000 -0,1 147,000

116 146,000 -0,2 146,000

121 150,000 0,0 150,000

122 120,000 -15 120,000

123 179,000 1,3 179,000

131 165,000 0,7 165,000

134 155,000 0,3 155,000

139 130,000 -1,0 130,000

142 99,700 -25 99,700

149 129,000 -1,0 129,000

150 153,400 0,2 153,400

152 134,000 -0,8 134,000

163 126,000 -1,2 126,000

165 220,000 32 220,000

166 143,400 -0,3 143,400

172 130,500 -1,0 130,500

185 132,000 -0,9 132,000

189 160,000 0,5 160,000

192 158,000 0,4 158,000
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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BTXE/LHKW in Abwasser PROBE 2, Toluol

Probe: PROBE_2 Sollwert: 17,541 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Toluol Rel. Soll-Stdabw .: 15,08% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 42 Toleranzbereich: 12,469 - 23,436 pug/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

012 18,700 0,4 18,700

016 17,200 -0,1 17,200

038 17,900 0,1 17,900

042 17,900 0,1 17,900

049 20,800 11 20,800

052 17,010 -0,2 17,010

053 16,100 -0,6 16,100

063 16,700 -0,3 16,700

069 20,300 1,0 20,300

070 24,300 2,4 24,300

074 21,300 13 21,300

079 15,500 -0,8 15,500

080 17,800 0,1 17,800

081 20,000 0,9 20,000

082 15,300 -0,9 15,300

085 17,300 -0,1 17,300

092 19,500 0,7 19,500

093 19,700 0,8 19,700

094 13,900 -15 13,900

103 17,400 -0,1 17,400

107 14,200 -1,4 14,200

110 14,700 -1,1 14,700

111 18,000 0,2 18,000

116 31,600 4,9 31,600

121 18,400 0,3 18,400

122 19,000 0,5 19,000

123 19,100 0,5 19,100

131 18,500 0,3 18,500

134 17,000 -0,2 17,000

139 14,200 -1,4 14,200

142 17,500 0,0 17,500

149 15,600 -0,8 15,600

150 18,130 0,2 18,130

152 19,600 0,7 19,600

163 15,200 -0,9 15,200

165 23,300 2,0 23,300

166 17,710 0,1 17,710

172 17,790 0,1 17,790

185 15,000 -1,0 15,000

189 13,200 -1,8 13,200

192 15,100 -1,0 15,100

193 34,539 59 34,539
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_2, Trichlorethen

Probe: PROBE_2 Sollwert: 89,233 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Trichlorethen Rel. Soll-Stdabw .: 13,37% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 41 Toleranzbereich: 66,199 - 115,558 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

012 83,400 -0,5 83,400

016 92,700 0,3 92,700

038 99,700 0,8 99,700

042 81,700 -0,7 81,700

049 96,500 0,6 96,500

052 85,130 -0,4 85,130

053 116,000 2,1 116,000

063 98,100 0,7 98,100

069 104,000 11 104,000

070 127,000 2,9 127,000

074 96,700 0,6 96,700

075 91,500 0,2 91,500

079 85,600 -0,3 85,600

080 90,700 0,1 90,700

081 95,800 0,5 95,800

082 82,300 -0,6 82,300

085 81,100 -0,7 81,100

092 96,200 0,5 96,200

093 94,300 0,4 94,300

094 89,600 0,0 89,600

103 86,900 -0,2 86,900

110 56,700 -2,9 56,700

111 89,500 0,0 89,500

116 70,500 -1,7 70,500

121 90,700 0,1 90,700

122 119,000 2,3 119,000

123 103,000 11 103,000

131 94,900 0,4 94,900

134 91,700 0,2 91,700

139 81,500 -0,7 81,500

142 59,200 -2,7 59,200

149 70,400 -1,7 70,400

150 86,570 -0,2 86,570

152 88,000 -0,1 88,000

163 75,200 -1,2 75,200

165 132,000 33 132,000

166 89,140 0,0 89,140

172 77,380 -1,1 77,380

185 81,200 -0,7 81,200

189 87,900 -0,1 87,900

192 85,000 -0,4 85,000
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_2, Dichlormethan

Probe: PROBE_2 Sollwert: 136,705 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Dichlormethan Rel. Soll-Stdabw .: 12,88% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 102,646 - 175,440 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

012 134,000 -0,2 134,000

016 125,000 -0,7 125,000

038 132,000 -0,3 132,000

042 128,000 -0,5 128,000

049 167,000 1,6 167,000

052 175,500 2,1 175,500

053 171,000 18 171,000

063 148,000 0,6 148,000

069 141,000 0,2 141,000

070 168,000 1,7 168,000

074 126,000 -0,6 126,000

075 124,500 -0,7 124,500

079 120,000 -1,0 120,000

080 138,000 0,1 138,000

081 143,200 0,3 143,200

082 133,700 -0,2 133,700

092 135,000 -0,1 135,000

093 137,000 0,0 137,000

094 161,000 1,3 161,000

103 137,000 0,0 137,000

110 109,000 -1,7 109,000

111 150,000 0,7 150,000

116 124,000 -0,8 124,000

121 131,000 -0,3 131,000

122 134,000 -0,2 134,000

123 147,000 0,5 147,000

131 145,000 0,4 145,000

134 126,000 -0,6 126,000

139 148,000 0,6 148,000

142 107,000 -1,8 107,000

149 117,000 -1,2 117,000

150 142,700 0,3 142,700

152 132,000 -0,3 132,000

163 105,000 -1,9 105,000

165 154,000 0,9 154,000

166 136,500 0,0 136,500

172 79,050 -35 79,050

185 132,000 -0,3 132,000

189 180,000 2,3 180,000

192 124,000 -0,8 124,000
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Probe 3
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Kennwerte — Probe 3

Tabelle: Kennwerte LURV 56, Probe 3

; - —
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Probe 3 < 1 R = B2 S22 4 7 S = L= n = s =
Benzol 40 128,832 13,886 13,886 10,78 % 10,78 % 101,740 159,005 2,745 2,13 %
Ethylbenzol 40 30,544 4,092 4,092 13,40 % 13,40 % 22,646 39,573 0,809 2,65 %
m-Xylol 38 18,165 3,211 3,211 17,67 % 17,67 % 12,067 25,439 0,651 3,58 %
o-Xylol 40 177,637 27,914 27,914 15,71 % 15,71 % 124,238 240,110 5,517 3,11 %
1,1,1-Trichlorethan 40 89,405 13,036 13,036 14,58 % 14,58 % 64,358 118,379 2,577 2,88 %
Tetrachlorethen 40 66,240 9,247 9,247 13,96 % 13,96 % 48,431 86,713 1,828 2,76 %
Toluol 40 152,935 17,736 17,736 11,60 % 11,60 % 118,449 191,659 3,505 2,29 %
Trichlorethen 40 48,104 6,612 6,612 13,75 % 13,75 % 35,358 62,726 1,307 2,72%
Dichlormethan 40 117,329 19,256 19,256 16,41 % 16,41 % 80,589 160,611 3,806 3,24 %

Seite 59 von 149



LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Ubersicht zyu-Scores

Scores fiir PROBE_3

ueylawio|yalg

uaylaioyou L

lonjoL

usyalojyoena]

ueylaIo|youL-T'T't

Merkmal

|0IAX-0yu0

|0jAX-e1aw

|ozuagiAyg

|jozuag

!

.<<><< <><<.
.
T

><<><<<

S
4<< o<<<

-y

>>> P » P
<4

> Ada

<<<

.><><<<<<<<

”x
y

<<<<><

A A

vy

-2,8

B—

A

A B IR A

~
»
~

LA A

havyyemy-

<x<><><

<x.<<

><<<

>>x<><<<

A

A

A

_—

I

\

001
006
023
038
042
045
052
054
058
064
067
069

joqe]

074
075
082
093+
094
099
107

109

Zu-Score

PROLab Plus

Seite 60 von 149



LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Scores fiir PROBE_3

Merkmal
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Einzeldarstellung der Parameter

Grafik und Tabelle
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 19: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_3, Benzol

Probe: PROBE_3 Sollwert: 128,832 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Benzol Rel. Soll-Stdabw.: 10,78% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 101,740 - 159,005 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
180+ 1\
170- TS §
<
160
Toleranzgrenze ¢
150- TS
'S 4
140- ‘QQO
- ',‘0000000
120- “00“““
XX 3¢
L 4
1101 , ®
< Toleranzgrenze
100+
90-
80-
T NOUWNONTANTNDONNT DTS AANMOTOADMONTND DT N®ON L O
D O < O MANANSSLUMNMMOMOS OO M dAdOd0 00O ANMO ONMMOANIMNMNLL OO OMIDMNSO
OO0 1 0 d 10 10 dd 00000 ddO0 141000 dddO dddO ddodd a0 d —d -
Labor

PROLab Plus

Seite 63 von 149



Ho/L

LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 20: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_3, Ethylbenzol

-

Probe: PROBE_3 Sollwert: 30,544 ug/L (empirischer Wert)

Merkmal: Ethylbenzol Rel. Soll-Stdabw.: 13,40% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 22,646 - 39,573 ug/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 21: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_3, meta-Xylol

Probe: PROBE_3 Sollwert: 18,165 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: meta-Xylol Rel. Soll-Stdabw.: 17,67% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 38 Toleranzbereich: 12,067 - 25,439 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 22: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_3, ortho-Xylol

Probe: PROBE_3 Sollwert: 177,637 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: ortho-Xylol Rel. Soll-Stdabw.: 15,71% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 124,238 - 240,110 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 23: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_3, 1,1,1-Trichlorethan

Probe:
Merkmal:

Anzahl Labore in Berechnung: 40

PROBE_3 Sollwert: 89,405 pg/L (empirischer Wert)
1,1,1-Trichlorethan Rel. Soll-Stdabw.: 14,58% (Limited)
Toleranzbereich: 64,358 - 118,379 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Abbildung 24: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_3, Tetrachlorethen

Probe: PROBE_3 Sollwert: 66,240 ug/L (empirischer Wert)
Merkmal: Tetrachlorethen Rel. Soll-Stdabw.: 13,96% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 48,431 - 86,713 ug/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 25: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_3, Toluol

Probe: PROBE_3 Sollwert: 152,935 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Toluol Rel. Soll-Stdabw.: 11,60% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 118,449 - 191,659 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 26: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_3, Trichlorethen

Probe: PROBE_3  Sollwert: 48,104 ng/L (empirischer Wert)
Merkmal: Trichlorethen Rel. Soll-Stdabw.: 13,75% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 35,358 - 62,726 ug/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 27: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_3, Dichlormethan

Probe: PROBE_3 Sollwert: 117,329 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Dichlormethan Rel. Soll-Stdabw.: 16,41% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 80,589 - 160,611 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_3, Benzol

Probe: PROBE_3 Sollwert: 128,832 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Benzol Rel. Soll-Stdabw .: 10,78% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 101,740 - 159,005 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 129,400 0,0 129,400

006 132,000 0,2 132,000

023 117,000 -0,9 117,000

038 150,000 14 150,000

042 122,000 -0,5 122,000

045 115,000 -1,0 115,000

052 118,200 -0,8 118,200

054 106,000 -1,7 106,000

058 123,272 -0,4 123,272

064 127,000 -0,1 127,000

067 111,000 -1,3 111,000

069 133,000 0,3 133,000

074 139,000 0,7 139,000

082 122,200 -0,5 122,200

093 130,000 0,1 130,000

094 123,000 -0,4 123,000

099 121,940 -0,5 121,940

107 115,000 -1,0 115,000

109 145,000 1,1 145,000

111 128,000 -0,1 128,000

116 411,000 19,2 411,000

119 126,000 -0,2 126,000

123 138,000 0,6 138,000

124 132,000 0,2 132,000

134 124,000 -0,4 124,000

135 121,000 -0,6 121,000

136 132,000 0,2 132,000

139 116,000 -1,0 116,000

144 118,000 -0,8 118,000

148 113,000 -1,2 113,000

152 139,000 0,7 139,000

154 146,450 1,2 146,450

165 170,000 2,8 170,000

172 158,100 2,0 158,100

173 134,000 0,4 134,000

174 120,000 -0,7 120,000

179 134,000 0,4 134,000

182 149,000 1,4 149,000

189 141,000 0,8 141,000

191 132,000 0,2 132,000
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_3, Ethylbenzol

Probe: PROBE_3 Sollwert: 30,544 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Ethylbenzol Rel. Soll-Stdabw .: 13,40% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 22,646 - 39,573 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 33,800 0,7 33,800

006 25,400 -1,3 25,400

023 33,700 0,7 33,700

038 34,300 0,9 34,300

042 32,900 0,5 32,900

045 27,300 -0,8 27,300

052 24,630 -15 24,630

054 25,400 -1,3 25,400

058 32,689 0,5 32,689

064 32,300 0,4 32,300

067 27,600 -0,8 27,600

069 31,100 0,1 31,100

074 31,200 0,1 31,200

082 27,400 -0,8 27,400

093 33,300 0,6 33,300

094 29,900 -0,2 29,900

099 28,100 -0,6 28,100

107 26,900 -0,9 26,900

109 33,200 0,6 33,200

111 31,000 0,1 31,000

116 29,500 -0,3 29,500

119 30,600 0,0 30,600

123 34,600 0,9 34,600

124 32,400 04 32,400

134 28,500 -0,5 28,500

135 19,100 -3,0 19,100

136 32,800 0,5 32,800

139 24,800 -15 24,800

144 30,200 -0,1 30,200

148 36,100 13 36,100

152 35,500 11 35,500

154 32,800 0,5 32,800

165 38,800 1,9 38,800

172 37,120 15 37,120

173 31,700 0,3 31,700

174 25,200 -14 25,200

179 32,800 0,5 32,800

182 33,700 0,7 33,700

189 18,000 -3,3 18,000

191 26,000 -1,2 26,000
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_3, meta-Xylol

Probe: PROBE_3 Sollwert: 18,165 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: meta-Xylol Rel. Soll-Stdabw .: 17,67% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 38 Toleranzbereich: 12,067 - 25,439 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 20,900 0,8 20,900

006 20,100 0,5 20,100

023 22,200 11 22,200

038 17,900 -0,1 17,900

042 19,300 0,3 19,300

045 15,600 -0,9 15,600

052 22,790 13 22,790

054 14,400 -1,3 14,400

058 17,268 -0,3 17,268

064 18,300 0,0 18,300

067 17,500 -0,2 17,500

069 18,600 0,1 18,600

074 21,800 1,0 21,800

082 15,700 -0,8 15,700

094 18,300 0,0 18,300

099 16,550 -0,5 16,550

107 13,300 -1,6 13,300

109 24,200 17 24,200

111 16,600 -0,5 16,600

116 15,800 -0,8 15,800

119 19,800 0,5 19,800

123 20,100 0,5 20,100

124 18,600 0,1 18,600

134 15,500 -0,9 15,500

135 10,200 -2,7 10,200

136 19,500 0,4 19,500

139 17,700 -0,2 17,700

144 17,800 -0,1 17,800

148 17,100 -0,4 17,100

152 16,400 -0,6 16,400

154 18,690 0,1 18,690

165 26,800 2,4 26,800

173 21,400 0,9 21,400

174 8,970 -31 8,970

179 19,500 0,4 19,500

182 19,100 0,3 19,100

189 12,200 -2,0 12,200

191 20,100 0,5 20,100
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_3, ortho-Xylol

Probe: PROBE_3 Sollwert: 177,637 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: ortho-Xylol Rel. Soll-Stdabw .: 15,71% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 124,238 - 240,110 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 173,100 -0,2 173,100

006 146,000 -1,2 146,000

023 152,000 -1,0 152,000

038 231,000 18 231,000

042 177,000 0,0 177,000

045 171,000 -0,3 171,000

052 165,400 -0,5 165,400

054 139,000 -15 139,000

058 196,162 0,6 196,162

064 187,000 0,3 187,000

067 160,000 -0,7 160,000

069 192,000 0,5 192,000

074 171,000 -0,3 171,000

082 140,000 -1,4 140,000

093 188,000 0,3 188,000

094 159,000 -0,7 159,000

099 202,550 0,8 202,550

107 159,000 -0,7 159,000

109 159,000 -0,7 159,000

111 180,000 0,1 180,000

116 203,000 0,8 203,000

119 183,000 0,2 183,000

123 208,000 1,0 208,000

124 190,000 04 190,000

134 161,000 -0,6 161,000

135 153,000 -0,9 153,000

136 200,000 0,7 200,000

139 123,000 -21 123,000

144 176,000 -0,1 176,000

148 168,000 -0,4 168,000

152 189,000 0,4 189,000

154 214,850 1,2 214,850

165 213,000 1,2 213,000

172 484,400 10,1 484,400

173 179,000 0,0 179,000

174 171,000 -0,3 171,000

179 182,000 0,1 182,000

182 199,000 0,7 199,000

189 226,000 1,6 226,000

191 146,000 -1,2 146,000
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_3, 1,1,1-Trichlorethan

Probe: PROBE_3 Sollwert: 89,405 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: 1,1,1-Trichlorethan Rel. Soll-Stdabw .: 14,58% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 64,358 - 118,379 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 87,700 -0,1 87,700

006 78,300 -0,9 78,300

023 90,000 0,0 90,000

038 105,000 11 105,000

042 86,800 -0,2 86,800

045 76,200 -1,1 76,200

052 115,200 18 115,200

054 70,600 -15 70,600

058 75,262 -1,2 75,262

064 85,500 -0,3 85,500

067 101,000 0,8 101,000

069 92,600 0,2 92,600

074 85,400 -0,3 85,400

075 81,000 -0,7 81,000

082 82,900 -0,5 82,900

093 88,800 0,0 88,800

094 90,600 0,1 90,600

099 79,630 -0,8 79,630

109 135,000 3,2 135,000

111 88,600 -0,1 88,600

116 69,600 -1,6 69,600

119 95,200 04 95,200

123 99,900 0,7 99,900

124 89,200 0,0 89,200

134 87,600 -0,1 87,600

135 73,600 -1,3 73,600

136 98,000 0,6 98,000

139 83,400 -0,5 83,400

144 84,200 -0,4 84,200

148 75,300 -1,2 75,300

152 98,100 0,6 98,100

154 102,720 0,9 102,720

165 90,100 0,0 90,100

172 62,640 -2,2 62,640

173 88,900 0,0 88,900

174 104,000 1,0 104,000

179 96,000 0,5 96,000

182 100,000 0,7 100,000

189 123,000 2,4 123,000

191 104,000 1,0 104,000
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_3, Tetrachlorethen

Probe: PROBE_3 Sollwert: 66,240 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Tetrachlorethen Rel. Soll-Stdabw.: 13,96% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 48,431 - 86,713 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 64,400 -0,2 64,400

006 62,200 -0,5 62,200

023 67,900 0,2 67,900

038 81,800 1,6 81,800

042 65,700 -0,1 65,700

045 55,400 -1,2 55,400

052 74,520 0,8 74,520

054 53,100 -15 53,100

058 60,860 -0,6 60,860

064 68,900 0,3 68,900

067 65,000 -0,1 65,000

069 68,600 0,2 68,600

074 65,500 -0,1 65,500

075 112,800 4,7 112,800

082 61,000 -0,6 61,000

093 66,900 0,1 66,900

094 64,000 -0,3 64,000

099 60,020 -0,7 60,020

109 98,800 3,3 98,800

111 62,950 -0,4 62,950

116 62,400 -0,4 62,400

119 63,000 -0,4 63,000

123 76,300 1,0 76,300

124 75,500 0,9 75,500

134 68,600 0,2 68,600

135 37,000 -3,4 37,000

136 74,200 0,8 74,200

139 58,900 -0,8 58,900

144 58,400 -0,9 58,400

148 57,400 -1,0 57,400

152 64,200 -0,2 64,200

154 78,560 1,2 78,560

165 98,700 3,3 98,700

172 56,080 -1,2 56,080

173 67,700 0,1 67,700

174 73,400 0,7 73,400

179 74,000 0,8 74,000

182 72,000 0,6 72,000

189 68,800 0,3 68,800

191 62,300 -0,5 62,300
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_3, Toluol

Probe: PROBE_3 Sollwert: 152,935 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Toluol Rel. Soll-Stdabw .: 11,60% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 118,449 - 191,659 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 157,700 0,3 157,700

006 142,000 -0,7 142,000

023 144,000 -0,5 144,000

038 195,000 2,2 195,000

042 151,000 -0,1 151,000

045 138,000 -0,9 138,000

052 146,600 -0,4 146,600

054 128,000 -15 128,000

058 163,594 0,6 163,594

064 160,000 0,4 160,000

067 128,000 -15 128,000

069 164,000 0,6 164,000

074 151,000 -0,1 151,000

082 144,700 -0,5 144,700

093 158,000 0,3 158,000

094 142,000 -0,7 142,000

099 148,190 -0,3 148,190

107 137,000 -0,9 137,000

109 172,000 1,0 172,000

111 152,000 -0,1 152,000

116 319,000 8,8 319,000

119 149,000 -0,2 149,000

123 170,000 0,9 170,000

124 164,000 0,6 164,000

134 145,000 -0,5 145,000

135 133,000 -1,2 133,000

136 170,000 0,9 170,000

139 122,000 -1,8 122,000

144 145,000 -0,5 145,000

148 138,000 -0,9 138,000

152 162,000 0,5 162,000

154 177,350 1,3 177,350

165 201,000 2,5 201,000

172 248,100 5,0 248,100

173 157,000 0,2 157,000

174 145,000 -0,5 145,000

179 164,000 0,6 164,000

182 172,000 1,0 172,000

189 162,000 0,5 162,000

191 145,000 -0,5 145,000
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_3, Trichlorethen

Probe: PROBE_3 Sollwert: 48,104 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Trichlorethen Rel. Soll-Stdabw .: 13,75% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 35,358 - 62,726 ug/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 42,900 -0,8 42,900

006 45,200 -0,5 45,200

023 49,800 0,2 49,800

038 57,900 14 57,900

042 47,500 -0,1 47,500

045 42,400 -0,9 42,400

052 43,590 -0,7 43,590

054 40,600 -1,2 40,600

058 44,990 -0,5 44,990

064 49,800 0,2 49,800

067 49,900 0,3 49,900

069 50,600 0,3 50,600

074 50,500 0,3 50,500

075 78,700 4,3 78,700

082 43,700 -0,7 43,700

093 49,900 0,3 49,900

094 51,300 0,4 51,300

099 42,930 -0,8 42,930

109 58,500 15 58,500

111 49,100 0,1 49,100

116 38,500 -15 38,500

119 41,700 -1,0 41,700

123 56,000 11 56,000

124 50,900 04 50,900

134 50,100 0,3 50,100

135 34,900 2,1 34,900

136 57,600 1,3 57,600

139 43,900 -0,7 43,900

144 48,600 0,1 48,600

148 44,900 -0,5 44,900

152 53,900 0,8 53,900

154 59,630 1,6 59,630

165 72,700 3,4 72,700

172 39,360 -1,4 39,360

173 50,800 0,4 50,800

174 45,700 -0,4 45,700

179 48,000 0,0 48,000

182 53,300 0,7 53,300

189 44,200 -0,6 44,200

191 48,500 0,1 48,500
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_3, Dichlormethan

Probe: PROBE_3 Sollwert: 117,329 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Dichlormethan Rel. Soll-Stdabw .: 16,41% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 80,589 - 160,611 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 117,000 0,0 117,000

006 100,000 -1,0 100,000

023 109,000 -0,5 109,000

038 125,000 04 125,000

042 110,000 -0,4 110,000

045 95,400 -1,2 95,400

052 160,000 2,0 160,000

054 96,400 -1,2 96,400

058 121,384 0,2 121,384

064 114,000 -0,2 114,000

067 109,000 -0,5 109,000

069 118,000 0,0 118,000

074 106,000 -0,6 106,000

075 66,800 -2,8 66,800

082 112,800 -0,3 112,800

093 116,000 -0,1 116,000

094 161,000 2,1 161,000

099 108,940 -0,5 108,940

109 134,000 0,8 134,000

111 133,000 0,7 133,000

116 108,000 -0,5 108,000

119 121,000 0,2 121,000

123 131,000 0,6 131,000

124 134,000 0,8 134,000

134 111,000 -0,4 111,000

135 116,000 -0,1 116,000

136 135,000 0,8 135,000

139 128,000 0,5 128,000

144 110,000 -0,4 110,000

148 93,800 -1,3 93,800

152 121,000 0,2 121,000

154 122,450 0,2 122,450

165 138,000 1,0 138,000

172 67,840 -2,8 67,840

173 134,000 0,8 134,000

174 105,000 -0,7 105,000

179 127,000 0,5 127,000

182 128,000 0,5 128,000

189 148,000 15 148,000

191 85,100 -1,8 85,100
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Probe 4
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Kennwerte — Probe 4

Tabelle: Kennwerte LURV 56, Probe 4
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Probe 4 g R = e S 2 4 2 & S = S L3 n = s =
Benzol 43 160,005 23,452 23,452 14,66 % 14,66 % 114,960 212,152 4,470 2,79 %
Ethylbenzol 43 17,111 3,243 3,243 18,95 % 18,95 % 10,980 24,519 0,618 3,61 %
m-Xylol 43 47,562 9,751 9,751 20,50 % 20,50 % 29,229 70,060 1,859 3,91 %
o-Xylol 43 124,231 23,790 23,790 19,15 % 19,15 % 79,291 178,640 4,535 3,65 %
1,1,1-Trichlorethan 39 64,536 12,930 12,930 20,04 % 20,04 % 40,186 94,279 2,588 4,01 %
Tetrachlorethen 40 104,459 16,328 16,328 15,63 % 15,63 % 73,214 140,982 3,227 3,09 %
Toluol 43 181,528 28,893 28,893 15,92 % 15,92 % 126,299 246,271 5,508 3,03 %
Trichlorethen 40 29,817 6,253 6,253 20,97 % 20,97 % 18,081 44,288 1,236 4,14 %
Dichlormethan 39 97,141 12,191 12,191 12,55 % 12,55 % 73,530 123,907 2,440 2,51 %
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Ubersicht zyu-Scores

Scores fiir PROBE_4
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1
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Einzeldarstellung der Parameter

Grafik und Tabelle
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Ho/L

Probe:
Merkmal:

LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 28: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_4, Benzol

PROBE_4 Sollwert:
Benzol
Anzahl Labore in Berechnung: 43

Toleranzbereich: 114,960 - 212,152 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)

160,005 pg/L (empirischer Wert)
Rel. Soll-Stdabw.: 14,66% (Limited)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 29: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_4, Ethylbenzol

Probe: PROBE_4 Sollwert: 17,111 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Ethylbenzol Rel. Soll-Stdabw.: 18,95% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 43 Toleranzbereich: 10,980 - 24,519 ug/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1
Abbildung 30: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_4, meta-Xylol

Probe: PROBE_4 Sollwert: 47,562 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: meta-Xylol Rel. Soll-Stdabw.: 20,50% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 43 Toleranzbereich: 29,229 - 70,060 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 31: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_4, ortho-Xylol

Probe: PROBE_4 Sollwert: 124,231 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: ortho-Xylol Rel. Soll-Stdabw.: 19,15% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 43 Toleranzbereich: 79,291 - 178,640 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 32: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_4, 1,1,1-Trichlorethan

Probe: PROBE_4 Sollwert: 64,536 ug/L (empirischer Wert)
Merkmal: 1,1,1-Trichlorethan Rel. Soll-Stdabw.: 20,04% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 39 Toleranzbereich: 40,186 - 94,279 ug/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 33: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_4, Tetrachlorethen

Probe: PROBE_4 Sollwert: 104,459 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Tetrachlorethen Rel. Soll-Stdabw.: 15,63% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 73,214 - 140,982 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 34: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_4, Toluol

Probe: PROBE_4 Sollwert: 181,528 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Toluol Rel. Soll-Stdabw.: 15,92% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 43 Toleranzbereich: 126,299 - 246,271 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 35: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_4, Trichlorethen

Probe: PROBE_4  Sollwert: 29,817 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Trichlorethen Rel. Soll-Stdabw.: 20,97% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 18,081 - 44,288 ug/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 36: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_4, Dichlormethan

Probe: PROBE_4 Sollwert: 97,141 ug/L (empirischer Wert)
Merkmal: Dichlormethan Rel. Soll-Stdabw.: 12,55% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 39 Toleranzbereich: 73,530 - 123,907 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_4, Benzol

Probe: PROBE_4 Sollwert: 160,005 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Benzol Rel. Soll-Stdabw .: 14,66% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 43 Toleranzbereich: 114,960 - 212,152 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

003 185,000 1,0 185,000

012 140,000 -0,9 140,000

013 158,000 -0,1 158,000

016 163,000 0,1 163,000

021 159,000 0,0 159,000

029 181,000 0,8 181,000

044 174,000 0,6 174,000

048 211,769 2,0 211,769

049 164,000 0,2 164,000

053 144,000 -0,7 144,000

063 169,000 0,4 169,000

070 196,000 14 196,000

079 154,000 -0,3 154,000

080 172,000 0,5 172,000

081 177,000 0,7 177,000

083 178,000 0,7 178,000

085 143,000 -0,8 143,000

087 161,000 0,0 161,000

089 151,000 -0,4 151,000

092 164,000 0,2 164,000

095 323,000 6,4 323,000

100 137,000 -1,0 137,000

101 186,600 1,0 186,600

103 151,000 -0,4 151,000

110 186,000 1,0 186,000

121 161,000 0,0 161,000

122 134,000 -1,2 134,000

130 163,000 0,1 163,000

131 165,000 0,2 165,000

142 161,000 0,0 161,000

149 141,000 -0,9 141,000

150 165,400 0,2 165,400

155 146,700 -0,6 146,700

158 140,000 -0,9 140,000

163 128,000 -15 128,000

168 149,000 -0,5 149,000

170 93,760 -3,0 93,760

175 186,500 1,0 186,500

177 167,000 0,3 167,000

184 150,000 -0,5 150,000

185 97,500 -2,8 97,500

192 165,000 0,2 165,000

193 338,894 7,0 338,894
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab

FHHBGV
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_4, Ethylbenzol

Probe: PROBE_4 Sollwert: 17,111 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Ethylbenzol Rel. Soll-Stdabw .: 18,95% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 43 Toleranzbereich: 10,980 - 24,519 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

003 24,700 2,1 24,700

012 17,800 0,2 17,800

013 17,600 0,1 17,600

016 19,100 0,6 19,100

021 17,700 0,2 17,700

029 15,700 -0,5 15,700

044 19,400 0,6 19,400

048 25,573 2,3 25,573

049 17,100 0,0 17,100

053 15,000 -0,7 15,000

063 19,200 0,6 19,200

070 22,900 1,6 22,900

079 14,200 -1,0 14,200

080 19,600 0,7 19,600

081 18,500 04 18,500

083 15,200 -0,6 15,200

085 16,600 -0,2 16,600

087 15,200 -0,6 15,200

089 13,200 -1,3 13,200

092 16,800 -0,1 16,800

095 35,000 5,0 35,000

100 14,800 -0,8 14,800

101 26,100 2,5 26,100

103 16,800 -0,1 16,800

110 14,400 -0,9 14,400

121 20,200 0,9 20,200

122 17,000 0,0 17,000

130 17,000 0,0 17,000

131 18,100 0,3 18,100

142 14,100 -1,0 14,100

149 16,400 -0,2 16,400

150 14,740 -0,8 14,740

155 17,250 0,0 17,250

158 15,600 -0,5 15,600

163 15,200 -0,6 15,200

168 16,500 -0,2 16,500

170 10,100 -2,3 10,100

175 21,800 1,3 21,800

177 19,700 0,7 19,700

184 16,200 -0,3 16,200

185 13,200 -1,3 13,200

192 14,500 -0,9 14,500

193 39,153 6,1 39,153
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab

FHHBGV
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_4, meta-Xylol

Probe: PROBE_4 Sollwert: 47,562 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: meta-Xylol Rel. Soll-Stdabw .: 20,50% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 43 Toleranzbereich: 29,229 - 70,060 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

003 78,600 2,8 78,600

012 49,900 0,2 49,900

013 50,400 0,3 50,400

016 47,300 0,0 47,300

021 45,900 -0,2 45,900

029 49,600 0,2 49,600

044 56,800 0,8 56,800

048 73,972 2,4 73,972

049 48,600 0,1 48,600

053 41,800 -0,6 41,800

063 52,700 0,5 52,700

070 62,000 13 62,000

079 42,500 -0,6 42,500

080 59,700 11 59,700

081 54,000 0,6 54,000

083 25,500 -25 25,500

085 45,300 -0,3 45,300

087 43,300 -0,5 43,300

089 32,600 -1,7 32,600

092 51,800 0,4 51,800

095 98,000 4,6 98,000

100 43,200 -0,5 43,200

101 67,100 18 67,100

103 47,200 0,0 47,200

110 39,500 -0,9 39,500

121 50,200 0,2 50,200

122 49,000 0,1 49,000

130 47,400 0,0 47,400

131 53,400 0,5 53,400

142 41,700 -0,7 41,700

149 47,000 -0,1 47,000

150 37,810 -1,1 37,810

155 45,260 -0,3 45,260

158 43,000 -0,5 43,000

163 41,100 -0,7 41,100

168 46,200 -0,2 46,200

170 28,320 -2,2 28,320

175 64,000 15 64,000

177 52,000 0,4 52,000

184 46,200 -0,2 46,200

185 34,700 -1,4 34,700

192 37,800 -1,1 37,800

193 94,214 4,3 94,214
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab

FHHBGV
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_4, ortho-Xylol

Probe: PROBE_4 Sollwert: 124,231 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: ortho-Xylol Rel. Soll-Stdabw .: 19,15% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 43 Toleranzbereich: 79,291 - 178,640 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

003 214,000 34 214,000

012 121,000 -0,1 121,000

013 130,000 0,2 130,000

016 159,000 1,3 159,000

021 99,600 -1,1 99,600

029 140,000 0,6 140,000

044 122,000 -0,1 122,000

048 195,455 2,7 195,455

049 129,000 0,2 129,000

053 113,000 -0,5 113,000

063 138,000 0,5 138,000

070 159,000 13 159,000

079 126,000 0,1 126,000

080 167,000 1,6 167,000

081 139,000 0,6 139,000

083 106,000 -0,8 106,000

085 95,100 -1,3 95,100

087 117,000 -0,3 117,000

089 67,600 -2,6 67,600

092 137,000 0,5 137,000

095 257,000 5,0 257,000

100 114,000 -0,5 114,000

101 173,900 19 173,900

103 125,000 0,0 125,000

110 102,000 -1,0 102,000

121 135,000 0,4 135,000

122 128,000 0,1 128,000

130 129,000 0,2 129,000

131 134,000 0,4 134,000

142 118,000 -0,3 118,000

149 127,000 0,1 127,000

150 120,300 -0,2 120,300

155 120,200 -0,2 120,200

158 113,000 -0,5 113,000

163 113,000 -0,5 113,000

168 121,000 -0,1 121,000

170 74,560 -2,3 74,560

175 126,500 0,1 126,500

177 137,000 0,5 137,000

184 104,000 -0,9 104,000

185 91,400 -15 91,400

192 106,000 -0,8 106,000

193 238,310 4,3 238,310
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab

FHHBGV
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_4, 1,1,1-Trichlorethan

Probe: PROBE_4 Sollwert: 64,536 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: 1,1,1-Trichlorethan Rel. Soll-Stdabw .: 20,04% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 39 Toleranzbereich: 40,186 - 94,279 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

003 37,300 -2,3 37,300

012 71,700 0,5 71,700

013 68,600 0,3 68,600

016 62,900 -0,1 62,900

021 68,200 0,3 68,200

044 64,900 0,0 64,900

048 68,742 0,3 68,742

049 70,300 0,4 70,300

053 125,000 4,2 125,000

063 75,200 0,7 75,200

070 105,000 2,8 105,000

079 60,900 -0,3 60,900

080 74,300 0,7 74,300

081 61,700 -0,2 61,700

083 39,000 -2,1 39,000

087 61,300 -0,3 61,300

089 56,300 -0,7 56,300

092 75,300 0,7 75,300

100 62,000 -0,2 62,000

101 67,800 0,2 67,800

103 62,100 -0,2 62,100

110 59,400 -0,4 59,400

121 73,300 0,6 73,300

122 82,000 1,2 82,000

130 63,500 -0,1 63,500

131 65,800 0,1 65,800

142 49,300 -1,3 49,300

149 53,500 -0,9 53,500

150 68,720 0,3 68,720

155 61,590 -0,2 61,590

158 60,300 -0,4 60,300

163 60,900 -0,3 60,900

168 49,100 -1,3 49,100

170 46,240 -15 46,240

175 92,500 1,9 92,500

177 76,200 0,8 76,200

184 60,900 -0,3 60,900

185 50,700 -1,2 50,700

192 82,200 1,2 82,200
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE 4, Tetrachlorethen

Probe: PROBE_4 Sollwert: 104,459 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Tetrachlorethen Rel. Soll-Stdabw.: 15,63% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 73,214 - 140,982 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

003 38,100 -4,4 38,100

012 100,000 -0,3 100,000

013 104,000 0,0 104,000

016 110,000 0,3 110,000

021 104,000 0,0 104,000

044 121,000 0,9 121,000

048 141,759 21 141,759

049 102,000 -0,2 102,000

053 117,000 0,7 117,000

063 120,000 0,9 120,000

070 148,000 2,4 148,000

079 107,000 0,1 107,000

080 111,000 0,4 111,000

081 114,700 0,6 114,700

083 66,000 -25 66,000

085 100,000 -0,3 100,000

087 89,800 -1,0 89,800

089 73,200 -2,1 73,200

092 112,000 0,4 112,000

100 99,500 -0,3 99,500

101 106,400 0,1 106,400

103 103,000 -0,1 103,000

110 97,600 -0,4 97,600

121 113,000 0,5 113,000

122 114,000 0,5 114,000

130 105,000 0,0 105,000

131 107,000 0,1 107,000

142 73,800 -2,0 73,800

149 102,000 -0,2 102,000

150 108,200 0,2 108,200

155 99,220 -0,3 99,220

158 96,400 -0,5 96,400

163 95,700 -0,6 95,700

168 87,200 -1,1 87,200

170 78,610 -1,7 78,610

175 123,300 11 123,300

177 127,000 1,3 127,000

184 97,300 -0,5 97,300

185 78,700 -1,7 78,700

192 131,000 15 131,000
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE 4, Toluol

Probe: PROBE_4 Sollwert: 181,528 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Toluol Rel. Soll-Stdabw .: 15,92% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 43 Toleranzbereich: 126,299 - 246,271 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

003 242,000 19 242,000

012 175,000 -0,2 175,000

013 183,000 0,0 183,000

016 221,000 1,2 221,000

021 186,000 0,1 186,000

029 205,000 0,7 205,000

044 184,000 0,1 184,000

048 254,415 2,3 254,415

049 174,000 -0,3 174,000

053 158,000 -0,9 158,000

063 195,000 0,4 195,000

070 230,000 15 230,000

079 177,000 -0,2 177,000

080 193,000 0,4 193,000

081 212,000 1,0 212,000

083 138,000 -1,6 138,000

085 161,000 -0,8 161,000

087 165,000 -0,6 165,000

089 156,000 -0,9 156,000

092 196,000 0,5 196,000

095 376,000 6,2 376,000

100 171,000 -0,4 171,000

101 235,600 17 235,600

103 175,000 -0,2 175,000

110 147,000 -1,3 147,000

121 195,000 0,4 195,000

122 177,000 -0,2 177,000

130 183,000 0,0 183,000

131 187,000 0,2 187,000

142 170,000 -0,4 170,000

149 172,000 -0,4 172,000

150 208,000 0,8 208,000

155 171,000 -0,4 171,000

158 163,000 -0,7 163,000

163 151,000 -11 151,000

168 165,000 -0,6 165,000

170 97,080 -3,1 97,080

175 196,600 0,5 196,600

177 201,000 0,6 201,000

184 174,000 -0,3 174,000

185 122,000 -2,2 122,000

192 181,000 0,0 181,000

193 375,265 6,1 375,265
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_4, Trichlorethen

Probe: PROBE_4 Sollwert: 29,817 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Trichlorethen Rel. Soll-Stdabw .: 20,97% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 18,081 - 44,288 nug/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

003 14,300 -2,7 14,300

012 29,500 -0,1 29,500

013 32,600 0,4 32,600

016 28,800 -0,2 28,800

021 38,000 1,2 38,000

044 27,400 -0,4 27,400

048 39,122 1,3 39,122

049 30,300 0,1 30,300

053 98,400 9,7 98,400

063 34,200 0,6 34,200

070 47,000 2,4 47,000

079 28,300 -0,3 28,300

080 32,300 0,4 32,300

081 32,600 0,4 32,600

083 17,300 -2,2 17,300

085 32,200 0,3 32,200

087 29,600 0,0 29,600

089 23,400 -11 23,400

092 32,500 0,4 32,500

100 29,800 0,0 29,800

101 27,600 -0,4 27,600

103 29,400 -0,1 29,400

110 18,900 -1,9 18,900

121 36,400 0,9 36,400

122 39,000 13 39,000

130 31,400 0,2 31,400

131 29,300 -0,1 29,300

142 21,500 -15 21,500

149 26,500 -0,6 26,500

150 29,020 -0,1 29,020

155 30,440 0,1 30,440

158 22,500 -1,3 22,500

163 28,200 -0,3 28,200

168 27,000 -0,5 27,000

170 21,990 -1,4 21,990

175 41,100 1,6 41,100

177 34,600 0,7 34,600

184 29,400 -0,1 29,400

185 23,600 -1,1 23,600

192 34,700 0,7 34,700
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_4, Dichlormethan

Probe: PROBE_4 Sollwert: 97,141 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Dichlormethan Rel. Soll-Stdabw .: 12,55% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 39 Toleranzbereich: 73,530 - 123,907 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

003 102,000 0,4 102,000

007 86,300 -0,9 86,300

012 104,000 0,5 104,000

013 101,000 0,3 101,000

016 94,400 -0,2 94,400

021 97,400 0,0 97,400

044 106,000 0,7 106,000

048 144,485 3,6 144,485

049 117,000 15 117,000

053 118,000 1,6 118,000

063 106,000 0,7 106,000

070 119,000 17 119,000

079 89,200 -0,7 89,200

080 105,000 0,6 105,000

081 102,100 0,4 102,100

083 84,300 -1,1 84,300

087 103,000 0,4 103,000

089 82,700 -1,3 82,700

092 97,100 0,0 97,100

100 74,800 -1,9 74,800

101 100,000 0,2 100,000

103 103,000 04 103,000

110 82,300 -1,3 82,300

121 98,100 0,1 98,100

122 104,000 0,5 104,000

130 110,000 1,0 110,000

131 101,000 0,3 101,000

142 81,000 -14 81,000

149 93,000 -0,4 93,000

150 105,600 0,6 105,600

155 91,090 -0,5 91,090

158 91,800 -0,5 91,800

163 82,900 -1,2 82,900

168 81,900 -1,3 81,900

175 119,000 1,7 119,000

177 96,700 0,0 96,700

184 84,600 -1,1 84,600

185 83,900 -1,1 83,900

192 91,900 -0,5 91,900
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Probe 5
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Kennwerte — Probe 5

Tabelle: Kennwerte LURV 56, Probe 5

; - —
g E , (] O - c
o [} < N N o [
() - S S I3} c c = )
o c = N = D o o = 2
7 o a ' 0 = > o 2 =
» 0n < © < - o N N o (3]
— c 22 S 2 o o = c c S o
=5 s = n — o — e 2 2 O B — S — < S
<o o = mg S < 3 g o< S 5= 2 d N o
o ST S o 5 o D o) 25O S o oiS) 00
Probe 5 < 1 R = B2 S22 4 2 & S = L= n = s =
Benzol 43 69,917 7,829 7,829 11,20 % 11,20 % 54,669 86,970 1,492 2,13 %
Ethylbenzol 43 156,152 26,409 26,409 16,91 % 16,91 % 105,860 215,697 5,034 3,22 %
m-Xylol 41 131,728 24,869 24,869 18,88 % 18,88 % 84,705 188,506 4,855 3,69 %
o-Xylol 43 112,318 17,370 17,370 15,46 % 15,46 % 79,058 151,131 3,311 2,95 %
1,1,1-Trichlorethan 42 30,394 5,076 5,076 16,70 % 16,70 % 20,720 41,824 0,979 3,22 %
Tetrachlorethen 42 17,528 3,313 3,313 18,90 % 18,90 % 11,264 25,094 0,639 3,65 %
Toluol 43 91,562 11,605 11,605 12,67 % 12,67 % 69,097 117,060 2,212 2,42 %
Trichlorethen 42 174,099 26,884 26,884 15,44 % 15,44 % 122,616 234,166 5,185 2,98 %
Dichlormethan 43 56,426 8,859 8,859 15,70 % 15,70 % 39,478 76,251 1,689 2,99 %
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Ubersicht zyu-Scores

Scores fiir PROBE_5

Merkmal
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Scores fiir PROBE_5

Merkmal
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Einzeldarstellung der Parameter

Grafik und Tabelle
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 37: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_5, Benzol

Probe: PROBE_5 Sollwert: 69,917 ug/L (empirischer Wert)
Merkmal: Benzol Rel. Soll-Stdabw.: 11,20% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 43 Toleranzbereich: 54,669 - 86,970 ug/L (|[Zu-Score| <=2,0)
100+ P ﬂ\
*
90 &

Toleranzgrenze $

80
JPRTE 2
70 W‘M““
see®
L 2 4
60- ‘QQ“

& o Toleranzgrenze
50
40_I|||||IIIIIIII||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

T TOUOANOANANOODOO MU OTONT OAMONDNOANMMNMOMOMMONONONO DO N 100 LW o O
MO AN OOOMMULOULULITSOANTJ OMANMNNMNTS dO O ANMNOMNOOT MOWOMOOONN-T O S -
T O A A 1O A A1 O A1 00 A0 A1 0001010100 ddddO 0

Labor
PROLab Plus

Seite 109 von 149



Ho/L

2757

250+

2257

LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 38: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_5, Ethylbenzol

200

175

150+

125+

100

Probe: PROBE_5 Sollwert: 156,152 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Ethylbenzol Rel. Soll-Stdabw.: 16,91% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 43 Toleranzbereich: 105,860 - 215,697 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 39: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_5, meta-Xylol

Probe: PROBE 5 Sollwert;
Merkmal:

. 131,728 pg/L (empirischer Wert)
meta-Xylol Rel. Soll-Stdabw.: 18,88% (Limited
Anzahl Labore in Berechnung: 41

Toleranzbereich: 84,705 - 188,506 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Probe:
Merkmal:
Anzahl Labore in Berechnung: 43

LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 40: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_5, ortho-Xylol

PROBE 5 Sollwert:

. 112,318 pg/L (empirischer Wert)
ortho-Xylol Rel. Soll-Stdabw.: 15,46% (Limited)
Toleranzbereich: 79,058 - 151,131 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Probe:
Merkmal:
Anzahl Labore in Berechnung: 42

LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 41: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_5, 1,1,1-Trichlorethan

PROBE_5

Sollwert;

_ 30,394 ug/L (empirischer Wert)
1,1,1-Trichlorethan Rel. Soll-Stdabw.: 16,70% (Limited)

Toleranzbereich: 20,720 - 41,824 pg/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1
Abbildung 42: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_5, Tetrachlorethen

Probe: PROBE_5 Sollwert: 17,528 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Tetrachlorethen Rel. Soll-Stdabw.: 18,90% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 42 Toleranzbereich: 11,264 - 25,094 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 43: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_5, Toluol

Probe: PROBE_5 Sollwert: 91,562 ug/L (empirischer Wert)
Merkmal: Toluol Rel. Soll-Stdabw.: 12,67% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 43 Toleranzbereich: 69,097 - 117,060 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 44: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_5, Trichlorethen

Probe: PROBE_5
Merkmal:
Anzahl Labore in Berechnung: 42

Sollwert;

. 174,099 pg/L (empirischer Wert)
Trichlorethen Rel. Soll-Stdabw.: 15,44% (Limited)
Toleranzbereich: 122,616 - 234,166 ug/L (JZu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 45: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_5, Dichlormethan

Probe: PROBE_5 Sollwert: 56,426 ug/L (empirischer Wert)
Merkmal: Dichlormethan Rel. Soll-Stdabw.: 15,70% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 43 Toleranzbereich: 39,478 - 76,251 ug/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_5, Benzol

Probe: PROBE_5 Sollwert: 69,917 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Benzol Rel. Soll-Stdabw .: 11,20% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 43 Toleranzbereich: 54,669 - 86,970 ug/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 71,000 0,1 71,000

006 72,100 0,3 72,100

013 70,100 0,0 70,100

016 70,900 0,1 70,900

023 68,100 -0,2 68,100

038 74,700 0,6 74,700

044 68,500 -0,2 68,500

048 98,434 3,4 98,434

054 56,500 -1,8 56,500

058 66,228 -0,5 66,228

070 85,800 19 85,800

080 75,200 0,6 75,200

082 60,300 -1,3 60,300

087 71,500 0,2 71,500

093 72,400 0,3 72,400

100 68,000 -0,3 68,000

101 83,300 1,6 83,300

103 63,800 -0,8 63,800

107 60,900 -1,2 60,900

110 87,700 2,1 87,700

116 235,000 19,8 235,000

122 59,600 -1,4 59,600

123 71,500 0,2 71,500

130 77,500 0,9 77,500

131 70,000 0,0 70,000

139 61,200 -1,2 61,200

142 73,800 0,5 73,800

144 67,100 -0,4 67,100

148 70,800 0,1 70,800

149 60,100 -1,3 60,100

150 72,960 0,4 72,960

155 66,020 -0,5 66,020

158 63,600 -0,8 63,600

165 94,100 2,9 94,100

166 69,720 0,0 69,720

172 70,330 0,0 70,330

173 72,200 0,3 72,200

174 55,900 -1,9 55,900

177 71,900 0,2 71,900

179 70,300 0,0 70,300

182 81,800 1,4 81,800

185 56,700 -1,8 56,700

189 75,400 0,7 75,400
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_5, Ethylbenzol

Probe: PROBE_5 Sollwert: 156,152 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Ethylbenzol Rel. Soll-Stdabw .: 16,91% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 43 Toleranzbereich: 105,860 - 215,697 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 159,100 0,1 159,100

006 110,000 -1,9 110,000

013 148,000 -0,3 148,000

016 202,000 1,6 202,000

023 145,000 -0,5 145,000

038 197,000 1,4 197,000

044 186,000 1,0 186,000

048 250,494 3,2 250,494

054 123,000 -1,4 123,000

058 165,562 0,3 165,562

070 195,000 1,3 195,000

080 186,000 1,0 186,000

082 131,200 -1,0 131,200

087 137,000 -0,8 137,000

093 157,000 0,0 157,000

100 142,000 -0,6 142,000

101 206,900 1,7 206,900

103 147,000 -0,4 147,000

107 135,000 -0,9 135,000

110 131,000 -1,0 131,000

116 174,000 0,6 174,000

122 151,000 -0,2 151,000

123 160,000 0,1 160,000

130 162,000 0,2 162,000

131 161,000 0,2 161,000

139 103,000 -2,2 103,000

142 146,000 -0,4 146,000

144 149,000 -0,3 149,000

148 144,000 -0,5 144,000

149 151,000 -0,2 151,000

150 153,800 -0,1 153,800

155 144,500 -0,5 144,500

158 138,000 -0,7 138,000

165 193,000 1,3 193,000

166 151,200 -0,2 151,200

172 363,500 7,1 363,500

173 152,000 -0,2 152,000

174 133,000 -0,9 133,000

177 164,000 0,3 164,000

179 158,000 0,1 158,000

182 184,000 1,0 184,000

185 117,000 -1,6 117,000

189 183,000 0,9 183,000
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_5, meta-Xylol

Probe: PROBE_5 Sollwert: 131,728 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: meta-Xylol Rel. Soll-Stdabw .: 18,88% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 41 Toleranzbereich: 84,705 - 188,506 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 135,300 0,1 135,300

006 138,000 0,2 138,000

013 131,000 0,0 131,000

016 177,000 1,6 177,000

023 121,000 -0,5 121,000

038 146,000 0,5 146,000

044 146,000 0,5 146,000

048 210,485 2,8 210,485

054 102,000 -1,3 102,000

058 138,422 0,2 138,422

070 158,000 0,9 158,000

080 150,000 0,7 150,000

082 109,000 -1,0 109,000

087 116,000 -0,7 116,000

100 116,000 -0,7 116,000

101 170,100 1,4 170,100

103 120,000 -0,5 120,000

107 101,000 -1,3 101,000

110 107,000 -11 107,000

116 147,000 0,6 147,000

122 126,000 -0,2 126,000

123 133,000 0,0 133,000

130 135,000 0,1 135,000

131 143,000 0,4 143,000

139 110,000 -0,9 110,000

142 122,000 -0,4 122,000

144 118,000 -0,6 118,000

148 61,700 -31 61,700

149 122,000 -0,4 122,000

150 140,800 0,3 140,800

155 119,300 -0,5 119,300

158 114,000 -0,8 114,000

165 177,000 1,6 177,000

166 139,400 0,3 139,400

173 128,000 -0,2 128,000

174 105,000 -1,2 105,000

177 139,000 0,3 139,000

179 137,000 0,2 137,000

182 157,000 0,9 157,000

185 95,200 -1,6 95,200

189 200,000 2,5 200,000
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_5, ortho-Xylol

Probe: PROBE_5 Sollwert: 112,318 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: ortho-Xylol Rel. Soll-Stdabw .: 15,46% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 43 Toleranzbereich: 79,058 - 151,131 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 109,400 -0,2 109,400

006 100,000 -0,8 100,000

013 115,000 0,1 115,000

016 135,000 1,2 135,000

023 106,000 -0,4 106,000

038 131,000 1,0 131,000

044 100,000 -0,8 100,000

048 181,205 3,6 181,205

054 86,700 -1,6 86,700

058 119,065 0,4 119,065

070 136,000 1,3 136,000

080 133,000 11 133,000

082 96,200 -1,0 96,200

087 104,000 -0,5 104,000

093 112,000 0,0 112,000

100 102,000 -0,6 102,000

101 149,600 2,0 149,600

103 106,000 -0,4 106,000

107 96,600 -1,0 96,600

110 94,900 -1,1 94,900

116 127,000 0,8 127,000

122 111,000 -0,1 111,000

123 114,000 0,1 114,000

130 119,000 04 119,000

131 117,000 0,2 117,000

139 86,800 -1,6 86,800

142 107,000 -0,3 107,000

144 105,000 -0,5 105,000

148 118,000 0,3 118,000

149 107,000 -0,3 107,000

150 107,900 -0,3 107,900

155 105,200 -0,4 105,200

158 100,000 -0,8 100,000

165 150,000 2,0 150,000

166 124,300 0,6 124,300

172 284,300 9,1 284,300

173 110,000 -0,1 110,000

174 92,300 -1,2 92,300

177 114,000 0,1 114,000

179 114,000 0,1 114,000

182 132,000 1,0 132,000

185 85,900 -1,6 85,900

189 141,000 15 141,000
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_5, 1,1,1-Trichlorethan

Probe: PROBE_5 Sollwert: 30,394 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: 1,1,1-Trichlorethan Rel. Soll-Stdabw .: 16,70% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 42 Toleranzbereich: 20,720 - 41,824 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 31,400 0,2 31,400

006 29,200 -0,3 29,200

013 32,800 0,4 32,800

016 22,900 -1,6 22,900

023 31,900 0,3 31,900

038 32,000 0,3 32,000

044 33,000 0,5 33,000

048 32,215 0,3 32,215

054 25,100 -11 25,100

058 26,117 -0,9 26,117

070 47,900 31 47,900

080 35,200 0,9 35,200

082 26,400 -0,8 26,400

087 28,600 -0,4 28,600

093 32,600 0,4 32,600

100 33,100 0,5 33,100

101 32,000 0,3 32,000

103 27,700 -0,6 27,700

110 27,700 -0,6 27,700

116 24,200 -1,3 24,200

122 36,000 1,0 36,000

123 33,800 0,6 33,800

130 30,400 0,0 30,400

131 37,500 13 37,500

139 26,800 -0,8 26,800

142 24,100 -1,3 24,100

144 31,300 0,2 31,300

148 28,100 -0,5 28,100

149 24,100 -1,3 24,100

150 31,720 0,2 31,720

155 27,820 -0,5 27,820

158 28,200 -0,5 28,200

165 48,800 3,3 48,800

166 30,220 0,0 30,220

172 19,690 -2,3 19,690

173 32,100 0,3 32,100

174 31,100 0,1 31,100

177 34,500 0,7 34,500

179 31,500 0,2 31,500

182 39,200 1,6 39,200

185 23,800 -1,4 23,800

189 44,800 2,6 44,800
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_5, Tetrachlorethen

Probe: PROBE_5 Sollwert: 17,528 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Tetrachlorethen Rel. Soll-Stdabw.: 18,90% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 42 Toleranzbereich: 11,264 - 25,094 pug/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 15,800 -0,6 15,800

006 17,100 -0,1 17,100

013 18,100 0,2 18,100

016 15,600 -0,6 15,600

023 18,100 0,2 18,100

038 20,600 0,8 20,600

044 25,900 23 25,900

048 20,634 0,8 20,634

054 13,100 -14 13,100

058 14,674 -0,9 14,674

070 24,600 19 24,600

080 19,900 0,6 19,900

082 15,900 -0,5 15,900

087 15,000 -0,8 15,000

093 18,200 0,2 18,200

100 18,000 0,1 18,000

101 17,700 0,0 17,700

103 16,200 -0,4 16,200

110 14,600 -1,0 14,600

116 15,700 -0,6 15,700

122 24,000 1,8 24,000

123 19,600 0,6 19,600

130 17,600 0,0 17,600

131 22,000 1,2 22,000

139 15,500 -0,7 15,500

142 12,800 -15 12,800

144 17,600 0,0 17,600

148 16,400 -0,4 16,400

149 15,800 -0,6 15,800

150 17,430 0,0 17,430

155 16,610 -0,3 16,610

158 16,300 -0,4 16,300

165 22,100 1,2 22,100

166 18,340 0,2 18,340

172 12,950 -15 12,950

173 17,600 0,0 17,600

174 12,600 -1,6 12,600

177 21,600 11 21,600

179 17,900 0,1 17,900

182 21,400 1,0 21,400

185 12,200 -1,7 12,200

189 19,100 0,4 19,100
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_5, Toluol

Probe: PROBE_5 Sollwert: 91,562 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Toluol Rel. Soll-Stdabw .: 12,67% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 43 Toleranzbereich: 69,097 - 117,060 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 95,200 0,3 95,200

006 86,600 -0,5 86,600

013 94,200 0,2 94,200

016 96,100 0,4 96,100

023 91,800 0,0 91,800

038 103,000 0,9 103,000

044 99,300 0,6 99,300

048 133,238 3,4 133,238

054 72,800 -1,7 72,800

058 96,235 0,4 96,235

070 113,000 17 113,000

080 96,700 0,4 96,700

082 78,400 -1,2 78,400

087 85,300 -0,6 85,300

093 95,000 0,3 95,000

100 87,700 -0,4 87,700

101 117,900 2,1 117,900

103 85,000 -0,6 85,000

107 79,100 -11 79,100

110 79,100 -1,1 79,100

116 176,000 6,8 176,000

122 88,000 -0,3 88,000

123 95,600 0,3 95,600

130 96,400 0,4 96,400

131 92,000 0,0 92,000

139 72,100 -1,8 72,100

142 86,800 -0,4 86,800

144 85,400 -0,6 85,400

148 91,500 0,0 91,500

149 82,600 -0,8 82,600

150 98,120 0,5 98,120

155 88,790 -0,3 88,790

158 83,800 -0,7 83,800

165 113,000 1,7 113,000

166 94,420 0,2 94,420

172 117,800 2,1 117,800

173 91,800 0,0 91,800

174 74,500 -1,6 74,500

177 97,800 0,5 97,800

179 93,300 0,1 93,300

182 106,000 1,2 106,000

185 72,600 -1,7 72,600

189 89,600 -0,2 89,600
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_5, Trichlorethen

Probe: PROBE_5 Sollwert: 174,099 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Trichlorethen Rel. Soll-Stdabw .: 15,44% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 42 Toleranzbereich: 122,616 - 234,166 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 157,200 -0,7 157,200

006 165,000 -0,4 165,000

013 186,000 0,4 186,000

016 155,000 -0,8 155,000

023 171,000 -0,1 171,000

038 217,000 15 217,000

044 200,000 0,9 200,000

048 219,610 1,6 219,610

054 147,000 -1,1 147,000

058 162,312 -0,5 162,312

070 231,000 19 231,000

080 200,000 0,9 200,000

082 175,400 0,0 175,400

087 176,000 0,1 176,000

093 188,000 0,5 188,000

100 188,000 0,5 188,000

101 163,400 -0,4 163,400

103 168,000 -0,2 168,000

110 118,000 -2,2 118,000

116 147,000 -11 147,000

122 269,000 3,2 269,000

123 199,000 0,8 199,000

130 190,000 0,5 190,000

131 191,000 0,6 191,000

139 159,000 -0,6 159,000

142 128,000 -1,8 128,000

144 175,000 0,0 175,000

148 154,000 -0,8 154,000

149 156,000 -0,7 156,000

150 182,600 0,3 182,600

155 161,300 -0,5 161,300

158 133,000 -1,6 133,000

165 176,000 0,1 176,000

166 180,200 0,2 180,200

172 156,200 -0,7 156,200

173 158,000 -0,6 158,000

174 178,000 0,1 178,000

177 198,000 0,8 198,000

179 168,000 -0,2 168,000

182 209,000 1,2 209,000

185 131,000 -1,7 131,000

189 193,000 0,6 193,000
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FHHBGV

Seite 125 von 149
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BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_5, Dichlormethan

Probe: PROBE_5 Sollwert: 56,426 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Dichlormethan Rel. Soll-Stdabw .: 15,70% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 43 Toleranzbereich: 39,478 - 76,251 pug/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

001 56,800 0,0 56,800

006 47,600 -1,1 47,600

007 45,200 -1,4 45,200

013 56,800 0,0 56,800

016 48,500 -1,0 48,500

023 53,500 -0,4 53,500

038 55,300 -0,1 55,300

044 60,500 0,4 60,500

048 82,905 2,7 82,905

054 41,100 -1,9 41,100

058 55,686 -0,1 55,686

070 69,600 14 69,600

080 59,000 0,3 59,000

082 50,700 -0,7 50,700

087 56,700 0,0 56,700

093 54,600 -0,2 54,600

100 68,700 1,3 68,700

101 57,600 0,1 57,600

103 54,200 -0,3 54,200

110 49,200 -0,9 49,200

116 47,500 -1,1 47,500

122 73,000 17 73,000

123 59,800 0,3 59,800

130 64,100 0,8 64,100

131 63,700 0,8 63,700

139 57,100 0,1 57,100

142 44,400 -15 44,400

144 53,200 -0,4 53,200

148 58,700 0,2 58,700

149 55,300 -0,1 55,300

150 62,290 0,6 62,290

155 52,090 -0,5 52,090

158 53,800 -0,3 53,800

165 70,800 15 70,800

166 61,500 0,5 61,500

172 29,260 -33 29,260

173 63,800 0,8 63,800

174 41,000 -1,9 41,000

177 53,500 -0,4 53,500

179 57,300 0,1 57,300

182 60,400 0,4 60,400

185 48,800 -0,9 48,800

189 76,300 2,1 76,300
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Probe 6
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Kennwerte — Probe 6

Tabelle: Kennwerte LURV 56; Probe 6
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Probe 6 g R = B2 S 2 4 2 & S = S L3 n = s =
Benzol 41 114,035 15,111 15,111 13,25 % 13,25 % 84,848 147,352 2,950 2,59 %
Ethylbenzol 41 180,369 31,105 31,105 17,25 % 17,25 % 121,206 250,650 6,072 3,37 %
m-Xylol 41 152,027 23,705 23,705 15,59 % 15,59 % 106,659 205,040 4,628 3,04 %
o-Xylol 41 89,573 14,481 14,481 16,17 % 16,17 % 61,919 122,072 2,827 3,16 %
1,1,1-Trichlorethan 38 18,254 3,398 3,398 18,62 % 18,62 % 11,822 25,999 0,689 3,77 %
Tetrachlorethen 39 49,732 7,890 7,890 15,86 % 15,86 % 34,648 67,406 1,579 3,18 %
Toluol 41 67,927 11,321 11,321 16,67 % 16,67 % 46,348 93,413 2,210 3,25 %
Trichlorethen 39 125,602 16,751 16,751 13,34 % 13,34 % 93,259 162,553 3,353 2,67 %
Dichlormethan 37 36,267 4,783 4,783 13,19 % 13,19 % 27,027 46,807 0,983 2,71 %
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Ubersicht zyu-Scores

Scores fiir PROBE_6

Merkmal
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Scores fiir PROBE_6

Merkmal
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Einzeldarstellung der Parameter

Grafik und Tabelle
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Abbildung 46: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_6, Benzol

LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Probe: PROBE_6 Sollwert: 114,035 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Benzol Rel. Soll-Stdabw.: 13,25% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 41 Toleranzbereich: 84,848 - 147,352 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 47: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_6, Ethylbenzol

Probe: PROBE_6 Sollwert: 180,369 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Ethylbenzol Rel. Soll-Stdabw.: 17,25% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 41 Toleranzbereich: 121,206 - 250,650 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
300+ T 1\
275 ¢
250
Toleranzgrenze
225+ C 3
oe?
200- POV 44444
;7444221130
175+ “
o0 0000
150 L 4
125 | O Toleranzgrenze
100+
757
S OO LN NN I LD I TOAN OV A D THIONG I AAT T DGR DD
WM WOO LW WMWOWOWO 00— oA N I~ < SIS NN O NOOONL ONILOLOM OO O O
1T OO - 11 OO0O0 101 O dcd OO0 0O0 10 10010000 xded O« 0« OO0« O
Labor

PROLab Plus

Seite 133 von 149



Ho/L

LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 48: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_6, meta-Xylol

Probe: PROBE_6 Sollwert: 152,027 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: meta-Xylol Rel. Soll-Stdabw.: 15,59% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 41 Toleranzbereich: 106,659 - 205,040 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 49: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_6, ortho-Xylol

Probe: PROBE_6 Sollwert: 89,573 ug/L (empirischer Wert)
Merkmal: ortho-Xylol Rel. Soll-Stdabw.: 16,17% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 41 Toleranzbereich: 61,919 - 122,072 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Ho/L

LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 50: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_6, 1,1,1-Trichlorethan

Probe: PROBE_6 Sollwert: 18,254 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: 1,1,1-Trichlorethan Rel. Soll-Stdabw.: 18,62% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 38 Toleranzbereich: 11,822 - 25,999 ug/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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Ho/L

Probe:
Merkmal:

Anzahl Labore in Berechnung: 39

LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 51: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_6, Tetrachlorethen

PROBE_6

Sollwert:

49,732 pg/L (empirischer Wert)
Tetrachlorethen Rel. Soll-Stdabw.: 15,86% (Limited)

Toleranzbereich: 34,648 - 67,406 pg/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 52: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_6, Toluol

Probe: PROBE_6 Sollwert: 67,927 ug/L (empirischer Wert)
Merkmal: Toluol Rel. Soll-Stdabw.: 16,67% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 41 Toleranzbereich: 46,348 - 93,413 ug/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 53: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_6, Trichlorethen

Probe: PROBE_6  Sollwert: 125,602 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Trichlorethen Rel. Soll-Stdabw.: 13,34% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 39 Toleranzbereich: 93,259 - 162,553 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 54: Mittelwerte + Stdabw. fir PROBE_6, Dichlormethan

Ho/L

Probe: PROBE_6 Sollwert: 36,267 ug/L (empirischer Wert)
Merkmal: Dichlormethan Rel. Soll-Stdabw.: 13,19% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 37 Toleranzbereich: 27,027 - 46,807 pg/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_6, Benzol

Probe: PROBE_6 Sollwert: 114,035 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Benzol Rel. Soll-Stdabw .: 13,25% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 41 Toleranzbereich: 84,848 - 147,352 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

003 142,000 17 142,000

012 102,000 -0,8 102,000

021 109,000 -0,4 109,000

029 126,000 0,7 126,000

042 105,000 -0,6 105,000

045 113,000 -0,1 113,000

049 120,000 0,4 120,000

052 101,400 -0,9 101,400

053 108,000 -0,4 108,000

063 122,000 0,5 122,000

064 112,000 -0,1 112,000

067 99,300 -1,0 99,300

069 128,000 0,9 128,000

074 135,000 1,3 135,000

079 112,000 -0,1 112,000

081 124,000 0,6 124,000

083 127,000 0,8 127,000

085 102,000 -0,8 102,000

089 105,000 -0,6 105,000

092 120,000 0,4 120,000

094 95,400 -1,3 95,400

095 239,000 7,7 239,000

099 110,810 -0,2 110,810

109 124,000 0,6 124,000

111 117,000 0,2 117,000

119 116,000 0,1 116,000

121 116,000 0,1 116,000

124 116,000 0,1 116,000

134 104,000 -0,7 104,000

135 107,000 -0,5 107,000

136 120,000 0,4 120,000

152 128,000 0,9 128,000

154 128,530 0,9 128,530

163 94,500 -1,4 94,500

168 109,000 -0,4 109,000

170 67,160 -33 67,160

175 136,200 1,4 136,200

184 108,000 -0,4 108,000

191 117,000 0,2 117,000

192 99,600 -1,0 99,600

193 262,975 9,2 262,975
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_6, Ethylbenzol

Probe: PROBE_6 Sollwert: 180,369 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Ethylbenzol Rel. Soll-Stdabw .: 17,25% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 41 Toleranzbereich: 121,206 - 250,650 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

003 276,000 2,8 276,000

012 174,000 -0,2 174,000

021 182,000 0,0 182,000

029 197,000 0,5 197,000

042 177,000 -0,1 177,000

045 187,000 0,2 187,000

049 186,000 0,2 186,000

052 160,500 -0,7 160,500

053 161,000 -0,7 161,000

063 198,000 0,5 198,000

064 190,000 0,3 190,000

067 165,000 -0,5 165,000

069 222,000 1,2 222,000

074 187,000 0,2 187,000

079 182,000 0,0 182,000

081 203,000 0,7 203,000

083 122,000 -2,0 122,000

085 162,000 -0,6 162,000

089 120,000 -2,1 120,000

092 204,000 0,7 204,000

094 167,000 -0,5 167,000

095 396,000 6,3 396,000

099 207,370 0,8 207,370

109 198,000 0,5 198,000

111 186,000 0,2 186,000

119 170,000 -0,4 170,000

121 203,000 0,7 203,000

124 204,000 0,7 204,000

134 164,000 -0,6 164,000

135 126,000 -1,9 126,000

136 214,000 1,0 214,000

152 203,000 0,7 203,000

154 205,470 0,7 205,470

163 154,000 -0,9 154,000

168 165,000 -0,5 165,000

170 116,950 -2,2 116,950

175 187,500 0,2 187,500

184 169,000 -0,4 169,000

191 156,000 -0,8 156,000

192 184,000 0,1 184,000

193 345,525 4,8 345,525
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_6, meta-Xylol

Probe: PROBE_6 Sollwert: 152,027 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: meta-Xylol Rel. Soll-Stdabw .: 15,59% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 41 Toleranzbereich: 106,659 - 205,040 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

003 413,000 10,1 413,000

012 149,000 -0,1 149,000

021 152,000 0,0 152,000

029 168,000 0,6 168,000

042 153,000 0,0 153,000

045 157,000 0,2 157,000

049 157,000 0,2 157,000

052 137,900 -0,6 137,900

053 138,000 -0,6 138,000

063 171,000 0,7 171,000

064 161,000 0,3 161,000

067 136,000 -0,7 136,000

069 184,000 1,2 184,000

074 161,000 0,3 161,000

079 147,000 -0,2 147,000

081 172,000 0,8 172,000

083 70,300 -3,7 70,300

085 133,000 -0,9 133,000

089 118,000 -15 118,000

092 179,000 1,0 179,000

094 147,000 -0,2 147,000

095 331,000 6,9 331,000

099 167,920 0,6 167,920

109 172,000 0,8 172,000

111 135,000 -0,8 135,000

119 154,000 0,1 154,000

121 163,000 0,4 163,000

124 166,000 0,5 166,000

134 132,000 -0,9 132,000

135 108,000 -2,0 108,000

136 183,000 1,2 183,000

152 142,000 -0,5 142,000

154 176,400 0,9 176,400

163 132,000 -0,9 132,000

168 147,000 -0,2 147,000

170 102,970 -2,2 102,970

175 161,800 0,4 161,800

184 153,000 0,0 153,000

191 159,000 0,3 159,000

192 152,000 0,0 152,000

193 271,833 4,6 271,833
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_6, ortho-Xylol

Probe: PROBE_6 Sollwert: 89,573 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: ortho-Xylol Rel. Soll-Stdabw .: 16,17% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 41 Toleranzbereich: 61,919 - 122,072 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

003 206,000 7,3 206,000

012 91,500 0,1 91,500

021 76,900 -0,9 76,900

029 100,000 0,7 100,000

042 87,500 -0,2 87,500

045 90,600 0,1 90,600

049 96,700 0,4 96,700

052 78,450 -0,8 78,450

053 84,700 -0,4 84,700

063 98,800 0,6 98,800

064 93,800 0,3 93,800

067 86,700 -0,2 86,700

069 107,000 11 107,000

074 99,800 0,6 99,800

079 90,000 0,0 90,000

081 99,000 0,6 99,000

083 84,800 -0,4 84,800

085 91,800 0,1 91,800

089 71,400 -1,3 71,400

092 99,100 0,6 99,100

094 71,200 -1,4 71,200

095 194,000 6,6 194,000

099 106,630 11 106,630

109 90,500 0,1 90,500

111 89,100 0,0 89,100

119 95,700 0,4 95,700

121 100,000 0,7 100,000

124 100,000 0,7 100,000

134 79,300 -0,8 79,300

135 64,600 -1,9 64,600

136 111,000 1,4 111,000

152 96,400 0,4 96,400

154 100,000 0,7 100,000

163 82,300 -0,5 82,300

168 85,500 -0,3 85,500

170 64,490 -1,9 64,490

175 88,900 0,0 88,900

184 77,900 -0,9 77,900

191 83,900 -0,4 83,900

192 81,200 -0,6 81,200

193 156,289 4,2 156,289
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_6, 1,1,1-Trichlorethan

Probe: PROBE_6 Sollwert: 18,254 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: 1,1,1-Trichlorethan Rel. Soll-Stdabw .: 18,62% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 38 Toleranzbereich: 11,822 - 25,999 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

003 10,800 -24 10,800

012 17,500 -0,2 17,500

021 16,400 -0,6 16,400

042 17,300 -0,3 17,300

045 15,500 -0,9 15,500

049 19,500 0,3 19,500

052 21,110 0,8 21,110

053 28,700 2,8 28,700

063 20,800 0,7 20,800

064 18,600 0,1 18,600

067 20,600 0,6 20,600

069 21,400 0,8 21,400

074 21,100 0,8 21,100

075 16,800 -0,5 16,800

079 15,500 -0,9 15,500

081 16,300 -0,6 16,300

083 10,800 -2,4 10,800

089 16,100 -0,7 16,100

092 19,900 0,4 19,900

094 17,000 -0,4 17,000

099 16,640 -0,5 16,640

109 25,600 19 25,600

111 19,050 0,2 19,050

119 19,300 0,3 19,300

121 21,100 0,8 21,100

124 17,400 -0,3 17,400

134 17,600 -0,2 17,600

135 14,500 -1,2 14,500

136 20,400 0,6 20,400

152 19,100 0,2 19,100

154 22,210 1,0 22,210

163 16,300 -0,6 16,300

168 13,100 -1,6 13,100

170 10,100 -2,6 10,100

175 24,200 1,6 24,200

184 18,400 0,0 18,400

191 19,700 0,4 19,700

192 18,100 0,0 18,100
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_6, Tetrachlorethen

Probe: PROBE_6 Sollwert: 49,732 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Tetrachlorethen Rel. Soll-Stdabw.: 15,86% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 39 Toleranzbereich: 34,648 - 67,406 pug/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

003 28,400 -2,9 28,400

012 51,400 0,2 51,400

021 52,000 0,3 52,000

042 47,600 -0,3 47,600

045 42,100 -1,0 42,100

049 48,800 -0,1 48,800

052 51,720 0,2 51,720

053 60,000 1,2 60,000

063 56,200 0,8 56,200

064 53,600 0,4 53,600

067 55,800 0,7 55,800

069 59,500 11 59,500

074 56,300 0,8 56,300

075 47,600 -0,3 47,600

079 47,700 -0,3 47,700

081 51,800 0,2 51,800

083 32,600 -2,3 32,600

085 45,200 -0,6 45,200

089 33,800 -2,2 33,800

092 53,800 0,5 53,800

094 45,200 -0,6 45,200

099 47,920 -0,2 47,920

109 65,800 1,9 65,800

111 47,900 -0,2 47,900

119 49,000 -0,1 49,000

121 50,900 0,1 50,900

124 47,100 -0,4 47,100

134 50,600 0,1 50,600

135 25,100 -33 25,100

136 56,600 0,8 56,600

152 47,100 -0,4 47,100

154 57,360 0,9 57,360

163 45,400 -0,6 45,400

168 42,900 -0,9 42,900

170 34,020 -21 34,020

175 62,000 1,4 62,000

184 47,200 -0,3 47,200

191 48,100 -0,2 48,100

192 61,600 1,4 61,600
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_6, Toluol

Probe: PROBE_6 Sollwert: 67,927 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Toluol Rel. Soll-Stdabw .: 16,67% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 41 Toleranzbereich: 46,348 - 93,413 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

003 115,000 3,8 115,000

012 67,200 -0,1 67,200

021 69,900 0,2 69,900

029 75,400 0,6 75,400

042 66,000 -0,2 66,000

045 67,500 0,0 67,500

049 69,100 0,1 69,100

052 59,760 -0,8 59,760

053 63,200 -0,4 63,200

063 73,800 0,5 73,800

064 69,500 0,1 69,500

067 62,400 -0,5 62,400

069 80,700 1,0 80,700

074 76,900 0,7 76,900

079 63,400 -0,4 63,400

081 77,000 0,7 77,000

083 57,800 -1,0 57,800

085 59,400 -0,8 59,400

089 62,800 -0,5 62,800

092 75,700 0,6 75,700

094 55,800 -1,2 55,800

095 151,000 6,7 151,000

099 68,340 0,0 68,340

109 85,800 1,4 85,800

111 65,800 -0,2 65,800

119 67,800 0,0 67,800

121 74,700 0,5 74,700

124 71,300 0,3 71,300

134 61,400 -0,6 61,400

135 50,100 -1,7 50,100

136 76,100 0,7 76,100

152 69,500 0,1 69,500

154 79,240 0,9 79,240

163 60,500 -0,7 60,500

168 67,500 0,0 67,500

170 43,000 -24 43,000

175 94,300 2,1 94,300

184 69,800 0,2 69,800

191 56,600 -1,1 56,600

192 63,800 -0,4 63,800

193 125,889 4,7 125,889
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_6, Trichlorethen

Probe: PROBE_6 Sollwert: 125,602 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Trichlorethen Rel. Soll-Stdabw .: 13,34% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 39 Toleranzbereich: 93,259 - 162,553 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

003 85,300 -2,6 85,300

012 119,000 -0,4 119,000

021 120,000 -0,4 120,000

042 121,000 -0,3 121,000

045 116,000 -0,6 116,000

049 128,000 0,1 128,000

052 119,700 -0,4 119,700

053 137,000 0,6 137,000

063 142,000 0,9 142,000

064 131,000 0,3 131,000

067 147,000 1,2 147,000

069 155,000 1,6 155,000

074 139,000 0,7 139,000

075 122,100 -0,2 122,100

079 129,000 0,2 129,000

081 126,000 0,0 126,000

083 101,000 -1,6 101,000

085 120,000 -0,4 120,000

089 88,800 -2,3 88,800

092 138,000 0,7 138,000

094 131,000 0,3 131,000

099 118,810 -0,4 118,810

109 143,000 1,0 143,000

111 129,000 0,2 129,000

119 110,000 -1,0 110,000

121 132,000 0,4 132,000

124 129,000 0,2 129,000

134 131,000 0,3 131,000

135 96,000 -1,9 96,000

136 149,000 1,3 149,000

152 138,000 0,7 138,000

154 145,730 11 145,730

163 113,000 -0,8 113,000

168 114,000 -0,7 114,000

170 84,780 -2,6 84,780

175 140,500 0,8 140,500

184 120,000 -0,4 120,000

191 120,000 -0,4 120,000

192 126,000 0,0 126,000
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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LURV 56 LHKW/BTEX in Abwasser, Februar 2020, Abschlussbericht Vs. 1

BTXE/LHKW in Abwasser PROBE_6, Dichlormethan

Probe: PROBE_6 Sollwert: 36,267 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Dichlormethan Rel. Soll-Stdabw .: 13,19% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 37 Toleranzbereich: 27,027 - 46,807 pug/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

003 30,400 -1,3 30,400

012 39,100 0,6 39,100

021 36,300 0,0 36,300

042 34,000 -0,5 34,000

045 28,800 -1,7 28,800

049 44,000 15 44,000

052 47,360 2,2 47,360

053 44,600 1,6 44,600

063 36,400 0,0 36,400

064 35,000 -0,3 35,000

067 36,600 0,1 36,600

069 38,200 0,4 38,200

074 37,300 0,2 37,300

075 34,900 -0,3 34,900

079 31,900 -1,0 31,900

081 34,200 -0,5 34,200

083 34,200 -0,5 34,200

089 34,900 -0,3 34,900

092 36,000 -0,1 36,000

094 40,800 0,9 40,800

099 33,810 -0,5 33,810

109 38,600 0,5 38,600

111 45,950 1,9 45,950

119 39,400 0,6 39,400

121 36,300 0,0 36,300

124 37,900 0,3 37,900

134 32,800 -0,8 32,800

135 37,200 0,2 37,200

136 44,000 15 44,000

152 38,500 0,4 38,500

154 35,710 -0,1 35,710

163 31,000 -1,2 31,000

168 31,700 -1,0 31,700

175 55,900 3,8 55,900

184 33,000 -0,7 33,000

191 25,100 -25 25,100

192 32,200 -0,9 32,200
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