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1. Allgemeines
Der Ringversuch 04 dient der Uberpriifung der Analytik der Parameter sauren Pflanzenschutz- und
Arzneimitteln nach Anlage 2 der TrinkwV 2001.

2. Teilnehmerzahlen

Insgesamt haben 77 Labore an dem Ringversuch teilgenommen.
3. Ringversuchsdesign

Jeder Teilnehmer erhielt 3 x 2 Proben fir eine Doppelbestimmung der unten genannten Parameter in
1L Schraubglasflaschen. Die Proben wurden durch Kihlung konserviert. Es wurden 6 Konzentrations-
niveaus hergestellt. Die Verteilung der Niveaus auf die Teilnehmer erfolgte zufallig.

4. Proben

Zu untersuchende Parameter:

Bentazon, Bezafibrat, Bromoxynil, Dichlorprop, Diclofenac, Ibuprofen, Mecoprop (MCPP), MCPA,
MCPB, Quinmerac, 2,4-D, 2,4,5-T

Matrix

Synthetisches Trinkwasser, hergestellt aus vollentionisiertem Wasser durch Zugabe entsprechender
Salze

Probenherstellung

Zur Herstellung der Proben wurde die Matrix mit Standardlésungen, deren Konzentrationen genau be-
kannt waren, aufgestockt. Fur jedes Niveau wurde ein Ansatz hergestellt und in Flaschen abgefullt.
Alle Proben wurden vom Zeitpunkt der Abfillung bis zur Abgabe an die Teilnehmerlabore kontinuier-
lich bei ca. 4°C gekuhilt.

5. Probenverteilung
Der Versand der gekihlten Proben erfolgte mittels Paketdienst am 11. November 2019 mit einer ga-
rantierten Lieferung bis 12. November 2019 um 12 Uhr.

6. Homogenitat und Stabilitat
Die Homogenitat der Proben wurde fiir alle Niveaus und Parameter direkt nach der Herstellung durch

begleitende Analytik mehrerer Proben nachgewiesen. Die Stabilitdt der Proben wurde durch Messun-
gen bis zum Ende des Analysenzeitraumes bestatigt

7. Analysenverfahren
Die Wahl des Analysenverfahrens war grundséatzlich freigestellt. Es wurde jedoch vorausgesetzt,

dass mit den gewahlten Analysenverfahren eine vorgegebene untere Grenze des Arbeitsbereichs fir
die einzelnen Parameter erreicht wird.

8. Arbeitsbereich
Eine untere Grenze des Arbeitsbereichs von 50 ng/L musste fir die einzelnen Parameter im Ringver-
such erreicht werden.

9. Ergebnisabgabe
Die teilnehmenden Labore wurden darauf hingewiesen, spatestens am Tag nach Erhalt der Proben

mit der Analytik zu beginnen. Die Analytik sollte bis zum 26. November 2019 abgeschlossen worden
sein.

Die Ergebnisse der Analysen mussten bis zum 6. Dezember 2019 beim Veranstalter schriftlich vorlie-
gen. Spater eingehende Werte wurden nicht berticksichtigt.

10. Angabe des Ergebnisses

Die Proben waren jeweils zweifach Uber das Gesamtverfahren zu analysieren. Anzugeben war der
Mittelwert aus beiden Bestimmungen in ug/L mit drei signifikanten Stellen.
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11. Statistische Auswertung

Die statistische Auswertung der Daten dieses Ringversuchs erfolgte nach DIN 38402 - A 45:2014-06
»Ringversuche zur Eignungsprifung von Laboratorien mit der Software PROLab Standard, Fa. Quo-
Data, Dresden.

Als zugewiesener Wert xpt wurde der Hampel-Schéatzer als robuster Gesamtmittelwert aus den Teil-
nehmerwerten berechnet. Die Vergleichsstandardabweichung opt wurde nach der Q-Methode berech-
net. Aus der Vergleichsstandardabweichung opt wurden die Toleranzgrenzen bestimmt.

Aus zugewiesenem Wert xpt und Standardabweichung zur Eignungsbeurteilung opt wurde flr jeden
Messwert x nach folgender Formel ein z-Score berechnet:

(X_Xpt)

O

Z — Score =
pt

Dieser z-Score wurde gemaf den Vorgaben des LAWA-Merkblatts A-3 mittels Korrekturfaktoren zu
zu-Scores modifiziert. Als Toleranzgrenze wurde |zu| = 2,0 festgelegt.

12. Varianzfunktion
Um Ungerechtigkeiten bei der Bewertung unterschiedlicher Konzentrationsniveaus zu vermeiden,

wurde geprift, in wieweit dies mit der Anwendung der Varianzfunktion vermieden werden kann. Die
Entscheidung fur die Anwendung der Varianzfunktion erfolgte nach Vorlage aller Daten.

Die Varianzfunktion wurde nicht angewendet.
13. Limitierung der Standardabweichung
Zur Beurteilung wurde die Vergleichsstandardabweichung herangezogen, auf deren Grundlage die

Toleranzgrenzen ermittelt wurden. Damit diese weder zu weit noch zu eng berechnet wurden, galt fol-
gende Limitierung der relativen Vergleichsstandardabweichung opt:

Untergrenze: 5%, Obergrenze: 25%

Die untere Grenze wurde bei keinem Parameter, die obere Grenze fur Ibuprofen in Probe 3 und fur
Quinmerac in Probe 6 angewandt.

14. Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung erfolgte parameterspezifisch. Ein Parameter wurde als erfolgreich bestimmt anerkannt,
wenn mindestens 2 von 3 Werten innerhalb der Toleranzgrenzen lagen.

Als nicht erfolgreich analysiert galten:

Nicht bestimmte Werte,

Werte, die mit ,kleiner (<) untere Grenze des Arbeitsbereichs" angegeben wurden,
Werte, die aus Untervergaben an ein Fremdlabor resultierten,

Werte, die nicht innerhalb des vorgegebenen Analysenzeitraumes ermittelt wurden und
Werte, die nicht innerhalb der festgesetzten Frist beim Veranstalter eintrafen.

15. Messunsicherheit des zugewiesenen Wertes
Die Messunsicherheit des mittels robuster Statistik berechneten Gesamtmittelwertes wurde nach DIN
ISO 13528:2009-01 folgendermaf3en abgeschatzt,
Ux = 1,25 * o/ (p1?)

wobei opt die robuste Standardabweichung und p die Anzahl der Teilnehmer des Ringversuchs ist.
Sie wird im Folgenden als MU zugewiesener Wert aufgefihrt.

16. Ruckfuhrbarkeit
Da keine ausreichend ruckfuhrbaren Referenzwerte zur Verfligung standen, wurde als zugewiesener

Wert der mittels Hampel-Schéatzer berechnete Gesamtmittelwert der Teilnehmerergebnisse genutzt.
Dieser ist auf die Werte des Teilnehmerkollektivs zurtickzufuhren.
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17. Ergebnisse
76 Labore haben Ergebnisse zu diesem Ringversuch abgegeben, davon haben 43 Labore alle Para-
meter bestimmt.

Tabelle: Anzahl Labore mit Ergebnisabgabe, sowie erfolgreicher und nicht erfolgreicher Labore je Pa-
rameter.

. nicht Anteil

Parameter Anzahl der erfplgrelche erfolgreiche erfolgreicher
Labore Bestimmungen Bestimmungen Bestimmungen

Bentazon 75 196 29 87%
Dichlorprop 76 206 22 90%
MCPB 60 156 24 87%
2,4-D 71 190 23 89%
2,4,5T 61 160 23 87%
Bezafibrat 43 120 9 93%
Bromoxynil 67 181 20 90%
MCPA 75 198 27 88%
Mecoprop 76 203 25 89%
Quinmerac 51 137 16 90%
Ibuprofen 46 124 14 90%
Diclofenac 50 133 17 89%

Grafik: Anzahl erfolgreicher und nicht erfolgreicher Bestimmungen je Parameter:
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18. Verfligbarkeit des Berichts

Der Bericht ist im Internet verfligbar unter www.hamburg.de/bgv/ringversuche-auswertungen/.
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Statistische Auswertung
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Probe 1
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Kennwerte — Probe 1

Tabelle: Kennwerte Probe 1

untere obere
Zu- Soll- Vergleich- Rel. Toleranz- Toleranz- Standard- MU
Anzahl der gewiesener Stdabw. Stdabw. Rel. Soll-  Vergleich- grenze grenze fehler zugewiesener
Probe 1 Labore  Wert [pg/L]  [pg/L] [Hg/L] Stdabw. Stdabw. [pa/L] [Hg/L] [ug/L] Wert
Bentazon 40 0,106 0,014 0,014 13,47% 13,47% 0,079 0,138 0,003 2,66%
Dichlorprop 40 0,421 0,069 0,069 16,35% 16,35% 0,29 0,576 0,014 3,23%
MCPB 32 0,592 0,078 0,078 13,11% 13,11% 0,442 0,763 0,017 2,90%
2,4-D 38 0,164 0,022 0,022 13,45% 13,45% 0,122 0,213 0,004 2,73%
2,45-T 33 0,107 0,018 0,018 16,37% 16,37% 0,074 0,147 0,004 3,56%
Bezafibrat 25 0,158 0,023 0,023 14,73% 14,73% 0,113 0,21 0,006 3,68%
Bromoxynil 33 0,369 0,045 0,045 12,20% 12,20% 0,281 0,467 0,01 2,65%
MCPA 38 0,55 0,079 0,079 14,43% 14,43% 0,398 0,727 0,016 2,93%
Mecoprop 39 0,548 0,073 0,073 13,30% 13,30% 0,407 0,709 0,015 2,66%
Quinmerac 31 0,623 0,123 0,123 19,70% 19,70% 0,391 0,904 0,028 4,42%
Ibuprofen 28 0,41 0,06 0,06 14,55% 14,55% 0,295 0,542 0,014 3,44%
Diclofenac 28 0,354 0,05 0,05 14,17% 14,17% 0,257 0,465 0,012 3,35%
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Ubersicht zu-Scores

Scores fiir Probe 1

Merkmal

JEUBJOII]

Layoudng)

JRIBLULING

dosdooay

DI

[IUAxoLlolg

Blquezeg

15T

a+'z

42N

doudiojyoig

LozZejuayg

52417

AN xx-x.<<<
xm»>>><x> 4%»

e

4xxhb x}»xx

]

kil

5751.4

’.PP .P».l

<< Ty
_bh»b P.z..’ 4Im

u..‘i 4u< 1141{‘xl

‘{XXF
B WY

<XX4 ‘

)
o

815,0

5

‘XI‘X‘XXQ‘XX‘X-
.‘.I. I.X.P‘Xh»‘ ‘. ““a‘l.”
8
»XX P Sl et "0}-
‘ *‘ hd “«
4» hh h»b{di ‘41&#-

| B MG

b

-'2-'1:5'i2'_'2-10'i2'-'2_'101'2'-'2_'1:5&2'_'2-10&2'_'2_'101'2'-'2_'1012_'2-'1012_2-101'2'-'2_101'2'_'2-'161'2'_'2-'1[':1'2'

Zu-Score

PROLab Plus

Seite 11 von 182



Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Scores fiir Probe 1

Merkmal
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Einzeldarstellung der Parameter

Grafik und Tabelle
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Abbildung 1: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 1, Bentazon

Probe: Probe 1 Sollwert: 0,106 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Bentazon Rel. Soll-Stdabw.: 13,47% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 0,079 - 0,138 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Abbildung 2: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 1, Dichlorprop

Probe: Probe 1 Sollwert: 0,421 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Dichlorprop Rel. Soll-Stdabw.: 16,35% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 0,290 - 0,576 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Abbildung 3: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 1, MCPB

Probe: Probe 1 Sollwert: 0,592 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: MCPB Rel. Soll-Stdabw.: 13,11% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 32 Toleranzbereich: 0,442 - 0,763 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Abbildung 4: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 1, 2,4-D

Probe: Probe 1 Sollwert: 0,164 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: 2,4-D Rel. Soll-Stdabw.: 13,45% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 38 Toleranzbereich: 0,122 - 0,213 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
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Abbildung 5: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 1, 2,4,5-T

Probe: Probe 1 Sollwert: 0,107 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: 2,45-T Rel. Soll-Stdabw.: 16,37% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 33 Toleranzbereich: 0,074 - 0,147 pg/L (J[Zu-Score| <= 2,0)
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Abbildung 6: Mittelwerte + Stdabw. flr Probe 1, Bezafibrat

Probe: Probe1l  Sollwert: 0,158 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Bezafibrat Rel. Soll-Stdabw.: 14,73% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 25 Toleranzbereich: 0,113 - 0,210 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Probe:
Merkmal:

Anzahl Labore in Berechnung: 33

Probe 1

Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 7: Mittelwerte + Stdabw. flr Probe 1, Bromoxynil

Sollwert:

0,369 ug/L (empirischer Wert)
Bromoxynil Rel. Soll-Stdabw.: 12,20% (Limited

Toleranzbereich: 0,281 - 0,467 pg/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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Hg/L

Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 8: Mittelwerte + Stdabw. fur Probe 1, MCPA

Probe: Probe 1 Sollwert: 0,550 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: MCPA Rel. Soll-Stdabw.: 14,43% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 38 Toleranzbereich: 0,398 - 0,727 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Hg/L

Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 9: Mittelwerte + Stdabw. flur Probe 1, Mecoprop

Probe: Probe1l  Sollwert: 0,548 ug/L (empirischer Wert)
Merkmal: Mecoprop Rel. Soll-Stdabw.: 13,30% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 39 Toleranzbereich: 0,407 - 0,709 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Hg/L

Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 10: Mittelwerte + Stdabw. flr Probe 1, Quinmerac

Probe: Probe 1 Sollwert: 0,623 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Quinmerac Rel. Soll-Stdabw.: 19,70% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 31 Toleranzbereich: 0,391 - 0,904 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Ho/L

Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 11: Mittelwerte + Stdabw. fur Probe 1, Ibuprofen

Probe: Probe 1 Sollwert: 0,410 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Ibuprofen Rel. Soll-Stdabw.: 14,55% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 28 Toleranzbereich: 0,295 - 0,542 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Ho/L

Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 12: Mittelwerte + Stdabw. flr Probe 1, Diclofenac

Probe: Probe 1 Sollwert: 0,354 ug/L (empirischer Wert)
Merkmal: Diclofenac Rel. Soll-Stdabw.: 14,17% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 28 Toleranzbereich: 0,257 - 0,465 pg/L (J[Zu-Score| <= 2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 1, Bentazon
. VAN

Einzeldarstellung Tabelle W

Probe: Probe 1 Sollwert: 0,106 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Bentazon Rel. Soll-Stdabw .: 13,47% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 0,079 - 0,138 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

01 0,095 -0,9 0,095

05 0,103 -0,2 0,103

06 97,000 6288,0 97,000

07 0,102 -0,3 0,102

08 0,130 15 0,130

10 0,102 -0,3 0,102

11 0,103 -0,3 0,103

13 0,098 -0,6 0,098

14 0,112 0,4 0,112

15 0,126 1,3 0,126

16 0,071 -2,6 0,071

19 0,101 -0,4 0,101

27 0,105 -0,1 0,105

28 0,106 0,0 0,106

30 0,084 -1,6 0,084

32 0,130 15 0,130

35 0,103 -0,2 0,103

39 0,109 0,2 0,109

40 0,107 0,1 0,107

42 0,110 0,2 0,110

43 0,123 1,1 0,123

46 0,087 -1,4 0,087

51 0,109 0,2 0,109

52 0,107 0,1 0,107

53 0,123 1,1 0,123

55 0,120 0,9 0,120

58 0,194 57 0,194

59 0,058 -3,6 0,058

60 0,111 0,3 0,111

65 0,109 0,2 0,109

66 0,110 0,2 0,110

67 0,124 1,2 0,124

70 0,109 0,2 0,109

72 0,100 -0,5 0,100

74 0,112 0,4 0,112

75 0,092 -1,0 0,092

77 0,088 -1,3 0,088

78 0,092 -1,1 0,092

80 0,110 0,2 0,110

81 0,113 0,4 0,113
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 1, Dichlorprop

Probe: Probe 1 Sollwert: 0,421 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Dichlorprop Rel. Soll-Stdabw.: 16,35% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 40 Toleranzbereich: 0,290 - 0,576 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

01 0,276 -2,3 0,276

05 0,390 -0,5 0,390

06 410,000 5424,2 410,000

07 0,427 0,1 0,427

08 0,504 11 0,504

10 0,492 0,9 0,492

11 0,370 -0,8 0,370

13 0,386 -0,6 0,386

14 0,465 0,6 0,465

15 0,580 2,1 0,580

16 0,466 0,6 0,466

19 0,404 -0,3 0,404

27 0,373 -0,8 0,373

28 0,410 -0,2 0,410

30 0,360 -1,0 0,360

32 0,287 -2,1 0,287

35 0,400 -0,3 0,400

39 0,417 -0,1 0,417

40 0,438 0,2 0,438

42 0,430 0,1 0,430

43 0,573 2,0 0,573

46 0,366 -0,9 0,366

51 0,449 0,4 0,449

52 0,367 -0,8 0,367

53 0,477 0,7 0,477

B5) 0,477 0,7 0,477

58 0,305 -1,8 0,305

59 0,593 23 0,593

60 0,430 0,1 0,430

65 0,421 0,0 0,421

66 0,450 0,4 0,450

67 0,453 0,4 0,453

70 0,423 0,0 0,423

72 0,345 -1,2 0,345

74 0,423 0,0 0,423

75 0,420 0,0 0,420

77 0,338 -1,3 0,338

78 0,406 -0,2 0,406

80 0,463 0,6 0,463

81 0,467 0,6 0,467
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 1, MCPB
Probe: Probe 1 Sollwert: 0,592 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: MCPB Rel. Soll-Stdabw .: 13,11% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 32 Toleranzbereich: 0,442 - 0,763 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
01 0,389 -2,8 0,389
05 0,526 -0,9 0,526
06 548,000 6561,9 548,000
10 0,530 -0,9 0,530
11 0,551 -0,6 0,551
14 0,592 0,0 0,592
19 0,564 -0,4 0,564
27 0,576 -0,2 0,576
28 0,545 -0,6 0,545
30 0,561 -0,4 0,561
32 0,212 -5,2 0,212
35 0,648 0,7 0,648
39 0,614 0,3 0,614
40 0,596 0,0 0,596
42 0,600 0,1 0,600
43 0,679 1,0 0,679
46 0,521 -1,0 0,521
51 0,604 0,1 0,604
52 0,504 -1,2 0,504
53 0,698 13 0,698
55 0,585 -0,1 0,585
65 0,660 0,8 0,660
66 0,650 0,7 0,650
67 0,682 11 0,682
70 0,529 -0,9 0,529
72 0,589 0,0 0,589
74 0,658 0,8 0,658
75 0,614 0,3 0,614
7 0,515 -1,1 0,515
78 0,579 -0,2 0,579
80 0,636 0,5 0,636
81 0,685 11 0,685
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 1,2,4-D

Probe: Probe 1 Sollwert: 0,164 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: 2,4-D Rel. Soll-Stdabw .: 13,45% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 38 Toleranzbereich: 0,122 - 0,213 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

01 0,124 -1,9 0,124

05 0,155 -0,4 0,155

06 150,000 6299,6 150,000

07 0,165 0,0 0,165

08 0,193 1,2 0,193

10 0,173 0,4 0,173

11 0,140 -1,2 0,140

14 0,179 0,6 0,179

15 0,208 18 0,208

16 0,169 0,2 0,169

19 0,150 -0,7 0,150

27 0,150 -0,7 0,150

28 0,187 1,0 0,187

30 0,155 -0,4 0,155

32 0,170 0,2 0,170

35 0,130 -1,6 0,130

39 0,151 -0,6 0,151

40 0,159 -0,2 0,159

42 0,170 0,2 0,170

43 0,201 15 0,201

46 0,137 -1,3 0,137

51 0,165 0,0 0,165

52 0,128 -1,7 0,128

53 0,163 -0,1 0,163

55 0,217 2,2 0,217

59 0,184 0,8 0,184

60 0,165 0,0 0,165

65 0,160 -0,2 0,160

66 0,163 -0,1 0,163

67 0,178 0,6 0,178

70 0,143 -1,0 0,143

72 0,120 -2,1 0,120

74 0,175 0,5 0,175

75 0,157 -0,3 0,157

77 0,169 0,2 0,169

78 0,173 0,4 0,173

80 0,178 0,6 0,178

81 0,183 0,8 0,183
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 1,2,45-T
Probe: Probe 1 Sollwert: 0,107 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: 2,45-T Rel. Soll-Stdabw .: 16,37% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 33 Toleranzbereich: 0,074 - 0,147 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
01 0,090 -1,1 0,090
05 0,109 0,1 0,109
06 108,000 5595,6 108,000
07 0,113 0,3 0,113
10 0,113 0,3 0,113
11 0,098 -0,6 0,098
14 0,119 0,6 0,119
15 0,140 1,7 0,140
16 0,063 -2,7 0,063
27 0,098 -0,6 0,098
30 0,092 -0,9 0,092
32 0,101 -0,4 0,101
35 0,083 -15 0,083
39 0,099 -0,5 0,099
40 0,106 -0,1 0,106
42 0,110 0,1 0,110
46 0,112 0,2 0,112
51 0,123 0,8 0,123
52 0,080 -1,7 0,080
53 0,093 -0,9 0,093
55 0,141 1,7 0,141
59 0,222 59 0,222
60 0,110 0,1 0,110
65 0,112 0,2 0,112
66 0,116 0,4 0,116
67 0,120 0,7 0,120
70 0,110 0,1 0,110
72 0,088 -1,2 0,088
74 0,114 0,3 0,114
7 0,109 0,1 0,109
78 0,112 0,2 0,112
80 0,120 0,7 0,120
81 0,130 12 0,130
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 1, Bezafibrat
Probe: Probe 1 Sollwert: 0,158 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Bezafibrat Rel. Soll-Stdabw .: 14,73% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 25 Toleranzbereich: 0,113 - 0,210 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
06 147,000 5815,0 147,000
07 0,152 -0,3 0,152
08 0,176 0,7 0,176
10 0,194 14 0,194
11 0,123 -1,6 0,123
14 0,161 0,1 0,161
15 0,133 -11 0,133
19 0,149 -0,4 0,149
30 0,157 0,0 0,157
32 0,149 -0,4 0,149
40 0,154 -0,2 0,154
46 0,137 -1,0 0,137
51 0,184 1,0 0,184
55 0,180 0,9 0,180
59 0,203 18 0,203
60 0,160 0,1 0,160
65 0,175 0,7 0,175
66 0,157 0,0 0,157
70 0,160 0,1 0,160
72 0,109 -2,2 0,109
74 0,157 0,0 0,157
75 0,134 -1,1 0,134
7 0,157 0,0 0,157
78 0,150 -0,4 0,150
80 0,177 0,8 0,177
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 1, Bromoxynil
Probe: Probe 1 Sollwert: 0,369 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Bromoxynil Rel. Soll-Stdabw.: 12,20% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 33 Toleranzbereich: 0,281 - 0,467 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
01 0,311 -1,4 0,311
05 0,355 -0,3 0,355
08 0,415 1,0 0,415
10 0,382 0,3 0,382
11 0,348 -0,5 0,348
14 0,379 0,2 0,379
15 0,261 -25 0,261
27 0,342 -0,6 0,342
28 0,364 -0,1 0,364
30 0,316 -1,2 0,316
32 0,442 15 0,442
35 0,334 -0,8 0,334
39 0,520 3,2 0,520
40 0,372 0,1 0,372
42 0,370 0,0 0,370
46 0,340 -0,7 0,340
51 0,417 1,0 0,417
52 0,323 -11 0,323
53 0,320 -1,1 0,320
55 0,420 11 0,420
59 0,359 -0,2 0,359
60 0,374 0,1 0,374
65 0,360 -0,2 0,360
66 0,384 0,3 0,384
67 0,426 12 0,426
70 0,374 0,1 0,374
72 0,329 -0,9 0,329
74 0,404 0,7 0,404
75 0,363 -0,1 0,363
7 0,308 -1,4 0,308
78 0,375 0,1 0,375
80 0,425 12 0,425
81 0,416 1,0 0,416
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 1, MCPA

Probe: Probe 1 Sollwert: 0,550 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: MCPA Rel. Soll-Stdabw .: 14,43% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 38 Toleranzbereich: 0,398 - 0,727 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

01 0,371 -2,4 0,371

05 0,544 -0,1 0,544

06 543,000 6306,4 543,000

07 0,595 0,5 0,595

08 0,675 15 0,675

10 0,608 0,7 0,608

11 0,474 -1,0 0,474

13 0,364 -2,5 0,364

14 0,584 0,4 0,584

15 0,778 2,6 0,778

16 0,540 -0,1 0,540

19 0,532 -0,2 0,532

27 0,508 -0,6 0,508

28 0,539 -0,2 0,539

30 0,529 -0,3 0,529

32 0,263 -3,9 0,263

39 0,560 0,1 0,560

40 0,524 -0,4 0,524

42 0,560 0,1 0,560

43 0,708 18 0,708

46 0,466 -11 0,466

51 0,569 0,2 0,569

52 0,450 -1,3 0,450

53 0,559 0,1 0,559

5 0,573 0,3 0,573

58 0,350 -2,7 0,350

60 0,544 -0,1 0,544

65 0,499 -0,7 0,499

66 0,593 0,5 0,593

67 0,598 0,6 0,598

70 0,554 0,0 0,554

72 0,663 1,3 0,663

74 0,621 0,8 0,621

75 0,565 0,2 0,565

7 0,462 -1,2 0,462

78 0,553 0,0 0,553

80 0,615 0,8 0,615

81 0,594 0,5 0,594
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 1, Mecoprop

Probe: Probe 1 Sollwert: 0,548 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Mecoprop Rel. Soll-Stdabw .: 13,30% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 39 Toleranzbereich: 0,407 - 0,709 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

01 0,363 -2,7 0,363

05 0,372 -2,6 0,372

06 530,000 6753,4 530,000

07 0,572 0,3 0,572

08 0,617 0,9 0,617

10 0,591 0,6 0,591

11 0,473 -11 0,473

13 0,510 -0,6 0,510

14 0,585 0,5 0,585

15 0,732 2,3 0,732

16 0,555 0,1 0,555

19 0,501 -0,7 0,501

27 0,470 -11 0,470

28 0,508 -0,6 0,508

30 0,500 -0,7 0,500

32 0,218 -4,8 0,218

39 0,541 -0,1 0,541

40 0,552 0,1 0,552

42 0,560 0,2 0,560

43 0,583 0,4 0,583

46 0,450 -1,4 0,450

51 0,639 12 0,639

52 0,468 -1,2 0,468

53 0,570 0,3 0,570

5 0,605 0,7 0,605

58 0,391 -2,3 0,391

59 0,763 2,7 0,763

60 0,568 0,3 0,568

65 0,516 -0,5 0,516

66 0,572 0,3 0,572

67 0,618 0,9 0,618

70 0,527 -0,3 0,527

72 0,591 0,6 0,591

74 0,590 0,5 0,590

75 0,562 0,2 0,562

7 0,582 0,4 0,582

78 0,510 -0,6 0,510

80 0,562 0,2 0,562

81 0,591 0,6 0,591
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 1, Quinmerac
Probe: Probe 1 Sollwert: 0,623 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Quinmerac Rel. Soll-Stdabw .: 19,70% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 31 Toleranzbereich: 0,391 - 0,904 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
01 0,379 -2,2 0,379
05 0,572 -0,4 0,572
08 0,709 0,6 0,709
10 0,771 11 0,771
11 0,460 -1,4 0,460
14 0,631 0,1 0,631
15 0,864 18 0,864
27 0,463 -1,4 0,463
28 0,556 -0,6 0,556
30 0,553 -0,6 0,553
32 0,531 -0,8 0,531
35 0,563 -0,5 0,563
40 0,607 -0,1 0,607
42 0,620 0,0 0,620
46 0,499 -1,1 0,499
51 1,856 9,0 1,856
53 0,633 0,1 0,633
55) 0,607 -0,1 0,607
59 0,961 2,5 0,961
60 0,601 -0,2 0,601
65 0,726 0,8 0,726
66 0,638 0,1 0,638
67 0,665 0,3 0,665
70 0,621 0,0 0,621
72 0,592 -0,3 0,592
74 0,684 0,4 0,684
75 0,510 -1,0 0,510
77 0,675 0,4 0,675
78 0,614 -0,1 0,614
80 0,761 1,0 0,761
81 0,769 11 0,769
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 1, Ibuprofen
Probe: Probe 1 Sollwert: 0,410 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Ibuprofen Rel. Soll-Stdabw .: 14,55% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 28 Toleranzbereich: 0,295 - 0,542 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
06 395,000 6108,7 395,000
07 0,808 6,2 0,808
08 0,515 1,6 0,515
10 0,420 0,2 0,420
11 0,361 -0,9 0,361
14 0,430 0,3 0,430
15 0,382 -0,5 0,382
19 0,398 -0,2 0,398
30 0,433 0,4 0,433
32 0,429 0,3 0,429
35 0,336 =153 0,336
39 0,282 -2,3 0,282
40 0,466 0,9 0,466
46 0,403 -0,1 0,403
51 0,290 -2,1 0,290
53 0,412 0,0 0,412
55 0,442 0,5 0,442
59 0,436 0,4 0,436
60 0,424 0,2 0,424
65 0,405 -0,1 0,405
66 0,448 0,6 0,448
70 0,474 1,0 0,474
72 0,354 -1,0 0,354
74 0,430 0,3 0,430
75 0,415 0,1 0,415
7 0,398 -0,2 0,398
78 0,331 -1,4 0,331
80 0,486 1,2 0,486
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 1, Diclofenac
Probe: Probe 1 Sollwert: 0,354 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Diclofenac Rel. Soll-Stdabw.: 14,17% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 28 Toleranzbereich: 0,257 - 0,465 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
06 339,000 6243,7 339,000
07 0,362 0,1 0,362
08 0,378 0,4 0,378
10 0,053 -6,4 0,053
11 0,299 -1,2 0,299
13 0,286 -1,4 0,286
14 0,339 -0,3 0,339
15 0,424 1,3 0,424
27 0,358 0,1 0,358
30 0,376 0,4 0,376
32 0,254 -2,1 0,254
35 0,272 -1,7 0,272
39 0,146 -4,4 0,146
40 0,389 0,6 0,389
46 0,306 -1,0 0,306
51 0,360 0,1 0,360
53 0,342 -0,3 0,342
55 0,345 -0,2 0,345
60 0,365 0,2 0,365
65 0,386 0,6 0,386
66 0,406 1,0 0,406
70 0,341 -0,3 0,341
72 0,364 0,2 0,364
74 0,339 -0,3 0,339
75 0,370 0,3 0,370
7 0,377 0,4 0,377
78 0,423 13 0,423
80 0,373 0,4 0,373
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Kennwerte — Probe 2

Tabelle: Kennwerte Probe 2

untere obere
Zu- Soll- Vergleich- Rel. Toleranz- Toleranz- Standard- MU
Anzahl der gewiesener Stdabw. Stdabw. Rel. Soll-  Vergleich- grenze grenze fehler zugewiesener
Probe 2 Labore  Wert [ug/L] [po/L] [pg/L] Stdabw. Stdabw. [pg/L] [pg/L] [pg/L] Wert
Bentazon 35 0,168 0,024 0,024 14,21% 14,21% 0,122 0,221 0,005 3,00%
Dichlorprop 36 0,388 0,053 0,053 13,55% 13,55% 0,287 0,505 0,011 2,82%
MCPB 28 0,586 0,091 0,091 15,57% 15,57% 0,412 0,791 0,022 3,68%
2,4-D 33 0,11 0,017 0,017 15,74% 15,74% 0,077 0,149 0,004 3,43%
2,4,5-T 28 0,158 0,025 0,025 16,07% 16,07% 0,11 0,216 0,006 3,80%
Bezafibrat 18 0,107 0,018 0,018 16,61% 16,61% 0,073 0,147 0,005 4,90%
Bromoxynil 34 0,45 0,059 0,059 13,19% 13,19% 0,335 0,581 0,013 2,83%
MCPA 37 0,632 0,098 0,098 15,57% 15,57% 0,444 0,852 0,02 3,20%
Mecoprop 37 0,642 0,064 0,064 9,95% 9,95% 0,517 0,78 0,013 2,04%
Quinmerac 20 0,544 0,111 0,111 20,48% 20,48% 0,334 0,8 0,031 5,72%
Ibuprofen 18 0,388 0,064 0,064 16,47% 16,47% 0,266 0,531 0,019 4,85%
Diclofenac 22 0,425 0,04 0,04 9,51% 9,51% 0,346 0,513 0,011 2,53%
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Ubersicht zyu-Scores

Scores fiir Probe 2

Merkmal
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Scores fiir Probe 2

Merkmal
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Einzeldarstellung der Parameter

Grafik und Tabelle
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 13: Mittelwerte + Stdabw. flr Probe 2, Bentazon

Probe: Probe 2  Sollwert: 0,168 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Bentazon Rel. Soll-Stdabw.: 14,21% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 35 Toleranzbereich: 0,122 - 0,221 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 14: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 2, Dichlorprop

Probe: Probe 2 Sollwert: 0,388 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Dichlorprop Rel. Soll-Stdabw.: 13,55% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 36 Toleranzbereich: 0,287 - 0,505 pg/L (|[Zu-Score| <=2,0)
0,60
0,55+
0,507 Toleranzgrenze 'R 4
0,45 *
0,40 “‘,00000“‘
XX ¢
0,35+ 0000“
4
0,30 7S L 2 Toleranzgrenze
0251 5 ®
DO ITNNOO®ADTT ON-A®MANMNTI 0 0N oo O NMMOST MO NN D ©
N IO O N M T ANOM O ANMMAdANMNMMALL O 999NN O NO ONONMNMNMO O - 10
Labor
PROLab Plus

Seite 44 von 182



Ho/L

0,91

0,8

Probe:

Merkmal:

Anzahl Labore in Berechnung: 28

Abbildung 15: Mittelwerte + Stdabw. fur Probe 2, MCPB

Probe 2 Sollwert;

Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

0,586 pg/L (empirischer Wert)

MCPB Rel. Soll-Stdabw.: 15,57% (Limited)

Toleranzbereich: 0,412 - 0,791 pg/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 16: Mittelwerte + Stdabw. ftr Probe 2, 2,4-D

Probe: Probe 2 Sollwert: 0,110 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: 2,4-D Rel. Soll-Stdabw.: 15,74% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 33 Toleranzbereich: 0,077 - 0,149 ug/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 17: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 2, 2,4,5-T

Probe: Probe 2 Sollwert: 0,158 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: 2,45-T Rel. Soll-Stdabw.: 16,07% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 28 Toleranzbereich: 0,110 - 0,216 pg/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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Abbildung 18: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 2, Bezafibrat
Probe: Probe 2
Merkmal:

Anzahl Labore in Berechnung: 18

Sollwert: 0,107 pg/L (empirischer Wert)
Bezafibrat Rel. Soll-Stdabw.: 16,61% (Limited

Toleranzbereich: 0,073 - 0,147 pg/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 19: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 2, Bromoxynil

Probe: Probe 2 Sollwert: 0,450 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Bromoxynil Rel. Soll-Stdabw.: 13,19% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 34 Toleranzbereich: 0,335 - 0,581 ug/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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Probe:
Merkmal:

Anzahl Labore in Berechnung: 37

Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 20: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 2, MCPA

Probe 2 Sollwert: 0,632 pg/L (empirischer Wert)
MCPA Rel. Soll-Stdabw.: 15,57% (Limited

Toleranzbereich: 0,444 - 0,852 ug/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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Probe:
Merkmal:
Anzahl Labore in Berechnung: 37

Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 21: Mittelwerte + Stdabw. flr Probe 2, Mecoprop

Probe 2

Sollwert:
Mecoprop Rel. Soll-Stdabw.: 9,95% (Limited)
Toleranzbereich: 0,517 - 0,780 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

0,642 ug/L (empirischer Wert)
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1,0

0,91

Probe:

Merkmal:
Anzahl Labore in Berechnung: 20

Abbildung 22: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 2, Quinmerac

Probe 2

Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Sollwert:

0,544 ug/L (empirischer Wert)
Quinmerac Rel. Soll-Stdabw.: 20,48% (Limited)
Toleranzbereich: 0,334 - 0,800 pg/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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0,6+

Probe:

Merkmal:
Anzahl Labore in Berechnung: 18

Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 23: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 2, Ibuprofen

Probe 2  Sollwert: 0,388 pg/L (empirischer Wert)
Ilbuprofen Rel. Soll-Stdabw.: 16,47% (Limited)
Toleranzbereich: 0,266 - 0,531 pg/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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Probe:
Merkmal:

Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 24: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 2, Diclofenac

Probe 2
Diclofenac Rel. Soll-Stdabw.: 9,51% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 22

Sollwert;

Toleranzbereich: 0,346 - 0,513 ug/L (|[Zu-Score| <=2,0)

0,425 pg/L (empirischer Wert)
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 2, Bentazon

Probe: Probe 2 Sollwert: 0,168 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Bentazon Rel. Soll-Stdabw .: 14,21% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 35 Toleranzbereich: 0,122 - 0,221 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

02 0,168 0,0 0,168

03 0,169 0,0 0,169

04 0,167 0,0 0,167

09 0,118 -2,2 0,118

12 0,180 0,5 0,180

17 0,163 -0,2 0,163

18 0,213 18 0,213

20 0,159 -0,4 0,159

21 0,167 0,0 0,167

22 0,184 0,6 0,184

23 0,181 0,5 0,181

24 0,142 -1,1 0,142

25 0,211 1,7 0,211

26 0,170 0,1 0,170

29 0,118 -2,2 0,118

31 0,161 -0,3 0,161

34 0,158 -0,4 0,158

37 0,152 -0,7 0,152

38 0,152 -0,7 0,152

41 0,174 0,2 0,174

45 0,156 -0,5 0,156

47 0,157 -0,5 0,157

49 0,196 11 0,196

50 0,086 -3,6 0,086

54 0,184 0,6 0,184

56 0,090 -35 0,090

61 0,180 0,5 0,180

62 0,189 0,8 0,189

63 0,181 0,5 0,181

68 0,270 4,0 0,270

69 0,160 -0,3 0,160

71 0,171 0,1 0,171

73 0,158 -0,4 0,158

76 0,200 1,2 0,200

79 0,170 0,1 0,170
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 2, Dichlorprop

Probe: Probe 2 Sollwert: 0,388 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Dichlorprop Rel. Soll-Stdabw .: 13,55% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 36 Toleranzbereich: 0,287 - 0,505 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

02 0,443 1,0 0,443

03 0,410 0,4 0,410

04 0,425 0,6 0,425

09 0,291 -2,0 0,291

12 0,364 -0,5 0,364

17 0,389 0,0 0,389

18 0,483 17 0,483

20 0,344 -0,9 0,344

21 0,369 -0,4 0,369

22 0,409 0,4 0,409

23 0,430 0,7 0,430

24 0,303 -1,7 0,303

25 0,079 -6,2 0,079

26 0,418 0,5 0,418

29 0,360 -0,6 0,360

31 0,379 -0,2 0,379

34 0,360 -0,6 0,360

37 0,328 -1,2 0,328

38 0,346 -0,9 0,346

41 0,407 0,3 0,407

45 0,396 0,1 0,396

47 0,341 -1,0 0,341

48 0,405 0,3 0,405

49 0,405 0,3 0,405

50 0,257 -2,7 0,257

54 0,389 0,0 0,389

56 0,486 1,7 0,486

61 0,350 -0,8 0,350

62 0,470 1,4 0,470

63 0,416 0,5 0,416

68 0,390 0,0 0,390

69 0,407 0,3 0,407

71 0,406 0,3 0,406

73 0,374 -0,3 0,374

76 0,440 0,9 0,440

79 0,362 -0,5 0,362
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab

FHHBGV
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 2, MCPB
Probe: Probe 2 Sollwert: 0,586 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: MCPB Rel. Soll-Stdabw .: 15,57% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 28 Toleranzbereich: 0,412 - 0,791 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
02 0,631 0,4 0,631
03 0,593 0,1 0,593
09 0,552 -0,4 0,552
17 0,543 -0,5 0,543
20 0,630 0,4 0,630
21 0,540 -0,5 0,540
24 0,394 -2,3 0,394
25 0,680 0,9 0,680
26 0,756 1,7 0,756
29 0,877 2,9 0,877
31 0,583 0,0 0,583
34 0,528 -0,7 0,528
37 0,526 -0,7 0,526
38 0,537 -0,6 0,537
41 0,653 0,7 0,653
45 0,604 0,2 0,604
47 0,536 -0,6 0,536
48 0,606 0,2 0,606
49 0,543 -0,5 0,543
50 0,318 -31 0,318
56 0,588 0,0 0,588
61 0,531 -0,6 0,531
62 0,617 0,3 0,617
63 0,742 1,6 0,742
68 1,370 79 1,370
73 0,531 -0,6 0,531
76 0,650 0,6 0,650
79 0,578 -0,1 0,578
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 2, 2,4-D
Probe: Probe 2 Sollwert: 0,110 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: 2,4-D Rel. Soll-Stdabw .: 15,74% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 33 Toleranzbereich: 0,077 - 0,149 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
02 0,118 0,4 0,118
03 0,124 0,7 0,124
04 0,137 1,4 0,137
09 0,098 -0,7 0,098
12 0,122 0,6 0,122
17 0,115 0,3 0,115
18 0,120 0,5 0,120
20 0,107 -0,2 0,107
21 0,106 -0,2 0,106
23 0,105 -0,3 0,105
25 0,177 3,5 0,177
26 0,111 0,1 0,111
29 0,162 2,8 0,162
31 0,105 -0,3 0,105
34 0,083 -1,7 0,083
37 0,100 -0,6 0,100
38 0,104 -0,4 0,104
41 0,117 04 0,117
45 0,105 -0,3 0,105
47 0,108 -0,1 0,108
48 0,099 -0,7 0,099
49 0,098 -0,7 0,098
50 0,062 -2,9 0,062
54 0,112 0,1 0,112
56 0,097 -0,8 0,097
61 0,227 6,2 0,227
62 0,129 1,0 0,129
63 0,112 0,1 0,112
68 0,550 23,3 0,550
69 0,113 0,2 0,113
73 0,109 -0,1 0,109
76 0,130 11 0,130
79 0,081 -1,8 0,081
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 2,2,45-T
Probe: Probe 2 Sollwert: 0,158 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: 2,45T Rel. Soll-Stdabw .: 16,07% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 28 Toleranzbereich: 0,110 - 0,216 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
02 0,186 1,0 0,186
03 0,183 0,9 0,183
09 0,171 0,5 0,171
17 0,171 0,5 0,171
20 0,160 0,1 0,160
23 0,139 -0,8 0,139
24 0,142 -0,7 0,142
25 0,340 6,5 0,340
26 0,177 0,7 0,177
29 0,253 34 0,253
31 0,149 -0,4 0,149
34 0,123 -15 0,123
37 0,148 -0,4 0,148
38 0,148 -0,4 0,148
41 0,180 0,8 0,180
45 0,159 0,0 0,159
47 0,157 -0,1 0,157
48 0,172 0,5 0,172
49 0,168 0,3 0,168
50 0,091 -2,8 0,091
56 0,098 -2,6 0,098
61 0,160 0,1 0,160
62 0,188 11 0,188
63 0,177 0,7 0,177
68 0,080 -33 0,080
73 0,148 -0,4 0,148
76 0,170 0,4 0,170
79 0,161 0,1 0,161
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 2, Bezafibrat
Probe: Probe 2 Sollwert: 0,107 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Bezafibrat Rel. Soll-Stdabw .: 16,61% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 18 Toleranzbereich: 0,073 - 0,147 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
03 0,121 0,7 0,121
09 0,112 0,3 0,112
17 0,113 0,3 0,113
18 0,114 0,4 0,114
20 0,093 -0,8 0,093
26 0,075 -1,9 0,075
31 0,107 0,0 0,107
37 0,077 -1,8 0,077
38 0,105 -0,1 0,105
41 0,132 1,3 0,132
47 0,106 -0,1 0,106
49 0,109 0,1 0,109
62 0,087 -1,2 0,087
63 0,122 0,8 0,122
68 0,129 11 0,129
73 0,093 -0,8 0,093
76 0,120 0,7 0,120
79 0,101 -0,4 0,101
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 2, Bromoxynil
Probe: Probe 2 Sollwert: 0,450 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Bromoxynil Rel. Soll-Stdabw .: 13,19% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 34 Toleranzbereich: 0,335 - 0,581 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
02 0,488 0,6 0,488
03 0,435 -0,3 0,435
04 0,483 0,5 0,483
09 0,432 -0,3 0,432
12 0,430 -0,4 0,430
17 0,443 -0,1 0,443
20 0,452 0,0 0,452
21 0,445 -0,1 0,445
22 0,431 -0,3 0,431
23 0,418 -0,6 0,418
24 0,369 -1,4 0,369
25 0,585 2,1 0,585
26 0,472 0,3 0,472
29 0,691 3,8 0,691
&l 0,469 0,3 0,469
34 0,457 0,1 0,457
37 0,626 2,8 0,626
38 0,508 0,9 0,508
41 0,479 0,5 0,479
45 0,429 -0,4 0,429
47 0,421 -0,5 0,421
49 0,456 0,1 0,456
50 0,260 -34 0,260
54 0,412 -0,7 0,412
56 0,315 -24 0,315
61 0,357 -1,7 0,357
62 0,556 1,7 0,556
63 0,395 -1,0 0,395
68 1,100 10,2 1,100
69 0,461 0,2 0,461
71 0,479 0,5 0,479
73 0,435 -0,3 0,435
76 0,520 11 0,520
79 0,445 -0,1 0,445
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 2, MCPA

Probe: Probe 2 Sollwert: 0,632 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: MCPA Rel. Soll-Stdabw .: 15,57% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 37 Toleranzbereich: 0,444 - 0,852 pg/L (|]Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

02 0,704 0,7 0,704

03 0,658 0,2 0,658

04 0,670 0,4 0,670

09 0,590 -0,5 0,590

12 0,567 -0,7 0,567

17 0,632 0,0 0,632

18 0,793 15 0,793

20 0,612 -0,2 0,612

21 0,591 -0,4 0,591

22 0,725 0,9 0,725

23 0,645 0,1 0,645

24 0,541 -1,0 0,541

25 0,980 3,2 0,980

26 0,671 0,4 0,671

29 0,871 2,2 0,871

31 0,618 -0,2 0,618

34 0,523 -1,2 0,523

36 0,730 0,9 0,730

37 0,568 -0,7 0,568

38 0,577 -0,6 0,577

41 0,645 0,1 0,645

45 0,605 -0,3 0,605

47 0,574 -0,6 0,574

48 0,651 0,2 0,651

49 0,635 0,0 0,635

50 0,345 -3,1 0,345

54 0,595 -0,4 0,595

56 0,499 -1,4 0,499

61 0,615 -0,2 0,615

62 0,738 1,0 0,738

63 0,745 11 0,745

68 0,390 -2,6 0,390

69 0,664 0,3 0,664

71 0,684 0,5 0,684

73 0,566 -0,7 0,566

76 0,730 0,9 0,730

79 0,559 -0,8 0,559
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 2, Mecoprop

Probe: Probe 2 Sollwert: 0,642 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Mecoprop Rel. Soll-Stdabw .: 9,95% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 37 Toleranzbereich: 0,517 - 0,780 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

02 0,672 0,5 0,672

03 0,650 0,1 0,650

04 0,681 0,6 0,681

09 0,622 -0,3 0,622

12 0,590 -0,8 0,590

17 0,619 -0,4 0,619

18 0,740 15 0,740

20 0,606 -0,6 0,606

21 0,590 -0,8 0,590

22 0,629 -0,2 0,629

23 0,658 0,2 0,658

24 0,510 -2,2 0,510

25 0,851 3,1 0,851

26 0,648 0,1 0,648

29 0,616 -0,4 0,616

31 0,634 -0,1 0,634

34 0,601 -0,7 0,601

36 0,670 04 0,670

37 0,549 -15 0,549

38 0,537 -1,7 0,537

41 0,690 0,7 0,690

45 0,661 0,3 0,661

47 0,562 -1,3 0,562

48 0,692 0,8 0,692

49 0,639 0,0 0,639

50 0,376 -4,4 0,376

54 0,624 -0,3 0,624

56 0,653 0,2 0,653

61 0,601 -0,7 0,601

62 0,766 19 0,766

63 0,748 1,6 0,748

68 0,800 2,4 0,800

69 0,614 -0,5 0,614

71 0,661 0,3 0,661

73 0,633 -0,1 0,633

76 0,690 0,7 0,690

79 0,602 -0,6 0,602
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 2, Quinmerac
Probe: Probe 2 Sollwert: 0,544 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Quinmerac Rel. Soll-Stdabw .: 20,48% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 20 Toleranzbereich: 0,334 - 0,800 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
04 0,671 1,0 0,671
09 1,100 4,4 1,100
12 0,335 -2,0 0,335
17 0,553 0,1 0,553
20 0,580 0,3 0,580
21 0,580 0,3 0,580
23 0,478 -0,6 0,478
26 0,566 0,2 0,566
31 0,573 0,2 0,573
37 0,301 -2,4 0,301
38 0,635 0,7 0,635
41 0,573 0,2 0,573
47 0,523 -0,2 0,523
49 0,518 -0,3 0,518
54 0,569 0,2 0,569
62 0,659 0,9 0,659
63 0,124 -4,1 0,124
68 0,615 0,6 0,615
73 0,368 -1,7 0,368
79 0,643 0,8 0,643
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 2, Ibuprofen
Probe: Probe 2 Sollwert: 0,388 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Ibuprofen Rel. Soll-Stdabw .: 16,47% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 18 Toleranzbereich: 0,266 - 0,531 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
03 0,504 17 0,504
09 0,383 -0,1 0,383
18 0,428 0,6 0,428
20 0,338 -0,8 0,338
26 0,441 0,8 0,441
31 0,418 0,4 0,418
34 0,357 -0,5 0,357
37 0,316 -1,2 0,316
38 0,447 0,8 0,447
41 0,410 0,3 0,410
47 0,379 -0,1 0,379
48 0,430 0,6 0,430
49 0,363 -0,4 0,363
62 0,391 0,0 0,391
63 0,269 -2,0 0,269
68 0,421 0,5 0,421
73 0,177 -35 0,177
76 0,370 -0,3 0,370
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 2, Diclofenac
Probe: Probe 2 Sollwert: 0,425 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Diclofenac Rel. Soll-Stdabw .: 9,51% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 22 Toleranzbereich: 0,346 - 0,513 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
03 0,486 14 0,486
09 0,460 0,8 0,460
17 0,450 0,6 0,450
18 0,494 1,6 0,494
20 0,361 -1,7 0,361
21 0,434 0,2 0,434
26 0,434 0,2 0,434
31 0,447 0,5 0,447
34 0,457 0,7 0,457
37 0,357 -1,8 0,357
38 0,370 -1,4 0,370
41 0,462 0,9 0,462
47 0,421 -0,1 0,421
48 0,434 0,2 0,434
49 0,379 -1,2 0,379
54 0,424 0,0 0,424
62 0,379 -1,2 0,379
63 0,185 -6,2 0,185
68 0,452 0,6 0,452
73 0,356 -1,8 0,356
76 0,420 -0,1 0,420
79 0,443 0,4 0,443
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Probe 3
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Kennwerte — Probe 3

Tabelle: Kennwerte Probe 3

untere obere
Zu- Soll- Vergleich- Rel. Toleranz- Toleranz- Standard- MU
Anzahl der gewiesener Stdabw. Stdabw. Rel. Soll-  Vergleich- grenze grenze fehler zugewiesener
Probe 3 Labore  Wert [ug/L]  [upg/L] [ng/L] Stdabw. Stdabw. [Hg/L] [ug/L] [pa/L] Wert
Bentazon 38 0,391 0,058 0,058 14,80% 14,80% 0,28 0,519 0,012 3,00%
Dichlorprop 38 0,636 0,122 0,122 19,21% 19,21% 0,405 0,916 0,025 3,90%
MCPB 29 0,166 0,033 0,033 19,83% 19,83% 0,104 0,242 0,008 4,60%
2,4-D 36 0,464 0,08 0,08 17,15% 17,15% 0,312 0,643 0,017 3,57%
2,4,5-T 30 0,394 0,071 0,071 18,12% 18,12% 0,259 0,556 0,016 4,14%
Bezafibrat 20 0,434 0,095 0,095 21,99% 21,99% 0,255 0,656 0,027 6,15%
Bromoxynil 34 0,577 0,109 0,109 18,93% 18,93% 0,371 0,827 0,023 4,06%
MCPA 39 0,113 0,017 0,017 14,81% 14,81% 0,081 0,15 0,003 2,96%
Mecoprop 39 0,113 0,022 0,022 19,02% 19,02% 0,073 0,163 0,004 3,81%
Quinmerac 23 0,173 0,035 0,035 20,37% 20,37% 0,107 0,254 0,009 5,31%
Ibuprofen 20 0,609 0,152 0,154 25,00% 25,29% 0,327 0,97 0,043 7,07%
Diclofenac 22 0,514 0,115 0,115 22,42% 22,42% 0,299 0,784 0,031 5,97%
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Ubersicht zyu-Scores

Scores fiir Probe 3

Merkmal
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Scores fiir Probe 3
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Einzeldarstellung der Parameter

Grafik und Tabelle
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Abbildung 25: Mittelwerte + Stdabw. flr Probe 3, Bentazon

Probe: Probe 3  Sollwert: 0,391 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Bentazon Rel. Soll-Stdabw.: 14,80% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 38 Toleranzbereich: 0,280 - 0,519 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Abbildung 26: Mittelwerte + Stdabw. flr Probe 3, Dichlorprop

Probe 3

Sollwert:
Dichlorprop Rel. Soll-Stdabw.: 19,21% (Limited)
Toleranzbereich: 0,405 - 0,916 pg/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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Abbildung 27: Mittelwerte + Stdabw. fur Probe 3, MCPB

Probe: Probe 3 Sollwert: 0,166 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: MCPB Rel. Soll-Stdabw.: 19,83% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 29 Toleranzbereich: 0,104 - 0,242 ug/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 28: Mittelwerte + Stdabw. ftr Probe 3, 2,4-D

Probe: Probe 3 Sollwert: 0,464 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: 2,4-D Rel. Soll-Stdabw.: 17,15% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 36 Toleranzbereich: 0,312 - 0,643 pg/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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0,2

Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 29: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 3, 2,4,5-T

Probe: Probe 3 Sollwert: 0,394 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: 2,45-T Rel. Soll-Stdabw.: 18,12% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 30 Toleranzbereich: 0,259 - 0,556 pg/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 30: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 3, Bezafibrat

Probe: Probe 3  Sollwert: 0,434 ug/L (empirischer Wert)
Merkmal: Bezafibrat Rel. Soll-Stdabw.: 21,99% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 20 Toleranzbereich: 0,255 - 0,656 pg/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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Ho/L

Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 31: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 3, Bromoxynil

Probe: Probe 3 Sollwert: 0,577 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Bromoxynil Rel. Soll-Stdabw.: 18,93% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 34 Toleranzbereich: 0,371 - 0,827 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 32: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 3, MCPA

Probe: Probe 3 Sollwert: 0,113 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: MCPA Rel. Soll-Stdabw.: 14,81% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 39 Toleranzbereich: 0,081 - 0,150 pg/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 33: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 3, Mecoprop

Probe: Probe 3  Sollwert: 0,113 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Mecoprop Rel. Soll-Stdabw.: 19,02% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 39 Toleranzbereich: 0,073 - 0,163 pug/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 34: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 3, Quinmerac

Probe: Probe 3 Sollwert: 0,173 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Quinmerac Rel. Soll-Stdabw.: 20,37% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 23 Toleranzbereich: 0,107 - 0,254 pg/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 35: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 3, Ibuprofen

Probe: Probe 3 Sollwert: 0,609 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Ibuprofen Rel. Soll-Stdabw.: 25,00% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 20 Toleranzbereich: 0,327 - 0,970 pg/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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Ho/L

Probe:
Merkmal:

Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 36: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 3, Diclofenac

Probe 3

Sollwert:
Diclofenac Rel. Soll-Stdabw.: 22,42% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 22

Toleranzbereich: 0,299 - 0,784 ug/L (|[Zu-Score| <=2,0)

0,514 pg/L (empirischer Wert)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 3, Bentazon

Probe: Probe 3 Sollwert: 0,391 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Bentazon Rel. Soll-Stdabw .: 14,80% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 38 Toleranzbereich: 0,280 - 0,519 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

01 0,348 -0,8 0,348

03 0,404 0,2 0,404

04 0,434 0,7 0,434

06 401,000 6380,7 401,000

10 0,397 0,1 0,397

13 0,281 -2,0 0,281

14 0,395 0,1 0,395

15 0,447 0,9 0,447

16 0,332 -11 0,332

19 0,390 0,0 0,390

20 0,397 0,1 0,397

22 0,358 -0,6 0,358

23 0,472 1,3 0,472

25 0,279 -2,1 0,279

28 0,401 0,2 0,401

29 0,408 0,3 0,408

30 0,343 -0,9 0,343

31 0,368 -0,4 0,368

32 0,445 0,9 0,445

39 0,451 1,0 0,451

45 0,372 -0,3 0,372

46 0,374 -0,3 0,374

52 0,323 -13 0,323

54 0,435 0,7 0,435

56 0,233 -2,9 0,233

60 0,416 0,4 0,416

61 0,334 -1,0 0,334

62 0,423 0,5 0,423

63 0,342 -0,9 0,342

67 0,480 1,4 0,480

69 0,406 0,2 0,406

72 0,404 0,2 0,404

73 0,380 -0,2 0,380

75 0,355 -0,7 0,355

76 0,530 2,2 0,530

79 0,412 0,3 0,412

80 0,415 0,4 0,415

81 0,412 0,3 0,412
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 3, Dichlorprop

Probe: Probe 3 Sollwert: 0,636 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Dichlorprop Rel. Soll-Stdabw .: 19,21% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 38 Toleranzbereich: 0,405 - 0,916 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

01 0,467 -15 0,467

03 0,683 0,3 0,683

04 0,666 0,2 0,666

06 646,000 4732,3 646,000

10 0,627 -0,1 0,627

13 0,466 -15 0,466

14 0,683 0,3 0,683

15 0,834 15 0,834

16 0,767 1,0 0,767

19 0,617 -0,2 0,617

20 0,607 -0,3 0,607

22 0,564 -0,6 0,564

23 0,732 0,7 0,732

25 0,081 -4,9 0,081

28 0,615 -0,2 0,615

29 0,594 -0,4 0,594

30 0,539 -0,9 0,539

31 0,578 -0,5 0,578

32 0,566 -0,6 0,566

39 0,707 0,5 0,707

45 0,317 -2,8 0,317

46 0,537 -0,9 0,537

52 0,508 -11 0,508

54 0,677 0,3 0,677

56 0,969 2,4 0,969

60 0,654 0,1 0,654

61 0,558 -0,7 0,558

62 0,731 0,7 0,731

63 0,696 0,4 0,696

67 0,722 0,6 0,722

69 0,675 0,3 0,675

72 0,522 -1,0 0,522

73 0,682 0,3 0,682

75 0,606 -0,3 0,606

76 0,750 0,8 0,750

79 0,597 -0,3 0,597

80 0,702 0,5 0,702

81 0,711 0,5 0,711
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab

FHHBGV

Seite 85 von 182



Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 3, MCPB
Probe: Probe 3 Sollwert: 0,166 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: MCPB Rel. Soll-Stdabw .: 19,83% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 29 Toleranzbereich: 0,104 - 0,242 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
01 0,182 0,4 0,182
03 0,180 0,4 0,180
06 160,000 4326,9 160,000
10 0,190 0,6 0,190
14 0,163 -0,1 0,163
19 0,163 -0,1 0,163
20 0,186 0,5 0,186
25 0,089 -25 0,089
28 0,154 -0,4 0,154
29 0,210 1,2 0,210
30 0,160 -0,2 0,160
31 0,157 -0,3 0,157
32 0,057 -3,6 0,057
39 0,205 1,0 0,205
45 0,077 -2,9 0,077
46 0,152 -0,5 0,152
52 0,150 -0,5 0,150
56 0,199 0,9 0,199
61 0,164 -01 0,164
62 0,161 -0,2 0,161
63 0,282 31 0,282
67 0,195 0,8 0,195
72 0,167 0,0 0,167
73 0,155 -0,4 0,155
75 0,135 -1,0 0,135
76 0,140 -0,9 0,140
79 0,166 0,0 0,166
80 0,179 0,3 0,179
81 0,182 0,4 0,182
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 3,2,4-D

Probe: Probe 3 Sollwert: 0,464 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: 2,4-D Rel. Soll-Stdabw .: 17,15% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 36 Toleranzbereich: 0,312 - 0,643 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

01 0,375 -1,2 0,375

03 0,496 0,4 0,496

04 0,528 0,7 0,528

06 501,000 5712,0 501,000

10 0,499 0,4 0,499

14 0,475 0,1 0,475

15 0,569 1,2 0,569

16 0,574 1,3 0,574

19 0,438 -0,4 0,438

20 0,467 0,0 0,467

23 0,447 -0,2 0,447

25 0,384 -11 0,384

28 0,459 -0,1 0,459

29 0,645 2,1 0,645

30 0,436 -0,4 0,436

31 0,429 -0,5 0,429

32 0,401 -0,9 0,401

39 0,582 13 0,582

45 0,213 -3,4 0,213

46 0,411 -0,7 0,411

52 0,273 -2,6 0,273

54 0,449 -0,2 0,449

56 0,444 -0,3 0,444

60 0,464 0,0 0,464

61 0,486 0,3 0,486

62 0,500 0,4 0,500

63 0,488 0,3 0,488

67 0,530 0,8 0,530

69 0,500 0,4 0,500

72 0,332 -1,8 0,332

73 0,485 0,2 0,485

75 0,450 -0,2 0,450

76 0,510 0,5 0,510

79 0,335 -1,7 0,335

80 0,501 0,4 0,501

81 0,485 0,2 0,485
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 3,2,45-T
Probe: Probe 3 Sollwert: 0,394 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: 2,45T Rel. Soll-Stdabw .: 18,12% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 30 Toleranzbereich: 0,259 - 0,556 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
01 0,336 -0,9 0,336
03 0,445 0,6 0,445
06 430,000 5426,6 430,000
10 0,389 -0,1 0,389
14 0,436 0,5 0,436
15 0,494 1,3 0,494
16 0,387 -0,1 0,387
20 0,415 0,3 0,415
23 0,385 -0,1 0,385
25 0,353 -0,6 0,353
29 0,523 1,6 0,523
30 0,372 -0,3 0,372
31 0,390 -0,1 0,390
32 0,361 -0,5 0,361
39 0,471 1,0 0,471
45 0,154 -3,6 0,154
46 0,369 -0,4 0,369
52 0,235 -24 0,235
56 0,271 -1,9 0,271
60 0,403 0,1 0,403
61 0,382 -0,2 0,382
62 0,431 0,5 0,431
63 0,416 0,3 0,416
67 0,466 0,9 0,466
72 0,236 -24 0,236
73 0,346 -0,7 0,346
76 0,420 0,3 0,420
79 0,390 -0,1 0,390
80 0,443 0,6 0,443
81 0,455 0,8 0,455
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 3, Bezafibrat
Probe: Probe 3 Sollwert: 0,434 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Bezafibrat Rel. Soll-Stdabw .: 21,99% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 20 Toleranzbereich: 0,255 - 0,656 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
03 0,508 0,7 0,508
06 419,000 3862,4 419,000
10 0,530 0,9 0,530
14 0,476 04 0,476
15 0,324 -1,3 0,324
19 0,430 0,0 0,430
20 0,437 0,0 0,437
30 0,481 0,4 0,481
31 0,435 0,0 0,435
32 0,439 0,0 0,439
46 0,380 -0,6 0,380
60 0,452 0,2 0,452
62 0,369 -0,7 0,369
63 0,472 0,4 0,472
72 0,307 -15 0,307
73 0,371 -0,7 0,371
75 0,370 -0,7 0,370
76 0,530 0,9 0,530
79 0,425 -0,1 0,425
80 0,502 0,6 0,502
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 3, Bromoxynil
Probe: Probe 3 Sollwert: 0,577 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Bromoxynil Rel. Soll-Stdabw .: 18,93% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 34 Toleranzbereich: 0,371 - 0,827 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
01 0,459 -1,2 0,459
03 0,583 0,0 0,583
04 0,697 1,0 0,697
10 0,657 0,7 0,657
14 0,556 -0,2 0,556
15 0,466 -11 0,466
20 0,638 0,5 0,638
22 0,520 -0,6 0,520
23 0,540 -0,4 0,540
25 0,316 -2,6 0,316
28 0,589 0,1 0,589
29 0,892 2,6 0,892
30 0,493 -0,8 0,493
31 0,556 -0,2 0,556
32 0,687 0,9 0,687
39 0,728 1,2 0,728
45 0,281 -2,9 0,281
46 0,554 -0,2 0,554
52 0,452 -1,2 0,452
54 0,529 -0,5 0,529
56 0,500 -0,8 0,500
60 0,596 0,2 0,596
61 0,489 -0,9 0,489
62 0,694 1,0 0,694
63 0,467 -1,1 0,467
67 0,711 11 0,711
69 0,613 0,3 0,613
72 0,550 -0,3 0,550
73 0,555 -0,2 0,555
75 0,605 0,2 0,605
76 0,680 0,8 0,680
79 0,589 0,1 0,589
80 0,682 0,9 0,682
81 0,629 0,4 0,629
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 3, MCPA

Probe: Probe 3 Sollwert: 0,113 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: MCPA Rel. Soll-Stdabw .: 14,81% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 39 Toleranzbereich: 0,081 - 0,150 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

01 0,228 6,4 0,228

03 0,121 0,5 0,121

04 0,119 0,4 0,119

06 103,000 5686,1 103,000

10 0,113 0,0 0,113

13 0,091 -1,4 0,091

14 0,111 -0,1 0,111

15 0,144 1,7 0,144

16 0,140 15 0,140

19 0,107 -0,4 0,107

20 0,106 -0,4 0,106

22 0,105 -0,5 0,105

23 0,108 -0,3 0,108

25 0,085 -1,8 0,085

28 0,107 -0,4 0,107

29 0,138 1,4 0,138

30 0,112 0,0 0,112

31 0,103 -0,6 0,103

32 0,065 -3,0 0,065

36 0,138 1,4 0,138

39 0,115 0,1 0,115

45 0,111 -0,1 0,111

46 0,101 -0,7 0,101

52 0,070 -2,7 0,070

54 0,106 -0,4 0,106

56 0,122 0,5 0,122

60 0,107 -0,4 0,107

61 0,105 -0,5 0,105

62 0,117 0,2 0,117

63 0,231 6,5 0,231

67 0,121 0,5 0,121

69 0,113 0,0 0,113

72 0,122 0,5 0,122

73 0,106 -0,4 0,106

75 0,129 0,9 0,129

76 0,120 0,4 0,120

79 0,099 -0,9 0,099

80 0,125 0,7 0,125

81 0,117 0,2 0,117
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 3, Mecoprop

Probe: Probe 3 Sollwert: 0,113 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Mecoprop Rel. Soll-Stdabw .: 19,02% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 39 Toleranzbereich: 0,073 - 0,163 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

01 0,216 4,3 0,216

03 0,118 0,2 0,118

04 0,128 0,6 0,128

06 108,000 4485,6 108,000

10 0,133 0,8 0,133

13 0,093 -1,0 0,093

14 0,115 0,1 0,115

15 0,150 15 0,150

16 0,145 1,3 0,145

19 0,107 -0,3 0,107

20 0,105 -0,4 0,105

22 0,098 -0,8 0,098

23 0,111 -0,1 0,111

25 0,079 -1,7 0,079

28 0,102 -0,6 0,102

29 0,104 -0,5 0,104

30 0,100 -0,7 0,100

31 0,106 -0,4 0,106

32 0,090 -1,2 0,090

36 0,124 0,4 0,124

39 0,111 -0,1 0,111

45 0,123 0,4 0,123

46 0,089 -1,2 0,089

52 0,089 -1,2 0,089

54 0,113 0,0 0,113

56 0,144 1,3 0,144

60 0,118 0,2 0,118

61 0,101 -0,6 0,101

62 0,125 0,5 0,125

63 0,169 2,3 0,169

67 0,131 0,7 0,131

69 0,110 -0,2 0,110

72 0,124 0,4 0,124

73 0,108 -0,3 0,108

75 0,090 -1,2 0,090

76 0,120 0,3 0,120

79 0,108 -0,3 0,108

80 0,121 0,3 0,121

81 0,121 0,3 0,121
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab

FHHBGV

Seite 92 von 182



Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 3, Quinmerac
Probe: Probe 3 Sollwert: 0,173 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Quinmerac Rel. Soll-Stdabw .: 20,37% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 23 Toleranzbereich: 0,107 - 0,254 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
01 0,159 -0,4 0,159
04 0,199 0,7 0,199
10 0,210 0,9 0,210
14 0,186 0,3 0,186
15 0,229 1,4 0,229
20 0,156 -0,5 0,156
23 0,132 -1,3 0,132
28 0,151 -0,7 0,151
30 0,167 -0,2 0,167
31 0,166 -0,2 0,166
32 0,129 -1,4 0,129
46 0,138 -11 0,138
54 0,168 -0,2 0,168
60 0,170 -0,1 0,170
62 0,179 0,2 0,179
63 0,198 0,6 0,198
67 0,195 0,6 0,195
72 0,173 0,0 0,173
73 0,107 -2,0 0,107
75 0,143 -0,9 0,143
79 0,192 0,5 0,192
80 0,214 1,0 0,214
81 0,208 0,9 0,208
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 3, Ibuprofen
Probe: Probe 3 Sollwert: 0,609 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Ibuprofen Rel. Soll-Stdabw .: 25,00% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 20 Toleranzbereich: 0,327 - 0,970 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
03 0,856 14 0,856
06 585,000 3310,8 585,000
10 0,522 -0,6 0,522
14 0,653 0,3 0,653
15 0,655 0,3 0,655
19 0,633 0,1 0,633
20 0,562 -0,3 0,562
30 0,655 0,3 0,655
31 0,705 0,5 0,705
32 0,637 0,2 0,637
39 0,411 -1,4 0,411
46 0,609 0,0 0,609
60 0,648 0,2 0,648
62 0,730 0,7 0,730
63 0,493 -0,8 0,493
72 0,518 -0,7 0,518
73 0,242 -2,7 0,242
75 0,535 -0,5 0,535
76 0,630 0,1 0,630
80 0,751 0,8 0,751
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 3, Diclofenac
Probe: Probe 3 Sollwert: 0,514 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Diclofenac Rel. Soll-Stdabw .: 22,42% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 22 Toleranzbereich: 0,299 - 0,784 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
03 0,640 1,0 0,640
06 526,000 3997,4 526,000
10 0,071 -4,2 0,071
13 0,387 -1,2 0,387
14 0,548 0,3 0,548
15 0,621 0,8 0,621
20 0,461 -0,5 0,461
30 0,569 0,4 0,569
31 0,627 0,9 0,627
32 0,280 -2,2 0,280
39 0,224 -2,8 0,224
46 0,478 -0,3 0,478
54 0,561 0,4 0,561
60 0,587 0,6 0,587
62 0,480 -0,3 0,480
63 0,311 -1,9 0,311
72 0,552 0,3 0,552
73 0,479 -0,3 0,479
75 0,594 0,6 0,594
76 0,570 0,4 0,570
79 0,598 0,6 0,598
80 0,587 0,6 0,587
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Probe 4
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Kennwerte — Probe 4

Tabelle: Kennwerte Probe 4

untere obere
Zu- Soll- Vergleich- Rel. Toleranz- Toleranz- Standard- MU
Anzahl der gewiesener Stdabw. Stdabw. Rel. Soll-  Vergleich- grenze grenze fehler zugewiesener
Probe 4 Labore  Wert [ug/L] [ug/L] [ug/L] Stdabw. Stdabw. [ug/L] [ug/L] [ug/L] Wert
Bentazon 37 0,451 0,061 0,061 13,42% 13,42% 0,334 0,585 0,012 2,76%
Dichlorprop 38 0,56 0,082 0,082 14,60% 14,60% 0,403 0,742 0,017 2,96%
MCPB 31 0,109 0,015 0,015 13,80% 13,80% 0,08 0,143 0,003 3,10%
2,4-D 35 0,397 0,049 0,049 12,23% 12,23% 0,303 0,504 0,01 2,58%
2,4,5-T 31 0,452 0,061 0,061 13,48% 13,48% 0,334 0,586 0,014 3,03%
Bezafibrat 23 0,412 0,056 0,056 13,51% 13,51% 0,305 0,535 0,015 3,52%
Bromoxynil 33 0,624 0,074 0,074 11,80% 11,80% 0,481 0,785 0,016 2,57%
MCPA 36 0,162 0,02 0,02 12,61% 12,61% 0,123 0,207 0,004 2,63%
Mecoprop 37 0,167 0,024 0,024 14,10% 14,10% 0,121 0,219 0,005 2,90%
Quinmerac 28 0,11 0,026 0,026 23,32% 23,32% 0,062 0,17 0,006 5,51%
Ibuprofen 26 0,576 0,1 0,1 17,40% 17,40% 0,385 0,802 0,025 4,26%
Diclofenac 28 0,597 0,069 0,069 11,56% 11,56% 0,463 0,748 0,016 2,73%
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Ubersicht zyu-Scores

Scores fiir Probe 4
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Scores fiir Probe 4

Merkmal
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Einzeldarstellung der Parameter

Grafik und Tabelle
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 37: Mittelwerte + Stdabw. flr Probe 4, Bentazon

Probe: Probe 4  Sollwert: 0,451 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Bentazon Rel. Soll-Stdabw.: 13,42% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 37 Toleranzbereich: 0,334 - 0,585 ug/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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Abbildung 38: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 4, Dichlorprop
Probe: Probe 4 Sollwert: 0,560 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Dichlorprop Rel. Soll-Stdabw.: 14,60% (Limited
Anzahl Labore in Berechnung: 38

Toleranzbereich: 0,403 - 0,742 ug)L (JZu-Score| <= 2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 39: Mittelwerte + Stdabw. fur Probe 4, MCPB

Probe: Probe 4 Sollwert: 0,109 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: MCPB Rel. Soll-Stdabw.: 13,80% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 31 Toleranzbereich: 0,080 - 0,143 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 40: Mittelwerte + Stdabw. ftr Probe 4, 2,4-D

Probe: Probe 4 Sollwert: 0,397 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: 2,4-D Rel. Soll-Stdabw.: 12,23% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 35 Toleranzbereich: 0,303 - 0,504 ug/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Probe:
Merkmal:

Anzahl Labore in Berechnung: 31

Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 41: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 4, 2,4,5-T

Probe 4 Sollwert: 0,452 pg/L (empirischer Wert)
2,45-T Rel. Soll-Stdabw.: 13,48% (Limited

)
Toleranzbereich: 0,334 - 0,586 pug/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 42: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 4, Bezafibrat

Probe: Probe 4  Sollwert: 0,412 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Bezafibrat Rel. Soll-Stdabw.: 13,51% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 23 Toleranzbereich: 0,305 - 0,535 pg/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 43: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 4, Bromoxynil

Probe: Probe 4

Sollwert: 0,624 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Bromoxynil Rel. Soll-Stdabw.: 11,80% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 33

Toleranzbereich: 0,481 - 0,785 ug/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 44: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 4, MCPA

Probe: Probe 4 Sollwert: 0,162 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: MCPA Rel. Soll-Stdabw.: 12,61% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 36 Toleranzbereich: 0,123 - 0,207 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 45: Mittelwerte + Stdabw. flr Probe 4, Mecoprop

Probe: Probe 4  Sollwert: 0,167 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Mecoprop Rel. Soll-Stdabw.: 14,10% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 37 Toleranzbereich: 0,121 - 0,219 pg/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 46: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 4, Quinmerac

Probe: Probe 4 Sollwert: 0,110 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Quinmerac Rel. Soll-Stdabw.: 23,32% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 28 Toleranzbereich: 0,062 - 0,170 pg/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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Abbildung 47: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 4, Ibuprofen

Ho/L

Probe: Probe 4  Sollwert: 0,576 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Ibuprofen Rel. Soll-Stdabw.: 17,40% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 26 Toleranzbereich: 0,385 - 0,802 pg/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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Abbildung 48: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 4, Diclofenac
Probe: Probe 4
Merkmal:

Anzahl Labore in Berechnung: 28

Sollwert: 0,597 pg/L (empirischer Wert)
Diclofenac Rel. Soll-Stdabw.: 11,56% (Limited

Toleranzbereich: 0,463 - 0,748 ug/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 4, Bentazon

Probe: Probe 4 Sollwert: 0,451 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Bentazon Rel. Soll-Stdabw .: 13,42% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 37 Toleranzbereich: 0,334 - 0,585 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

02 0,465 0,2 0,465

05 0,428 -0,4 0,428

07 0,445 -0,1 0,445

08 0,566 18 0,566

09 0,298 -2,7 0,298

11 0,444 -0,1 0,444

12 0,484 0,5 0,484

17 0,462 0,2 0,462

18 0,555 1,6 0,555

21 0,440 -0,2 0,440

24 0,378 -1,3 0,378

26 0,464 0,2 0,464

27 0,504 0,8 0,504

34 0,564 1,7 0,564

85) 0,403 -0,8 0,403

37 0,381 -1,2 0,381

38 0,402 -0,9 0,402

40 0,462 0,2 0,462

41 0,505 0,8 0,505

42 0,460 0,1 0,460

43 0,525 11 0,525

47 0,439 -0,2 0,439

49 0,451 0,0 0,451

50 0,282 -3,0 0,282

51 0,459 0,1 0,459

53 0,490 0,6 0,490

55) 0,486 0,5 0,486

58 0,750 4,6 0,750

59 0,284 -2,9 0,284

65 0,463 0,2 0,463

66 0,459 0,1 0,459

68 0,610 2,4 0,610

70 0,430 -0,4 0,430

71 0,466 0,2 0,466

74 0,481 0,5 0,481

77 0,358 -1,6 0,358

78 0,346 -1,8 0,346
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 4, Dichlorprop

Probe: Probe 4 Sollwert: 0,560 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Dichlorprop Rel. Soll-Stdabw .: 14,60% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 38 Toleranzbereich: 0,403 - 0,742 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

02 0,596 0,4 0,596

05 0,593 0,4 0,593

07 0,618 0,7 0,618

08 0,673 13 0,673

09 0,402 -2,1 0,402

11 0,491 -0,9 0,491

12 0,591 0,3 0,591

17 0,550 -0,1 0,550

18 0,672 1,3 0,672

21 0,523 -0,5 0,523

24 0,583 0,3 0,583

26 0,593 0,4 0,593

27 0,487 -1,0 0,487

34 0,632 0,8 0,632

35 0,490 -0,9 0,490

37 0,460 -1,3 0,460

38 0,488 -0,9 0,488

40 0,570 0,1 0,570

41 0,584 0,3 0,584

42 0,550 -0,1 0,550

43 0,763 2,3 0,763

47 0,497 -0,8 0,497

48 0,597 0,4 0,597

49 0,580 0,2 0,580

50 0,367 -25 0,367

51 0,621 0,7 0,621

53 0,638 0,9 0,638

55) 0,635 0,8 0,635

58 0,382 -2,3 0,382

59 0,771 2,4 0,771

65 0,554 -0,1 0,554

66 0,582 0,2 0,582

68 0,540 -0,3 0,540

70 0,557 0,0 0,557

71 0,595 0,4 0,595

74 0,565 0,1 0,565

77 0,454 -1,4 0,454

78 0,453 -1,4 0,453
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 4, MCPB
Probe: Probe 4 Sollwert: 0,109 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: MCPB Rel. Soll-Stdabw .: 13,80% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 31 Toleranzbereich: 0,080 - 0,143 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
02 0,130 1,3 0,130
05 0,109 0,0 0,109
09 0,102 -0,5 0,102
11 0,092 -1,2 0,092
17 0,110 0,0 0,110
21 0,104 -0,4 0,104
24 0,065 -3,2 0,065
26 0,130 1,3 0,130
27 0,100 -0,7 0,100
34 0,112 0,2 0,112
35 0,115 0,3 0,115
37 0,112 0,1 0,112
38 0,103 -0,4 0,103
40 0,105 -0,3 0,105
41 0,121 0,7 0,121
42 0,160 3,1 0,160
43 0,123 0,8 0,123
47 0,103 -0,4 0,103
48 0,101 -0,6 0,101
49 0,103 -0,4 0,103
50 0,079 -2,1 0,079
51 0,128 11 0,128
53 0,116 0,4 0,116
55) 0,122 0,8 0,122
65 0,128 1,1 0,128
66 0,110 0,0 0,110
68 0,210 6,2 0,210
70 0,098 -0,8 0,098
74 0,107 -0,2 0,107
77 0,110 0,0 0,110
78 0,083 -1,8 0,083
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 4, 2,4-D

Probe: Probe 4 Sollwert: 0,397 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: 2,4-D Rel. Soll-Stdabw .: 12,23% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 35 Toleranzbereich: 0,303 - 0,504 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

02 0,439 0,8 0,439

05 0,353 -1,0 0,353

07 0,437 0,8 0,437

08 0,469 1,4 0,469

09 0,380 -0,4 0,380

11 0,343 -1,2 0,343

12 0,435 0,7 0,435

17 0,396 0,0 0,396

18 0,473 15 0,473

21 0,376 -0,5 0,376

26 0,431 0,7 0,431

27 0,372 -0,5 0,372

34 0,357 -0,9 0,357

35 0,318 -1,7 0,318

37 0,359 -0,8 0,359

38 0,358 -0,9 0,358

40 0,394 -0,1 0,394

41 0,412 0,3 0,412

42 0,400 0,1 0,400

43 0,488 1,7 0,488

47 0,382 -0,3 0,382

48 0,362 -0,8 0,362

49 0,414 0,3 0,414

50 0,227 -3,7 0,227

51 0,383 -0,3 0,383

53 0,396 0,0 0,396

55) 0,451 1,0 0,451

59 0,562 3,2 0,562

65 0,389 -0,2 0,389

66 0,405 0,2 0,405

68 0,180 -4,7 0,180

70 0,377 -0,4 0,377

74 0,418 0,4 0,418

77 0,392 -0,1 0,392

78 0,360 -0,8 0,360
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 4,2,45-T
Probe: Probe 4 Sollwert: 0,452 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: 2,45T Rel. Soll-Stdabw .: 13,48% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 31 Toleranzbereich: 0,334 - 0,586 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
02 0,490 0,6 0,490
05 0,428 -0,4 0,428
07 0,485 0,5 0,485
09 0,449 0,0 0,449
11 0,418 -0,6 0,418
17 0,453 0,0 0,453
24 0,432 -0,3 0,432
26 0,506 0,8 0,506
27 0,421 -0,5 0,421
34 0,394 -1,0 0,394
35 0,382 -1,2 0,382
37 0,394 -1,0 0,394
38 0,397 -1,0 0,397
40 0,477 0,4 0,477
41 0,472 0,3 0,472
42 0,490 0,6 0,490
47 0,429 -0,4 0,429
48 0,449 0,0 0,449
49 0,497 0,7 0,497
50 0,274 -31 0,274
51 0,514 1,0 0,514
53 0,377 -1,3 0,377
55 0,572 18 0,572
59 0,661 32 0,661
65 0,473 0,3 0,473
66 0,504 0,8 0,504
68 0,260 -3,3 0,260
70 0,462 0,2 0,462
74 0,512 0,9 0,512
77 0,466 0,2 0,466
78 0,440 -0,2 0,440
_____________ Institut fUr Hygiene und Umw elt PROLab

FHHBGV

Seite 117 von 182



Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 4, Bezafibrat
Probe: Probe 4 Sollwert: 0,412 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Bezafibrat Rel. Soll-Stdabw .: 13,51% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 23 Toleranzbereich: 0,305 - 0,535 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
07 0,371 -0,8 0,371
08 0,437 0,4 0,437
09 0,413 0,0 0,413
11 0,301 -2,1 0,301
17 0,395 -0,3 0,395
18 0,441 0,5 0,441
26 0,374 -0,7 0,374
37 0,256 -3,0 0,256
38 0,422 0,2 0,422
40 0,402 -0,2 0,402
41 0,486 1,2 0,486
47 0,376 -0,7 0,376
49 0,422 0,2 0,422
51 0,492 1,3 0,492
55 0,448 0,6 0,448
59 0,600 3,1 0,600
65 0,378 -0,7 0,378
66 0,398 -0,3 0,398
68 0,501 15 0,501
70 0,432 0,3 0,432
74 0,388 -0,5 0,388
77 0,415 0,1 0,415
78 0,361 -1,0 0,361
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 4, Bromoxynil
Probe: Probe 4 Sollwert: 0,624 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Bromoxynil Rel. Soll-Stdabw .: 11,80% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 33 Toleranzbereich: 0,481 - 0,785 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
02 0,674 0,6 0,674
05 0,646 0,3 0,646
08 0,696 0,9 0,696
09 0,583 -0,6 0,583
11 0,587 -0,5 0,587
12 0,595 -0,4 0,595
17 0,612 -0,2 0,612
21 0,602 -0,3 0,602
24 0,710 11 0,710
26 0,648 0,3 0,648
27 0,553 -1,0 0,553
34 0,770 1,9 0,770
35 0,601 -0,3 0,601
37 0,855 2,9 0,855
38 0,667 0,5 0,667
40 0,635 0,1 0,635
41 0,681 0,7 0,681
42 0,590 -0,5 0,590
47 0,577 -0,7 0,577
49 0,557 -1,0 0,557
50 0,402 -3,2 0,402
51 0,702 1,0 0,702
53 0,535 -1,3 0,535
55) 0,669 0,6 0,669
59 0,622 0,0 0,622
65 0,605 -0,3 0,605
66 0,645 0,3 0,645
68 1,240 78 1,240
70 0,557 -1,0 0,557
71 0,664 0,5 0,664
74 0,673 0,6 0,673
77 0,531 -1,3 0,531
78 0,583 -0,6 0,583
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 4, MCPA

Probe: Probe 4 Sollwert: 0,162 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: MCPA Rel. Soll-Stdabw .: 12,61% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 36 Toleranzbereich: 0,123 - 0,207 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

02 0,178 0,7 0,178

05 0,153 -0,5 0,153

07 0,172 0,4 0,172

08 0,202 18 0,202

09 0,149 -0,7 0,149

11 0,144 -0,9 0,144

12 0,154 -0,4 0,154

17 0,162 0,0 0,162

18 0,204 1,9 0,204

21 0,165 0,1 0,165

24 0,191 13 0,191

26 0,174 0,5 0,174

27 0,151 -0,6 0,151

34 0,174 0,5 0,174

37 0,143 -1,0 0,143

38 0,161 -0,1 0,161

40 0,155 -0,4 0,155

41 0,168 0,3 0,168

42 0,160 -01 0,160

43 0,217 2,5 0,217

47 0,154 -0,4 0,154

48 0,150 -0,6 0,150

49 0,170 0,4 0,170

50 0,102 -31 0,102

51 0,177 0,7 0,177

53 0,170 0,4 0,170

55) 0,185 1,0 0,185

58 0,120 -2,2 0,120

65 0,141 -11 0,141

66 0,171 0,4 0,171

68 0,100 -3,2 0,100

70 0,161 -0,1 0,161

71 0,156 -0,3 0,156

74 0,173 0,5 0,173

77 0,142 -1,0 0,142

78 0,162 0,0 0,162
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 4, Mecoprop

Probe: Probe 4 Sollwert: 0,167 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Mecoprop Rel. Soll-Stdabw .: 14,10% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 37 Toleranzbereich: 0,121 - 0,219 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

02 0,177 0,4 0,177

05 0,160 -0,3 0,160

07 0,174 0,3 0,174

08 0,196 1,2 0,196

09 0,170 0,1 0,170

11 0,147 -0,9 0,147

12 0,172 0,2 0,172

17 0,163 -0,2 0,163

18 0,199 1,3 0,199

21 0,158 -0,4 0,158

24 0,140 -1,2 0,140

26 0,163 -0,2 0,163

27 0,147 -0,9 0,147

34 0,198 1,2 0,198

37 0,140 -1,2 0,140

38 0,156 -0,5 0,156

40 0,170 0,1 0,170

41 0,171 0,2 0,171

42 0,170 0,1 0,170

43 0,182 0,6 0,182

47 0,151 -0,7 0,151

48 0,154 -0,6 0,154

49 0,171 0,2 0,171

50 0,110 -2,6 0,110

51 0,207 1,6 0,207

53 0,178 0,4 0,178

55) 0,189 0,9 0,189

58 0,127 -1,8 0,127

59 0,305 54 0,305

65 0,158 -0,4 0,158

66 0,175 0,3 0,175

68 0,200 1,3 0,200

70 0,156 -0,5 0,156

71 0,156 -0,5 0,156

74 0,180 0,5 0,180

77 0,179 0,5 0,179

78 0,136 -1,4 0,136
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FHHBGV

Seite 121 von 182



Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 4, Quinmerac
Probe: Probe 4 Sollwert: 0,110 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Quinmerac Rel. Soll-Stdabw .: 23,32% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 28 Toleranzbereich: 0,062 - 0,170 pg/L (JZu-Score| <=2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
05 0,099 -0,5 0,099
08 0,129 0,6 0,129
09 0,205 3,2 0,205
11 0,088 -0,9 0,088
12 0,064 -2,0 0,064
17 0,107 -0,1 0,107
21 0,113 0,1 0,113
26 0,105 -0,2 0,105
27 0,089 -0,9 0,089
€5 0,135 0,9 0,135
37 0,072 -1,6 0,072
38 0,128 0,6 0,128
40 0,110 0,0 0,110
41 0,108 -0,1 0,108
42 0,110 0,0 0,110
47 0,103 -0,3 0,103
49 0,098 -0,5 0,098
51 0,350 8,2 0,350
53 0,121 0,4 0,121
55 0,114 0,1 0,114
59 0,346 8,0 0,346
65 0,151 14 0,151
66 0,116 0,2 0,116
68 0,074 -15 0,074
70 0,130 0,7 0,130
74 0,123 0,4 0,123
77 0,125 0,5 0,125
78 0,112 0,1 0,112
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 4, Ibuprofen
Probe: Probe 4 Sollwert: 0,576 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Ibuprofen Rel. Soll-Stdabw .: 17,40% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 26 Toleranzbereich: 0,385 - 0,802 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
07 1,060 4.4 1,060
08 0,683 1,0 0,683
09 0,781 19 0,781
11 0,483 -1,0 0,483
18 0,640 0,6 0,640
26 0,566 -0,1 0,566
34 0,651 0,7 0,651
35 0,404 -1,8 0,404
37 0,450 -1,3 0,450
38 0,573 0,0 0,573
40 0,595 0,2 0,595
41 0,623 0,4 0,623
47 0,567 -0,1 0,567
48 0,621 0,4 0,621
49 0,520 -0,6 0,520
51 0,787 1,9 0,787
53 0,549 -0,3 0,549
55 0,569 -0,1 0,569
59 0,570 -0,1 0,570
65 0,495 -0,9 0,495
66 0,586 0,1 0,586
68 0,666 0,8 0,666
70 0,588 0,1 0,588
74 0,561 -0,2 0,561
77 0,531 -0,5 0,531
78 0,367 -2,2 0,367
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab

FHHBGV

Seite 123 von 182



Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 4, Diclofenac
Probe: Probe 4 Sollwert: 0,597 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Diclofenac Rel. Soll-Stdabw .: 11,56% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 28 Toleranzbereich: 0,463 - 0,748 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
07 0,604 0,1 0,604
08 0,526 -11 0,526
09 0,624 0,4 0,624
11 0,495 -1,6 0,495
17 0,610 0,2 0,610
18 0,681 11 0,681
21 0,581 -0,2 0,581
26 0,626 0,4 0,626
27 0,603 0,1 0,603
34 0,764 23 0,764
35 0,453 -2,2 0,453
37 0,466 -2,0 0,466
38 0,536 -0,9 0,536
40 0,639 0,6 0,639
41 0,630 0,4 0,630
47 0,572 -0,4 0,572
48 0,605 0,1 0,605
49 0,518 -1,2 0,518
51 0,641 0,6 0,641
53 0,569 -0,4 0,569
55 0,620 0,3 0,620
65 0,572 -0,4 0,572
66 0,710 15 0,710
68 0,739 19 0,739
70 0,571 -0,4 0,571
74 0,584 -0,2 0,584
77 0,593 -0,1 0,593
78 0,634 0,5 0,634
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Probe 5
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Kennwerte — Probe 5

Tabelle: Kennwerte Probe 5

untere obere
Zu- Soll- Vergleich- Rel. Toleranz- Toleranz- Standard- MU
Anzahl der gewiesener Stdabw. Stdabw. Rel. Soll-  Vergleich- grenze grenze fehler zugewiesener
Probe 5 Labore  Wert [ug/L]  [upg/L] [ng/L] Stdabw. Stdabw. [Hg/L] [ug/L] [pa/L] Wert
Bentazon 39 0,585 0,07 0,07 11,91% 11,91% 0,45 0,737 0,014 2,38%
Dichlorprop 39 0,175 0,026 0,026 14,91% 14,91% 0,125 0,233 0,005 2,98%
MCPB 30 0,449 0,055 0,055 12,28% 12,28% 0,342 0,569 0,013 2,80%
2,4-D 37 0,663 0,098 0,098 14,76% 14,76% 0,475 0,881 0,02 3,03%
2,4,5-T 32 0,606 0,094 0,094 15,45% 15,45% 0,427 0,816 0,021 3,41%
Bezafibrat 23 0,636 0,118 0,118 18,63% 18,63% 0,412 0,906 0,031 4,86%
Bromoxynil 36 0,119 0,02 0,02 16,83% 16,83% 0,081 0,164 0,004 3,561%
MCPA 38 0,396 0,05 0,05 12,62% 12,62% 0,299 0,506 0,01 2,56%
Mecoprop 39 0,405 0,047 0,047 11,58% 11,58% 0,314 0,507 0,009 2,32%
Quinmerac 26 0,471 0,067 0,067 14,20% 14,20% 0,342 0,619 0,016 3,48%
Ibuprofen 24 0,17 0,032 0,032 19,05% 19,05% 0,109 0,244 0,008 4,86%
Diclofenac 25 0,108 0,015 0,015 14,27% 14,27% 0,078 0,142 0,004 3,57%
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Ubersicht zyu-Scores

Scores fiir Probe 5

Merkmal
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Scores fiir Probe 5

Merkmal
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Einzeldarstellung der Parameter

Grafik und Tabelle
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 49: Mittelwerte + Stdabw. flr Probe 5, Bentazon

Probe: Probe 5 Sollwert: 0,585 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Bentazon Rel. Soll-Stdabw.: 11,91% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 39 Toleranzbereich: 0,450 - 0,737 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 50: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 5, Dichlorprop

Probe: Probe 5 Sollwert: 0,175 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Dichlorprop Rel. Soll-Stdabw.: 14,91% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 39 Toleranzbereich: 0,125 - 0,233 ug/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 51: Mittelwerte + Stdabw. fur Probe 5, MCPB

Probe: Probe 5 Sollwert: 0,449 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: MCPB Rel. Soll-Stdabw.: 12,28% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 30 Toleranzbereich: 0,342 - 0,569 ug/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Probe:

Merkmal:
Anzahl Labore in Berechnung: 37

Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 52: Mittelwerte + Stdabw. ftr Probe 5, 2,4-D

Probe 5 Sollwert;
2,4-D

0,663 pg/L (empirischer Wert)

Rel. Soll-Stdabw.: 14,76% (Limited)
Toleranzbereich: 0,475 - 0,881 pg/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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Probe:
Merkmal:

Anzahl Labore in Berechnung: 32

Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 53: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 5, 2,4,5-T

Probe 5 Sollwert: 0,606 pg/L (empirischer Wert)
2,45-T Rel. Soll-Stdabw.: 15,45% (Limited

Toleranzbereich: 0,427 - 0,816 pg/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 54: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 5, Bezafibrat

Probe: Probe5  Sollwert: 0,636 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Bezafibrat Rel. Soll-Stdabw.: 18,63% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 23 Toleranzbereich: 0,412 - 0,906 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 55: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 5, Bromoxynil

Probe: Probe 5 Sollwert: 0,119 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Bromoxynil Rel. Soll-Stdabw.: 16,83% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 36 Toleranzbereich: 0,081 - 0,164 pg/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 56: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 5, MCPA

Probe: Probe 5 Sollwert: 0,396 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: MCPA Rel. Soll-Stdabw.: 12,62% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 38 Toleranzbereich: 0,299 - 0,506 pg/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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Anzahl Labore in Berechnung: 39

Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 57: Mittelwerte + Stdabw. flr Probe 5, Mecoprop

Probe:
Merkmal:

Probe5  Sollwert: 0,405 pg/L (empirischer Wert)
Mecoprop Rel. Soll-Stdabw.: 11,58% (Limited)
Toleranzbereich: 0,314 - 0,507 pg/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 58: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 5, Quinmerac

Probe: Probe 5

Sollwert: 0,471 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Quinmerac Rel. Soll-Stdabw.: 14,20% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 26

Toleranzbereich: 0,342 - 0,619 ug/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 59: Mittelwerte + Stdabw. flr Probe 5, Ibuprofen

Probe: Probe 5 Sollwert: 0,170 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: lbuprofen Rel. Soll-Stdabw.: 19,05% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 24 Toleranzbereich: 0,109 - 0,244 ug/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 60: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 5, Diclofenac

Probe: Probe 5 Sollwert: 0,108 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Diclofenac Rel. Soll-Stdabw.: 14,27% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 25 Toleranzbereich: 0,078 - 0,142 ug/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 5, Bentazon

Probe: Probe 5 Sollwert: 0,585 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Bentazon Rel. Soll-Stdabw .: 11,91% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 39 Toleranzbereich: 0,450 - 0,737 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

01 0,561 -0,4 0,561

02 0,602 0,2 0,602

03 0,579 -0,1 0,579

04 0,598 0,2 0,598

05 0,576 -0,1 0,576

07 0,587 0,0 0,587

08 0,729 1,9 0,729

11 0,587 0,0 0,587

13 0,522 -1,0 0,522

15 0,649 0,9 0,649

17 0,592 0,1 0,592

20 0,635 0,7 0,635

28 0,597 0,2 0,597

29 0,477 -1,6 0,477

31 0,533 -0,8 0,533

34 0,705 1,6 0,705

37 0,469 -1,8 0,469

38 0,495 -14 0,495

39 0,576 -0,1 0,576

40 0,599 0,2 0,599

41 0,608 0,3 0,608

43 0,693 15 0,693

45 1,243 8,9 1,243

49 0,545 -0,6 0,545

59 0,399 -2,8 0,399

60 0,615 0,4 0,615

61 0,454 -2,0 0,454

67 0,702 1,6 0,702

68 0,920 45 0,920

69 0,579 -01 0,579

70 0,531 -0,8 0,531

71 0,609 0,3 0,609

72 0,618 0,4 0,618

73 0,577 -0,1 0,577

74 0,627 0,6 0,627

76 0,780 2,6 0,780

78 0,411 -2,6 0,411

80 0,604 0,3 0,604

81 0,594 0,1 0,594
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab

FHHBGV

Seite 142 von 182



Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 5, Dichlorprop

Probe: Probe 5 Sollwert: 0,175 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Dichlorprop Rel. Soll-Stdabw .: 14,91% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 39 Toleranzbereich: 0,125 - 0,233 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

01 0,225 18 0,225

02 0,190 0,5 0,190

03 0,183 0,3 0,183

04 0,194 0,7 0,194

05 0,154 -0,9 0,154

07 0,176 0,0 0,176

08 0,210 1,2 0,210

11 0,151 -1,0 0,151

13 0,181 0,2 0,181

15 0,209 1,2 0,209

17 0,162 -0,5 0,162

20 0,211 1,3 0,211

28 0,164 -0,4 0,164

29 0,157 -0,7 0,157

&l 0,154 -0,9 0,154

34 0,166 -0,4 0,166

37 0,135 -1,6 0,135

38 0,150 -1,0 0,150

39 0,163 -0,5 0,163

40 0,172 -0,1 0,172

41 0,187 0,4 0,187

43 0,236 2,2 0,236

45 0,107 -2,8 0,107

49 0,171 -0,2 0,171

59 0,365 6,7 0,365

60 0,176 0,0 0,176

61 0,173 -0,1 0,173

67 0,190 0,5 0,190

68 0,160 -0,6 0,160

69 0,180 0,2 0,180

70 0,173 -0,1 0,173

71 0,165 -0,4 0,165

72 0,156 -0,8 0,156

73 0,177 0,1 0,177

74 0,173 -0,1 0,173

76 0,190 0,5 0,190

78 0,125 -2,0 0,125

80 0,186 0,4 0,186

81 0,209 1,2 0,209
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab

FHHBGV
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 5, MCPB
Probe: Probe 5 Sollwert: 0,449 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: MCPB Rel. Soll-Stdabw .: 12,28% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 30 Toleranzbereich: 0,342 - 0,569 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
01 0,423 -0,5 0,423
02 0,487 0,7 0,487
03 0,481 0,5 0,481
05 0,506 1,0 0,506
11 0,391 -1,1 0,391
17 0,452 0,1 0,452
20 0,493 0,8 0,493
28 0,414 -0,7 0,414
29 0,511 11 0,511
31 0,416 -0,6 0,416
34 0,462 0,2 0,462
37 0,410 -0,7 0,410
38 0,408 -0,8 0,408
39 0,408 -0,8 0,408
40 0,421 -0,5 0,421
41 0,497 0,8 0,497
43 0,504 0,9 0,504
45 0,111 -6,5 0,111
49 0,429 -0,4 0,429
61 0,393 -11 0,393
67 0,507 1,0 0,507
68 1,020 9,7 1,020
70 0,442 -0,1 0,442
72 0,389 -11 0,389
73 0,426 -0,4 0,426
74 0,476 0,5 0,476
76 0,450 0,0 0,450
78 0,336 -2,2 0,336
80 0,475 0,4 0,475
81 0,525 13 0,525
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab

FHHBGV
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 5, 2,4-D

Probe: Probe 5 Sollwert: 0,663 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: 2,4-D Rel. Soll-Stdabw .: 14,76% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 37 Toleranzbereich: 0,475 - 0,881 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

01 0,568 -1,0 0,568

02 0,700 0,3 0,700

03 0,706 0,4 0,706

04 0,736 0,7 0,736

05 0,685 0,2 0,685

07 0,717 0,5 0,717

08 0,781 1,1 0,781

11 0,552 -1,2 0,552

15 0,776 11 0,776

17 0,654 -0,1 0,654

20 0,581 -0,9 0,581

28 0,635 -0,3 0,635

29 0,835 1,6 0,835

31 0,607 -0,6 0,607

34 0,517 -1,6 0,517

37 0,565 -11 0,565

38 0,544 -1,3 0,544

39 0,671 0,1 0,671

40 0,658 -0,1 0,658

41 0,673 0,1 0,673

43 0,792 1,2 0,792

45 0,574 -1,0 0,574

49 0,688 0,2 0,688

59 0,968 2,9 0,968

60 0,668 0,0 0,668

61 0,634 -0,3 0,634

67 0,715 0,5 0,715

68 0,220 -4,8 0,220

69 0,633 -0,3 0,633

70 0,661 0,0 0,661

72 0,471 -2,1 0,471

73 0,712 0,5 0,712

74 0,672 0,1 0,672

76 0,720 0,5 0,720

78 0,523 -15 0,523

80 0,705 0,4 0,705

81 0,720 0,5 0,720
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab

FHHBGV
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 5,2,4,5-T
Probe: Probe 5 Sollwert: 0,606 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: 2,45T Rel. Soll-Stdabw .: 15,45% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 32 Toleranzbereich: 0,427 - 0,816 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
01 0,538 -0,8 0,538
02 0,643 0,4 0,643
03 0,654 0,5 0,654
05 0,647 0,4 0,647
07 0,653 0,5 0,653
11 0,529 -0,9 0,529
15 0,692 0,8 0,692
17 0,622 0,2 0,622
20 0,633 0,3 0,633
29 0,701 0,9 0,701
31 0,565 -0,5 0,565
34 0,449 -1,8 0,449
37 0,509 -11 0,509
38 0,485 -1,4 0,485
39 0,623 0,2 0,623
40 0,633 0,3 0,633
41 0,597 -0,1 0,597
45 0,793 18 0,793
49 0,678 0,7 0,678
59 0,865 2,5 0,865
60 0,610 0,0 0,610
61 0,536 -0,8 0,536
67 0,655 0,5 0,655
68 0,300 -35 0,300
70 0,614 0,1 0,614
72 0,349 -2,9 0,349
73 0,519 -1,0 0,519
74 0,687 0,8 0,687
76 0,610 0,0 0,610
78 0,481 -1,4 0,481
80 0,652 0,4 0,652
81 0,719 11 0,719
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab

FHHBGV
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 5, Bezafibrat
Probe: Probe 5 Sollwert: 0,636 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Bezafibrat Rel. Soll-Stdabw .: 18,63% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 23 Toleranzbereich: 0,412 - 0,906 pg/L (JZu-Score| <=2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
03 0,710 0,6 0,710
07 0,602 -0,3 0,602
08 0,706 0,5 0,706
11 0,482 -1,4 0,482
15 0,502 -1,2 0,502
17 0,648 0,1 0,648
20 0,577 -0,5 0,577
31 0,633 0,0 0,633
37 0,406 21 0,406
38 0,701 0,5 0,701
40 0,646 0,1 0,646
41 0,731 0,7 0,731
49 0,649 0,1 0,649
59 0,822 1,4 0,822
60 0,630 -0,1 0,630
68 0,807 1,3 0,807
70 0,637 0,0 0,637
72 0,503 -1,2 0,503
73 0,533 -0,9 0,533
74 0,653 0,1 0,653
76 0,750 0,9 0,750
78 0,564 -0,7 0,564
80 0,687 0,4 0,687
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab

FHHBGV
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 5, Bromoxynil

Probe: Probe 5 Sollwert: 0,119 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Bromoxynil Rel. Soll-Stdabw .: 16,83% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 36 Toleranzbereich: 0,081 - 0,164 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

01 0,156 1,7 0,156

02 0,115 -0,2 0,115

03 0,110 -0,5 0,110

04 0,148 13 0,148

05 0,108 -0,6 0,108

08 0,126 0,3 0,126

11 0,104 -0,8 0,104

15 0,093 -1,4 0,093

17 0,104 -0,8 0,104

20 0,120 0,1 0,120

28 0,115 -0,2 0,115

29 0,137 0,8 0,137

31 0,104 -0,8 0,104

34 0,119 0,0 0,119

37 0,152 15 0,152

38 0,146 1,2 0,146

39 0,146 1,2 0,146

40 0,112 -0,4 0,112

41 0,128 0,4 0,128

45 0,068 -2,7 0,068

49 0,089 -1,6 0,089

59 0,121 0,1 0,121

60 0,109 -0,5 0,109

61 0,107 -0,6 0,107

67 0,135 0,7 0,135

68 0,200 3,7 0,200

69 0,116 -0,1 0,116

70 0,112 -0,4 0,112

71 0,099 -1,1 0,099

72 0,105 -0,7 0,105

73 0,136 0,8 0,136

74 0,112 -0,4 0,112

76 0,130 0,5 0,130

78 0,099 -11 0,099

80 0,118 0,0 0,118

81 0,138 0,9 0,138
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 5, MCPA

Probe: Probe 5 Sollwert: 0,396 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: MCPA Rel. Soll-Stdabw .: 12,62% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 38 Toleranzbereich: 0,299 - 0,506 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

01 0,462 1,2 0,462

02 0,423 0,5 0,423

03 0,415 0,3 0,415

04 0,440 0,8 0,440

05 0,390 -0,1 0,390

07 0,430 0,6 0,430

08 0,482 1,6 0,482

11 0,329 -1,4 0,329

13 0,311 -1,8 0,311

15 0,499 1,9 0,499

17 0,389 -0,2 0,389

20 0,374 -0,5 0,374

28 0,381 -0,3 0,381

29 0,440 0,8 0,440

31 0,366 -0,6 0,366

34 0,338 -1,2 0,338

37 0,332 -1,4 0,332

38 0,347 -1,0 0,347

39 0,380 -0,3 0,380

40 0,367 -0,6 0,367

41 0,402 0,1 0,402

43 0,513 2,2 0,513

45 0,238 -33 0,238

49 0,405 0,2 0,405

60 0,381 -0,3 0,381

61 0,370 -0,6 0,370

67 0,414 0,3 0,414

68 0,230 -35 0,230

69 0,423 0,5 0,423

70 0,389 -0,2 0,389

71 0,391 -0,1 0,391

72 0,418 0,4 0,418

73 0,370 -0,6 0,370

74 0,437 0,8 0,437

76 0,420 0,4 0,420

78 0,393 -0,1 0,393

80 0,435 0,7 0,435

81 0,406 0,2 0,406
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 5, Mecoprop

Probe: Probe 5 Sollwert: 0,405 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Mecoprop Rel. Soll-Stdabw .: 11,58% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 39 Toleranzbereich: 0,314 - 0,507 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

01 0,452 1,0 0,452

02 0,410 0,1 0,410

03 0,404 0,0 0,404

04 0,436 0,6 0,436

05 0,370 -0,8 0,370

07 0,416 0,2 0,416

08 0,454 1,0 0,454

11 0,342 -1,4 0,342

13 0,384 -0,5 0,384

15 0,499 1,9 0,499

17 0,377 -0,6 0,377

20 0,466 1,2 0,466

28 0,373 -0,7 0,373

29 0,377 -0,6 0,377

31 0,379 -0,6 0,379

34 0,414 0,2 0,414

37 0,323 -1,8 0,323

38 0,333 -1,6 0,333

39 0,383 -0,5 0,383

40 0,399 -0,1 0,399

41 0,398 -0,1 0,398

43 0,424 04 0,424

45 0,150 -5,7 0,150

49 0,413 0,2 0,413

59 0,604 4,0 0,604

60 0,415 0,2 0,415

61 0,278 -2,8 0,278

67 0,449 0,9 0,449

68 0,470 13 0,470

69 0,378 -0,6 0,378

70 0,396 -0,2 0,396

71 0,414 0,2 0,414

72 0,433 0,6 0,433

73 0,417 0,2 0,417

74 0,416 0,2 0,416

76 0,410 0,1 0,410

78 0,292 -25 0,292

80 0,413 0,2 0,413

81 0,464 1,2 0,464
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 5, Quinmerac
Probe: Probe 5 Sollwert: 0,471 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Quinmerac Rel. Soll-Stdabw .: 14,20% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 26 Toleranzbereich: 0,342 - 0,619 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
01 0,460 -0,2 0,460
04 0,522 0,7 0,522
05 0,411 -1,0 0,411
08 0,529 0,8 0,529
11 0,482 0,2 0,482
15 0,582 15 0,582
17 0,435 -0,6 0,435
20 0,423 -0,8 0,423
28 0,423 -0,8 0,423
31 0,444 -0,4 0,444
37 0,279 -31 0,279
38 0,494 0,3 0,494
40 0,456 -0,2 0,456
41 0,444 -0,4 0,444
49 0,439 -0,5 0,439
59 0,772 4,2 0,772
60 0,454 -0,3 0,454
67 0,498 0,4 0,498
68 0,497 0,4 0,497
70 0,541 1,0 0,541
72 0,465 -0,1 0,465
73 0,264 -3,3 0,264
74 0,499 0,4 0,499
78 0,432 -0,6 0,432
80 0,558 1,2 0,558
81 0,545 1,0 0,545
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 5, Ibuprofen
Probe: Probe 5 Sollwert: 0,170 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Ibuprofen Rel. Soll-Stdabw .: 19,05% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 24 Toleranzbereich: 0,109 - 0,244 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
03 0,219 1,4 0,219
07 0,321 4,2 0,321
08 0,205 1,0 0,205
11 0,150 -0,7 0,150
15 0,172 0,1 0,172
20 0,165 -0,2 0,165
31 0,191 0,6 0,191
34 0,202 0,9 0,202
37 0,144 -0,8 0,144
38 0,168 -0,1 0,168
39 0,117 -1,8 0,117
40 0,168 -0,1 0,168
41 0,187 0,5 0,187
49 0,158 -0,4 0,158
59 0,243 2,0 0,243
60 0,175 0,1 0,175
68 0,157 -0,4 0,157
70 0,161 -0,3 0,161
72 0,158 -0,4 0,158
73 0,062 -3,6 0,062
74 0,172 0,1 0,172
76 0,170 0,0 0,170
78 0,091 -2,6 0,091
80 0,189 0,5 0,189
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 5, Diclofenac
Probe: Probe 5 Sollwert: 0,108 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Diclofenac Rel. Soll-Stdabw .: 14,27% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 25 Toleranzbereich: 0,078 - 0,142 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
03 0,124 1,0 0,124
07 0,114 0,4 0,114
08 0,106 -0,1 0,106
11 0,088 -1,3 0,088
13 0,097 -0,8 0,097
15 0,118 0,6 0,118
17 0,111 0,2 0,111
20 0,094 -0,9 0,094
31 0,117 0,6 0,117
34 0,126 11 0,126
37 0,109 0,1 0,109
38 0,104 -0,2 0,104
39 0,051 -3,9 0,051
40 0,109 0,1 0,109
41 0,124 1,0 0,124
49 0,086 -15 0,086
60 0,121 0,8 0,121
68 0,057 -35 0,057
70 0,100 -0,5 0,100
72 0,117 0,6 0,117
73 0,102 -0,4 0,102
74 0,106 -0,1 0,106
76 0,093 -1,0 0,093
78 0,124 1,0 0,124
80 0,116 0,5 0,116
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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Probe 6
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Kennwerte — Probe 6

Tabelle: Kennwerte Probe 6

untere obere
Zu- Soll- Vergleich- Rel. Toleranz- Toleranz- Standard- MU
Anzahl der gewiesener Stdabw. Stdabw. Rel. Soll-  Vergleich- grenze grenze fehler zugewiesener
Probe 6 Labore  Wert [ug/L]  [upg/L] [ng/L] Stdabw. Stdabw. [Hg/L] [ug/L] [pa/L] Wert
Bentazon 36 0,619 0,091 0,091 14,64% 14,64% 0,445 0,821 0,019 3,05%
Dichlorprop 37 0,111 0,02 0,02 17,94% 17,94% 0,073 0,156 0,004 3,69%
MCPB 30 0,366 0,07 0,07 19,18% 19,18% 0,234 0,527 0,016 4,38%
2,4-D 34 0,574 0,065 0,065 11,30% 11,30% 0,447 0,715 0,014 2,42%
2,4,5-T 29 0,63 0,096 0,096 15,31% 15,31% 0,445 0,846 0,022 3,55%
Bezafibrat 20 0,571 0,088 0,088 15,44% 15,44% 0,402 0,768 0,025 4,32%
Bromoxynil 31 0,166 0,022 0,022 13,08% 13,08% 0,124 0,214 0,005 2,94%
MCPA 37 0,429 0,067 0,067 15,68% 15,68% 0,301 0,58 0,014 3,22%
Mecoprop 37 0,432 0,067 0,067 15,42% 15,42% 0,305 0,581 0,014 3,17%
Quinmerac 25 0,369 0,092 0,096 25,00% 26,04% 0,198 0,589 0,024 6,51%
Ibuprofen 22 0,115 0,02 0,02 17,04% 17,04% 0,078 0,16 0,005 4,54%
Diclofenac 25 0,158 0,029 0,029 18,40% 18,40% 0,103 0,224 0,007 4,60%
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Ubersicht zyu-Scores

Scores fiir Probe 6

Merkmal
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Scores fiir Probe 6

Merkmal

JBUBJO DI

usajoudng)

JRIBLLIUIND

doudooay

L=l

[IuAxoLolg

Blquezeg

LGFT

a+z

a2

doudioyaig

UoZellay

X‘}‘XFX\F}‘X X‘«}»‘
[l

= Y B xbdlbdix-

o

}“-XX»X'}PXX.’ »hr*.’bu

]

ol

o » Plbaﬁibriiiliu

..!10.? Pd

T||
B

ek, »wx>‘<..
Ty

xﬂbxx»xxxbxxibioﬂii-

I.ﬂiP‘P‘dx

1‘41‘?44PP>XF

..l.‘n-r’ ’{'X'»X’»b’

Y

o

odibabdq

>|P>‘P»4FF“H

v

»}Xb.’}’XFQH

iibil‘-
e AN

’II!I
\ A

p»w<»>q>4‘y

a pp»qtr a4l

241012210122101224012210122101221012210122101221012210122-101 2

Zu-Score

Seite 157 von 182



Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Einzeldarstellung der Parameter

Grafik und Tabelle
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Probe:

Merkmal:
Anzahl Labore in Berechnung: 36

Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 61: Mittelwerte + Stdabw. flir Probe 6, Bentazon

Probe 6  Sollwert: 0,619 pg/L (empirischer Wert)
Bentazon Rel. Soll-Stdabw.: 14,64% (Limited)
Toleranzbereich: 0,445 - 0,821 pg/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 62: Mittelwerte + Stdabw. flr Probe 6, Dichlorprop

Probe: Probe 6 Sollwert: 0,111 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Dichlorprop Rel. Soll-Stdabw.: 17,94% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 37 Toleranzbereich: 0,073 - 0,156 pg/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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Probe:

Merkmal:

Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 63: Mittelwerte + Stdabw. fur Probe 6, MCPB

Probe 6 Sollwert;
MCPB Rel. Soll-Stdabw.: 19,18% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 30

0,366 pg/L (empirischer Wert)

Toleranzbereich: 0,234 - 0,527 pg/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 64: Mittelwerte + Stdabw. ftr Probe 6, 2,4-D

Probe: Probe 6 Sollwert: 0,574 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: 2,4-D Rel. Soll-Stdabw.: 11,30% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 34 Toleranzbereich: 0,447 - 0,715 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Anzahl Labore in Berechnung: 29

Probe:

Merkmal:

Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 65: Mittelwerte + Stdabw. fur Probe 6, 2,4,5-T

Probe 6 Sollwert;

0,630 pg/L (empirischer Wert)

2,45-T Rel. Soll-Stdabw.: 15,31% (Limited)

Toleranzbereich: 0,445 - 0,846 ug/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 66: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 6, Bezafibrat

Probe: Probe 6  Sollwert: 0,571 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Bezafibrat Rel. Soll-Stdabw.: 15,44% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 20 Toleranzbereich: 0,402 - 0,768 pug/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 67: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 6, Bromoxynil

Probe: Probe 6 Sollwert: 0,166 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Bromoxynil Rel. Soll-Stdabw.: 13,08% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 31 Toleranzbereich: 0,124 - 0,214 pg/L (JZu-Score| <= 2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 68: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 6, MCPA

Probe: Probe 6 Sollwert: 0,429 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: MCPA Rel. Soll-Stdabw.: 15,68% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 37 Toleranzbereich: 0,301 - 0,580 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
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0,7

0,6

Probe:

Merkmal:
Anzahl Labore in Berechnung: 37

Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 69: Mittelwerte + Stdabw. flr Probe 6, Mecoprop

Probe 6

Sollwert:
Mecoprop Rel. Soll-Stdabw.: 15,42% (Limited)
Toleranzbereich: 0,305 - 0,581 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

0,432 ug/L (empirischer Wert)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 70: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 6, Quinmerac

Ho/L

Probe: Probe 6 Sollwert: 0,369 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Quinmerac Rel. Soll-Stdabw.: 25,00% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 25 Toleranzbereich: 0,198 - 0,589 ug/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
0,84 /r
0,7 2
0,6+
Toleranzgrenze
0,5+
. P 4 4
L eeseeeet®?
& ¢ ¢ *
2 2 Toleranzgrenze
*
N M N M~ DO N I Hd N O © © 1S N M S ~ I O O @
o™ © i N (QV N~ < < ™ (Q\] < ™ (Q\] <o) Lo Lo O Lo - N~ © N~ — o Lo
Labor
PROLab Plus

Seite 168 von 182



Ho/L

Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Abbildung 71: Mittelwerte + Stdabw. flr Probe 6, Ibuprofen

Probe: Probe 6 Sollwert: 0,115 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Ibuprofen Rel. Soll-Stdabw.: 17,04% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 22 Toleranzbereich: 0,078 - 0,160 pg/L (|[Zu-Score| <=2,0)
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Abbildung 72: Mittelwerte + Stdabw. fir Probe 6, Diclofenac

Probe: Probe 6 Sollwert: 0,158 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Diclofenac Rel. Soll-Stdabw.: 18,40% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 25 Toleranzbereich: 0,103 - 0,224 ug/L (|[Zu-Score| <= 2,0)
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 6, Bentazon

Probe: Probe 6 Sollwert: 0,619 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Bentazon Rel. Soll-Stdabw .: 14,64% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 36 Toleranzbereich: 0,445 - 0,821 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

06 561,000 5700,3 561,000

09 0,404 -25 0,404

10 0,674 0,6 0,674

12 0,766 15 0,766

14 0,633 0,1 0,633

16 0,385 -2,8 0,385

18 0,740 1,2 0,740

19 0,633 0,1 0,633

21 0,676 0,6 0,676

22 0,639 0,2 0,639

23 0,766 15 0,766

24 0,551 -0,8 0,551

25 0,251 -4,3 0,251

26 0,657 0,4 0,657

27 0,665 0,5 0,665

30 0,576 -0,5 0,576

32 0,416 -2,4 0,416

35 0,639 0,2 0,639

42 0,620 0,0 0,620

46 0,638 0,2 0,638

47 0,627 0,1 0,627

50 0,386 -2,7 0,386

51 0,656 0,4 0,656

52 0,520 -1,2 0,520

53 0,686 0,7 0,686

54 0,691 0,7 0,691

55 0,729 11 0,729

56 0,559 -0,7 0,559

58 0,596 -0,3 0,596

62 0,684 0,7 0,684

63 0,514 -1,2 0,514

65 0,648 0,3 0,648

66 0,650 0,3 0,650

75 0,543 -0,9 0,543

77 0,545 -0,9 0,545

79 0,665 0,5 0,665
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 6, Dichlorprop

Probe: Probe 6 Sollwert: 0,111 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Dichlorprop Rel. Soll-Stdabw .: 17,94% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 37 Toleranzbereich: 0,073 - 0,156 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

06 102,000 4638,9 102,000

09 0,079 -1,7 0,079

10 0,103 -0,4 0,103

12 0,103 -0,4 0,103

14 0,119 0,4 0,119

16 0,113 0,1 0,113

18 0,135 11 0,135

19 0,112 0,1 0,112

21 0,112 0,1 0,112

22 0,117 0,3 0,117

23 0,122 0,5 0,122

24 0,108 -0,1 0,108

25 0,087 -1,3 0,087

26 0,121 0,5 0,121

27 0,096 -0,8 0,096

30 0,086 -1,3 0,086

32 0,130 0,9 0,130

35 0,113 0,1 0,113

42 0,110 0,0 0,110

46 0,090 -11 0,090

47 0,101 -0,5 0,101

48 0,127 0,7 0,127

50 0,072 -2,1 0,072

51 0,134 11 0,134

52 0,098 -0,7 0,098

53 0,107 -0,2 0,107

54 0,126 0,7 0,126

55) 0,132 1,0 0,132

56 0,253 6,5 0,253

58 0,106 -0,3 0,106

62 0,124 0,6 0,124

63 0,147 1,7 0,147

65 0,109 -0,1 0,109

66 0,122 0,5 0,122

75 0,107 -0,2 0,107

77 0,091 -1,0 0,091

79 0,107 -0,2 0,107
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Trinkwasser-Ringversuch O4 - saure PSM und Arzneimittel, November 2019, Abschlussbericht Vs. 1

Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 6, MCPB
Probe: Probe 6 Sollwert: 0,366 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: MCPB Rel. Soll-Stdabw .: 19,18% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 30 Toleranzbereich: 0,234 - 0,527 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
06 321,000 4091,1 321,000
09 0,369 0,0 0,369
10 0,333 -0,5 0,333
14 0,370 0,1 0,370
19 0,383 0,2 0,383
21 0,355 -0,2 0,355
24 0,229 -2,1 0,229
25 0,124 -3,7 0,124
26 0,421 0,7 0,421
27 0,353 -0,2 0,353
30 0,338 -0,4 0,338
32 0,241 -1,9 0,241
35 0,433 0,9 0,433
42 0,350 -0,2 0,350
46 0,334 -0,5 0,334
47 0,374 0,1 0,374
48 0,419 0,7 0,419
50 0,191 -2,7 0,191
51 0,432 0,8 0,432
52 0,345 -0,3 0,345
53 0,406 0,5 0,406
55 0,402 0,5 0,402
56 0,646 3,6 0,646
62 0,389 0,3 0,389
63 0,506 18 0,506
65 0,424 0,7 0,424
66 0,386 0,3 0,386
75 0,310 -0,9 0,310
77 0,367 0,0 0,367
79 0,377 0,1 0,377
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 6, 2,4-D
Probe: Probe 6 Sollwert: 0,574 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: 2,4-D Rel. Soll-Stdabw .: 11,30% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 34 Toleranzbereich: 0,447 - 0,715 pg/L (|]Zu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
06 614,000 8899,6 614,000
09 0,560 -0,2 0,560
10 0,548 -0,4 0,548
12 0,615 0,6 0,615
14 0,611 0,5 0,611
16 0,541 -0,5 0,541
18 0,709 2,0 0,709
19 0,569 -0,1 0,569
21 0,562 -0,2 0,562
23 0,586 0,2 0,586
25 0,316 -4,2 0,316
26 0,619 0,7 0,619
27 0,537 -0,6 0,537
30 0,579 0,1 0,579
32 0,485 -1,4 0,485
35 0,705 1,9 0,705
42 0,560 -0,2 0,560
46 0,500 -1,2 0,500
47 0,560 -0,2 0,560
48 0,543 -0,5 0,543
50 0,342 -3,8 0,342
51 0,625 0,7 0,625
52 0,527 -0,8 0,527
53 0,563 -0,2 0,563
54 0,599 0,4 0,599
55 0,665 1,3 0,665
56 0,828 3,7 0,828
62 0,644 1,0 0,644
63 0,557 -0,3 0,557
65 0,566 -0,1 0,566
66 0,598 0,4 0,598
75 0,545 -0,5 0,545
77 0,584 0,1 0,584
79 0,426 -2,4 0,426
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 6, 2,45-T
Probe: Probe 6 Sollwert: 0,630 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: 2,45T Rel. Soll-Stdabw .: 15,31% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 29 Toleranzbereich: 0,445 - 0,846 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
06 656,000 6237,1 656,000
09 0,688 0,5 0,688
10 0,723 0,9 0,723
14 0,702 0,7 0,702
16 0,371 -2,9 0,371
23 0,568 -0,7 0,568
24 0,559 -0,8 0,559
25 0,239 -4,3 0,239
26 0,713 0,8 0,713
27 0,600 -0,3 0,600
30 0,589 -0,5 0,589
32 0,306 -3,6 0,306
35 0,593 -0,4 0,593
42 0,650 0,2 0,650
46 0,565 -0,7 0,565
47 0,624 -0,1 0,624
48 0,675 04 0,675
50 0,293 -3,7 0,293
51 0,736 1,0 0,736
52 0,550 -0,9 0,550
53 0,557 -0,8 0,557
55 0,733 1,0 0,733
56 0,667 0,3 0,667
62 0,710 0,8 0,710
63 0,672 0,4 0,672
65 0,664 0,3 0,664
66 0,708 0,7 0,708
7 0,644 0,1 0,644
79 0,629 0,0 0,629
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 6, Bezafibrat
Probe: Probe 6 Sollwert: 0,571 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Bezafibrat Rel. Soll-Stdabw .: 15,44% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 20 Toleranzbereich: 0,402 - 0,768 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
06 545,000 5662,9 545,000
09 0,536 -0,4 0,536
10 0,737 1,7 0,737
14 0,585 0,1 0,585
18 0,651 0,8 0,651
19 0,552 -0,2 0,552
26 0,573 0,0 0,573
30 0,612 0,4 0,612
32 0,372 -2,4 0,372
46 0,468 -1,3 0,468
47 0,593 0,2 0,593
51 0,706 14 0,706
55 0,625 0,6 0,625
62 0,529 -0,5 0,529
63 0,605 0,4 0,605
65 0,534 -0,5 0,534
66 0,574 0,0 0,574
75 0,483 -11 0,483
77 0,560 -0,1 0,560
79 0,526 -0,5 0,526
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 6, Bromoxynil
Probe: Probe 6 Sollwert: 0,166 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Bromoxynil Rel. Soll-Stdabw .: 13,08% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 31 Toleranzbereich: 0,124 - 0,214 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
09 0,154 -0,6 0,154
10 0,181 0,6 0,181
12 0,157 -0,4 0,157
14 0,156 -0,5 0,156
21 0,169 0,1 0,169
22 0,172 0,3 0,172
23 0,150 -0,8 0,150
24 0,241 3,2 0,241
25 0,058 -5,3 0,058
26 0,177 0,5 0,177
27 0,157 -0,4 0,157
30 0,134 -1,6 0,134
32 0,149 -0,8 0,149
35 0,170 0,2 0,170
42 0,170 0,2 0,170
46 0,163 -0,2 0,163
47 0,166 0,0 0,166
50 0,074 -4,5 0,074
51 0,204 1,6 0,204
52 0,125 -2,0 0,125
53 0,157 -0,4 0,157
54 0,151 -0,7 0,151
55 0,193 1,2 0,193
56 0,235 2,9 0,235
62 0,197 13 0,197
63 0,158 -0,4 0,158
65 0,160 -0,3 0,160
66 0,179 0,6 0,179
75 0,166 0,0 0,166
77 0,149 -0,8 0,149
79 0,170 0,2 0,170
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 6, MCPA

Probe: Probe 6 Sollwert: 0,429 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: MCPA Rel. Soll-Stdabw .: 15,68% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 37 Toleranzbereich: 0,301 - 0,580 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

06 411,000 5586,4 411,000

09 0,412 -0,3 0,412

10 0,437 0,1 0,437

12 0,395 -0,6 0,395

14 0,450 0,3 0,450

16 0,376 -0,8 0,376

18 0,541 15 0,541

19 0,431 0,0 0,431

21 0,437 0,1 0,437

22 0,451 0,3 0,451

23 0,424 -0,1 0,424

24 0,424 -0,1 0,424

25 0,217 -34 0,217

26 0,476 0,6 0,476

27 0,393 -0,6 0,393

30 0,411 -0,3 0,411

32 0,284 -2,3 0,284

36 0,534 14 0,534

42 0,410 -0,3 0,410

46 0,376 -0,8 0,376

47 0,430 0,0 0,430

48 0,456 0,4 0,456

50 0,261 -2,7 0,261

51 0,480 0,7 0,480

52 0,380 -0,8 0,380

53 0,453 0,3 0,453

54 0,434 0,1 0,434

55 0,481 0,7 0,481

56 0,646 2,9 0,646

58 0,373 -0,9 0,373

62 0,474 0,6 0,474

63 0,559 1,8 0,559

65 0,381 -0,8 0,381

66 0,459 0,4 0,459

75 0,496 0,9 0,496

77 0,363 -1,0 0,363

79 0,392 -0,6 0,392
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 6, Mecoprop

Probe: Probe 6 Sollwert: 0,432 pg/L (empirischer Wert)

Merkmal: Mecoprop Rel. Soll-Stdabw .: 15,42% (Limited)

Anzahl Labore in Berechnung: 37 Toleranzbereich: 0,305 - 0,581 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)

Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert

06 437,000 6006,8 437,000

09 0,454 0,3 0,454

10 0,434 0,0 0,434

12 0,396 -0,6 0,396

14 0,462 0,4 0,462

16 0,408 -0,4 0,408

18 0,505 1,0 0,505

19 0,416 -0,3 0,416

21 0,406 -0,4 0,406

22 0,455 0,3 0,455

23 0,475 0,6 0,475

24 0,434 0,0 0,434

25 0,167 -4,3 0,167

26 0,454 0,3 0,454

27 0,377 -0,9 0,377

30 0,408 -0,4 0,408

32 0,279 -25 0,279

36 0,485 0,7 0,485

42 0,410 -0,4 0,410

46 0,356 -1,2 0,356

47 0,398 -0,6 0,398

48 0,459 04 0,459

50 0,254 -2,9 0,254

51 0,533 1,4 0,533

52 0,365 -1,1 0,365

53 0,459 0,4 0,459

54 0,438 0,1 0,438

55) 0,499 0,9 0,499

56 0,825 54 0,825

58 0,470 0,5 0,470

62 0,496 0,9 0,496

63 0,516 1,2 0,516

65 0,402 -0,5 0,402

66 0,450 0,2 0,450

75 0,394 -0,6 0,394

77 0,440 0,1 0,440

79 0,418 -0,2 0,418
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 6, Quinmerac
Probe: Probe 6 Sollwert: 0,369 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Quinmerac Rel. Soll-Stdabw .: 25,00% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 25 Toleranzbereich: 0,198 - 0,589 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
09 0,790 39 0,790
10 0,484 11 0,484
12 0,222 -1,8 0,222
14 0,423 0,5 0,423
21 0,367 0,0 0,367
23 0,300 -0,8 0,300
26 0,387 0,2 0,387
27 0,311 -0,7 0,311
30 0,384 0,1 0,384
32 0,060 -3,7 0,060
35 0,363 -0,1 0,363
42 0,380 0,1 0,380
46 0,325 -0,5 0,325
47 0,356 -0,2 0,356
51 1,204 78 1,204
53 0,420 0,5 0,420
54 0,401 0,3 0,401
55 0,395 0,2 0,395
62 0,413 0,4 0,413
63 0,155 -2,6 0,155
65 0,464 0,9 0,464
66 0,391 0,2 0,391
75 0,312 -0,7 0,312
7 0,434 0,6 0,434
79 0,479 1,0 0,479
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 6, Ibuprofen
Probe: Probe 6 Sollwert: 0,115 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Ibuprofen Rel. Soll-Stdabw .: 17,04% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 22 Toleranzbereich: 0,078 - 0,160 pg/L (|Zu-Score| <=2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
06 101,000 4663,5 101,000
09 0,139 11 0,139
10 0,105 -0,6 0,105
14 0,119 0,2 0,119
18 0,166 2,3 0,166
19 0,113 -0,1 0,113
26 0,127 0,5 0,127
30 0,119 0,2 0,119
32 0,080 -1,9 0,080
€5 0,080 -1,9 0,080
46 0,110 -0,3 0,110
47 0,115 0,0 0,115
48 0,118 0,1 0,118
51 0,128 0,6 0,128
53 0,116 0,0 0,116
55) 0,129 0,6 0,129
62 0,129 0,6 0,129
63 0,097 -1,0 0,097
65 0,112 -0,2 0,112
66 0,122 0,3 0,122
75 0,101 -0,8 0,101
77 0,108 -0,4 0,108
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Trinkwasser O4 - Arzneimittel und saure PSM Probe 6, Diclofenac
Probe: Probe 6 Sollwert: 0,158 pg/L (empirischer Wert)
Merkmal: Diclofenac Rel. Soll-Stdabw .: 18,40% (Limited)
Anzahl Labore in Berechnung: 25 Toleranzbereich: 0,103 - 0,224 pg/L (|Zu-Score| <= 2,0)
Laborcode Labormittelwert Stdabw. Zu-Score Messwert
06 151,000 4668,4 151,000
09 0,172 0,4 0,172
10 0,051 -4,0 0,051
14 0,163 0,2 0,163
18 0,185 0,8 0,185
21 0,155 -0,1 0,155
26 0,150 -0,3 0,150
27 0,162 0,1 0,162
30 0,201 1,3 0,201
32 0,067 -34 0,067
35 0,132 -1,0 0,132
46 0,134 -0,9 0,134
47 0,169 0,3 0,169
48 0,143 -0,6 0,143
51 0,189 1,0 0,189
53 0,163 0,1 0,163
54 0,169 0,3 0,169
55 0,154 -0,2 0,154
62 0,144 -0,5 0,144
63 0,072 -3,2 0,072
65 0,167 0,3 0,167
66 0,186 0,9 0,186
75 0,153 -0,2 0,153
77 0,168 0,3 0,168
79 0,170 0,4 0,170
_____________ Institut fir Hygiene und Umw elt PROLab
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